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Latviesu ( V) 4. Tenez la seringue en verre immobile et faites pivoter I'aiguille jusqu'a ce qu'elle soit bien fixée.
Lietuvi y (h) ......................................................... 5. Immédiatement avant I'injection, retirez le protége-aiguille en tirant vers 'avant (ne pas tourner).
Malfi (mt) o ) 1. Entfernen Sie die Nadelschutzkappe und schrauben Sie die Endkappe der Glasspritze ab.
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s (G r) 1. Rimuovere il cappuccio di protezione dell'ago e svitare il cappuccio terminale della siringa di vetro.
= 2. Afferrare saldamente la siringa di vetro Luer-lock con pollice e indice.
SY mbols. 3. Allineare |'ago alla siringa di vetro Luer-lock.
4. Tenere ferma la siringa di vetro e ruotare I'ago fino a fissarlo saldamente.
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5. Immediatamente prima dell'iniezione, rimuovere la protezione dell'ago tirando in avanti (non ruotare).
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MONTAJE DE LA AGUJA EN LA JERINGA:

1. Retire la tapa protectora de la aguja y desenrosque la tapa del extremo de la jeringa de vidrio.

2. Agarre firmemente la jeringa de vidrio Luer-lock con el pulgar y el indice.

3. Alinee la aguja con la jeringa de vidrio Luer-lock.

4. Mantenga la jeringa de vidrio quieta y gire la aguja hasta que esté bien fijada.

5. Inmediatamente antes de la inyeccion, retire el protector de la aguja tirando hacia adelante (no gire).

MONTAGEM DE AGULHA DA SERINGA:

1. Retire a protecao da agulha e desenrosque a tampa de vidro da extremidade da seringa.

2. Segure firmemente na seringa de vidro Luer-lock com o polegar e o indicador.

3. Alinhe a agulha com a seringa de vidro Luer-lock.

4. Sequre a seringa de vidro ainda e rode a agulha até ficar bem fixada.

5. Imediatamente antes da injecdo, retire a protecao da agulha puxando para a frente (ndo rodar).

ZYNAPMOAOIHZIH THZ BEAONAZ XTH ZYPIITA:

1. AQaip£oTe To MPOOTATEVTIKG Kandki g Berovac kat {zﬁléumz 0 KaMAK! 070 4kpo TG oUpIyyag.

2. Midote kahd T yuahivn aUptyya Luer-Lock e Tov avtixetpa kat tov Seik.

3. Eveuvpuuwms 0 Behdva e T yudhvn obptyya Luer-Lock.

4. Kparrjote akivnm yuq)uvn OUpIYYa KAl TEPLOTPEYTE TT) Berova uzxpl va oTepewel yepd.

5. Augowg Ty amo T EVean), AQIEQTE T0 TIp 0 BeNovag Tpap! 70 €ubeia pmpootd
(Xwpic vaTo meplotpéere).

CrNOBABAHE HA UMATA KbM CMTPUHLIOBKATA:

. (BaneTe Kanaykara Ha npeainasuTena Ha Urnata u pa3suiiTe kpaiiHaTa kanauka Ha CTbKneHaTa
CNPUHLOBKA.

. XBaHete 3apaso Luer-lock Ha CTbKNeHaTa ¢ cnaneu u

. MoapasHete urnata kbm Luer-lock KoMMOHeHTa Ha CTbKNeHaTa CPUHLIOBKA.

. 3a/pbXKTe CTbK/eHaTa CPUHLIOBK HEMOJIBUKHO U 3aBbpTeTe UrMiaTa, 0KATO Ce 3akpeni CTabunHo.

. TouHO Npen MHXKEKTUPAHETO CBaneTe NpeANa3uTena Ha Urnata, kato ro u3gbpnate Hanpea (He
10 BbpTeTe).

MONTAREA ACULUI LA SERINGA:

1. Indepértati capacul de protectie al acului si desurubati capacul extern al seringii.

2. Prindeti ferm adaptorul Luer Lock al seringii din sticla folosind degetul mare si arétatorul.
3. Aliniati acul cu adaptorul Luer Lock al seringii din sticla.

4. Tineti nemiscata seringa din sticla si rotiti acul pana cand este perfect strans.

5. Chiarinainte de injectare, scoateti protectia acului tragand-o spre fata (nu o rotiti).
MONTAZ IGLY NA STRZYKAWCE:

1. Usunac zatyczke ostony igly i odkreci¢ zatyczke koricowa szklanej strzykawki.

2. Kciukiem i palcem wskazujacym mocno chwycic ztacze luer-lock szklanej strzykawki.

3. Irdwnac igte ze ztaczem luer-lock szklanej strzykawki.
4
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. Trzymac szklana strzykawke w bezruchu i obracac igte do momentu, gdy bedzie przymocowana.
. Bezposrednio przed wstrzyknieciem usunac ostone igty poprzez pociagnigcie jej (nie obracac).

NASAZENi JEHLY DO STRIKACKY:

1. Sejméte koncovku jehly a odSroubujte koncovku sklenéné stfikacky.

2. Palcem a ukazovackem pevné uchopte adaptér Luer-lock sklenéné stiikacky.

3. Vyrovnejte jehlu s adaptérem Luer-lock sklenéné stiikacky.

4. Nehybné drzte sklenénou stiikacku a otacejte jehlou, dokud nebude pevné drzet.

5. Tazenim smérem dopredu sejméte tésné pred vstiiknutim chrénic jehly (neotacejte jim).

MONTERING AV NAL PA SPRUTA:
1. Tabort ndlskyddets lock och skruva av glassprutans @ndlock.

2. Fatta ett stadigt tag i glassprutans luerlock med tummen och pekfingret.

3. Rikta in nalen mot glassprutans luerlock.

4. Hall glassprutan stilla och vrid nalen tills den sitter ordentligt fast.

5 ki tas bort genom att dra det framat (vrid inte).

MONTERING AV NALEN PA SPROYTEN:

1. Fjern kanylebeskyttelsest og skru av endelokket pa glasssp

2. Taetfast grep om glasssproytens luer-las med tommel og pekeﬁnger
3. Rettinn nalen mot glasssproytens luer-las.

4. Hold glasssprayten i ro og roter nalen til den sitter godt fast.

. Omedelbart fore inj ska

5. Umiddelbart for injeksj fiernes kanylebeskyttelsen ved & trekke den fremover (ikke roter).
MONTERING AF NALEN PA SPRGJTEN
1. Fjern ndlebeskyttelseshztten, og skru gl j e af.

2. Tag godt fat i glassprajtens luer-lock med tommel- og pegefinger.

3. Justér ndlen i glassprojtens luer-lock.

4. Hold glassprojten stille, og drej nlen, indtil den sidder godt fast.

5. Fjern nalebeskytteren umiddelbart for injektion ved at trekke den fremad (ma ikke roteres).

MONTAGE VAN NAALD OP INJECTIESPUIT:

1. Verwijder de naaldbeschermer en schroef het afsluitdopje van de glazen injectiespuit los.

2. Pak de luer-lock van de glazen injectiespuit stevig vast met duim en wijsvinger.

3. Lijn de naald uit met de luer-lock van de glazen injectiespuit.

4. Beweeg de glazen injectiespuit niet en draai de injectienaald totdat deze stevig vastzit.

5. Verwijder vlak voor de injectie de naaldbeschermer door deze naar voren te trekken (niet draaien).

ATU ES A FECSKENDO OSSZESZERELESE:

1. Tavolitsa el a tii véddkupakjat, majd csavarja le az livegfecskendd zérésapkajat.

2. Ahiivelyk- és mutatoujjaval hatdrozottan fogja meg az iivegfecskendd Luer-zarjat.

3. lgazitsa a tiit az ivegfecskendd Luer-zarjahoz.

4. Tartsa mozdulatlanul az iivegfecskendgt, és forgassa a tiit, amig az szorosan nem rogzil.

5. Kozvetleniil az injekcid beaddsa eldtt eldrefelé huizva tavolitsa el a tii véddkupakjat (ne forgassa el).



NOELA JA SUSTLA KOKKUPANEK:
1. Eemaldage ndelakaitse kork ja keerake klaassiistla otsakork lahti.

2. Haarake paidla ja i kindlalt klaassiistla Luer-lukust.

3. Joondage ndel klaassiistla Luer-lukuga.

4. Hoidke klaassiistalt paigal ja pddrake ndela, kuni see on tugevalt kinni.
5. Vahetult enne siistimist Id delakaitse seda otse dra to

NEULAN KIINNITTAMINEN RUISKUUN:

1. Poista j korkki ja irrota lasi padtykorkki.

2. Tartu tiukasti lasiruiskun Luer-lukkoon peukalolla ja etusormella.

3. Kohdista neula lasiruiskun Luer-lukkoon.

4. Pida lasiruiskua paikallaan ja kaanna neulaa, kunnes se on tiukasti kiinni.

5. Irrota neulansuojus valittémésti ennen injektiota vetamall sitd eteenpéin (dla kadanna).

ADATAS PIEVIENOSANA SLIRCEI:

1. Nonemiet adatas aizsarga vacinu un noskrivejiet stikla slirces gala vacinu.

2. Arkki un raditajpirkstu stingri satveriet stikla Sirces Luer-lock.

3. Novietojiet adatu pret stikla lirces Luer-lock.

4. Turiet stikla slirci nekustigi un pagrieziet adatu, lidz ta ir ciesi nostiprinata.

5. Tiesi pirms injekcijas nonemiet adatas aizsargu velkot uz prieksu (negrieziet).

ADATOS |[STATYMAS | SVIRKSTA:

1. Nuimkite adatos apsauginj dangtelj ir atsukite stiklinio Svirksto galinj dangtelj.
2. Nyksciu ir rodomuoju pirStu tvirtai suimkite stiklinj Svirksto, Luer-lock” adapterj.
3. Sulygiuokite adata su stiklinio Svirksto, Luer-lock” adapteriu.

4. Laikykite stiklinj virksta nejudindami jo ir sukite adata, kol ji tvirtai laikysis.

5. Prie$ pat injekcija nuimkite adatos apsauga patraukdami ja j priekj (nesukite).

ASSEMBLAGG TAL-LABRA MAS-SIRINGA:

1. Nehhi I-ghatu tal-protezzjoni tal-labra u foll -ghatu tat-tarf tas-siringa tal-hgieg.
2. Agbad il-Luer-lock tas-siringa tal-hgieg sew bis-saba' I-kbir u s-saba' l-werrej.

3. Allinja |-labra mal-Luer-lock tas-siringa tal-hgieg.

4. Jomm is-siringa tal-hgieg wieqfa u dawwar il-labra sakemm tehel sew.

(drge poorake).

5. Immedjatament gabel I-injezzjoni, nefifii I-protezzjoni tal-labra billi tigbed 'il quddiem (iddawwarx).

NASADENIE IHLY NA STRIEKACKU:

. Odpojte viecko ihlového chranica a odskrutkujte koncovy uzaver sklenenej striekacky.
. Palcom a ukazovékom riadne uchopte poistku Luer-lock sklenenej striekacky.

. Zarovnajte ihlu s poistkou Luer-lock sklenenej striekacky.
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. Tahom vpred (nie ota¢anim) bezprostredne pred injek¢nou aplikéciou odpojte ihlovy chranic.

. Podrite sklenendi striekacku v stabilizovanej polohe a otécajte ihlou dovtedy, kym ju riadne neupevnite.

NAMESTITEV IGLE NA BRIZGO:

1. Odstranite pokrovcek za zacito igle in odvijte pokrovcek na koncu steklene brizge.
2. S palcem in kazalcem trdno primite stekleno brizgo Luer-lock.

3. Iglo poravnajte s stekleno brizgo Luer-lock.

4. Stekleno brizgo drZite pri miru in obracajte iglo, dokler ni tesno pritrjena.

5. Pred injiciranjem odstranite zascito igle tako, da jo povlecete naprej (ne vrtite).

EGTER MEEREL:
1. BUF A RIP S, TR IS 518800 3.,
2. AR AR R AR5 BN SR
3BT AT AR A0 B /R B,
4 RIS, B R ERE I E
5. S5 T BV AT HERR 7 = G /0RERS) U F ot Sk iRipas

KPEMJIEHUE UMbl K LLMNPULLY:

CHUMUTE 33/JHI00 KPbILLIKY 3aLLUTHOTO KOANAYKa UTMbl ¥ OTKPYTHTE 3aTYLLKY WNpHLia.

Kpenko Bo3bmuTe WNpyL| 3 Nepe/Hioio YacTb Kopryca c afanTepom Jliopa.

Cosmectute pe3bby urmbl ¢ pesbboii apantepa /lioapa.

YCTaHoBUTe Uy, BPALLAA ee N0 YacoBOii CTPenKe A0 ynopa.

HenocpeacTBeHHO Nepey UHbeKLMelt, NOTAHYB Bepes, HO He NPOBOPYMBAA, CHUMUTE C UMbl
3ALLNTHBIN KOANAYOK.

IGNENIN ENJEKTORE TAKILMASI:

. gne muhafazasinin bashgmi gikarin ve cam enjektdriin ucundaki bashg cevirerek gikarin.

. Cam enjektoriin Luer kilidini basparmaginiz ve isaret parmagunizla sikica kavrayin.

. [gneyi cam enjektoriin Luer kilidiyle ayni hizaya getirin.

. Cam enjektorii sabit tutarak igneyi sikica yerine oturana kadar dondiiriin.

. Enjeksiyon uygulamasindan hemen énce igne muhafazasini 6ne dogru cekerek gikarin (dondiirmeyin).
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Canada & Rest of the World

COMPOSITION
Cross-linked hyaluronic acid. ...25mg/ml
Lidocaine. 0.3% w/w

In phosphate buffered saline

[Cross linked with Butandiol-diglycidylether (BDDE)]

DESCRIPTION

Revanesse® Kiss™+ is a colorless, odorless, transparent and aqueous gel of synthetic origin. The gel is stored in a
pre-filled disposable syringe. Each box contains two 1.2ml syringes of Revanesse® Kiss™+ along with up to two
sterilized 276 needles.

APPLICATION RANGE / INDICATIONS

Revanesse® Kiss™+is a cross linked hyaluronic acid el that is indicated for the treatment of facial rhytides and
lipoatrophy by injection into the skin. Implantation life is dependent on depth and location of injection, and
averages 6-12 months.

ANTICIPATED SIDE EFFECTS

Physicians must inform patients that with every injection of Revanesse® Kiss™+- there are potential adverse
reactions that may be delayed or occurimmediately after the injection. These include but are not limited to:

« Injection-related reactions might occur, such as transient erythema, swelling, pain, itching, discoloration or
tenderness at the injection site. These reactions may last for one week.

« Nodules or induration are also possible at the injection site.
« Poor product performance due to improper injection technique.

« Glabellar necrosis, abscess formation, granulomas and hypersensitivity have all been reported with injections
of hyaluronic acid products. It is important for physicians to take these reactions into account on a case by
case basis.

Reactions thought to be of hypersensitivity in nature have been reported in less than one in every 1500 treatments.
These have consisted of prolonged erythema, swelling and induration at the implant site.

These reactions have started either shortly after injection or after a delay of 2 — 4 weeks and have been described
as mild or moderate, with an average duration of 2 weeks. Typically, this reaction is self-limiting and resolves
spontaneously with time. However, it is imperative that patients with hypersensitivity type reactions contact
their physician immediately for assessment. Patients with multiple allergic reactions should be excluded from
the treatment.

CONTRAINDICATIONS

« Contains lidocaine and is contraindicated for patients with a history of allergies to such material.

« Do not inject Revanesse® Kiss™+ into eye contours (into the eye circle or eyelids).

« Pregnant women, or women during lactation should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™-+ is only intended for intradermal use and must not be injected into blood vessels. This may
occlude and could cause an embolism.

« Patients who develop hypertrophic scarring should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Contains trace amounts of gram positive bacterial proteins, and is contraindicated for patients with a history of
allergies to such material.

« Never use Revanesse® Kiss™+ in conjuction with a laser, intense pulsed light, chemical peeling or dermabrasion
treatments.

« People under the age of 18 should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

- Patients with acne and / or other inflammatory diseases of the skin should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Patients with unattainable expectations.

« Patients with auto-immune disorders or under immunotherapy.

- Patients with multiple severe allergies.

« Patients with acute or chronic skin disease in or near the injection sites.

« Coagulation defects or under anti-coagulation therapy.

« Patients with sensitivity to hyaluronic acid.

Itis imperative that patients with adverse inflammatory reamunsthat persist for mme than one week report this

immediately to their physician. These conditions should be treated or antibiotics}.

All other types of adverse reactions should be reported directly m the authonzed dlsmbumr of the Revanesse®

family of products and / or to Prollenium Medical Technologies Inc. directly.

ADMINISTRATION & DOSAGE

« Revanesse® Kiss™+ should only be injected by or under the direct supervision of qualified physicians who have
been trained on the proper injection technique for filling facial wrinkles.

« Before patients are treated they should be informed of the indications of the device as well asits contraindications
and potential undesirable side effects.

« Thearea to be treated must be thoroughly disinfected. Be sure to inject only under sterileconditions.
« Inject the product slowly and apply the least amount of pressure necessary.

« Revanesse® Kiss™+ and needles packaged with it are for single use only. Do not re-use. If re-used, there is a risk
of infection or transmission of blood born diseases.

« Keep the product at room temperature for 30 minutes prior to injection.

« If the skin turns a whitecolor (blanching), the injection should bestopped immediately and the area should be
massaged until the skin returns to its normal color.

« Before injecting, press on the plunger of the syringe until a small drop is visible at the tip of the needle.

PRECAUTIONS

« Revanesse® Kiss™+ should not be injected into an area that already contains another filler product as there is no
available clinical data on possible reactions.

« Revanesse® Kiss™+ should not be injected into an area where there is a permanent filler or implant.

« Hyaluronic acid products have a known i with quaternary salts such as
chloride. Please ensure that Revanesse® Kiss™+ never comes into contact with this substance or medical
instrumentation that has come into contact with this substance.

« Revanesse® Kiss™-+ should never be used for breast enlargement, or for implantation into bone, tendon, ligament
ormuscle.

« Avoid touching the treated area for 12 hours after injection and avoid prolonged exposure to sunlight, UV, as
well as extreme cold and heat.

« Until the initial swelling and redness have resolved, do not expose the treated area to intense heat (e.g. solarium
and sunbathing) or extreme cold.

« If you have previously suffered from facial cold sores, there is a risk that the needle punctures could contribute
to another eruption of cold sores.

+ If you are using aspirin, teroidal anti-i St. John's Wort of High doses of Vitamin
E supplements prior to treatment or any similar med\(atlons be aware that these may increase bruising and
bleeding at the injection site.

« Based on a toxicological risk assessment for lidocaine, patients should be limited to 20 mL per 60 kg (1301bs) body
mass per annum. The safety of injecting greater amounts has not been established.

« The safety for use in patients under 18 years or over 65 years has not been established.

« Patients who are visibly ill, with bacterial or viral infections, influenza, or active fever should not be treated until
aresolution oftheir symptoms.

« In order to minimi; risks of potential this product should only be used by health care practitioners
who have appropriate training, experience, and who are knowledgeable about the anatomy at and around the
site of injection.

« Health care practitioners are encouraged to discuss all potential risks of soft tissue injection with their patients
prior to treatment and ensure that patients are aware of signs and symptoms of potential complications.

WARNINGS
Confirm that the seal on the box has not been broken and sterility has not been compromised. Confirm that the

product has not expired. Product is for single use only; do not re-use. If re-used, there is a risk of infection or
transmission of blood born diseases.
« Introduction of product into the vasculature may lead to embolization, occlusion of the vessels, ischemia,
or infarction.

« Rare but serious adverse events associated with the intravascular injection of soft tissue fillers in the face have
been reported and include temporary or permanent vision impairment, blindness, cerebral ischemia or cerebral
hemorrhage, leading to stroke, skin necrosis, and damage to underlying facial structures.

- Immediately stop the injection if a patient exhibits any of the following symptoms, including changes in vision,
signs of a stroke, blanching of the skin, or unusual pain during or shortly after the procedure.

« Patients should receive prompt medical attention and possibly evaluation by an appropriate health care practitioner
specialist should an intravascular injection occur.

The Revanesse® family of products should not be used in areas that have high vascularity. Use in these areas such

as the glabella and nose region has resulted in cases of vascular embolization and symptoms consistent with ocular

vessel occlusion (i.e. blindness).

SHELF LIFE & STORAGE

Expiry is indicated on each individual package. Store between 2°-25° C, and protect from direct sun light and freezing.
NOTE: The correct injection technique is crucial to treatment success & patient satisfaction. Revanesse® Kiss™+
should only be injected by a practitioner qualified according to local laws and standards.

The graduation on the syringe is not precise and should be used as a guide only. The amount of material to be
injected is best determined by visual and tactile assessment by the user.

wl MANUFACTURER

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4@3, (anada




Canada & Rest of the World

COMPOSITION
Adide ique réticulé. 25mg/ml
Lidocain. 0.3% w/w

Dans un tampon phosphate salin

[Réticulé avec de I'éther de butanediol-1,4 diglycidique (BDDE)]

DESCRIPTION

Le Revanesse® Kiss™+ est un gel incolore, inodore, transparent et aqueux dorigine synthétique. Il est conservé dans
une seringue jetable préremplie. Chaque boite contient deux seringues de Revanesse® Kiss™-+ de 1,2ml ainsi que
jusqu'a deux aiguilles stérilisées de 276.

APPLICATIONS / INDICATIONS

Le Revanesse® Kiss™+ est un gel d'acide hyaluronique réticulé, indiqué dans le traitement des rhytides faciales
et de la lipoatrophie par injection dans la peau. La durée de |implantation dépend de la profondeur et de la
localisation de l'injection et est en moyenne de 6 a 12 mois.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Les médecins doivent informer les patients quavec chaque injection de Revanesse® Kiss™+- existe une possibilité
de réactions qui peuvent apparaitre soit immédiatement aprés I'injection, soit aprés un certain délai. Les réactions
possibles sont entre autres les suivantes:

+ Un érythéme fugace, une enflure, une douleur, une dét ison, une
finjection. Ces réactions peuvent durer une semaine.

« Des nodules ou des zones indurées peuvent aussi étre observés au site de l'injection.
« Un résultat décevant lié a une mauvaise technique d'injection.

« Une nécrose dans la zone glabellaire, des abces, des granulomes et une hypersensibilité ont été observés suite
a des injections de produits a base d‘acide hyaluronique. Ces réactions possibles doivent étre prises en compte
par les médecins au cas par cas.

Des réactions dites d'hypersensibilité ont été observées dans moins d'un traitement sur 1500. Elles se sont traduites
par un érytheme prolongé, une enflure et une induration au niveau de la zone dimplant.

Ces réactions ont commencé peu apreés I'injection ou aprés un délai de 2 a 4 semaines et ont été décrites comme
faibles ou modérées avec une durée moyenne de 2 semaines. Ces réactions sont généralement automodératrices
et disparaissent avec le temps. Il est cependant impératif que les patients développant des réactions de type
hypersensible consultent leur médecin dans les plus brefs délais. Les patients aux réactions allergiques multiples
doivent étre exclus du traitement.
CONTRE-INDICATIONS

« Contient des traces de lidocaine et est contre-indiqué pour les patients ayant des antécédents d'allergies a
cette substance.

« Ne pas injecter le Revanesse® Kiss™-+ au niveau du contour des yeux (cernes ou paupiéres).
« Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas étre traitées avec le Revanesse® Kiss™+

« Le Revanesse® Kiss™+ est exclusivement destiné a un usage intradermique et ne doit en aucun cas étre injecté
dans un vaisseau sanguin. Toute injection intraveineuse pourrait entrainer une embolie.

« Les patients qui développent des cicatrices hypertrophiques ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™+.

- Contient des traces de protéines bactériennes a Gram positif: Contre-indiqué pour les patients ayant des
antécédents allergiques a ce matériel.

« Ne jamais utiliser e Revanesse® Kiss™-+ en conjonction avec un laser, une lumiére pulsée intense, un gommage
chimique ou des traitements de dermabrasion.

« Les personnes agées de moins de 18 ans ne doivent pas étre traitées avec le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients souffrant d'acné ou de toute autre maladie inflammatoire de la peau ne doivent pas étre traités
avec e Revanesse® Kiss™+.

« Les patients aux attentes déraisonnables ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™-+.

« Les patients atteints de maladies aut ou suivant une i ie ne doivent pas étre traités avec
le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients souffrant d'allergies allergies multiples et sévéres ne doivent pas étre traités avec le Revanesse®
Kiss™+.

« Les patients atteints d'une maladie de la peau grave ou chronique au niveau des sites d'injection ou dans les zones
dinjections ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™-+.

« Les personnes souffrant de troubles de la coagulation ou suivant une anticoagulothérapie ne doivent pas étre
traitées avec le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients allergiques ou sensibles a I'acide hyaluronique ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™+.

Il est impératif que les patients présentant des réactions inflammatoires indésirables pendant plus d’une semaine

en fassent part a leur médecin dans les plus brefs délais. Ces affections doivent étre traitées de fagon appropriée

(ex.: corticostéroides ou antibiotiques). Tout autre type de réaction indésirableétre directement signalé au

distributeur autorisé de la famille de produits Revanesse® ou a Prollenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

« Le Revanesse® Kiss™-+ ne doit étre injecté que par des, ou sous la supervision de, médecins qualifiés qui ont été
formés aux techniques d'injection appropriées pour le comblement des rides faciales.

« Les patients doivent étre informés, avant tout traitement, des indications concernant cette technique ainsi que de
ses contre-indications et de ses effets indésirables potentiels.

« Lazoneatraiter doit étre parfaitement désinfectée. Linjection doit se faire dans d

« Injecter lentement le produit et appliquer le minimum de pression nécessaire.

« Le Revanesse® Kiss™+ ainsi que les aiquilles incluses sont destinés a un usage unique. Ne pas réutiliser. Il existe un
risque d'infection ou de transmission de maladies transmissibles par le sang en cas de réutilisation.

ou une sensibilité au site de

« Le produit doit étre conservé a température ambiante pendant les 30 minutes précédant l'injection.

« Si la peau devient blanche, lnjection doit étre immédiatement interrompue et la zone de I'injection doit étre
massée jusqua ce que la peau retrouve une couleur normale.

« Avant l'injection, faire sortir une goutte de liquide a la pointe de l'aiguille en exercant une légére pression sur
la seringue.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

« Le Revanesse® Kiss™+ ne doit en aucun cas étre injecté dans une zone qui contient déja un autre produit de
comblement étant donné que les interactions et réactions possibles ne sont pas encore connues.

« Le Revanesse® Kiss™+ ne doit en aucun cas étre injecté dans une zone ol se trouve déja un implant ou un produit
de comblement définitif.

+ Les produits a base d‘acide hyaluronique ont une mcompat\bmte connue avec les sels dammonium quaternaires
telsquele chlorure de Assurez-vous g  Kiss™+ n'entre jamais en contact avec cette
substance ou un instrument médical ayant été en contact avec cette substance.

« Le Revanesse® Kiss™+- ne doit jamais étre utilisé pour une augmentation mammaire ou pour une implantation
dans les os, tendons, ligaments ou muscles.

« Eviter tout contact avec la zone traitée pendant les 12 heures qui suivent injection. Eviter toute exposition
prolongée au soleil, aux UV et aux températures extrémes, chaudes ou froides.

« Lazone traitée ne doit pas étre exposée a une chaleur intense (véranda, bain de soleil, etc.) ou & un froid intense
jusqu'a ce que I'enflure ou les rougeurs initiales aient disparu.

« Sivous avez déja souffert d'herpés labial, sachez quil existe un risque que les perforations de I'aiguille provoquent
une nouvelle éruption d’herpés labial.

« Si, avant le traitement, vous avez utilisé de Iaspirine, des anti -stéroidiens, du is, de
la vitamine E a forte dose ou des médicaments similaires, sachez que cela peut accroitre les risques d' hématomes
et de saignements au niveau de la zone d'injection.

« Selon une estimation des risques toxicologiques de la lidocaine, la quantité administrée aux patients doit étre
limitée a 20 ml pour 60 kg de masse corporelle par an. L'innocuité d'injections en quantités plus importantes
n'a pas encore été confirmée.

« L'innocuité d'une utilisation avec des patients agés de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans n'a pas encore
été confirmée.

« Les patients visiblement malades, souffrant d'infections bactériennes ou virales, de grippe ou de fortes fiévres ne
doivent pas étre traités avant la disparition de leurs symptomes.

« Afin de minimiser les risques de complications potentielles, ce produit doit étre utilisé uniquement par des
professionnels de la santé ayant une formation appropriée, suffisamment d'expérience et connaissant bien
I'anatomie de la zone d'injection.

« Les professionnels de la santé sont invités a discuter de tous les risques potentiels de I'injection des tissus mous
avec leurs patients avant le traitement et s'assurer que les patients sont conscients des signes et symptomes de
complications potentielles.

MISES EN GARDE

Assurez-vous que le sceau de I'emballage est bien intact et que la stérilité du produit n'a pas été compromise.

Vérifiez la date d'expiration du produit. Ce produit est destiné a un usage unique; ne pas le réutiliser. Il existe un

risque d'infection ou de transmission de maladies transmissibles par le sang en cas de réutilisation.

« Lintroduction du produit dans le systéme vasculaire peut entrainer une embolisation, I'occlusion des vaisseaux,
une ischémie ou un infarctus.

« Des effets indésirables rares mais graves associés a l'injection intravasculaire de produits de comblement des
tissus mous dans le visage ont été rapportés et comprennent une déficience visuelle temporaire ou permanente,
la cécité, l'ischémie cérébrale ou une hémorragie cérébrale, conduisant a un accident vasculaire cérébral, une
nécrose de la peau, et des dommages aux structures faciales sous-jacentes.

« Cesser immédiatement I'injection si un patient présente I'un des symptomes suivants: changements dans la
vision, signes d'accident vasculaire cérébral, blanchissement de la peau, ou douleur inhabituelle pendant ou peu
aprés la procédure.

« Les patients doivent recevoir des soins médicaux rapides et peut-étre 'évaluation par un professionnel de la santé
approprié en cas d'injection intramusculaire.

La gamme de produits Revanesse® ne doit pas étre utilisée dans des zones a vascularisation élevée. Lapplication

dans de telles zones, comme la glabelle ou le nez, peut causer une embolie et des symptomes vasculaires

accompagnés de l'occlusion des vaisseaux de I'eeil (c.-a.-d., la cécité).

DUREE ET CONDITIONS DE CONSERVATION
Une date dexpiration est indiquée sur chaque boite individuelle. Conserver entre 2 et 25 °C. Protéger du gel et
des rayons directs du soleil.

REMARQUES: Une technique dinjection appropriée est essentielle au succés du traitement et & la satisfaction des
patients. Le Revanesse® Kiss™+ doit étre injecté uniquement par un praticien qualifié, conformément aux lois et
normes en vigueur.

La gradation sur la seringue n'est pas précise et doit servir de repére uniquement. La quantité a injecter sera
déterminée par I'utilisateur en fonction de ses observations visuelles et tactiles de la zone a traiter.
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COMPOSICION
Acido hialurénico reticulado..
Lidocaina.

En tampan fosfato salino
[Reticulado con butanodiol diglicidil éter (BDGE)]

DESCRIPCION

Revanesse® Kiss™-+ es un gel incoloro, inodoro, transparente y acuoso de origen sintético. El gel viene dentro de
una jeringa desechable precargada. Cada caja contiene dos jeringas de 1.2ml de Revanesse® Kiss™+, junto con
hasta dos agujas esterilizadas de 27G.

INTERVALO DE APLICACION/INDICACIONES

Revanesse® Kiss™+ es un gel de acido hialurénico reticulado utilizado para rellenar las arrugas de la cara que
tengan un tamario mediano o estén muy pronunciadas, al inyectarlo en el drea media de la dermis. La duracion del
implante depende de la profundidad y el lugar de la inyeccion, siendo en promedio de 6 a 12 meses.

EFECTOS SECUNDARIOS ANTICIPADOS

Los médicos deben informar a los pacientes que cada inyeccin de Revanesse® Kiss™-+ presenta reacciones adversas
potenciales que pueden suceder mds tarde o inmediatamente después de la inyeccion. Dichas reacciones incluyen,
sin limites, las siguientes:

« Pueden presentarse reacciones relacionadas con la inyeccion, como eritema pasajero, hinchazon, dolor, picazon,
decoloracion o sensibilidad en la zona de la inyeccion. Estas reacciones pueden durar hasta una semana.

« También son posibles los nddulos o induracidn en la zona de la inyeccion.
« Bajo rendimiento del producto debido a una técnica de inyeccion no adecuada.

« Se han registrado casos de necrosis glabelar, formacion de abscesos, granulomas e hipersensibilidad tras la
aplicacién de productos de dcido hialurdnico. Es importante que los médicos evaltien estas reacciones caso por caso.

Las reacciones consideradas de tipo hipersensible se han reportado en menos de un tratamiento por cada 1500.
Se han manifestado como eritema prolongado, hinchazén e induracién en la zona del implante.

Estas reacciones se presentaron poco tiempo después de administrar la inyeccion o con un retraso de 2 a 4 semanas
y se han descrito como leves o moderadas; la duracion en promedio es de 2 semanas. Tipicamente, esta reaccion es
de resolucion rapida y desaparece espontdneamente con el tiempo. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan
reacciones de tipo hipersensible deben consultar a su médico de inmediato para una evaluacion. Los pacientes con
reacciones alérgicas multiples deberian ser excluidos del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

« Contiene rastros de lidocaina y esté contraindicado en pacientes con antecedentes de alergia a dicho elemento.

« Noinyecte Revanesse® Kiss™-+ dentro del contorno de los ojos (dentro de las ojeras ni los parpados).

- Las mujeres embarazadas o que estan en periodo de lactancia no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ fue hecho tinicamente para uso intradérmico y no debe inyectarse en los vasos sanguineos
Esto puede causar una oclusion y una embolia.

« Los pacientes que desarrollan cicatrices hipertréficas no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Contiene trazas de proteinas bacteriales grampositivas y estd contraindicado para pacientes con antecedentes
dealergias a las mismas.

« Nunca use Revanesse® Kiss™-+ en combinacion con tratamientos de laser, luz pulsada intensa, exfoliacion quimica
o dermabrasion.

« Los menores de 18 afios no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Los pacientes con acné u otras enfermedades inflamatorias de la piel no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Los pacientes que tienen expectativas inalcanzables.

« Los pacientes con enfermedades autoinmunes o que estan recibiendo inmunoterapia.

« Los pacientes que presentan alergias severas multiples.

« Los pacientes con enfermedades agudas de la piel o crénicas en la zona de la inyeccion o cerca de ella.

« Defectos de coagulacion o necesidad de terapia anticoagulante.

« Los pacientes con sensibilidad al &cido hialurénico.

Los pacientes con reacciones inflamatorias adversasque persistan més de una semana deben consultar a su

médico de inmediato. Estas afecciones deben tratarse de manera apropiada (por ejemplo: con corticosteroides o

antibidticos). Cualquier otro tipo de reaccion adversa debe reportarse directamente al distribuidor autorizado de la

familia de productos Revanesse® o a Prollenium Medical Technologies Inc. directamente.

ADMINISTRACION Y DOSIS

« Revanesse® Kiss™+- sélo deberia inyectarse bajo la supervision directa de médicos calificados que han recibido
capacitacion sobre las técnicas de inyeccion apropiadas para el relleno de arrugas faciales.

« Antes de tratar a los pacientes, hay que informarles sobre las indicaciones del dispositivo, al igual que las
contraindicaciones y los potenciales efectos secundarios no deseados.

« Debe desinfectar a fondo el drea que serd tratada. Asegirese de inyectar slo en condiciones estériles.
« Inyecte el producto lentamente y aplique la presion minima necesaria.

- Revanesse® Kiss™+ y las agujas que vienen en el paquete solo pueden usarse una vez. No se deben reutilizar.
Si son reutilizadas, hay un riesgo de infeccion o de transmision de enfermedades a través de la sangre.

- Mantenga el producto a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de aplicar la inyeccion.

« Sila piel se torna de color blanco (palidecimiento), detenga la inyeccion de inmediato y realice un masaje en el
area hasta que la piel recupere su coloracion normal.

« Antes de aplicarla inyeccidn, presione el émbolo de la jeringa hasta ver una pequeia gota en la punta de la aguja.

PRECAUCIONES

« Revanesse® Kiss™-+ no debe inyectarse en un drea que contenga otro producto de relleno, ya que no existen datos
clinicos sobre las posibles reacciones.

« Revanesse® Kiss™+ no debe inyectarse en un drea que tenga un producto de relleno o implante permanente.

« Los productos de dcido hialuronico presentan una incompatibilidad conocida con las sales de amonio cuaternario,
como el cloruro de benzalconio. Aseguirese de que Revanesse® Kiss™+ nunca entre en contacto con esta sustancia
0 con un instrumento médico que haya estado en contacto con dicha sustancia.

« Revanesse® Kiss™+ no deberia usarse nunca para aumentos mamarios, ni para implantes en huesos, tendones,
ligamentos o msculos.

« No toque el drea tratada durante las 12 horas posteriores a la inyeccion y evite la exposicion prolongada a la luz
solar, los rayos UV y el frio y calor extremos.

« Hasta que la hinchazon y el enrojecimiento iniciales hayan desaparecido, no exponga la zona tratada al calor
intenso (por ejemplo: no vaya a camas solares ni tome sol) ni al frio extremo.

« Siya ha sufrido de herpes bucales, existe un riesgo de que el pinchazo de la aguja cause otra erupcion de
dichos herpes.

« Sitoma aspirina, antiinflamatorios no esteroides, hierba de San Juan, dosis altas de suplementos de vitamina E o
cualquier medicamento similar antes del tratamiento, tenga en cuenta que éstos pueden aumentar los moretones
y el sangrado en la zona de la inyeccion.

« Seqtin una evaluacion de los riesgos toxicoldgicos de la lidocaina, los pacientes deberian limitarse a 20 ml por
cada 60 kg (130 Ib) de masa corporal al afio.No se ha determinado si es seguro inyectarse cantidades mayores.

« Adin no se ha determinado si su uso es seguro en pacientes menores de 18 afios o mayores de 65 afios.

« Los pacientes que estén notablemente enfermos, con infecciones bacteriales o virales, gripe o fiebre activa no
deberian tratarse hasta que hayan desaparecido los sintomas.

« Afin de minimizar los riesgos de las posibles complicaciones, este producto solo debe ser utilizado por médicos
con la capacitacidn y la experiencia adecuadas y que tengan conocimientos de la anatomia del sitio de inyeccion
y las areas circundantes.

« Se recomienda a los médicos analizar con sus pacientes todos los posibles riesgos de las inyecciones en tejidos
blandos antes del tratamiento y que se aseguren de que los pacientes conozcan los signos y sintomas de las
posibles complicaciones.

ADVERTENCIAS

Confirme que el sello de la caja no esté roto y que la esterilidad no haya sido comprometida. Confirme que el

producto no haya caducado. El producto es para ser utilizado una sola vez; no lo reutilice. Si son reutilizadas, hay un

riesgo de infeccion o de transmision de enfermedades a través de la sangre.

« El ingreso del producto en el sistema vascular podria provocar embolizacion, oclusion de los vasos, isquemia
oinfarto.

« Se han informado eventos adversos poco frecuentes, pero graves, relacionados con la inyeccion intravascular de
rellenos de tejidos blandos en el rostro, estos incluyen defectos temporarios o permanentes en la vista, cequera,
isquemia cerebral o hemorragia cerebral, que provoca accidente cerebrovascular, necrosis cutanea y daio en las
estructuras faciales subyacentes.

« Se debe interrumpir la inyeccion de inmediato si un paciente muestra cualquiera de los siguientes sintomas:
cambios en la vista, signos de accidente cerebrovascular, palidez de la piel o dolor no habitual durante el
procedimiento o inmediatamente después.

« Los pacientes deben recibir atencién médica inmediata y, posiblemente, debe evaluarlos un médico especialista
siocurre una IHyE{(ID“ intravascular.

« Lafamilia de productos Revanesse® no debe ser utilizada en dreas de alta vascularizacion. Su uso en estas dreas,
como la region glabelar y nasal, ha provocado casos de embolizacién vascular y sintomas concordantes con
oclusidn de venas retinianas (es decir, cequera).

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad figura en cada paquete individual. Almacénelo entre 2°y 25° Cy protéjalo de la luz solar
directa y el congelamiento.

NOTA: Es crucial utilizar la técnica de inyeccion correcta para que el tratamiento sea exitoso y el paciente esté
satisfecho. Solamente un médico calificado segun las leyes y normas locales deberia inyectar Revanesse® Kiss™-+.
La graduacion en la jeringa no es precisa y sélo debera usarse como guia. La mejor manera de determinar la
cantidad de material que debe inyectarse es mediante una evaluacién visual y tactil por parte del usuario.
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COCTAB
25Mr/mn
0,3% no Becy

T Kicnota,

JIA0KaUH.
B ochatHom GydepHom pacTeope

[MepekpecTHo (BA3aHa C NOMOLLbI0 AUTAMLIAUAOBOTO 3pupa yTanauona (BDDE)]

OMUCAHUE

Revanesse® Kiss™+ 310 npo3paubiil reib a BOAHOii 0CHOB, 6€3 LiBETa W 3aNaxa, CUHTETHYECKOTO NPOMCXOXAEHNA.
Tenb HAXOMUTCA B 3aM0/HEHHOM OAHOPA30BOM WNpuLie. B Kaxzoi K%poéxe COZIePXHTCA 2 Wnpuia no 1,2 mn
npenapara Revanesse® Kiss™+ kax/ibiii 4 10 2 CTepunu308aHHbiX urn 276,

OBJIACTb MPUMEHEHUA / MTOKA3AHUA

Revanesse® Kiss™+ npeAcraBnaet o6oii renb Ha 0CHOBe NEPEKPECTHO (BA3aHHOI rUANYPOHOBOIA KMCNOTbI,
KOTOPbIii NpefiHa3HaueH AN 3anonHeHs cpenHuX u my6okx Mup%mu JMLA CNOCOBOM MHBEKLYM B CPeHII
Y4acTb CN0A AepMmbl. ﬂDHI'DBE‘IHDETb WMNNAHTaLMK 3aBICUT OT FYOUHBI N MecTa UHbeKUNM U COCTaBNAET B
cpefHem oT 6 40 12 MecaLies.

BO3MOXHbIE MOBOYHbIE SOOEKTbI

Jlevauuyii Bpay 0643aH co0BLMTL NauyeHTy 0 ToM, yTo npy Nto6oii Hbekwuy Revanesse® Kiss™+ cywectayer
PUCK pa3BuTHA HEﬁﬂafOHpVIRTHb\X NOCNEACTBUN, KOTOPble MOTYT NOABUTLCA Yepe3 HeKOTOpoe BpemaA unu cpasy
nocne BBe/ieHMA npenaparta. 3T NOCTEACTBIA BKNIOYAIOT B (60, B YACTHOCTH:

« TOCTUHbEKLMOHHbIE PEaKLIWH, TaKWe KaK PEXOAALLIAR PUTEM, OTek, G0fib, 3y, 61€AHOCT Wnit NOBbILLEHHaA
UyBCTBUTEIbHOCTb B MECTE UHDEKLIIW. Takie eakLiuit MOTyT IPOAOMKATLCA B TeUeHHE Hefleni.

« Y3e/IKu W YNAOTHEHUA, KOTOPbIE TaKiKe MOryT 06pa3oBbIBaTbCA B 06NACTH MHbEKUMM.
« Hu3Kylo 30deKTHBHOCTb NpenapaTa U3-3a HeNpaBUAbHON TeXHUKY ero BBEAIEHHA.

+ Hekpos B rmabennapHoii 30He, GopmupoBare abcuecca, passuTHe TPaHyeM Wl IVINEpUyBCTBUTENbHOCTD
6bint ONVCaHbI NPU NPOBEACHIM UHDEKUMii NPOAYKTOB FHanypOHOBOIA KNCTOTbI. HeobXoAuMo umeTb 8 BiaYy
BO3MOXHOCTb PA3BUTIA STUX PeaKLiuii B KaX/10M KOHKDETHOM Crlydae.

PeaKiyu, ONMCaHHaA Kak UCTHHAA TUNEPUYBCTBUTENHOCTD, Gbifla BbIABNEHa B MeHEE Yem OAHOM Cyuae Ha
1500 npoueyp nedenis. Oxa bB MecTa BBE/ieHIA npenapara,
KOTOpble COXPaHANUCH 0AITO. BPeMS.

3T peaKiyui NPOABAANNCH BKOPe NOCAE UHBEKLIMN WM Yepe3 2-4 Heienu U ONUCIBANCL KaK Cnabble uin
yMepeHHble, Co CpeHeil NPOAIOMKUTENbHOCTbIO 2 Hexenu. 06bIYHO 3T peaKwyuy He TpebyloT JONONHHTeNbHOr0
KOHTPOAA 1 NPOXOAAT CAMOCTOATENBHO Yepe3 HeKOTopoe Bpema. Tem He MeHee, NaLMeHTam C peakLuent no Tuny
TUNepUYBCTBATENBHOCTH HEOBXOUMO 0BA3aTeNbHO 0BPATUTBCA K By A1A OLeHKM COCTORHUA. MlaluenTam ¢
MHOKECTBEHHBIMU NIEPrU4eCKUMM PeaKLMAMI MOJ0BHOR ledeHie NPOBOAUTL 3anpelLiaeTcs.
MPOTUBOMOKA3AHUA

. (ﬂﬂerV\T NMA0KaNH ¥ NPOTUBONOKA3aH ANA NaUNeHToB zanneprmeﬁ Ha IJlHHHb\V\ marepuan.

« Revanesse® Kiss™+- Henb3a BBOAUTb B 06nacTb BOKPYT a3 (HENOCPe/CTBEHHO BOKDYT 1a3a Wik B BeKo).

« Revanesse® Kiss™-+ Henlb3A NpUMEHATb Ny GepemMeHHOCTH 1 NTaKTaLy.

« Revanesse® Kiss™+ npea| [11¢
KPOBEHOCHbIE COCY/bl. 3TO MOXET NpUBECTH K 3aKynopKe COCYa U Bbi3BaTb dMbonMio.

« Mayy KNOHHOCTbIO K b Py6LOB He CTOMT U@ R

- CopiepxuT CnefjoBble KONMuecTBa 6Genkos,
CU3BECTHBIMM QNIEPrAMY Ha 3TH MaTepanbl.

« Hukoraa He ucnonb3yiire Revanesse® Kiss™+- B coueTaHuy ¢ Na3epHbIM NieyeHem, HTEHCUBHBIM UMMYALCHbIM
U3YYeHIEM, XUMUIECKIM NWIHHTOM WM fiepMatpa3wedi.

« Juuam monoxe 18 net He cTout npumeHaTL Revanesse® Kiss™+.

« MaumeHTam c akHe w/uni pyrumu Boc
Kiss™+.

. CHepoC
« TlaLeHTam ¢ ayTOUMMYHHbIMI PACCTPOTICTBaMI WM
. ﬂaumemam CMHOXeCTBEHHbIMM annepriuyecknmin peakuuamn.

« MauyeHTam ¢ OCTPbIMU WAN XPOHUUECKUMY 3a6oneBaHMAMA Koy B Npeanonaraemoii 06nactu BeeaeHms
npenapata win 0Kono Hee.

. 4 «

Ero Henb3a BBOATL B

" Kiss™+.

KOXi He cTouT Revanesse®

neyeHna.

TH KpOBY UK aHTHroar
« TauyieHTam ¢ NOBbILLIEHHOT! YYBCTBUTEIBHOCTbIO K THanypOHOBOI KICTOTe.

B cnyuae, ecnn MOCTUHbEKIUOHHAA BOCTaNWTeNbHas Peakiua COXaHAETCA Goiee Heen, NAUMEHT JOMKeH
00A3aTenbHO 06PATUTLCA K CBOEMY Nevatliemy Bpady /inA NoNy|eHitA COOTBETCTBYIOLETO NeyeHms (Hanpumep,
KOPTUKOCTEDOWAHbIX pENapaToB Wi aHTUOHOTUKOB). 060 BCeX ApYrUX HE6RaronpUATHBIX PeakuMsX HyXHO
npeac T0B Revanesse® u/wnu B Komnauto Prollenium Medical

Tepanuio.

coobuath
Technologies Inc.

CMOCOB BBEAEHUSA U JO3UPOBKA

« Revanesse® Kiss™+ moryT TONbKO BpaYM, oy COOTBETCTBYIOWLYIO KBANMUKaLMIO 1
MKe JINUEBbIX MOPLUWH, U APYrie CNeLManicTbl Noa ux

eHme ii TexH pp
HenocpeACTBEHHbIM HabiofeHiem.
« Mepen BBeAHeM Npenapata naLueHTy 006WyTb 0 K U [NIaHHOTO
aTaKkxe o ] N060YHbIX SQPeKTax.

+ 06nacTb BBe/eHIA NpenapaTa A0MKHa GbiTb TLATENbHO NPOAE3UHQULMPOBAHa. Y6eauTech B Tom, uTo npotiesypa
NPOBOAVTCA B CTEPHTIbHbIX YCOBHAX.

« MeanexHo BBoAvTe Npenapar, npunaras MIHIManbHoe HeoGXoaumoe AaBneHme.

« Revanesse® Kiss™+ u noc ma
UCNONb3YiiTe X NOBTOPHO. Mpi CylLIeCTBYeT PUCK
pacnpocTpaneHks 3a6oneBakinii, NepeaaiLLMXCA Yepes KpoBb.

« Tpenapat J0MKeH HaxofUTHCA NP KOMHATHOM TemnepaType B TeueHue 30 MItHYT niepef] UHbeKLHeli.

C HUM Wbl NP
J11¢

He
MHOEKLMM Ui
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« MatyueHTam C ayTOUMMYHHbIMYU PaCCTPOCTBAMY UNH

« Ecn koxa npuoGpeTaer benbiii uer (6neaHeeT), nkbekiyuA JomKHa BbiTb HemeneHHo npekpatuiexa. Koxy B
0BACTH MHBEKLYII HYXKHO MACCUPOBATH /10 BO3BPALLIEHNA ee eCTECTBEHHOIO LiBeTa.

« Mepest MHBEKLMeI HYXHO HaZlaBUTb Ha NOPLLEHb WNPHULA 710 NOABAEHUA MaNeHbKO/i Kaniu Ha KOHLE Wribl.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU

« Revanesse® Kiss™-+ Hefnb3a BBOAWTb B 0611aCTb, CoAepXaLLiyto APYroil Gunnep, Tak Kak B HacToALLiee Bpema Het
KIMHMYECKUX [JaHHbIX 0 BO3MOXHIX B TaKOM Cllydae peaKiinsx.

« Revanesse® Kiss™-+ Henb3A BBOAWTb B 0611aCTb, COAEPXKaLLIYI0 NepMaHEHTHbII Guanep Unu UMNAaHTaT.

« TIpou3BOHbIE TUaNYPOHOBOW KUCMOTbI, KaK W3BECTHO, HECOBMECTUMbI C YETBEPTHYHbIMMU aMMOHUEBLIMM
CONAMM, TaKUMK KaK xnopup Gen3ankonus. Yoequrech, uto Revanesse® Kiss™+ He KOHTaKTUpyeT C 3Tum
BeLecTsom unu Kakum-nubo WHCTPYMEHTOM, BCTYNABLUMM C HUM B KOHTAKT.

« Revanesse® Kiss™+ Henb3a ucnonb3oatb ANA yBENMYEHUA MOMOYHbIX Kene3, a Takke BBOAUTb B KOCTH,
CYXOKMANA, CBA3KKM U MbILLLIbI.

« K 06nacTt uHbeKLAU He CTOMT NPUKACaTbeA B Teekue 12 Yacos Mocne BBEAieHUA Npenapara, Takie ceyet
obeperath ee ot BO37E/ICTBUA M3Ny4eHIA, CTUILIKOM
HU3KIIX WM BbICOKUX TemnepaTyp.

B Tnep! M NOKpacHeHHe, e it npenapara Aeficauio
0ueHb BbICOKOM (HANpUMEp, B CONAPN 1 NPH PUHATIM CONIHEUHbIX BaHH) WK 04eHb HU3KOV! TeMnepaTypbl.

« Ecw panbluie y Bac Ha fiuye NOABNANNCH reprieTHYeckie BbiChINaHMA, CyLLECTBYT PUCK BO3HUKHOBEHUA
TI0BTOPHbIX BbICHINAHMii B MECTe YKONI0B UTO/.

« llpuem acnupuHa, HECTePOMAHbIX NPOTUBOBOCMANMTENbHbIX Npenapatos, BuTamuHa E St. John's Wort unu
JADYTYX CXOXIX nepe MOXKET YBENMYUTD PUCK Pa3BUTHA FeMaTOMbl W
KDOBOTEUEHIIA B MeCTe UHDEKLIW.

+ Ha 0cHOBE TOKCHKONOTMYECKOIH OLIEHKM PYICKA AN NIMZ0KAIHA, NALUeHTbI JOMKHbI GbiTb OrpaHuyeHs! 20 M Ha
60 kr (130 yHTOB) Macchl Tena B roa. be3onacHocTb BBeAeHHA 60bLUEro 06bema He YCTaHoBNeHa.

. Tb U B:Bo3pacTe 10 18 neT wm CTaplue 65 NeT He ycTaHoBMeHa.
-k HTaM, C ABHbIMI Gonesin WA BUPYCHbIMI TPUNNOM Uni
aK nevenite He A 110 YCTPaHEHNA AAHHbIX CUMMTOMOB.

« I8 MUHUMUM3aUMN PUCKOB BO3MOXHBIX OCNOXHEHMiA AaHHbIIl Npenapar [O/KeH UCNONb30BaTbCA TONbKO
MeJIMUUHCKUMM CeyManicTami, KOTopble UMEIOT COOTBETCTBYIoLLYIo MOAFOTOBKY W OMbIT, @ Takxke obnagator
3HAHUAMM B 06AACTU AHATOMUY Y4ACTKA BOKPYT MeCTa MHBeKLMM.

« MeauyHckum cneuuanicram p BCe MCKH UHDEKLUMI
B MATKVE TKaHW 40 Hauana Nleyenuts, a Takie PasbACHUTb NaUMeHTam NU3HaKM M CMATOMbI BO3MOXHbIX
OCOXKHEHHIA.

NMPEAOCTEPEXXEHUE

Y6eauTech B TOM, 4TO FePMETUUHOCTb YNakoBKM He ObiNla HapyluieHa U CTEPIBHOCTb NpenapaTa COXpaHeHa.

TposepbTe Cpok roAHOCTH Npenapata fiepefl NCNoNb30BaHMeM. [laHHbIit NPOAYKT NpeAHasHaueH ToNbko AA

; HE UG €ro noBTopHo. My « CyLLeCTBYET PUCK

BO3HVIKHOBEHYA UHAEKLMM WIN PACNPOCTPaHeHNs 3a6oneBanyii, NepepaloLyuxca Yepes Kposb.

+ Beyienvte npenapata B CoCYAUCTYI0 CUCTeMY MOKET NIpUBECTI K 3MGOAIM, 3aKyMOpKe COCY0B, ULLIEMIM WM MH(PKTY.

« bl 3aperucTpupoBaKbl pefikve, HO cepbesHble MoGOUHble ABMeHIA, (BA3aHHble C nonajanvem
HanonHyTeNe/i MATKVIX TKaHeyi B COCY/1bl NP NPOBE/CHIM MHbEKLIM, B UX YC/e: BpeMEHHOe Wil MOCTORHHoe
YXYALEHUE 3PEHHA, CTeNoTa, MUeMHA FONIOBHOTO MO3ra i KpOBOU3NUAHYE B MO3T, NPUBOASLLIVE K MHCYBTY,
HeKPO3Y KOXW U NIOBPEXAEHMIO OCHOBHOTO CTPORHIA NMLIa.

+ EoW y nauvenTa HabmioaaeTca Kakoi-mo U3 CNeAyILUMX CAMNTOMOB: M3MEHeHWe 3peHns, NpusHaku
UHCyNbTa, MO6NEAHeHME KOXI WnU Heobbiuka 6onb BO BpeMA WM BCKope Mocne npoleaypsl — Credyer
HeMe/1IeHHO NPEKPaTUTb UHBEKLIMK.

+ llpu nonaaanwyt npenapata BHyTpb COCYAA NAUUEHTI AOMKHbI MONYYHTb OMEPATUBHYI0 MEAMLMHCKYI0 NOMOLLb
U TIPU BOMOXKHOCTH UX JOMKEH 0CMOTDETb COOTBETCTBYHOLLII MeAMLMHCKMI CMeUanicT.

Mpenaparbi Revanesse® He A0MXHbI UCTONb30BATBCA B MECTaX C BbICOKOIA KOHLIeHTpaLIUeil KDOBEHOCHIX COCYA0B.

3apervicTpupOBaHbi Clyyalt, KOTfia HbEKWM NpenapaTamit HanonHuTeNeit B 061acTit Hoca 1 rabennibl NpUBoRMAM

K3M6OMU3aLMH COCYI0B M CAMMTOMANM OKKAIO3H FMa3HbIX COCYAOB (cnenoTe).

CPOKTOAHOCTU N YCNOBUA XPAHEHUA

CPOK FOAHOCT YKa3aH Ha KaXAOil MHANBUAYaNbHOI ynakoBKe. XpanuTb npu Temnepatype 2°-25° C, u36eratb
nonaziaHis NPAMbIX CONIHEUHBIX NIyeil i 3aMOpaXiBaHHA.

MPUMEYAHHUE: T TeXHUKa MHBEKLMI yCrex Nleyenna U Creneb
YIOBNETBOPEHHOCTI NalieHTa ero pesynbTatom. Revanesse® Kiss™+ MOXeT MCnofib30BaTbCA TONIbKO BpayoM,
UMeIowIIM NPaBO OCYLeCTBAATH NeYeBHyI0 ALATENbHOCTL B COOTBETCTBUM C MECTHBIM 3aKOHOATENbCTBOM.
TpazlywpoBKa Wwpuya He ABAAETCA ABCONIOTHO TOUHOM U MOXET GbiTb MCMONb30BaHA TONIbKO B KauecTse
OpueHTUpa. 06bem HED@XD}JV\MDI’O ANA UHBEKLWUW npenapata A0KeH ObiTo onpepaeneH BU3yanbHo W TaKTUAbHO
CnewyaniCTom, KOTOpbIii POBOAMT NPOLEAYPY.

wl MPOU3BOAUTESb
Prollenium Medical Technologies, Inc.

138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146G 4G3, Kanaga




Canada & Rest of the World
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COMPOSITION
(ross-linked hyaluronic acid.
Lidocaine..
In phosphate buffered saline

[Cross-linked with Butanediol-diglycidylether (BDDE)]

DESCRIPTION

Revanesse® Kiss™-+ is a colorless, odorless, transparent and aqueous gel of synthetic origin. The gel is stored in a
pre-filled disposable syringe. Each box contains two 1.2ml syringes of Revanesse® Kiss™+ along with up to two
sterilized needles.

APPLICATION RANGE / INDICATIONS

Application: Superficial lines and wrinkles.

Medical Indications: The products are space-occupying tissue reconstructive materials composed of a hyaluronic
acid gel thatis indicated for restoration of volume lost from lipoatrophy/lipodystrophy, and/or correction of contour
deficiencies and anatomic deformities of either pathologic origin or after trauma, in soft tissue.

Intended patients are those desiring the correction of contour deficiencies and deformity es in soft tissue, such as
HIV-associated lipoatrophy and lipodystrophy.

Cosmetic Indication: Revanesse® Kiss™+ is indicated for the treatment of facial rhytides, volume restoration, lip
augmentation, skin hydration and contouring of depressions by injection into tissue.

ANTICIPATED SIDE EFFECTS

Physicians must inform patients that with every injection of Revanesse® Kiss™+- there are potential adverse

reactions that may be delayed or occurimmediately after the injection. These include but are not limited to:

« Injection-related reactions might occur, such as transient erythema, swelling, pain, itching, discoloration or
tenderness at the injection site. These reactions may last for one week.

« Nodules or induration are also possible at the injection site.

« Poor product performance due to improper injection technique.

« Glabellar necrosis, abscess formation, granulomas and hypersensitivity have all been reported with injections of
hyaluronic acid products. It is important for physicians to take these reactions into account on a case-by-case basis.

Reactions thought to be of hypersensitivity in nature have been reported in less than one in every 1500 treatments.

These have consisted of prolonged erythema, swelling and induration at the implant site.

These reactions have started either shortly after injection or after a delay of 2 — 4 weeks and have been described

as mild or moderate, with an average duration of 2 weeks. Typically, this reaction is self-limiting and resolves

xpontaneous\y with time. However, it is imperative mat panems with hyperxemltwny type reactions contact their

forassessment. Patient: reactions should from the treatment.

CONTRAINDICATIONS

« Products are to all local amide-type anesthetics (not only tolidocaine
as indicated in the package Ieaﬂet) as wel\ as to all degrees of atrioventricular block, sinus node dysfunction,
severe decline in myocardial contractility, porphyria, supraventricular tachycardias.

« Contains lidocaine and is contraindicated for patients with a history of allergies to such material.

« Do not inject Revanesse® Kiss™+ into eye contours (into the eye circle or eyelids).

« Pregnant women, or women during lactation should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ is only intended for intradermal use and must not be injected into blood vessels. This may
occlude and could cause an embolism.

« Patients who develop hypertrophic scarring should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Contains trace amounts of gram-positive bacterial proteins and is contraindicated for patients with a history
of allergies to such material.

« Never use Revanesse® Kiss™-+ in conjunction with a laser, intense pulsed light, chemical peeling or dermabrasion
treatments.

« People under the age of 18 should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

« Patients with acne and/or other inflammatory diseases of the skin should not be treated with Revanesse® Kiss™+.

- Patients with unattainable expectations.

- Patients with auto-immune disorders or under immunotherapy.

- Patients with multiple severe allergies.

- Patients with acute or chronic skin disease in or near the injection sites.

- Coagulation defects or under anti-coagulation therapy.

- Patients with sensitivity to hyaluronic acid.

It is imperative that patients with adverse inflammatory reactions that persist for more than one week report

this immediately to their physician. These conditions should be treated as appropriate {ie: corticosteroids or

antibiotics}. All other types of adverse reactions should be reported directly to the authorized distributor of the

Revanesse® family of products and / or to Prollenium Medical Technologies Inc. directly.

ADMINISTRATION & DOSAGE

« Revanesse® Kiss™+ should only be injected by or under the direct supervision of qualified physicians who have
been trained on the proper injection technique for filling facial wrinkles.

« Before patients are treated, they should be informed of the indications of the device as well asits contraindications
and potential undesirable side effects.

« The area to be treated must be thoroughly disinfected. Be sure to inject only under sterile conditions.

« Inject the product slowly and apply the least amount of pressure necessary.

« Revanesse® Kiss™+ and needles packaged with it are for single use only. Do not re-use. If re-used, there is a risk
of infection or transmission of blood born diseases.

« Keep the product at room temperature for 30 minutes prior to injection.

« If the skin turns a white color (blanching), the injection should be stopped immediately, and the area should be
massaged until the skin returns to its normal color.

« Before injecting, press on the plunger of the syringe until a small drop is visible at the tip of the needle.

..25mg/ml
3mg/ml (0.3% w/w)

en

PRECAUTIONS

« Ifintravascular injections are made by mistake, the toxic effect will be noticed within 1-3 minutes (so the doctor
and the patient should be alert in case of error).

« The effect of lidocaine may be reduced if infusion occurs in an inflammation or infection area.

- Special attention should be given to patients with partial or complete atrioventricular block because local
anesthetics may suppress myocardial conduction in patients with advanced liver disease or severe renal
impairment, in patients with epilepsy, in patients with respiratory failure, in the elderly age, in patients with
poor general health status, in patients receiving class Il antiarrhythmics (eg amiodarone), who must be under
close medical supervision including electrocardiogram due to the possible addition of cardiac effects, and finally
in patients with acute porphyria.

+ Lidocaine should be used with caution in patients receiving other topical anesthetics or agents with structural
similarities to local amide-type anesthetics, e.g. certain , such as mexiletine and tocainide, since
systemic toxic effects can be cumulative.

+ In addition to the direct anesthetic effect, local anesthetlts may exert a very mild effect on the cognitive function
and movement and alertness. Depending on the dose,
local anesthetics may have a very minor effect on memal function and may temporarily disturb movement and
movement coordination.

« Revanesse® Kiss™+ should not be injected into an area that already contains another filler product as there is no
available dlinical data on possible reactions.

« Revanesse® Kiss™-+ should not be injected into an area where there is a permanent filler or implant.

« Hyaluronic acid products have a known i ibility with quaternary jium salts such as
chloride. Please ensure that Revanesse® Kiss™+ never comes into contact with this substance or medical
instrumentation that has come into contact with this substance.

. Revaneslse‘“ Kiss™-+ should never be used for breast enlargement, or for implantation into bone, tendon, ligament
ormuscle.

« Avoid touching the treated area for 12 hours after injection and avoid prolonged exposure to sunlight, UV, as
well as extreme cold and heat.

« Until the initial swelling and redness have resolved, do not expose the treated area to intense heat (e.g. solarium
and sunbathing) or extreme cold.

« If you have previously suffered from facial cold sores, there is a risk that the needle punctures could contribute
to another eruption of cold sores.

 If you are using aspirin, teroidal anti-i ions, St. John's Wort of High doses of Vitamin
E supplements prior to treatment or any similar med\ca(lons be aware that these may increase bruising and
bleeding at the injection site.

« Based on a toxicological risk assessment for lidocaine, patients should be limited to 20 mL per 60 kg (1301Ibs) body
mass per annum. The safety of injecting greater amounts has not been established.

« The safety for use in patients under 18 years or over 65 years has not been established.

« Patients who are visibly ill, with bacterial or viral infections, influenza, or active fever should not be treated until
aresolution of their symptoms.

« In order to minimize the risks of potential complications, this product should only be used by health care
practitioners who have appropriate training, experience, and who are knowledgeable about the anatomy at and
around the site of injection.

« Health care practitioners are encouraged to discuss all potential risks of soft tissue injection with their patients
prior to treatment and ensure that patients are aware of signs and symptoms of potential complications.

WARNINGS
Confirm that the seal on the box has not been broken and sterility has not been compromised. Confirm that the
product has not expired. Product is for single use only; do not re-use. If re-used, there is a risk of infection or
transmission of blood born diseases.
« Introduction of product into the vasculature may lead to embolization, occlusion of the vessels, ischemia,
orinfarction.
« Rare but serious adverse events associated with the intravascular injection of soft tissue fillers in the face have
been reported and include temporary or permanent vision impairment, blindness, cerebral ischemia or cerebral
hemorrhage, leading to stroke, skin necrosis, and damage to underlying facial structures.
« Immediately stop the injection if a patient exhibit any of the following symptoms, including changes in vision,
signs of a stroke, blanching of the skin, or unusual pain during or shortly after the procedure.
« Patients should receive prompt medical attention and possibly evaluation by an appropriate health care
practitioner specialist should an intravascular injection occur.
The Revanesse® family of products should not be used in areas that have high vascularity. Use in these areas such
as the glabella and nose region has resulted in cases of vascular embolization and symptoms consistent with ocular
vessel occlusion (i.e. blindness).
SHELF LIFE & STORAGE
Expiry is indicated on each individual package. Store between 2°-25° C, and protect from direct sun light and freezing.
NOTE: The correct injection technique is crucial to treatment success & patient satisfaction. Revanesse® Kiss™+
should only be injected by a practitioner qualified according to local laws and standards.
The graduation on the syringe is not precise and should be used as a guide only. The amount of material to be
injected is best determined by visual and tactile assessment by the user.
wd MANUFACTURER
Prollenium Medical Technologies, Inc.

138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4@3, Canada

Report any adverse event to, Tel: (44)02039669787
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COMPOSITION
Acide ique réticulé. 25mg/ml
Lidocain. 3ma/ml (0.3% w/w)

Dans un tampon phosphate salin
[Réticulé avec de I'éther de butanediol-1,4 diglycidique (BDDE)]

DESCRIPTION

Le Revanesse® Kiss™+ est un gel incolore, inodore, transparent et aqueux dorigine synthétique. Il est conservé
dans une seringue jetable préremplie. Chaque boite contient deux seringues de Revanesse® Kiss™+ de 1,2ml ainsi
que jusqu'a deux aiguilles stérilisées.

APPLICATIONS / INDICATIONS

Application: Rides et ridules superficielles.

Indications medlcales Les produits sont composés de matériaux qui reconstruisent les tissus conjonctifs (tissus de
un gel d'acide é pour retrouver du volume perdu suite a une

lipoatrophie, une hpodystrophle ou une correction d'un défaut ou d'une déformation anatomique (des tissus mous)

dorigine pathologique ou traumatique.

Le produit est destiné aux patients qui désirent une correction des défauts de contours et aux déformations des

tissus mous qui peuvent notamment étre attribuées a la lipoatrophie ou a la lipodystrophie associées au VIH.

Indications cosmétiques: Revanesse® Kiss™+ est recommandé pour traiter les rides faciales, restaurer le volume

perdu, gonfler les lévres, hydrater la peau et reformer les creux par injection dans les tissus.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Les médecins doivent informer les patients qu'avec chaque injection de Revanesse® Kiss™+ existe une possibilité

de réactions qui peuvent apparaitre soit immédiatement aprés l'injection, soit aprés un certain délai.Les réactions

possibles sont entre autres les suivantes:

« Un érythéme fugace, une enflure, une douleur, une démangeaison, une décoloration ou une sensibilité au site de
l'injection. Ces réactions peuvent durer une semaine.

« Des nodules ou des zones indurées peuvent aussi étre observés au site de linjection.

« Un résultat décevant lié a une mauvaise technique d'injection.

« Une nécrose dans la zone glabellaire, des abces, des granulomes et une hypersensibilité ont été observés suite
a des injections de produits a base d'acide hyaluronique. Ces réactions possibles doivent étre prises en compte
par les médecins au cas par cas.

Des réactions dites d’hypersensibilité ont été observées dans moins d'un traitement sur 1500. Elles se sont traduites

par un érythéme prolongé, une enflure et une induration au niveau de la zone d‘implant.

Ces réactions ont commencé peu aprés |'injection ou aprés un délai de 2 4 semaines et ont été décrites comme

faibles ou modérées avec une durée moyenne de 2 semaines. Ces réactions sont généralement automodératrices

et disparaissent avec le temps. Il est cependant impératif que les patients développant des réactions de type
hypersensible consultent leur médecin dans les plus brefs délais. Les patients aux réactions allergiques multiples
doivent étre exclus du traitement.

CONTRE-INDICATIONS
« Les produits sont contre-indiqués en cas d' é a tous les locaux de type amide
(pas seulement a la lidocaine comme indiqué dans la notice), ainsi qu'a tous les degrés de bloc auriculo-
ventriculaire, dysfonctionnement du neeud sinusal, diminution sévere de la contractilité myocardique, porphyrie,
supravenmtulalreta(hytavdles

fr

« Avant l'injection, faire sortir une goutte de liquide a la pointe de I'aiguille en exercant une légére pression sur
la seringue.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

« Si les injections intravasculaires sont faites par erreur, I'effet toxique sera remarqué dans les 1a 3 minutes (le
médecin et le patient doivent donc étre vigilants en cas d'erreur).

- Leffet de la lidocaine peut étre réduit si la perfusion se produit dans une zone d'inflammation ou d'infection.

- Une attention particuliére doit étre accordee aux patients présentant un bloc auriculo-ventriculaire partiel ou
complet car les anesthésiques locaux peuvent supprimer la conduction myocardique chez les patients présentant
une maladie hépatique avancée ou une insuffisance rénale sévere, chez les patients atteints d'épilepsie, chez les
patients souffrant d'insuffisance respiratoire, chez le sujet agé, chez les patients en mauvais état de santé général,
chez les patients recevant des antiarythmiques de classe Il (par exemple amiodarone), qui doivent étre sous
surveillance médicale étroite y compris électrocardiogramme en raison de I'ajout éventuel d'effets cardiaques, et
enfin chez les patients atteints de porphyrie aigué.

« La lidocaine doit étre utilisée avec précaution chez les patients recevant d'autres anesthésiques topiques ou
agents présentant des similitudes structurelles ave les anesthésiques locaux de type amide, par ex. certains
antiarythmiques, tels que la mexilétine et le tocainide, car les effets toxiques systémiques peuvent étre cumulatifs.

« En plus de I'effet anesthésique direct, les anesthésiques locaux peuvent exercer un effet trés léger sur la fonction
cognitive et la coordination des mouvements et peuvent affecter temporairement la somatomotilité et la
vigilance. En fonction de la dose, les anesthésiques locaux peuvent avoir un effet trés mineur sur la fonction
mentale et peuvent perturber les etla lination des
« Le Revanesse® Kiss™+ ne doit en aucun cas étre injecté dans une zone qui contient déja un autre produit de
comblement étant donné que les interactions et réactions possibles ne sont pas encore connues.

« Le Revanesse® Kiss™+ ne doit en aucun cas étre injecté dans une zone ot se trouve déja un implant ou un produit
de comblement définitif.

+ Les produits a base d‘acide hyaluronique ont une mcompa(\bﬂne connue avec les sels d'ammonium quaternaires
telsquele chlorure de Assurez-vous que le Revanesse® Kiss™-+ n'entre jamais en contact avec cette
substance ou un instrument médical ayant été en contact avec cette substance.

« Le Revanesse® Kiss™+ ne doit jamais étre utilisé pour une augmentation mammaire ou pour une implantation
dans les os, tendons, ligaments ou muscles.

- Eviter tout contact avec la zone traitée pendant les 12 heures qui suivent linjection. Eviter toute exposition
prolongée au soleil, aux UV et aux températures extrémes, chaudes ou froides.

+ Lazone traitée ne doit pas étre exposée a une chaleur intense (véranda, bain de solei, etc.) ou a un froid intense
jusqu'a ce que l'enflure ou les rougeurs initiales aient disparu.

« Sivous avez déja souffert d'herpés labial, sachez qu'il existe un risque que les perforations de Iaiguille provoquent
une nouvelle éruption d’herpés labial.

« Si, avant le traitement, vous avez utilisé de 'aspirine, des anti-i téroidiens, du is, de
fa vitamine E  forte dose ou des médicaments similaires, sachez que cela peut accroitre les risques d' hématomes
et de saignements au niveau de la zone d'injection.

« Selon une estimation des risques toxicologiques de la lidocaine, la quantité administrée aux patients doit étre
limitée a 20 ml pour 60 kg de masse corporelle par an. L'innocuité d'injections en quantités plus importantes
n'a pas encore été confirmée.

« Linnocuité d'une utilisation avec des patients agés de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans n'a pas encore été confirmée.

« Les patients visiblement malades, souffrant d'infections bactériennes ou virales, de grippe ou de fortes fiévres ne
doivent pas étre traités avant la disparition de leurs symptomes.

« Afin de minimiser les risques de complications potentielles, ce produit doit étre utilisé uniquement par des

i de la santé ayant une formation appropriée, suffisamment d'expérience et connaissant bien

+ Contient de: test contre-indiqué p jents ayant des antécédents d'alergies a b
« Ne pas injecter le Revanesse® Kiss™-+ au niveau du contour des yeux (cernes ou paupleves)
« Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas étre traitées avec le Revanesse® Kiss™+.

« Le Revanesse® Kiss™+ est exclusivement destiné a un usage intradermique et ne doit en aucun cas étre injecté
dans un vaisseau sanguin. Toute injection intraveineuse pourrait entrainer une embolie.
+ Les patients qui développent des cicatrices hypertrophiques ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™-+.
- Contient des traces de protéines bactériennes a Gram positif: Contre-indiqué pour les patients ayant des
antécédents allergiques a ce matériel.
« Ne jamais utiliser le Revanesse® Kiss™-+ en conjonction avec un laser, une lumiére pulsée intense, un gommage
chimique ou des traitements de dermabrasion.

« Les personnes agées de moins de 18 ans ne doivent pas étre traitées avec le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients souffrant d'acné ou de toute autre maladie inflammatoire de la peau ne doivent pas étre traités
avec le Revanesse® Kiss™+.
+ Les patients aux attentes déraisonnables ne doivent pas tre traités avec le Revanesse® Kiss™+.
« Les patients atteints de maladies aut oussuivant unei ne doivent pas étre traités avec
le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients souffrant d‘allergies allergies multiples et sévéres ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™+.

- Les patients atteints d'une maladie de la peau grave ou chronique au niveau des sites d‘injection ou dans les zones
dinjections ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™+.

« Les personnes souffrant de troubles de la coagulation ou suivant une anticoagulothérapie ne doivent pas étre
traitées avec le Revanesse® Kiss™+.

« Les patients allergiques ou sensibles a I'acide hyaluronique ne doivent pas étre traités avec le Revanesse® Kiss™+.

Il est impératif que les patients présentant des réactions inflammatoires indésirables pendant plus d’une semaine

en fassent part a leur médecin dans les plus brefs délais. Ces affections doivent étre traitées de fagon appropriée

(ex.: corticostéroides ou antibiotiques). Tout autre type de réaction indésirableétre directement signalé au

distributeur autorisé de la famille de produits Revanesse® ou a Prollenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRATION ET POSOLOGIE

«Le Revanesse® Kiss™+ ne doit étre injecté que par des, ou sous la supervision de, médecins qualifiés qui ont été
formés aux techniques d'injection appropriées pour le comblement des rides faciales.

«Les patients doivent étre informés, avant tout traitement, des indications concernant cette technique ainsi que de
ses contre-indications et de ses effets indésirables potentiels.

«Lazone atraiter doit étre parfaitement désinfectée. Linjection doit se faire dans des conditions stériles uniquement.

«Injecter lentement le produit et appliquer le minimum de pression nécessaire.

«Le Revanesse® Kiss™+ ainsi que les aiguilles incluses sont destinés a un usage unique. Ne pas réutiliser. Il existe un
risque d'infection ou de transmission de maladies transmissibles par le sang en cas de réutilisation.

«Le produit doit étre conservé a température ambiante pendant les 30 minutes précédant l'injection.

«Si la peau devient blanche, l'injection doit étre immédiatement interrompue et la zone de I'injection doit étre
massée jusqu'a ce que la peau retrouve une couleur normale.
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I'anatomie de la zone d'injection.

« Les professionnels de la santé sont invités a discuter de tous les risques potentiels de I'injection des tissus mous
avec leurs patients avant le traitement et s'assurer que les patients sont conscients des signes et symptomes de
complications potentielles.

MISES EN GARDE

Assurez-vous que le sceau de l'emballage est bien intact et que la stérilité du produit n‘a pas été compromise.

Vérifiez la date d'expiration du produit. Ce produit est destiné a un usage unique; ne pas le réutiliser. Il existe un

risque d'infection ou de transmission de maladies transmissibles par le sang en cas de réutilisation.

« Lintroduction du produit dans le systéme vasculaire peut entrainer une embolisation, 'occlusion des vaisseaux,
uneischémie ou un infarctus.

« Des effets indésirables rares mais graves associés a l'injection intravasculaire de produits de comblement des
tissus mous dans le visage ont été rapportés et comprennent une déficience visuelle temporaire ou permanente,
la cécité, l'ischémie cérébrale ou une hémorragie cérébrale, conduisant a un accident vasculaire cérébral, une
nécrose de la peau, et des dommages aux structures faciales sous-jacentes.

« Cesserimmédiatement l'injection si un patient présente ['un d ision, signes
d'accident vasculaire cérébral, blanchissement de la peau, ou douleur inhabituelle pendant ou peu aprés la procédure.

« Les patients doivent recevoir des soins médicaux rapides et peut-étre 'évaluation par un professionnel de la santé
approprié en cas d'injection intramusculaire.

La gamme de produits Revanesse® ne doit pas étre utilisée dans des zones a vascularisation élevée. Lapplication

dans de telles zones, comme la glabelle ou le nez, peut causer une embolie et des symptomes vasculaires

accompagnés de l'occlusion des vaisseaux de I'eeil (c.-a.-d., la cécité).

DUREE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Une date d'expiration est indiquée sur chaque boite individuelle. Conserver entre 2 et 25 °C. Protéger du gel et
des rayons directs du soleil.

REMARQUES: Une technique dinjection appropriée est essentielle au succés du traitement et a la satisfaction des
patients. Le Revanesse® Kiss™+ doit étre injecté uniquement par un praticien qualifié, conformément aux lois et
normes en vigueur.

La gradation sur la seringue n'est pas précise et doit servir de repére uniquement. La quantif
déterminée par I'utilisateur en fonction de ses observations visuelles et tactiles de la zone a traiter.

wl FABRICANT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
14643, (anada

a injecter sera

Signaler tout événement indésirable &, Tél: (44) 02039669787
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ZUSAMMENSETZUNG
Quervernetzt Hyaluronséure. ..25mg/ml
Lidocain. mg/ml (0.3% w/w)
In Phosphat-gepufferter Kochsalzlosung

[Vernetzt mit Butanediol- Dlglycldylemer (BDDE)]

BESCHREIBUNG

Revanesse® Kiss™-+ ist ein farbloses, geruchloses, durchsichtiges und wassriges Gel synthetischen Ursprungs.
Das Gel wird in einer vorgefiillten Einwegspritze aufbewahrt. Jede Schachtel enthalt zwei Rohrchen mit je 1.2ml
Revanesse® Kiss™-+ sowie bis zu zwei sterilisierte Nadeln.

ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION
Anwendung Oberﬂachhche L\men und Falten.

de Materiali

den essich um raumfilll ur

bestehend aus einem Hyalumnsaure Gel fiir den gezielten Wiederaufbau von Volumen, das aufgmnd von Lipoathropie

/ Lipodystrophie geschwunden ist, und / oder fiir die gezlelte Korrektur von Konturendefiziten und anatomischen

leichgewebes, sei prungs od m Fn\geemes Unfal\s

Lur Zielgruppe gehdren Patienten, die eine Korrektur von D des'

wiinschen, wie z. B. HIV-bedingte Lipoathropie und Lipodystrophie.

Kosmetische Indikation: Revanesse® Kiss™+ dient der gezielten Behandlung von Falten im Gesicht, der
i llung, der Li (] der Hautfeuchtigkeit sowie der Formung von Hautvertiefungen

durch Injektion in die Haut.

ZU ERWARTENDE NEBENWIRKUNGEN

Arzte miissen die Patienten dariiber aufklaren, dass bei jeder Injektion von Revanesse® Kiss™+mdglicherweise

spater oder unmittelbar nach der Injektion Nebenwirkungen auftreten kinnen. Diese umfassen insbesondere:

« Injektionsbezogene Reaktionen, wie z. B. fliichtige Erythemen, Schwellungen, Schmerzen, Juckreiz, Verfarbung
oder Empfindlichkeit an der Einstichstelle. Diese Reaktionen konnen bis zu einer Woche anhalten.

« Knotenbildungen oder Verhartungen an der Einstichstelle sind ebenfalls maglich.

« Schlechte Produktleistung wegen falscher Einspritztechnik.

« Nach Injektionen von Hyaluronsaure-Produkten ist iiber Glabellanekrose, Abszesshildung, Granulome und
Uberempfindlichkeit berichtet worden. Es ist wichtig, dass Arzte diese Reaktionen von Fall zu Fall beriicksichtigen.

Reaktionen, von denen angenommen wird, dass sie auf Uberempfindlichkeit zuriickzufiihren sind, wurden nach

weniger als einer von 1500 Behandlungen berichtet. Dabei handelte es sich um lang anhaltende Erythemen,

Schwellungen und Verhértungen an der Implantationsstelle.

Diese Reaktionen begannen entweder kurz nach der Injektion oder 2 — 4 Wochen spéter und wurden als mild

oder mittelstark mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Wochen beschrieben. Die Reaktion ist typischerweise

selbstbegrenzend und verschwindet nach einer gewissen Zeit von selbst. Es ist jedoch unabdingbar, dass Patienten

mit einer Uberempfindlichkeitsreaktion zur Abklarung sofort einen Arzt aufsuchen. Patienten mit allergischen

Mehrfac ionen sollten von der werden.

KONTRAINDIKATIONEN

« Produkte sind t bei chkeit gegen alle Lokalandsthetika vom Amidtyp (nicht nur
gegen Lidocain, wie n der Pac gegen alle Grade der i Blockade,
starke Abnahme d ilitét, Porphyrie, Tachykardien.

i

« Enthélt Spuren von Lidocain und ist fiir Patienten mit anamnestisch bekannter Allergie auf diese Substanz
kontraindiziert.

« Revanesse® Kiss™+ darf nicht in die Augengegend (um das Auge herum oder in die Augenlider) gespritzt werden.

« Schwangere oder stillende Frauen sollten nicht mit Revanesse® Kiss™+ behandelt werden.

« Revanesse® Kiss™-+ ist nur fiir den intradermalen Gebrauch bestimmt und darf nicht in BlutgefaBe gespritzt
werden. Dies konnte einen Verschluss zur Folge haben und zu einer Embolie fiihren.

. PatLen(en, bei denen sich hypemophe Narhen bilden, sollten nicht mit Revanessea Kiss™+ behandelt werden.

« Enthalt

de

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn versehentlich intravaskulare Injektionen durchgefiihrt werden, wird die toxische Wirkung innerhalb von
1-3 Minuten bemerkt (daher sollten der Arzt und der Patient im Fehlerfall wachsam sein).

« Die Wirkung von Lidocain kann verringert werden, wenn die Infusion in einem Entziindungs- oder
Infektionsbereich erfolgt.

« Besondere Aufmerksamken sollte Patienten mit teilweiser oder vollstandiger amcvenmkularer Blockade
gewidmet werden, da L die bei Patienten mit fort
oder schwerer N\erenfunknonss\cmng, bei Patienten mit Epilepsie, bei Patienten mit A\emversagen, im alteren
Alter und bei Patienten unterdriicken kannen mit schlechtem allgemeinen Gesundheitszustand bei Patienten,
die Antiarrhythmika der Klasse IIl (z. B. Amiodaron) erhalten, die aufgrund der mdglichen Hinzufiigung
von Herzeffekten unter strenger &rztlicher Aufsicht einschlieBlich Elektrokardiogramm stehen miissen, und
schlieBlich bei Patienten mit akuter Porphyrie.

- Lidocain sollte bei Patienten, die andere topische Anésthetika oder Mittel mit strukturellen Ahnlichkeiten zu
lokalen Andsthetika vom Am\dtyp erhalten, z. bestimmte Antiarrhythmika wie Mexiletin und Tocainid, da
systemische toxische Wirkungen kumulativ sein kannen.

+ Lusitzlich zum direkten Andsthesieeffekt kinnen Lokalandsthetika einen sehv milden Effekt auf die kognitive
Funktion und die fon ausiiben und die und Wachsamkeit
beeintréchtigen. In Abhanglgken von der Dosis knnen Lokalandsthetika die mentale Funktion nur sehr

die Bewegung und die Bewegungskoordination storen.

« Weil keine klinischen Da(en iiber mdgliche Reaktionen zur Verfiigung stehen, darf Revanesse® Kiss™+ nicht in
eine Stelle eingespritzt werden, die bereits ein anderes Filllerprodukt enthalt.

. Revanesse K|ss‘"“+ nl(ht in ein Gebiet einspritzen, das einen Dauerfiller bzw. ein Implantat enthalt. ”

. hmitquartiren hlori
Bme sicherstellen, dass Revanesse® Kiss™+ niemals mit dieser Substanz oder mit medizinischen Instrumenten, die
mit dieser Substanz in Kontakt waren, in Beriihrung kommt.

« Revanesse® Kiss™+ niemals fiir BrustvergroBerungen oder zur Implantation in Knochen, Sehnen, Bander oder
Muskeln verwenden.

« Die behandelte Stelle wahrend 12 Stunden nach der Injektion maglichst nicht beriihren und nicht langerer Zeit

Sonnenlicht, UV-Licht oder extremer Kalte und Hitze aussetzen.

Die behandelte Stelle keiner extremen Hitze (z. B. Solarium oder Sonnenbaden) bzw. extremer Kalte aussetzen,

bis die anfénglichen Schwellungen und Rotungen zuriickgegangen sind.

« Falls Sie friiher an Kalteflecken im Gesicht gelitten haben, besteht das Risiko, dass die Nadeleinstiche erneut zu
einem Ausbruch von Kélteflecken beitragen kinnen.

« Falls Sie vor der Behandlung Aspirin, nicht-steroidale i oder
hohe Dosen von Vitamin E-Zusétzen oder &hnliche Substanzen einnehmen, ist damit zu rechnen, dass an der
Einstichstelle Blutergisse oder Blutungen auftreten konnen.

« Basierend auf einer toxikologischen Risikobewertung fiir Lidocain sollten Patienten auf ein Einnahme von 20
mL per 60 kg (130 Ibs) Korpergewicht pro Jahr beschrénkt werden. Die Sicherheit beim Spritzen von grBeren
Mengen wurde noch nicht belegt.

« Die Sicherheit fiir die Verwendung bei Patienten unter 18 Jahren oder iber 65 Jahren wurde noch nicht belegt.

« Patienten, die sichtbar krank sind mit Bakterien- oder Virusinfektionen, Grippe oder aktivem Fieber diirfen nicht
behandelt werden, bis deren Symptome abgeklungen sind.

«Um die Risiken mdglicher Komplikationen zu reduzieren, sollte dieses Produkt nur von medizinischen
Fachkréften mit angemessener Ausbildung und Erfahrung, die iiber ausreichendes Wissen iiber die Anatomie der
Injektionsstelle und und dem Bereich darum verfiigen, verwendet werden.

« Medizinische Fachkrfte sind dazu halten, alle ellen Risiken einer Weict -Injektion vor der
Behandlung mit ihren Patienten zu besprechen und sicherzustellen, dass die Patienten iiber Anzeichen und
Symptome eventueller Komplikationen informiert sind.

WARNHINWEISE

Bitte sicherstellen, dass der Verschluss der Schachtel nicht zerstort und die Sterilitat nicht beeintrachtigt ist.
Vergewisser Sie sich, dass das Produkt nicht abgelaufen ist. Das Produkt ist nur fiir den einmaligen Gebrauch
bestimmt; nicht wiederverwenden. Im Falle einer Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko oder ein Risiko

« Revanesse® Kiss™-+ niemals in Verbindung mit Laserstrahlen, intensiv gepulstem Licht, chemischen Peeling- oder
Dermabrasionshehandlungen verwenden.
« Patienten unter 18 Jahren sollten nicht mit Revanesse® Kiss™-+ behandelt werden.
Patienten mit Akne und/oder anderen entziindlichen Hauterkrankungen sollten nicht mit Revanesse® Kiss™+
behandelt werden.
« Patienten mit unerre\(hharen Erwartungen
- Patienten mit oder solche, die mit
« Patienten mit schweren Mehrfachallergien.
« Patienten mit akuten oder chronischen Hauterkrankungen an oder in der Nahe der Einstichstellen.
« Gerinnungsstorungen oder Patienten, die mit Antikoagulationstherapie behandelt werden.
- Patienten mit einer Empfindlichkeit gegen Hyaluronsaure.
Es ist unerlasslich, dass Patienten entziindliche Nebenwirkungen, die langer als eine Woche anhalten, umgehend
ihrem Arzt melden. Diese Beschwerden miissen angemessen behandelt werden {d. h.: mit Kortikosteroiden oder
Antibiotika}. Alle anderen Arten von Nebenwirkungen sollten direkt dem autorisierten Vertreiber der Revanesse®
-Produktfamilie und/oder Prollenium Medical Technologies Inc. Direkt gemeldet werden.

VERABREICHUNG & DOSIERUNG |
« Revanesse® Kiss™+ sollte nur von qualifizierten Arzten, welche fiir die sachgemaRen Injekti hniken zum

behandelt werden.

der von

« Die Einfiihrung des Produkts in das GefaBsystem kann zur Embolisierung oder zum Verschluss von GeféBen, zu
Ischamie oder einem Infarkt fiihren.

« Es wurden seltene, aber schwerwiegende unerwiinschte Ereignisse in Verbindung mit der intravaskuldren
Injektion von Weichgewebefiillern ins Gesicht berichtet. Diese umfassen eine voriibergehende oder dauerhafte
Sehbehinderung, Erblindung, zerebrale Ischémie, Himblutung mit daraus resultierendem Schlaganfall,
Hautnekrose und Zerstdrung der darunter liegenden Gesichtsstrukturen.

« Beenden Sie die Injektion sofort, wenn ein Patient irgendeines der folgenden Symptome zeigt, einschlieBlich
Veranderungen des Sehvermdgens, Anzeichen eines Schlaganfalls, blasse Haut oder ungewdhnliche Schmerzen
wahrend oder kurz nach dem Verfahren.

«Im Falle einer intravaskularen Injektion miissen Patienten umgehend medizinische Betreuung und
gegebenenfalls eine Beurteilung durch einen entsprechenden Facharzt erhalten.

Das gesamte Spektrum an Revanesse®-Produkten sollte nicht in Bereichen eingesetzt werden, die eine hohe

Vaskularitat aufweisen. Die Verwendung in Bereichen wie der Glabella und der Nasengegend hat zu Féllen von

GefaBembolisationen und zu Symptomen von okularem GefdBverschluss (d.h. Blindheit) gefiihrt.

HALTBARKEIT & AUFBEWAHRUNG
Das Verfallsdatum ist auf jeder einzelnen Packung angegeben. Zwischen 2°bis 25° Caufbewahren und vor direktem
S

Auffiillen von Gesichtsfalten ausgebildet sind, oder unter deren direkter Aufsicht verabreicht werden.

- Bevor die Patienten behandelt werden, miissen sie iiber die Indikationen des Verfahrens sowie iber dessen
Kontraindikationen und iiber mdgliche Nebenwirkungen aufgeklart werden.

« Die zu behandelnde Stele muss sorgfaltig desinfiziert werden. Bitte sicherstellen, dass die Injektion ausschlieBlich
unter sterilen Bedingungen verabreicht wird.
« Injizieren Sie das Produkt langsam und wenden Sie nur soviel Druck wie unbedingt nétig an.
+ Revanesse® Kiss™+ und die beigepackten Nadeln sind nur fiir den einmaligen Gebrauch bestimmt. Nicht
wiederverwenden. Im Falle einer Wieder ndung besteht ein oder ein Risiko der
Ubertragung von Blutkrankheiten.

« Das Produkt vor der Injektion 30 Minuten lang bei Zimmertemperatur aufbewahren.

« Falls die Haut weiB wird (erbleicht), sollte die Injektion sofort abgebrochen und die Stelle so lange massiert
werden, bis die Haut wieder die normale Hautfarbe annimmt.

« Driicken Sie vor der Injektion den Einspritzkolben ein wenig herunter, bis an der Spitze der Nadel ein kleiner
Tropfen sichtbar wird.
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licht und Gefrieren schiitzen.
HINWEIS: Die richtige Injekti hnik st i fiir den folg & die
Revanesse® Kiss™+ darf nur von qualifizierten Fachkraften eingespritzt werden, d\e nach den ortlich geltenden
Gesetzen und Normen ausgebildet wurden.
Die Messskala aufder Spritze ist ungenau und sollte lediglich als Richtwert benutzt werden. Die Menge des
eingespritzten Materials wird am besten anhand der visuellen und taktilen Beurteilung durch den Benutzer bestimmt.

wd HERSTELLER

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4@3, Kanada

Melden Sie unerwiinschte Ereignisse an: Tel.: (44) 02039669787
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COMPOSIZIONE

Acido ialuronico reticolante.
Lidocaina.
In tampone fosfato salino
[Agente reticolante: BBDE (Butandiolo—diglicidiletere)]

DESCRIZIONE

Revanesse® Kiss™-+ & un gel incolore, inodore trasparente e acquoso, di origine sintetica. Il gel & conservato in una
siringa pre-riempita usa e getta. Ogni confezione contiene due fiale da 1.2ml di Revanesse® Kiss™+ insieme a un
massimo di due aghi sterilizzati.

USI / INDICAZIONI

Applicazione: Linee e rughe superficiali.

Indicazioni Mediche: | prodotti sono materiali ricostruttivi di riempimento dei tessuti, composti da un gel di acido
ialuronico che & |nd|(ato per il ripristino del volume perso per lipoatrofia/lipodistrofia, e/o I'liminazione delle
carenze e le deformita anatomiche di contorno, di origine sia patologica o traumatica, nei tessuti molli.

I pazienti destinatari sono quelli che vogliono | fone dell le deformita di cont itessuti molli,
come la lipoatrofia e lipodistrofia associata all'HIV.

Indicazioni Cosmetiche: Revanesse® Kiss™+ & indicato per il trattamento delle rughe facciali, ripristino del volume,
aumento delle labbra, ldratazione della pelle e il contorno delle depressioni per iniezione nel tessuto.

EFFETTI COLLATERALI PREVISTI
I medici devono informare i pazienti che con ogni iniezione di Revanesse® Kiss™+ esistono reazioni potenziali a
effetto ritardato o immediato dopo I'iniezione. Queste includono ma non si limitano a:
reazioni (ullegate all'iniezione come: eritema transiente, gcnﬁure dolore, prurito, scoloramento o
sensibilita sul sito delliniezione. Queste reazioni possono perdurare una settimana.
« Possibili noduli o indurimento sul sito dell'iniezione.
« Prestazioni mediocri del prodotto dovute a una tecnica di iniezione erronea.
« Necrosi glabellare, formazione di ascesso, granulomi e ipersensibilita, riportati a seguito di iniezioni di prodotti
abase di acido ialuronico. E importante che il medico prenda in considerazione queste reazioni caso per caso.
Le reazioni che si pensano essere di natura ipersensibile sono state riportate in meno di un caso su 1500 trattamenti.
Queste consistevano in eritema prolungato, gonfiore e indurimento nel sito dell'iniezione.
Tali reazioni sono apparse in breve tempo dopo I'iniezione o dopo 2-4 settimane e sono state descritte come
lievi 0 moderate, di una durata media di 2 settimane. Si tratta di una tipica reazione autolimitante che si risolve
spontaneamente col passare del tempo. Tuttavia, i pazienti affetti da reazioni di ipersensibilita si devono mettere in
contatto con il proprio medico per una valutazione immediata del caso. | pazienti con reazioni allergiche multiple
dovrebbero essere esclusi dal trattamento.

CONTROINDICAZIONI
« | prodotti sono controindicati nei casi di ipersensibilita a tutti gli anestetici locali di tipo ammidico (non solo alla
lidocaina come indicato nel foglio illustrativo), nonché a tutti i gradi di blocco atrioventricolare, disfunzione del
nodo del seno, grave declino della contrattilita miocardica, porfiria, sopraventricolare tachicardie.
« Contiene tracce di lidocaina ed & controindicato per pazienti che abbiano un‘anamnesi di allergia a tale sostanza.
« Non iniettare Revanesse® Kiss™+ intorno agli occhi (area perioculare o palpebre).
« Donne gravide o che sono in periodo di allattamento non dovrebbero essere trattate con Revanesse® Kiss™+.
+ Revanesse® Kiss™+ ¢ designato solo per uso intradermico e non deve essere iniettato nei vasi sanguigni. Cio
potrebbe occluderli e causare un'embolia.
« Pazienti che sviluppano cicatric penmﬁ(he non dovrebbero essere trattati con Revanesse® Kiss™+.
« Contiene tracce di proteine batteriche positive ed & controindicato per pazienti che presentano reazioni allergiche
atale materiale.
« Non usare mai Revanesse® Kiss™+ in abbinamento a trattamento laser, luce pulsante intensa, peeling chimico
0 dermoabrasione.
« Non trattare con Revanesse® Kiss™+ i pazienti di et inferiore a 18 anni.
« Pazienti con acne e/o altre malattie i e della pell dovrebby
« Il trattamento & controindicato anche per pazienti con aspettative irrealizzabili.
« Pazienti con malattie autoimmuni o sottoposti aimmunoterapia.
« Pazienti affetti da gravi allergie multiple.
« Pazienti affetti da malattie acute o croniche della pelle nel sito d'iniezione o nelle sue vicinanze.
« Pazienti con patologie della coagulazione o sottoposti a terapia anti-coagulazione.
- Pazienti affetti da sensibilita allacido ialuronico.
Pazienti affetti da reazioni infiammatorie avverse che persistono per pill di una settimana devono contattare
immediatamente il proprio medico. Queste condizioni dovrebbero essere trattate in modo appropriato {per esempio
con corticosteroidi o antibiotici}. Tutti gli altri tipi di reazioni avverse dovrebbero essere riportati direttamente al
distributore autorizzato della gamma di prodotti Revanesse® hnol

Prollenium Medical Inc.

SOMMINISTRAZIONE E DOSI

« Revanesse® Kiss™+ va iniettato esclusivamente da medici qualificati che abbiano ricevuto la formazione
appropriata sulle tecniche di iniezione per il trattamento delle rughe facciali o sotto la loro diretta supervisione.

« Prima che i pazienti siano sottoposti a trattamento, devono essere informati sulle indicazioni del dispositivo, sulle
controindicazioni e sui potenziali effetti indesiderati.

« L'area sottopostaa deve essere disinf
in ambiente sterile.

« Iniettare il prodotto lentamente applicando la minima pressione necessaria.
« La confezione di Revanesse® Kiss™+ e gli aghi contenuti nella confezione sono per uso singolo. Non riutilizzarli.
Se riutilizzati, % il rischio di infezione o di malattie a trasmissione ematica.

« Mantenere il prodotto a temperatura ambiente per 30 minuti prima dell'iniezione.

« Se la pelle assume un colore bianco (scolorimento), lniezione deve essere immediatamente arrestata e 'area
massaggiata fino a quando la pelle non ritorni al suo colore normale.

« Prima deIII'iniezione premere sullo stantuffo della siringa fino a quando non appaia una piccola goccia sulla
punta dell'ago.

.25mg/ml
mg/ml (0.3% w/w)

trattati con Revanesse® Kiss™+.

moltoacc

Assicurarsi che l'iniezione avvenga
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PRECAUZIONI
= Se le iniezioni intravascolari vengono eseguite per errore, I'effetto tossico verra notato entro 1-3 minuti (quindi l
medico e il paziente devono essere attenti in caso di errore).

« Leffetto della lidocaina pud essere ridotto se l'infusione avviene in un‘area inflammata o infetta.

- Particolare attenzione deve essere prestata ai pazienti con blocco atrioventricolare parziale o completo perché gli
anestetici locali possono sopprimere la conduzione miocardica in pazienti con malattia epatica avanzata o grave
insufficienza renale, in pazienti con epilessia, in pazienti con insufficienza respiratoria, in eta avanzata, in pazienti
con cattivo stato di salute generale, nei pazienti che ricevono antiaritmici di classe Il (es. amiodarone), che
devono essere sotto stretto controllo medico compreso I'elettrocardiogramma a causa della possibile aggiunta
di effetti cardiadi, e infine nei pazienti con porfiria acuta.

« La lidocaina deve essere usata con cautela nei pazienti che ricevono altri anestetici topici o agenti con somiglianze
strutturali con gli anestetici locali di tipo ammidico, ad es. alcuni antiaritmici, come la mexiletina e il tocainide,
poiché gli effetti tossici sistemici possono essere cumulativi.

+ Oltre all'effetto anestetico dlvetlu, qli anestetici locali possono esercitare un effetto molto lieve sulla funzu)r}e

cognitiva e sulla € possono la
vigilanza. A seconda della dose, gll anestetici locali possono avere un effetto molto minore sulla funzione mentale
e possono disturbare il ela del

« Revanesse® Kiss™+ non dovrebbe essere iniettato in un‘area che gia contiene un altro prodotto filler in quanto
non esistono dati clinici riguardo a possibili reazioni.

« Revanesse® Kiss™+ non dovrebbe essere iniettato in un‘area dove esiste un filler permanente o un impianto.

« | prodotti a base di acido ialuronico presentano una incompatibilita nota con sali di ammonio quaternario come
il cloruro di benzalconio. Assicurarsi che Revanesse® Kiss™+ non venga a contatto con questa sostanza o con
strumenti medici che le siano stati a contatto.

« Revanesse® Kiss™+ non dovrebbe mai essere utilizzato per aumento del seno o per impianti nell'osso, tendine,
legamento 0 muscolo.

« Evitare di toccare 'area trattata per 12 ore dopo l'iniezione ed evitare Iesposizione prolungata alla luce del sole,
raggi UV e al calore o freddo estremi.

« Fino a quando il gonfiore e il rossore iniziali non siano risolti, non esporre I'area trattata a calore intenso (per
esempio solarium o esposizione al sole) 0 a freddo estremo.

« Se in precedenza si & sofferto di herpes semplice nella zona del viso, esiste il rischio che le iniezioni con I'ago
contribuiscano a un‘altra eruzione di herpes semplice.

- Tenere presente che I'uso di aspirina, medicine anti-infiammatorie non steroidi, estratti di Erba di San Giovanni,
supplementi di vitamina E ad alte dosi, o medicine simili prima del trattamento potrebbe aumentare i lividi e il
sanguinamento nel sito delliniezione.

« Valutazione basata su un rischio tossicologico per la lidocaina, i pazienti dovrebbero limitarsi a 20 mL per 60
kg (130 libbre) di massa corporea all'anno. La sicurezza dell'iniettare maggiori quantita non é stata dimostrata.

« Lasicurezza per I'uso in pazienti con et inferiore a 18 anni o superiore a 65 non  stata dimostrata.

« | pazienti visibilmente malati, con infezioni batteriche o virali, influenza o febbre attiva non devono essere trattati
fino a quando non scompaiono i loro sintomi.

« Per ridurre al minimo i rischi di potenziali complicazioni, questo prodotto dovrebbe essere utilizzato solo da
personale sanitario, con una specifica formazione e esperienza e conoscenza dell'anatomia relativamente alla
sede dell'iniezione.

« Il personale sanitario & invitato a comunicare i loro pazienti tutti i rischi potenziali derivante da iniezione di tessuto
molle prima del trattamento ed assicurarsi che i pazienti non presentino segni e sintomi di potenziali complicazioni.

AVVERTENZE

Assicurarsi che il sigillo sulla confezione non sia stato danneggiato e che la sterilita non sia stata compromessa.

Accertarsi che il prodotto non sia scaduto. Il prodotto & per uso singolo. Se riutilizzati, @ il rischio di infezione o di

malattie 2 trasmissione ematica.

« Li del prodotto nel sistema deivasi, isch ppureinfarto.

- Reazioni avverse rare, ma gravi, associate all'i ezlone intravascolare di filler di tessuto molle nel viso sono
riportate e includono disturbi temporanei o permanenti alla vista, cecita, ischemia cerebrale oppure emorragia
cerebrale, scaturendo in ictus, necrosi cutanea e danni alle strutture it profonde del viso.

« Interrompere immediatamente I'iniezione se il paziente presenta uno dei sequenti sintomi, compresi alterazioni
della vista, indizi di ictus, pallore della cute o dolore insolito durante oppure immediatamente dopo la procedura.

« | pazienti dovrebbero ricevere assistenza medica tempestiva e possibilmente una valutazione specialistica da
parte di personale sanitario nel caso in cui sia necessario effettuare un‘iniezione intravascolare.

La famiglia di prodotti Revanesse® non deve essere usata su zone che hanno alta vascolarizzazione. L'uso in queste

zone come la regione glabellare e il naso ha portato a casi di embolizzazione vascolare e sintomi compatibili con

l'occlusione dei vasi oculari (es: a cecita).

DURATA E CONSERVAZIONE

La data di scadenza & indicata su ogni singola confezione. Conservare il prodotto fra i 2° e 25° Ce proteggerlo dai
raggi diretti del sole e dal gelo.

NOTE: La tecnica corretta di iniezione & cruciale per il successo del trattamento e la soddisfazione del cliente.
Revanesse® Kiss™-+ va iniettato esclusivamente da un professionista qualificato e in conformita alle norme vigenti.

La graduazione sulla siringa non & precisa e dovrebbe essere usata unicamente come guida.La dose di prodotto da
iniettare & determinata meglio da una valutazione visiva e tattile da parte dell'utilizzatore.

wd PRODUTTORE

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4@3, Canada
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COMPOSICION
Acido hialurénico reticulad
Lidocaina.
En tampan fosfato salino

[Reticulado con butanodiol diglicidil éter (BDGE)]

DESCRIPCION

Revanesse® Kiss™+ es un gel incoloro, inodoro, transparente y acuoso de origen sintético. El gel viene dentro de
una jeringa desechable precargada. Cada caja contiene dos jeringas de 1.2ml de Revanesse® Kiss™+, junto con
hasta dos agujas esterilizadas.

INTERVALO DE APLICACION/INDICACIONES

Aplicacidn: Lineas y arrugas superficiales.

Indicaciones médicas: Los productos son materiales de reconstruccion tisular mediante ocupacién de espacio,
compuestos por un gel de &cido hialurdnico, indicado para la restauracion del volumen perdido por lipoatrofia/
lipodistrofia y/o la correccidn de las deficiencias de contorno y deformidades anatémicas en el tejido blando, ya
sean de origen patolgico o posteriores a un traumatismo.

Disefiado para pacientes que desean corregir de deficiencias de contorno y deformidades en el tejido blando, tales
como la lipoatrofia y la lipodistrofia, asociadas a la infeccion por VIH.

Indicacion cosmética: Revanesse® Kiss™+ se indica para el tratamiento de ritidosis facial, restauracion de volumen,
aumento de labios, hidratacion de la piel y moldeado de depresiones, mediante inyecciones en el tejido.

EFECTOS SECUNDARIOS ANTICIPADOS

Los médicos deben informar a los pacientes que cada inyeccion de Revanesse® Kiss™+ presenta reacciones adversas

potenciales que pueden suceder mds tarde o inmediatamente después de la inyeccion. Dichas reacciones incluyen,

sin limites, las siguientes:

« Pueden presentarse reacciones relacionadas con la inyeccion, como eritema pasajero, hinchazon, dolor, picazon,
decoloracidn o sensibilidad en a zona de la inyeccidn. Estas reacciones pueden durar hasta una semana.

« También son posibles los nddulos o induracidn en la zona de la inyeccion.

- Bajo rendimiento del producto debido a una técnica de inyeccion no adecuada.

« Se han registrado casos de necrosis glabelar, formacion de abscesos, granulomas e hipersensibilidad tras la
aplicacidn de productos de &cido hialurdnico. Es importante que los médicos evaltien estas reacciones caso por caso.

Las reacciones consideradas de tipo hipersensible se han reportado en menos de un tratamiento por cada 1500. Se

han manifestado como eritema prolongado, hinchazén e induracién en la zona del implante.

Estas reacciones se presentaron poco tiempo después de administrar la inyeccion o con un retraso de 2 a 4 semanas

y se han descrito como leves o moderadas; la duracion en promedio es de 2 semanas. Tipicamente, esta reaccion es

de resolucion répida y desaparece espontaneamente con el tiempo. Sin embargo, aquellos pacientes que presentan

reacciones de tipo hipersensible deben consultar a su médico de inmediato para una evaluacion. Los pacientes con

reacciones alérgicas multiples deberian ser excluidos del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES
« Los productos estan d ilidad a todos los anestésicos locales de tipo amida (nosoloa
la lidocaina como se indica en el prospecto), asi como a todos los grados de bloqueo auriculoventricular, disfuncion
del nddulo sinusal, grave disminucion de la contractilidad miocérdica, porfiria, supraventricular taquicardias.

- Contiene rastros de lidocaina y esta contraindicado en pacientes con antecedentes de alergia a dicho elemento.

« Noinyecte Revanesse® Kiss™-+ dentro del contorno de los ojos (dentro de las ojeras i los parpados).
- Las mujeres embarazadas o que estan en periodo de lactancia no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.
+ Revanesse® Kiss™+ fue hecho inicamente para uso intradérmico y no debe inyectarse en los vasos sanguineos
Esto puede causar una oclusion y una embolia.
« Los pacientes que desarrollan cicatrices hipertréficas no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Contiene trazas de proteinas bacteriales grampositivas y esta contraindicado para pacientes con antecedentes
de alergias a las mismas.

« Nunca use Revanesse® Kiss™+ en combinacion con tratamientos de lser, luz pulsada intensa, exfolia
0 dermabrasién.

« Los menores de 18 afios no deberian utilizar Revanesse® Kiss™+.

« Los pacientes con acné u otras enfermedades inflamatorias de la piel no deberian utilizar Revaness

« Los pacientes que tienen expectativas inalcanzables.

« Los pacientes con enfermedades autoinmunes o que estan recibiendo inmunoterapia.

« Los pacientes que presentan alergias severas multiples.

« Los pacientes con enfermedades agudas de la piel o crénicas en la zona de la inyeccion o cerca de ella.

« Defectos de coagulacién o necesidad de terapia anticoagulante.

« Los pacientes con sensibilidad al &cido hialurénico.

Los pacientes con reacciones inflamatorias adversasque persistan mds de una semana deben consultar a su

médico de inmediato. Estas afecciones deben tratarse de manera apropiada (por ejemplo: con corticosteroides o

antibidticos).Cualquier otro tipo de reaccion adversa debe reportarse directamente al distribuidor autorizado de la

familia de productos Revanesse® o a Prollenium Medical Technologies Inc. directamente.

ADMINISTRACION Y DOSIS
« Revanesse® Kiss™+ sélo deberia myectarse bajo la supervision directa de médicos calificados que han recibido
capacitacion sobre las técnicas de inyeccion apropiadas para el relleno de arrugas faciales.
- Antes de tratar a los pacientes, hay que informarles sobre las indicaciones del dispositivo, al igual que las
contraindicaciones y los potenciales efectos secundarios no deseados.

« Debe desinfectar a fondo el rea que seré tratada. Asegurese de inyectar sdlo en condiciones estériles.

« Inyecte el producto lentamente y aplique la presion minima necesaria.

« Revanesse® Kiss™+ y las agujas que vienen en el paquete solo pueden usarse una vez. No se deben reutilizar. Si
son reutilizadas, hay un riesgo de infeccion o de transmision de enfermedades a través de la sangre.
« Mantenga el producto a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de aplicar la inyeccin.
« Sila piel se torna de color blanco (palidecimiento), detenga la inyeccion de inmediato y realice un masaje en el
drea hasta que la piel recupere su coloracién normal.
« Antes de aplicarlainyeccidn, presione el émbolo de la jeringa hasta ver una pequefia gota en la punta de la aquja.

.25mg/ml
mg/ml (0.3% w/w)

26

es

PRECAUCIONES

« Si las inyecciones intravasculares se realizan por error, el efecto toxico se notara en 1-3 minutos (por lo que el
médico y el paciente deben estar alerta en caso de error).

« Elefecto de la lidocaina puede reducirse si la infusion se produce en un érea de inflamacion o infeccién.

+ Se debe prestar especial atencién a los pacientes con blogueo auriculoventricular parcial o completo porque los
anestésicos locales pueden inhibir la conduccién del miocardio en pacientes con enfermedad hepatica avanzada
o insuficiencia renal grave, en pacientes con epilepsia, en pacientes con insuficiencia respiratoria, en la vejez,
en pacientes con mal estado de salud general, en pacientes en tratamiento con antiarritmicos de clase Il (p. ej.
amiodarona), que deben estar bajo estrecha supervision médica, incluido electrocardiograma debido a la posible
adicion de efectos cardiacos, y finalmente en pacientes con porﬁna aguda.

« La lidocaina debe usarse con precaucion en pacientes que reciben otros anestésicos tdpicos o agentes con
similitudes estructurales con los anestésicos locales de tipo amida, p. Ej. ciertos antiarritmicos, como la mexiletina
yla tocainida, ya que los efectos txicos sistémicos pueden ser acumulativos.

+ Ademds del efecto anestésico directo, los anestésicos locales pueden ejercer un efecto muy leve sobre la funcion
cognitiva y la coordinacién pueden afectar la el estado de
alerta. Dependiendo de la dosis, los anesteslcns locales pueden tenerun efectu muy leve sobre la funcion mental
y pueden alterar el yla del

+ Revanesse® Kiss™-+ no debe inyectarse en un drea que contenga otro producto de relleno, ya que no existen datos
clinicos sobre las posibles reacciones.

« Revanesse® Kiss™-+ no debe inyectarse en un drea que tenga un producto de relleno o implante permanente.

« Los productos de acido hialurénico presentan una incompatibilidad conocida con las sales de amonio cuaternario,
como el cloruro de benzalconio. Asegiirese de que Revanesse® Kiss™+ nunca entre en contacto con esta sustancia
0 con un instrumento médico que haya estado en contacto con dicha sustancia.

+ Revanesse® Kiss™+ no deberia usarse nunca para aumentos mamarios, ni para implantes en huesos, tendones,
ligamentos o musculos.

« No toque el drea tratada durante las 12 horas posteriores a la inyeccion y evite la exposicion prolongada a la luz
solar, los rayos UV y el frio y calor extremos.

« Hasta que la hinchazon y el enrojecimiento iniciales hayan desaparecido, no exponga la zona tratada al calor
intenso (por ejemplo: no vaya a camas solares ni tome sol) ni al frio extremo.

« Si ya ha sufrido de herpes bucales, existe un riesgo de que el pinchazo de la aguja cause otra erupcién de
dichos herpes.

+ Si toma aspirina, antiinflamatorios no esteroides, hierba de San Juan, dosis altas de suplementos de vitamina E o

cualquier imilar antes del tenga en cuenta que éstos pueden aumentar los moretones

yel sangradc en lazona de la inyeccion.

« Segtin una evaluacion de los riesgos toxicoldgicos de la lidocaina, los pacientes deberian limitarse a 20 ml por
cada 60 kg (130 Ib) de masa corporal al afio.No se ha determinado si es seguro inyectarse cantidades mayores.

« Atin no se ha determinado si su uso es sequro en pacientes menores de 18 afios o mayores de 65 afios.

« Los pacientes que estén notablemente enfermos, con infecciones bacteriales o virales, gripe o fiebre activa no
deberian tratarse hasta que hayan desaparecido los sintomas.

« Afin de minimizar los riesgos de las posibles complicaciones, este producto solo debe ser utilizado por médicos
con la capacitacion y la experiencia adecuadas y que tengan conocimientos de la anatomia del sitio de inyeccion
y las areas circundantes.

« Se recomienda a los médicos analizar con sus pacientes todos los posibles riesgos de las inyecciones en tejidos
blandos antes del tratamiento y que se aseguren de que los pacientes conozcan los signos y sintomas de las
posibles complicaciones.

ADVERTENCIAS
Confirme que el sello de la caja no esté roto y que la esterilidad no haya sido comprometida. Confirme que el
producto no haya caducado. El producto es para ser utilizado una sola vez; no lo reutilice. Si son reutilizadas, hay un
riesgo de infeccion o de transmision de enfermedades a través de la sangre.
« Elingreso del producto en el sistema vascular podria provocar embolizacin, oclusion de los vasos, isquemia o infarto.
« Se han informado eventos adversos poco frecuentes, pero graves, relacionados con la inyeccin intravascular de
rellenos de tejidos blandos en el rostro, estos incluyen defectos temporarios o permanentes en la vista, cequera,
isquemia cerebral o hemorragia cerebral, que provoca accidente cerebrovascular, necrosis cuténea y dafio en las
estructuras faciales subyacentes.
« Se debe interrumpir la inyeccion de inmediato si un paciente muestra cualquiera de los siguientes sintomas:
cambios en la vista, signos de accidente cerebrovascular, palidez de la piel o dolor no habitual durante el
procedimiento o inmediatamente después.
« Los pacientes deben recibir atencion médica inmediata y, posiblemente, debe evaluarlos un médico especialista
s ocurre una inyeccion intravascular.
La familia de productos Revanesse® no debe ser utilizada en dreas de alta vascularizacion. Su uso en estas dreas,
como laregidn glabelar y nasal, ha provocado casos de embolizacién vascular y sintomas concordantes con oclusién
de venas retinianas (es decir, ceguera).

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad figura en cada paquete individual. Almacénelo entre 2°y 25° Cy protéjalo de la luz solar
directa y el congelamiento.

NOTA: Es crucial utilizar la técnica de inyeccion correcta para que el tratamiento sea exitoso y el paciente esté
satisfecho. Solamente un médico calificado seqiin las leyes y normas locales deberia inyectar Revanesse® Kiss™-+.
La graduacion en la jeringa no es precisa y solo deberd usarse como gufa. La mejor manera de determinar la
cantidad de material que debe inyectarse es mediante una evaluacidn visual y tactil por parte del usuario.

wl FABRICANTE

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4@3, Canada

Informe cualquier evento adverso al Tel: (44) 02039669787
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COMPOSICAO
Acido hialurdnico reticulad 25mg/ml
Lidocaina. mg/ml (0.3% w/w)
Em solugdo salina Fosfato tamponada

[Reticulado com Diglicidil Elevde Butanediol (BDDE)]

DESCRICAO

0 Revanesse® Kiss™+ é um gel aquoso, transparente, sem odor e sem cor, de origem sintética. 0 gel é armazenado
em seringa descartavel pré-envasada. Cada caixa contém duas seringas de 1.2ml de Revanesse® Kiss™+ junto com
até duas agulhas esterilizadas.

ALCANCE DA APLICACAO /INDICACOES

Aplicagao: Linhas superficiais e rugas.

Indicagdes Médicas: Os produtos sao materiais reconstrutores de tecido que preenchem os vincos, compostos de
um &cido hialuronico em gel, que € indicado para restauragdo de volume perdido por lipoatrofia / lipodistrofia, e /
ou corregao de deficiéncias de contorno e deformidades anatomicas, quer de origem patoldgica ou apds traumas,
em tecidos moles.

Eindicado para os pacientes que desejam corrigir as deficiéncias e deformidades de contorno em tecidos moles, tais
como lipoatrofia e lipodistrofia associada ao HIV.

Indicacdo Cosmética: O Revanesse® Kiss™ € indicado para o tratamento de ritides faciais, restauragao de volume,
aumento dos labios, hidratagdo da pele e contorno de depressdes por injegao no tecido

EFEITOS COLATERAIS PREVISTOS

0s médicos devem informar os pacientes de que com cada injecao de Revanesse® Kiss™+ existem reacdes adversas

em potencial que podem ocorrer imediatamente apds a aplicacdo ou que poderdo ser tardias. Essas reacdes

incluem, mas nao estdo limitadas a:

- Reacdes relacionadas a injecdo podem ocorrer, tais como eritema, inchago, dor, coceira, descoloragio ou
sensibilidade temporarias no local da injecao. Estas reagoes podem durar uma semana.

« Nodulos ou endurecimento sdo também possiveis no local da aplicagao.
« Mau desempenho do produto devido a técnica ndo apropriada da aplicaao.
« Necrose na regiao glabelar,formagdo de abcesso, granulomas e hipersensibilidade foram relatados apds injecdes
de produtos com &cido hialurdnico. £ importante os médicos levarem estes dados em consideragao, baseados
em cada caso.

As reagdes atribuidas a hipersensibilidade foram relatadas em menos de um em cada 1.500 Estas

pt

PRECAUCOES

- Se as injecdes intravasculares forem feitas por engano, o efeito toxico seré percebido em 1-3 minutos (portanto, o
médico e o paciente devem estar alertas em caso de erro).

+ 0 efeito da lidocaina pode ser reduzido se a infuséo ocorrer em uma drea com inflamagao ou infecao.

« Atencdo especial deve ser dada a pacientes com bloqueio atrioventricular total ou parcial, pois os anestésicos
locais podem suprimir a condugdo miocardica em pacientes com doenca hepatica avancada ou insuficiéncia
renal grave, em pacientes com epilepsia, em pacientes com insuficiéncia respiratdria, na idade avanada, em
pacientes com mau estado geral de satide, em pacientes recebendo antiarritmicos de classe Il (por exemplo,
amiodarona), que devem estar sob supervisao médica, incluindo eletrocardiograma devido a possivel adicao de
efeitos cardiacos e, finalmente, em pacientes com porfiria aguda.

« A lidocaina deve ser usada com cautela em pacientes recebendo outros anestésicos tGpicos ou agentes com
semelhangas estruturais com os anestésicos locais do tipo amida, por exemplo, certos antiarritmicos, como
mexiletina e tocainida, uma vez que os efeitos toxicos sistémicos podem ser cumulativos.

« Além do efeito anestésico direto, os anestésicos locais podem exercer um efeito muito leve na fungao cognitiva
€ na coordenagdo do movimento e podem afetar temporariamente a somatomotilidade e o estado de alerta.
Dependendo da dose, os anestésicos locais podem ter um efeito minimo na fungao mental e podem perturbar
temporariamente o movimento e a coordenagao do movimento.

+ Revanesse® Kiss™+ ndo deve ser injetado numa drea que jd contenha outro produto de preenchimento, ja que
nao existem dados clinicos disponiveis sobre as possiveis reades.

+ Revanesse® Kiss™<+ nao deve ser injetado numa drea onde exista um preenchimento ou implante permanente.

« Produtos com acido hialurdnico tém umai de conhecida com sais de aménio quartenario, tais como
cloreto de benzalconio. Certifique-se de que o Revanesse® Kiss™-+ nunca entre em contato com esta substancia ou
com instrumentagdo médica que tenha sido contaminada com esta substancia.

« Revanesse® Kiss™+ nunca deve ser usado para aumento do seio ou para implante no osso, tendao, ligamento
oumdsculo.

« Evite tocar na drea tratada por 12 horas apds a injegao e evite exposigdo prolongada a luz do sol, a raios UV, bem
como ao frio e ao calor extremo.

« Até que o inchaco inicial e vermelhidao tenham passado, ndo exponha a drea tratada ao calor intenso (por
exemplo: soldrio e banho de sol) ou frio extremo.

« Se vocé j teve previamente herpes facial, existe um risco de que a pun¢do da agulha possa contribuir para outra
erupgao de herpes.

- Se voce estivertomando aspirina, medicamentos anti-inflamatdrios sem esteroides, St John's Wort ou altas doses

consistem de eritema prolongado, inchago e endurecimento no local do implante.

Estas reagdes comegaram logo apds a injecao ou apds um periodo de 2 a 4 semanas e foram descritas como
leves ou moderadas, com uma média de duracao de 2 semanas. Tipicamente, esta reacao € restrita e resolve-se
espontaneamente com o tempo. Entretanto, é imperativo que os pacientes com reagoes de hipersensibilidade
contatem o seu médico imediatamente para uma avaliagdo. Os pacientes com mdiltiplas reagdes alérgicas devem
ser excluidos do tratamento.

CONTRA-INDICACOES
+ Os produtos sio contra- |nd|cados e casos de hipersensibilidade a todos os anes(eswtos Iocals do tipo amida (ndo

e vitamina E antes do tratamento ou qualquer outro medicamento similar, saiba que eles
podem aumentar o hematoma e sangramento no local da injegao.
« Com base em uma avaliagdo de risco toxicoldgico da lidocaina, os pacientes nao devem exceder 20 ml por 60
kg (130 libras) de massa corporal por ano. A sequranca quanto a injetar maiores quantidades ndo foi testada.

« Aseguranca para uso em pacientes com menos de 18 anos ou acima de 65 néo foi estabelecida.

« Pacientes que estao visi , com infegdes bacterianas ou virais, gripe ou febre ativa no devem ser
tratados até o desaparecimento dos sintomas.

« Para reduzir os riscos de possiveis complicacdes, este produto deve ser usado somente por profissionais de satide
que tenham experiéncia e treinamento adequados, além de conhecimento da anatomia do local da injecao e

is de satide discutam todos os possiveis riscos de uma injegao nos tecidos moles

apenasalli bem comoat daregido ao redor.
d\sfungaa do nd sinusal, dedlinio severo da contratilidade miocardica, porfiria, sup icular £ avel que s
« Contém pequenas quantidades de lidocaina e é contra-indicado para pacientes com histdria de alergia material.

« Nao injetar Revanesse® Kiss™+ no contorno dos olhos (no circulo do olho ou pélpebras).
« Mulheres gravidas, ou mulheres que estejam a amamentar nao devem ser tratadas com Revanesse® Kiss™+.
« Revanesse® Kiss™+ € destinado apenas para uso intradermal e nao deve ser injetado nas veias sanguineas. Isto
pode obstruir e causar um embolismo.
« Pacientes que desenvolvam cicatrizagao hipertréfica nao devem ser tratados com Revanesse® Kiss™+.
- Contém tragos de quantidade de proteinas de bactérias gram-positivas e é contraindicado para pacientes com
histdrico de alergias dessa substancia
« Nunca use Revanesse® Kiss™+ em conjunto com laser, luz intensa pulsada, peeling quimico ou tratamentos de
dermabrasdo.
« Pessoas menores de 18 anos nao devem ser tratadas com Revanesse® Kiss™+.
« Pacientes com acne e/ou outras doengas inflamatdrias da pele nao devem ser tratados com Revanesse® Kiss™+.
« Pacientes com expectativas que nao podem ser cumpridas.
« Pacientes com desordens autoimunes ou sob imunoterapia.
« Pacientes com miltiplas alergias severas.
« Pacientes com doenca de pele cronica ou aguda no local ou perto do local da inje¢do.
« Defeitos de coagulagdo ou sob terapia anti-coagulante.
« Pacientes com sensibilidade ao dcido hialuronico.
E imprescindivel que os pacientes com reagdes inflamatdrias adversas que persistirem por mais de uma semana as
relatem imediatamente ao médico. Estas condigdes devem ser tratadas apropriadamente (isto é, corticosterdides ou
antibidticos). Todos os outros tipos de reacdes adversas devem ser relatadas diretamente ao distribuidor autorizado
da familia de produtos Revanesse® e/ou ao Prollenium Medical Technologies Inc. diretamente.

ADMINISTRACAO E DOSAGEM
« Revanesse® Kiss™+ s6 deve ser injetado por, ou com a supervisao direta de, médicos qualificados que foram
treinados nas técnicas apropriadas de aplicacao para preenchimento de rugas faciais.
« Antes dos pacientes serem tratados, devem ser informados acerca as indicagdes do dispositivo bem como das
contraindicacdes e dos efeitos colaterais indesejdveis em potencial.
« Adreaaser tratada deve ser desinfetada completamente. Certifique-se de injetar somente sob condigdes estéreis.

« Injete o produto lentamente e aplique a menor quantidade necessaria de pressao.

« Revanesse® Kiss™+ e as agulhas que acompanham sdo para uso tinico. Nao reutilizar. Se reutilizado, hé um risco
deinfecao ou de transmissao de doengas através do sangue.

« Mantenha o produto em temperatura ambiente por 30 minutos antes de injetd-lo.

« Se a pele ficar branca (branqueamento), a injecdo deve ser interrompida imediatamente e a drea deve ser
massajada até que a pele retome a sua cor normal.

« Antes de injetar, aperte o émbolo da seringa até que uma pequena gota fique visivel na ponta da agulha.
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com seus pacientes antes do tratamento e certifiquem-se de que os pacientes tém conhecimento dos sinais e
sintomas das possiveis complicagdes.

AVISOS
Confirme que o selo na caixa nao foi quebrado e a esterilidade nao foi comprometida. Confirme que o produto
nao perdeu a validade. 0 produto é para uso tnico, nao reutilizar. Se reutilizado, ha um risco de infeccao ou de
transmissao de doencas através do sangue.
« Seinjetado nos vasos sanguineos, este produto pode causar embolia, obstrucao das veias, isquemia ou infarto.
« Ha relatos de reacdes adversas graves, embora raras, asscuadas a injecdo intravascular de substancias de
preenchimento dos tecidos moles do rosto, como ¢ davisao, cegueirae
isquemia ou hemorragia cerebral que podem (ausaracldemevastularcerebral necrose cutanea e danos as estruturas
subjacentes da face.
« Interrompa a injecao imediatamente se o paciente apresentar um dos sequintes sintomas: alteracdes na visao,
sinais de acidente vascular cerebral, pele palida ou dor incomum durante ou logo apés o procedlmen(o
- (aso ocorra injegdo intravascular, o paciente deve receber atendi médico imedi [
ser avaliado por um especialista.
Afamilia de produtos Revanesse® nao deve ser utilizada em areas de muita vascularidade. 0 uso em areas como a
glabela e a regiao do nariz pode resultar em casos de embolizagao vascular e sintomas consistentes com obstrugao
do vaso ocular (cegueira).

TEMPO NA PRATELEIRA E ARMAZENAMENTO

A validade estd indicada em cada pacote individual. Armazene entre 2° 25° C, e proteja-o de luz solar direta e
congelamento.

NOTAS: A técnica correta de injecdo é crucial para o sucesso do tratamento e satisfagdo do paciente. Revanesse®
Kiss™+ s6 deve ser injetado por um médico qualificado de acordo com as leis e normas locais.

A graduacdo na seringa ndo é precisa e deve ser usada como um guia apenas. A quantidade de material a ser
injetado é melhor determinada através da avaliagéo visual e da utilizagéo do tato por parte do usurio.

ud FABRICANTE

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4C3, (anada

Relate qualquer evento adverso para, Tel: (44) 02039669787

29



EU

ZYNOEXH

ooé ) mg/ml
Niokaivn... .3 mg/ml (0 3% w/w)
3¢ guatodopkd opd puBluoyévo e tpwuqmpmu

PwHEVO e 6hng (BDDE)]
MNEPIFPA®OH

To Revanesse® Kiss™+ ivat dxpwpn, Goopn, dtauyi katudatik yéhn UUVBEIqu( npoéhevanc. H Vz)\r!((ou)\auanm
G€ TIDOYEOLIEVEC OUPIYYEC Jiag pnanc (@B kouTt mepiéxer 00 0Upiyyeq Twv 1,2ml e Revanesse® Kiss™-+, pali

e €W Kat 500 AMooTEIP{IEVEC BENOVEC.

E®APMOTH / ENAEIZEIZ

Epappoyn: Emgavelakéc ypappiéc kat putidec.

latpikéc evbeierc: Tampoiovra eiva ukikd avaSounong 10TV péow katdhnyng kevoi @pou, Ta oroia anoteholvtal

el

« Npw and v éveon, méote 1o EUPoNo TC OUPLYYaC HEXPLVa Eival opaTr jita JIkpr aTayova oTo dkpo ¢ Behdvag.

MPOO®YAAZEIZ

« Avn éveon yiver katd AdBog evBoayyetakd, n To€ik emidpaon Ba yivel avrilnmt péoa oe 1-3 hemtd (ouvena,
0 ylatpd¢ kat o aoBeviic Ba mpénet va eivar og eypriyopan yia T mepimtwon AdBouc).

« Avn éyyuon mpaypatonoinBei o meploxii e GAeypovr fj pokuvan, n smﬁpuun e Mdokaivng wmpsl va uamesl

. Zumnvslm l&mmpn npouuxn 3 uaﬂzvel( ps pspu«: nﬂ)\qpq 6, Enetdr 1
pnopei va 0¢ ao0Beve pie natiki} vooo 1 soBapry
VEPIKH avendpketd, o€ uoecvn( 13 zm)\nwm, € Q0BEVEIC J1e QVAMVEVOTIKN AVENpKELT, 0€ NNKIDJEVOUC, O aoBeveiC
HE Kaki yevikn) Katdotaon uyeiag, o€ aobeveic mov AapBdvouv aviiappuBlud kamnyopia Il (x. apodapévn), ot
omojot mpémet va Bpiokovrat umo oTevi) (aTpIKi
My e mBavotTac emméov kapdlakav emopaoewy, kat, TéNog, o€ aoBeveic pe ofela Top@upia.

+ H hidokaivn Ba mpénei va xpnmpunmsnm e mpoaoy} o€ aoBevei¢ mou Aapdvouv dhha Tomkd avaioBiyuika i

ano gs)\n vahoupovikol 0¢w, To omoio evdeikvutal yia TV annxumumun an@helac oykov Aoyw (10
Amoduotpogiac kav m Gi6pBwon atehewv Tou Kat i ) &ite
niaBooyIkiiC QUONG EiTe HETd amd TpaupaTIopo, 0ToV jahako 10To.

AdBeveic atoug omoiouq aneuBivovtal eivar dgol emuyioty 1 éwawun ATENEIQV TOU ncplvpuuuam( Kat
TIAPAYOPPHOEWY ToU HaAaKoU 10ToU, oG Adyw
Evbeiteic a|uBrrnKr|(£(pncn( To Revanesse® Kiss™+ zvélevumwlu szmmu Wy pvn&wv TOU TIPOOWTOU, anommmavq U
6yKou, QUENTIKI XEINGY, EvuBdTwon Tou Sép | £00Y(OV, €0 EVEONC OTOV (0TO.

ANAMENOMENEZ ANENIOYMHTEZ ENEPTEIEZ
Ot tatpoi mpémet va evnepwVouV Tou¢ aoBeveic ot d.l{ KaBe éveon Revanesse® Kiss™+ unap{ouv miBavé qvemBopnTee
QVTIBPAGEIC, 0L OTIO(EC IMOPODV vl EUPAVIOTODV KaBUOTEPM|EVa 1) QEDWC HETA TV éVean). ¢ UTEC MepihaBavovtal
evdelKTIKA, AMG O EPLOPLOTIKG, OL €€NC:
« Evdéyeta va eupaviotod aviidpdaeis ol oroie oxeriCovat pe v évean, 6w mapodixo epubinua, oidnua, dhyog, kvnapde,
anoypwpatiopo 1 evaiobnaia oo onpeio g éveang. Ot akoAouBeg aviidpdaeig evoéyeTat va dlapkéaouy pia eBdopiada.
« 10 anpieio ¢ éveong eivat niong mBavo va epgpaviotodv ofidia i okAfpuvon.
« Kaxr anddoon Tov mpoi6vrog Adyw akatdMnAng TEXVIKNG Eveang.
« Katd Tig evéoeic pe mpoiovta uu)mupuvtkcu 0EEWC 0LV QVaQEPBE VEKPWOT) HE0OPPUO, OXNUATIOGC amooTrHaTog,
i MO QUTEC TIg AVTIOPATEIC KATA MEpITon.
Avtibpdoic mou motevetal 6t zxcuv Xapaktipa unzpwawenmu( £youv avagepBei o€ Myotepeg and pia otig 1500
Bepanciec. AutéC ouvioTavtal o€ lapateTapiévo epiBna, oidnua kat okAApuven uw unpzlo me zwpurzucnt

01 avridpdoeig auéc Eeivnoay eite ugzaw( JeTd Ty éveon fte petd ané Booj
WG AMEC ) HETPLEG, e usun 5IﬂpK£lﬂ sBSopuémv uvr]emg 1 avidpaon aum nzpmpl(zrm mm pcvn m( Kal s{n)\slguzml

y YTk apdikod Térou, Ty opopéva avtiappuBjikd, omwg n
uxil)\mvn Kal ) Tokaividn, agov ot uumnuankeg T0€IKEC EMOPAOEIC PMOPEI Vel €IV OWPEVTIKEC.

« Extog and 1o dpeoo avaioBnuiko anotéheoyia, Ta Tomkd avaloBnTikd pmopei va aokrigow Mok fima eniSpaon ot
WVQOTIKI] AEITOUpYia Kat TOV OUVTOVIOKO TwV KIVIOEWY Kal EvBEYETL va ENMPedoouy IPOswpIVA Tr) GWATOKWITIKOTTA
Kat Ty eypriyopon. Avaloya e T doon, Ta Tomika avaioBrTikd evBéyetat va éxouv mohd jukpr emidpacn o vonTikr
Aeroupyia kau evbéxetat va diatapdgouy TpoowpIvd TV Kivion Kal Tov GUVTOVIOHO TV KIVOEWV.

« To Revanesse® Kiss™+ dev Ba mpénei va evietal o meptoyi} 1) omoia mepiéxet 1160 dMo ukikd mpwang, kaba
Sev umdpyouv Slabéotpia Khikd ototyeia yia mbavég avridpaceic.

« ToRevanesse® Kiss™-+ 8ev B mpémet va evietal o€ meptox) oty omoia umdpyet poviyio uhiko mhjpwong i ejuTeupia.

« Ta mpoidvra uahoupovikod o&éog éyouv yvwoTi aoupPatétnta pe GAata Tetaptotayols appwviou, oMW T0
Xhwptovyo peviahkovio. Opovtilete mote To Revanesse® Kiss™-+ va pnv épBei moté o€ enai e v ovoia av
1) e laTpIKd epyaheia mov éxouv £pBet o€ EMagi He T ovoia auTr.

« To Revanesse® Kiss™-+ ev mpémet moté va xpnotpomoteitat yia avéntikij otiBoug 1 yia epputevon og 00td,
TEVOVTEG, GUVOEOHOUG 1} pDEC.

- Amogeuyere va ayyiete v mepiox) Bepaniag yia 12 dpec peta Ty évean Kai anogedyete Ty napumauzvn
£kbeon 010 nhiakd Qug, TNV uePION i Kkabwg kat o KpUo Kat v oTI).

+ Méxpt va umioxwprjoouv To apxiké oidnpa katn spuepomm pnv exBeTete TV meplox] mov éxel u"u[ﬂnezl [
Bepanceia oe évovn {éotn (m.y. cohdptovp kat nhoBepancia) fy umepPoNikd kpvo.

« Av éyete umogépel aTo mapeNBov and épmta oTo Mpoowo, UMdpyel kivouvog Ta Tpumipata pe T Pehdva va
aupBaNhovy otnv ek véou avalwmipwan Tou épmnTa.

+ Av mpw an6 T Bepaneia AapBdvete aompivn, pn otepoeidiy aviipheypoviddn gdpuaxa, vynhéc Saoeig

Breapivng E St. John's Wort 1y omotadrimote napdjota gdpuaka, mpémet va yvwpilete o1t auta

QUTOYEVC i€ Tov Kaipd. 00T600, e avTibpdoec
JETOV 1aTPO TOUG Yia uElo)\O\mun AoBevei JemoMaméc aepyikég avtidpdoeic Ba mpénetva E(alpOUle g ezpﬂnzla(

ANTENAEIZEIZ
« H yprion twv mpoidviav i
(6x1 iovo o Aokaivn, omug avay

¢ 0€ TOMIKd G ajudiko Tomou
), kaBas kat o€ 6houg Toug BaBpolg

" .
070 GUANAdIo me
ia ghePo T coapl] Heiwon G oUoTaATIKOTTAC ToU

Juokapdio, TV moP@UPIa Kal TIC UMEPKOINAKES TaYUKAPAiEC.
« Nepiéxet Mokaivn Kat avtevdeikvutat o aoBeveic jie 10Toptkd aNepyLcv 0T0 v Ay UNIKO.
« Mnv eviete 1o Revanesse® Kiss™+ 1o mepiypappa twv patiev (otoug Kikhoug kdtw amé Ta pdtia ) ta PAépapa).
« Eykveg 1) Bnhalovaeg dev mpénet va umoPdMovtat o Bepaneia e Revanesse® Kiss™+.
« To Revanesse® Kiss™+ mpoopiCetat pévo yia evbodeppkii xprion Kai Sev mpémet va evietal ota aipogopa ayyeia.
Kdrt tétoto propei va mpokakéoet anowpu\én Katva 0ny1oet o¢ eol.
« AaBeveic mov avamtiogouy umeptpoikég ouhég Sev Ba mpémet va umoBdNhovtat oe Bepameia pe Revanesse® Kiss™+.
« Nepiéxet iyvn mpwreivav Betikav katd Gram Baktnpiwv kat avtevdeikvutat oe aoBeveic pe 10Topkd alepyiag
070 &V A6y UNIKO.
« My xpnoiponoteite noté to Revanesse® Kiss™+ o€ ouv§uaoyo pie Bepaneieg pe Méwlep, évrovo mahikd pu,
XNHIKNG amohémong i deppoanogeanc.
« Atopia kdtw Twv 18 etwv Sev Ba mpémet va umoPdaNhovrar o€ Bepaneia e Revanesse® Kiss™+.
« AoBeveic pe akpn kai/i heypoviddeig aoBéveteg Tou Séppiatog Sev Ba mpémet va umoBaNovtal o€ Bepaneia i
Revanesse® Kiss™+.
« AoBeveic jie avégiktes mpoodokie.
« AoBeveic jie autoavooe Statapayéc iy umd avocoBepantia.
« AoBeveic yie moNamhéc doBapéc alepyiec.
« AoBeveic e oeia i xpovia SeppatondBeta ota onpieia TG éveon f Kovtd o€ autd.
« Me Suatapayéc migng 1y umd avrimnkTiki) Bepancia.
« AoBeveic jie evaoBnoia 1o vahoupoviko 080.
glu)\)\zwl ol aoBeveic pe avemBopnTeC Pheypov@BELC avTIBPAaeC o1 oMoieg efiévouy yia epIoadTepo and jiia
00 va avagépouy apéow To Yeyovdg atov 1atpd Toug. M Tic aBoeic autéc Ba mpénet va )\upgavsml n
Kmu Anhn avmvn 5 )\ Koanumspoa 1 1 avuipiotika). Ohot ot dhhot tomot avzmﬁuwkmv nvnépuazmv anpénel
Jiéa TG OIKoyévelag MpoidvTw Revanesse® kai/f aneuBeiag

umv Prull’enlum MednalTechnoIcgles Inc.

XOPHIHZH KAl AOXOAOTIA

« To Revanesse® Kiss™+- Ba mpénet va evietat pévov amé eldikeupévou tatpou¢ f umd v yiean eniBheyi toug, ot
oroiot £youv ekmaideutel 0TV 0pBi TeYVIK £veong yia Ty mpwoN PUTIGWY TU TIPOTETIOV.

« Mpw and m Bepancia, o1 aoeveic Ba npémet va ylaTig evdeiceig ov

KauTi¢ mavég 0 d

« Hmpog Bepaneia mepiox npénet va anooteipvetar oxohaoTika. Opovrilete n éveon va yiverat jovo umo oteipeg ouvBrKec.

« Evéote 1o mpoidv apyd kat ackrote T hyotepn Suvati anapaitn mieon.

« To Revanesse® Kiss™+ kat ot BeAdvec mov mepihapiBavovtat 0T ouokevacia Tou eivat piag g(pr]un( Mnv 1a
mavaxprk g.lonmzm Te MEPITWON €ENavaypNOIHOToinanG, Umdpyet Kivduvog poNuvang i jetadoong aoBevelwv
TI0U ETAdidovTal W Tou aijiatog.

« Quhdooere To mpaidv e Bepprokpaoia Swpatiou yia 30 Aemtd mpwv amé Ty éveon).

« Av 10 8¢ppa anoktrioel Aeuké xpwpa (Aevkavon), Ba mpénel va oTapatioeTe apéowe T Eveon Kal va Kavete
Jacad oTr Loy, wOTOU ENaVEABEL TO GEpJIQ TO KAVOVIKG TOU XPWHA.

KaBig katylatig
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mopei va augioowy TV eKYVlIWN Kal TV aipoppayia oTo njieio T éveong.

+ Bl aclohoynon wﬁko)\cvmwv Kwdovwv yia  Mbokaii, n Socohoyia otoug acbeveic ba npam va WEPIOPI({W\ 0w
20mlavd60kg (1 e Bapouc emoiwc. Haopdheia é

« Haopdheia yia xprion o¢ aoBeveic katw Twv 18 eTwV 1 Gvw Twv 65 eTwV Sev éxel IEKMDIMSEI

« AoBeveic mou eivar epgavag dppwotol, pe Baknplakég 1 toyeveic hopweeic, ypim 1 evepyd mupetd dev Ba
npémetva unoBalhovat o€ Bepareia péxpt T UTOKGPNON TWV CUUTTWPATWY TOUC.

« Mpoketpévou va ehayiotomoinBolv ot kivéuvor mBaviv emmhok®y, To MPOIGV MPEMEL va Xpnolpomoleitat povo
ano enayyehpaties vyeiag mov éxouv katdMnhn ekmaidevon kat epmelpia kat yvwpiCovy T avatopia yopw
and 1o onpieio g éveong.

« Ou enayyehpariec uyeiag evBappovovtal va su{toly e Toug aoBeveic Toug dhoug Toug mBavoig Kvdivoug TG
£veang oToug pahakoug 10TolG mpv ané T Bepanceia kat va @povtiouv va evep@VOLY Toug aoBeveic yia Tiq
evBeielc kat Ta oupmTpaTa Twy mBaviy emmAoKGY.

MNPOEIAONOIHZEIZ

Bepatweite o1t n Tawia acgaleiag Tou koutio Sev ivat mapaBiacpévn kat o1t ev éxel Tebei oe kivouvo ) otelpdTa.

EmpeBaore ot o mpoiov Sev éxer gL, To mpoiov eivar piag xprjong. My To emavaypnotponoleite. Ze mepimmwon

enavaypnotonoinong, undpyel kivuvog pohuvong i petaboong aoBeveiwy mov petadidoval péow Tov aijatog.

« Heoaywyr Tou mpoidvtog o ayyeiwon evbéxetatva odnyrioet oe ejBol, anogpagn Twv ayyiwy, loxaipiaf éugpaypa.

+ Indvieg a\d ooBapéc avemBipnTeg evépyeteg mov oxetiCovrat pe Ty evdoayyelaij éveon uhikdv mhipwong
palakwv 10TV 0To mpoowno éxouv avagepBel kar mepapBavouy mpoowptviy 1 povipn Siatapaxi g
upaan(, T0phwon, (oyatyia fj ey ia, ot omoieg 0nyolv o€ eyke@ahiko emelaodio,
VEKPWOT) TOU 6zp|mm( Kat BAapn otiq unompzvz( 6ous( TOU POOWTTOU.

« Dlakoyte apéowg v éveon av évag aoBeviiq epgavioel omolodimote ané ta akdhovba oupmTwpata,
oupmepapBavopévav alhayv oty opaon, voeigelg eykepahikol enelgodiou, Aevkavan Tou déppatog iy
aouvijBiato movo kara T Sidpketa 1 Aiyo peta  dladikasia.

« O aoBeveic mpénet va AapBdvouv dpeon atpikr gpovida kat mBava agohdynon amd kataMnho eidiko
enayyehparia vygiac, oe mepimTwon mou yivel éveon evdoayyetakd.

Ot otkoyéveta mpoiovtwv Revanesse® §ev Ba mpémet va xpnotponoleital o€ meployéc jie évtovn ayyeiwon. H xprion

0 QUTEC TIC TIEPLOYEC, OMWG N HEGOPPUOG KAl 1) TEPIOX TG POTNG, €eL 08NYI|0€L O€ MEPITTWOEIC AYYEIAKNG

Bohii¢ kat oupmTwpaTa mou cuvadouy pe andppagn Twv 0pBaANK®Y ayyeiwv (Snhadi: Tophwan).

AIAPKEIA ZOHZ KAl AOOGHKEYXZH
H . . :

Na guhd 3 2-25°Ckava

11 avaypageral O KABE PEPovwpievn i
Tipootateletal and v djeon nhiakr aktivoBolia kat Tov mayeTd.
IHMEINZH: H oworr Teviki éveong ival {wtiki onpaciag yia T emuyia e Bepaneiag kat Ty ikavoroinon
Tou aoBevouc. To Revanesse® Kiss™+ Ba mpénet va evietat povo and eidIkevjiévo 1atpo, oOp@wva fie T TomKi
vopoBeaia kat mpoTuma.
H &1aBaByuton T obptyyac dev eivar axpiBric kai Ba mpénet va yprotpomoteital povo wg 0dnydg. H moadtnta uhikod
Tov evietat mpoadiopiletat kahutepa Péow OmTIKRC Kat antikr agloAdynong and tov xpRo.

wd MAPAZKEYAITHZ
Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4Q3, Kavadag

[JloknazBaiite BCKO HexenaHo cboutie Ha Ten.: (44)02039669787
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CbCTAB

(OMpeseHa XuanypoHoBa KicenuHa. 25mg/ml
JIngokaw... mg/ml (0,3% w/w)
BuB docatHo-Gypepupan pusnonoruue pasreop
[KpbCTocano cebp3ana ¢ byTanauon-aurnuywann etep (BDDE)]

OMUCAHUE

Revanesse® Kiss™+ e Ge3ueteH, 6e3 MUpUC, NPpo3paueH i BOAEH ren OT CUHTETUYeH Npou3xof. fendr ce
CbXpaHABa B Npe/iBAPUTENHO HAMbHeHa CNPUHLIOBKA 3a e/IHOKpaTHa ynotpe6a. Beaka KyTua CbAbpka ABe
cnpurLiokm oT 1,2ml Revanesse® Kiss™-+ 3aeHo ¢ 710 ABe CTepUnM3NpaHIt UM,

OBXBAT HA NPUNTOXXEHME/MOKA3AHUA
Mpunoxerue: MoBBPXHOCTHY MMHIN 1 BPBYKM.

MeauumHcku nokasawma: lpoaykTuTe ca 3aemalyy NPOCTPAHCTBO TbKAHHM PEKOHCTPYKTUBHU MaTepuany,
CbCTaBeHm 0T ren o1 xmargpunosa KiCenuHa, KOWTO € NOKa3aH 3a Bb3(TaHOBABaHe Ha obema, 3arybeH ot
ot

bg

« Ako Koxata ce o6e3ueTu (nobenee), uHxekTupaHeTo TpA6Ba f1a e CNpe He3abaBHO U 30HaTa ja Ce Macaxwpa,
[I0KATO K0XaTa Bb3BbPHE HOPMANHIA (U LBAT.

« Mpe 1a MHXeKTUpaTe, HaTiCHeTe GyTanoTo Ha ¢

NPEANA3HUN MEPKU

« AKo N0 norpeluIka UHXeKUMMTe 6T NOCTaBEHN UHTPaBACKYNApHO, TOKCUYHUAT eQeKT wwe ce 3abenexu B
pamKuTe Ha 1-3 MuHy T (Taka Ye NeKapaT v naLveHTHT TpAGBA Aa GbAAT HaLLpeK B Cyyail Ha rpeluka).

« EeKTbT Ha nuoKauHa Moxe Aa Gbae HamaneH, ako ce U3BbPLLIN MHY3UA B 30Ha Ha Bb3NNeHIe W UHEKLWS.

« Tpa6Ba Aa ce 06bPHe CewnanHo BHMAHUE Ha NALYEHTI C YaCTUUEH WM MbNeH aTpHOBEHTPYIKYNapeH 610K,
Thil KaT0 NIOKANHIUTE AHECTETULIM MOTaT A3 NOTUCHAT T NpY NALMEHTM C
4epHoapo6Ho 3a601ABaHe WK TexKo GbOPeyHo yBpex/aHe, NpU NauMeHTH C enunencus, Npu NauueHT!
C [VXaTeslha HeAOCTaTbYHOCT, B HaNpeAHana Bb3pacT, NPU NaUMEHT! BbB BNOLIEHO 06O 3[paBOCIOBHO
CHCTOAHUE, NPU NaL{MeHTU, KOUTO NPUEMaT aHTMapUTMUYHK cpericTBa ot knac Il (Hanp. amuogapoH) u Kouto
TpAbBa A 61T N0 CTPOT MEAULIMHCKI KOHTPON, BKNIOUMTENHO e1eKTPOKapANorpama, nopaalt Bb3MOXHO
BB3HUKBAHE Ha ZIOMbAHUTENHI CbPACUHI eeKT, 1 HaKPas NPU NaMeHTH € 0CTpa NopGUpHA.

/A0KaTO Ha BbPXa Ha UTJ Kanka.

NMN0ATPOPUA/MNNOANCTPOGUA, /MK 3 KOPEKLIMA Ha KOHTYPHY HEOCTaTbLM U ¢
NIAToN0rMYeH NPOU3XO WM CNIeA TPABMa B MEKMTe ThKaHH.
TIpezBiAIeHITE NaLEHTH Ca Te3W, KOUTO JKeNaAT KOPEKLIA Ha KOHTYPHI HeAOCTaTbL M ALGOPMALIIM Ha MeKiTe
ThKakM, KaTo NMN0ATPOdUA U NUNOANCTPOGWS, CBbp3aHit ¢ HIV.
Ko3meTuuHm nokasaua: Revanesse® Kiss™-+ e nokasaH 3a petupaxe JLLETO, Bb3C 6

Ha yCTH, Ha KokaTa Ha upe3 BThKaHTa.

OYAKBAHU CTPAHUYHU EQEKTU

Nexapure Tpabea pa npu BCAKO Ha Revanesse® Kiss™+ uma
NOTEHUWMANHI HEXeNaH PEakiuu, KOUTO MoraT Aa Objar 3abaBeHu Wi Aa Ce MOABAT BeAHara cnep
MHXEKTUPaHeTo. Te BKMIOUBAT, HO He Ce OrpaHyyaBaT f0:

« MoraT /12 Bb3HUKHAT peaKLii, CBbP3aHN C MHKEKTUDaHETO, KaTo NPEXOAiHA epuTema, noflyBane, 60nka, CbpOex,
0€3UBETABAHE W UyBCTBHUTENIHOCT Ha MACTOTO Ha

« Ha mactoro Ha VHXeKTUPaHe CbLy0 (@ Bb3MOXHU Bb3N WA BTBbPAABAHE.
« Heno6po feiicTBue Ha NpoayKTa Nopaay HenpaBiIHa TeXHIK Ha MHKEKTUPaHe.

. TpA6Ea IPUEMAT Ay MECTHI aHeCTeTULIA
WM QTeHTH CbC CTPYKTYPHH CXOICTBA C TETUYY OT aMIEH TV, Hanp. ACTBa,
KaTto MEKCUNETUH W TOKaUHWA, TbI KaTo CUCTEMHITE TOKCUYHI €¢EKTV\ morar Aa 6bﬂaT KymynaTusHi.

. BﬂDHh"HEHME KbM AUPEKTHUA aHeCTeTUYeH Eq)EKT, JIOKANHUTe aHeCTeTULM MOraT /1a OKaXat MHOro nek Ed)EKT

Ha ¥ MOTaT BPEMEHHO /13 NOBAUAAT HA COMATUYHNS
MOTWIUTT I BAWTENHOCTT. B 3aBICAMOCT OT 03aTa, NOKANHMTE AHECTTILI MOTaT A UMaT MHOTO MaitbK edekT
BbPXY YMCTBEHaTa GYHKLIA 1 MOTAT BPEMEHHO Aa HapylliaT " Ha

« Revanesse® Kiss™+ He TpsibBa f1a ce UHXeKTUPa B 06NaCT, KOATO Beue Cbbpxa APYr GWbP, Thil Kato HAMA
HaNUYHY KNUHUYHY AAHHU 33 Bb3MOXHY peakunm.

« Revanesse® Kiss™-+ He TpAGBa f1a ce UHXEKTUPA B 30Ha, Kb/JETO UMa NOCTOAHEH GUITbD WA UMMNAHT.

. ﬂpunykrme C XManypoHoBa KCeNHa umar U3BecTHa HE(?BME(TMMO(T C KBaTepPHepHU aMOHWeBH (oK Kato
6Gensankonmes xnopua. Mons, ysepete ce, e Revanesse® Kiss™-+ HiKora He BN3a B KOHTAKT C T0B BellieCTBO
W MEAVLINHCKM MHCTPYMEHTA, KOWTO Ca 6N B KOHTAKT C TOBA BeLLIECTBO.

« Revanesse® Kiss™+ Hukora He TpAGBa Aa ce U3n0n38a 3a yronemaBaHe Ha rbpANTe WK 32 UMNNAHTUPaHe B
KOCT, CyX0XKive, Bpb3Ka WM MycKyn.

Ha 12 yaca C1efl MHKEKTHpaHeTo W u3barsaiite

« InabenapHa Hekposa, obpasyBaHe Ha aGcuec, rpaHynoMM U CBPBXUYBCTBUTEHOCT Ca npu
WHXeKTHDHe Ha NPOAYKTU C XUanypOHOBA KICENHA. BaxHo e niekapuTe Aa B3eMar npeBuz Te3u peaKuitn
32 BCeKII OTACNeH Cnyyail.

PeaKiyui, 3a KOUTO e CMATa, Ye NPe/CTaBNABAT (BPbXUYBCTBUTENHOCT, Ca AOKNAABAHH NPH N10-MANKO OT eANH

Ha Bcekw 1500 cnyyas Ha TpeTMpaHe. Te ce CbCTOAT OT MPOABMXUTENHa epUTeMa, NOAYBaHe U BTBbPAABAHE Ha

MACTOTO Ha UMNAAHTUPAHETO.

Te3u peakuum ca 3anouHani WA MnKo Criefl UHKEKTUPAHETO, UM (el 3aKbCHeHue oT 2-4 ceamuLi 1 ca

OMICaHN KaTo N1eK Wi yMepeHH, CbC CpeHa 7 07 2 ceammum. O Ta3u peaKua e

CaMOOrpaHHyaBaLLa e W 0T3By4aBa CrOKTaHHO C BpemeTo. BbnpeKyl T0Ba @ HaNoXMTENHO NaLNeHTUTe C peakLiui

OT TU CBPBXUYBCTBUTE/IHOCT [Ja (e (BbpXAT He3abaBHO C eKapa (i 3a OlieHKa. MaUmeHTUTe C MHOXeCTBo

anepriyHut peakuun TpAGBa Aa OBAAT H3KAKUEHN OT TPETUPaHETO.

NPOTUBOMOKA3AHUA

« MpoayKTuTe a NPOTMBOMOKa3aHM NPH CBPBXYYBCTBUTENHOCT KbM BCHYKI NIOKQ/THI AHECTETVLY OT aMugieH Tvn (He
CaMO KbM IM710KalH, TUCTOBKaTa), DY BCWUKY CTEMeHY Ha 3
IVMCOYHKUMA Ha CUHYCOBMA Bb3eN, TeXBK CNajl B KOHTPAKTWMTeTa Ha MUOKap/a, NOPOUPHS, CyNpaBeHTPHKYNapHH
TaxuKapauu.

« Co/bpa NM0KWH U € NPOTIBONIOKA3aH 3a NALIMEHT! C aHaMHe3a 3a aneprii KbM TakbB Marepuan.
« He urxekTupaiite Revanesse® Kiss™+ B KOHTYp (B Kpbr vnu
« bpemeHHuTe WM KbpMelLy xeHi He TpAGBa fa ce Tpetupar ¢ Revanesse® Kiss™+.

iiTe 7 Aok 30Ha B
NPOITLIKUTENHO U3NaraHe Ha CTbHYeBa CBeTAMHa, UV bun, KaKTo M cuneH CTyA 1 TonauHa.

« flokato nop! nolyBaKe p He NPeMVHaT, He W3NaraiiTe TpeTUPaHaTa 30Ha Ha
UHTEH3BHA TONAWHA (Hanp. CONAPIYM W CTbHUEBY OaKu) W CUNeH CTYA.

« AKO npeju CTe CTPaiank OT Xepriec Ha AMLIETO, Ma PUCK Y60 JaHeTo C rnara f1a J0BE/le 10 HOBA N10ABA Ha XeprieC.

« Ako cTe y3non3gan a(nMEMH, HECTEPOUAHM NPOTUBOBB3NANUTENHI N1EKAPCTBA, XBIT KAKTAPUOH WM BICOKM
/031 7106aBKy C BUTaMIH E Wi Apyrin noio6HM nexapcTea npea TPeTUpaHeTo, UMaiie NpeAIBIz, Ye Te MoraT
/12 3CUNAT NOCHHABAHETO 1 KbPBEHETO Ha MACTOTO Ha MHXeKTHpaHe.

+ Bb3 0cHOBA Ha 0LIEHKa Ha TOKCHKONIOTUYHYIA PHUCK 3a NWA0KaVH, NPUNOXEHNETo NPH NauyeHT! Tpsibea aa 6be
orpanmyero 0 20 ml Ha 60 kg (130 Ibs) Tenecto Terno roauLuHo. be3onacHocTTa NPU MHKeKTUpaHe Ha no-
TONeMM KONUYECTBA He € YCTaHOBEHa.

« be3onacHocTTa Ha ynoTpeGata npi naueHTit N0z 18 FofMHI WA Haj 65 FOAUHU He e YCTaHOBEHa.

« MauueHTw, KouTo Ca BUGUMO 60AIHM, C GakTepUanHI Unu BUDYCHI MHOEKLLMM, TN WK BIACOKA TemnepaTypa He
TpAbBa 2 GbAaT TPETUPHM, 10KATO CUMNTOMUTE UM He OT3BYuaT.

+ 32 /1a ce CBE/iaT 10 MUHIMYM PUCKOBETe OT NOTEHLIMAIIHI YCTIOXKHEHIIA, TO3U NPOJIYKT TpAGBa fla ce U3non3sa
CaMO OT MeJULIMHCKY T3, KOMTO MMaT NOAXOAALLO 0ByueHne, ONMT U Ca 3aN03HaTH C aHATOMMATa Ha U 0KONo
MACTOTO Ha UHKEKTUPaHe.

« MpenopbyBa ce MeANLMHCKHTE ANLA 12 06CHKAAT BCUUK MOTEHLMANHM PUCKOBE OT MHXEKTUPAHETO B MeKi
ThKaHi C MaUMeHTHTe CU NP TPETUPAHETO U fla e YBEPAT, Ue NalMeHTUTe Ca 3aM03HaTH C NPU3HALMTE U

Ha

« Revanesse® Kiss™-+ e npeal amo 3a W He TpAbBa Ja ce B
KpbBOHOCHI Cb/l0Be. ToBa MOXKe 12 Z1oBeie 10 3arlyLLIBaHe it 712 NpUYMHY eMBoANS.

« MauyeHTw, KOUTO pa3BuBaT XuNepTpodHIHY Genesw, He TpAGBa Aa ce TpeTupar ¢ Revanesse® Kiss™+.

« CoybpiKa cnesin ot rp p npoTeNHi M e 33 NaLNEHT C aHaMHe3a
3a aneprum KbM TaKbe matepuan.
« Hukora He u3non3saiite Revanesse® Kiss™+ 3aeao ¢ Cnasep, (BETANHA,

XMMUYECKI TUAUHT WM AepMatpasio.
« Nuua nop 18 roauHm He TpAGBa Aa ce TpeTupar ¢ Revanesse® Kiss™+.
« TauyteTyt C akHe w/win Apyru Bb3nanuTenHy 3a60nABaHIIA Ha KoxaTa He TpAGBa Aa ce TpeTupar ¢ Revanesse® Kiss™+.
« TIaL{eHTI C HeNoCTIXIMI 04aKBaHNA.
« NauwenTn ¢ WK Ha
+ TIaLMeHTH C MHOXECTBO TEXKH aneprim.
« TIauMeHT COCTPO W XPOHUYHO KOXHO 3a6071ABaHE Ha Wit 671430 40 MECTaTa Ha HHXEKTUpaHe.
+ KoarynauuoHHut AeeKTit nit MOANOMKeHI Ha aHTUKOATYNaLIMOHHA TepaniA.
+ TIaUWeHTH C 4yBCTBUTENHOCT KbM XaflypOHOBA KIICENUHA.

e peaKuui, Kouto nogeye 0T eAHa
Ce[iMHLI3, 13 AOKNAZIBAT TOBA He3a0aBHO Ha CBOA Nekap. Te3it CbCToAHMA TPAGBA A Ce NleKyBaT N0 NOAXOAALL
HauwH {T.e. C KOPTUKOCTEPOMAN WU aHTUMOTUUM). BCHYKM ApyrU BUA0BE HeXenaHw peakuwu TpAGBa Aa ce
[I0KNazBaT JMPEKTHO Ha OTOpYU3VIPaHUA AMCTPUGYTOp Ha CeMeICTBOTO NPoAYKTY Revanesse® u/unu AUPeKTHO Ha
Prollenium Medical Technologies Inc.

MPUNOXEHWUE U O3UPOBKA

« Revanesse® Kiss™+ TpabBa fja e MHXeKTUPa camo OT Wik Nog NAKOTO HabnioaeHwe Ha KBaNUGUUMPaHN
neKapu, KouTo ca 06y4enu 3a 3 Ha MUMUYECKM OPBUKM.

« Mpeau TpeTup TpA6Ba aa GbaaT uHGopMuparn 3a Ha U3[ienueTo, KakTo 1 3a

HeroBHT NPOTUBONOKA3aHUA U NOTEHMANHI HEXeNaKH CTPAHIYHU edeKTH.

+ 30Hara, KOATO e Ce TPeTipa, TpAtBa fa Gbae HambAHO YBepere ce, ue @amo
NIpY CTEPUHI YCIOBUA.
. jiTe npopykTa 6aBHo u Bb3MOXHO Hail HaTUCK.

« Revanesse® Kiss™+ 1 urnue, onakoBaH C Hero, ca camo 3a eiHoKpaTHa ynotpe6a. He usnon3saiire noopHo. Ao
e 3101383 MNOBTOPHO, CbLLIECTBYBA PHCK OT UHAEKLINA WK NIPeHACAHE Ha 60eCTi, NPe/jaBaHit N0 KPbBEH b,

« Tpeu UHXKeKTUPaHe 0CTaBeTe NPOAYKTA Ha CTaiiHa TemnepaTypa 3a 30 MUKy TH.
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YCNOKHEHUS.

NMPEAYNPEXAEHUA

YBepere Ce, Ye ONAKOBKATA Ha KYTWATA He e HapyllieHa W CTEPUTHOCTTA He e KOMMpOMETUpaKa. YBepeTe ce, ye

NIPO/IYKTET He € CU3TeKbA CPOK Ha FORHOCT. MIPORYKTBT € Camo 3a efIHOKpaTHa yoTpeba; He U3n0A138aiiTe NOBTOpHO.

AKo ce 13n10N3Ba NIOBTOPHO, CHULIECTBYB PUICK OT UHQEKLMA WM NPEHACAHE Ha 60NecTt, NPe/iaBaHi 110 KpbBEH T,

+ BbBEXK/JaHeTo Ha NPO/lyKTa BbB BacKynaTypata Moxe Aa foBefie 10 eMBOAM3aLIA, OKNY3uA Ha CbioBeTe,
UCKEMU WM UHOADKT.

« [loKnagiBanyl ca pefikM, HO CePUO3HI HEXenaHi CbOUTUA, CBLP3aHH C MHTPABACKYNApHOTO MHXEKTUpaHe Ha
MEKOTBKaHHM QUITbPIA B MLETO, KOUTO BKIOYBAT BPEMEHHO W TPAiiHO YBPEXJaHe Ha 3peHilero, neota,
epe6panHa UCKeMHUA WM MO3bUEH KPbBOW3AIMB, BOAELLM 10 WHCYAT, HeKPO3a Ha KOXaTa U yBPEXK/aHe Ha
MIOANeXaLLTE CTYKTYPH Ha NIMLIETO.

« He3a6aBHo cnpeTe MHXEKTUDHeTo, ako NaUUEHTLT NPOSBU HAKO/ OT CeJHUTE CMNTOMM, BKAKOYUTENHO
MIPOMEHU B 3PEHUETO, NIPU3HALIM Ha UHCYAT, N0GeNABaKe Ha KoxaTa Wik Heobuuaiiia 601Ka o Bpeme Ha Wik
Mariko cnea npoLiedypara.

« MauwenTute TpAGBA Aa MOMYuar He3a6aBHa MEAWUMHCK MOMOLY W €BEHTYTHO OLeHKa OT MOAXOAALO

L, aKo HACTbIM

CemeiictBoTo npoaykT Revanesse® He Tpa6Ba Aa ce M3N0N13Ba B 30HH C BICOKA BACKyNapHOCT. Ynotpefara B

TaKyIBa 30HK, KaTo 061aCTTa Ha rabenata u Hoca, e /10 Cnyyan Ha CbioBa W CMATOMM,

CbOTBETCTBALL Ha OKITY3WA Ha 0YeH Cbj (T.e.: CnenoTa).

CPOKHATOAHOCT U CbXPAHEHUE

CpOKDT Ha FO/HOCT € N0COYeH Ha BCAKA OTAENHA 0naKoBKa. 1 ce CbXpaHsABa Npy Temnepatypa mexay 2° u 25°C
W12 Ce Na3¥ 0T NPAKa CTbHYeBa CBETAUHA I 3aMpb3BaHe.

3ABENEXKA: TeXHKa Ha eKTH e 0T pi 3HaueHue 3a ycnexa Ha TPeTUPAHETo U
Y0BAETBOEHOCTTa Ha NaljweHTa. Revanesse® Kiss™+ TpAGBa a ce UHKeKTUDa CaMO OT NPaKTUKyBall flekap,
KBANUQULUPaH CbIMACHO MECTHUTE 3aKOHH U CTaHAAPTH.

TpayMpaHeTo Ha CNPUHLIOBKATa He e TO4HO W TPAGBA /1a Ce U3M0/138a CaMO KaTo OpUeKTUp. KondecTsoTo Marepuan,
K0eT0 TpA0Ba 13 Ce UHXEKTUPa, Ce ONpeens Hail-o6pe Ype3 BU3yanHa U TaKTUIHA OLIeHKa OT NoTpebuTena.

w MPOU3BOJUTEN

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
L4G 4Q3, Kavadag

[JloknazBaiite BCAKO HexenaHo cboutie Ha Ten.: (44)02039669787
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COMPOIITIE

Acid hialuronic reticulat.. ...25mg/ml
Lidocaind. mg/ml (0 3% w/w)
Tn solutie salina tamponata cu fosfat
[Reticulat cu butandiol-diglicidileter (BDDE)]

DESCRIERE

Revanesse® Kiss™+ este un gel incolor, inodor, transparent si apos de origine sintetica. Gelul se pastreaza intr-o
seringa preumpluta de unica folosinta. Fiecare cutie contine doua seringi de 1,2ml de Revanesse® Kiss™+ impreuna
cu pana la doua ace sterilizate.

DOMENIU DE APLICARE/INDICATII

Aplicare: Linii fine si riduri superficiale.

Indicafii medicale: Produsele sunt materiale de reconstrucie tisulara ocupatoare de spafiu, compuse dintr-un gel
de acid hialuronic, care este indicat pentru refacerea volumului pierdut in urma lipoatrofiei/lipodistrofiei si/sau
corectarea deficientelor de contur si a deformarilor anatomice fie de origine patologic, fie dupa traumatisme, in
tesut moale.

Pacientii vizati sunt cei care doresc corectarea deficientelor de contur si a deformarilor in tesuturile moi, cum ar fi
lipoatrofia si lipodistrofia asociate cu HIV.

Indicatii cosmetice: Revanesse® Kiss™+ este indicat pentru tratamentul ridurilor mici radiale faciale, refacerea
volumului, mérirea buzelor, hidratarea pielii i conturarea adanciturilor prin injectare in tesut.

REACTII ADVERSE PREVIZIBILE
Medicii trebuie sa informeze pacientii ca la fiecare injectare de Revanesse® Kiss™+ exista potentiale reactii adverse
care pot fi intérziate sau pot aparea imediat dupa injectare. Acestea includ, dar nu se limiteaza la:
« Pot aparea reactii legate de injectare, cum ar fi eritem tranzitoriu, umflare, durere, mancarime, decolorare sau
sensibilitate la locul injectarii. Aceste reactii pot dura o saptamana.
« De asemenea, pot aparea noduli sau induratie la locul injectarii.
« Performantd slaba a produsului din cauza tehnicii de injectare necorespunzatoare.
+ S-au raportat necroza glabelard, formarea de abcese, granuloamele si hipersensibilitatea in urma injectiilor cu
produse cu acid hialuronic. Este important ca medicii sa ia in considerare aceste reactii de Ia caz la caz.
Reactiile considerate a fi de natura asociata hipersensibilitatii au fost raportate in mai putin de unul din 1500 de
tratamente. Acestea au constat in eritem prelungit, umflare si induratie la locul implantarii.
Aceste reactii au inceput fie la scurt timp dupd injectare, fie dupa o intarziere de 2-4 saptamani si au fost descrise
cafiind usoare sau moderate, cu o durata medie de 2 saptamani. De obicei, aceasta reactie dispare de la sine si se
rezolva spontan in timp. Cu toate acestea, este imperativ ca pacientii cu reactii de hipersensibilitate sa-si contacteze
imediat medicul pentru evaluare. Pacientii cu reactii alergice multiple trebuie exclusi de la tratament.

CONTRAINDICATII

« Produsele sunt c indicate in cazuri de hi la toate anestezicele locale amidice (nu numai la
lidocain, asa cum este indicat in prospect ), precum si la toate gradele de bloc atrioventricular, disfunctie a
nodului sinusal, scddere severa a contractilitatii miocardice, porfirie, tahicardii supraventriculare.

« Contine lidocaina i este contraindicat pacientilor cu antecedente de alergii la un astfel de material.

« Nuinjectati Revanesse® Kiss™-+ in conturul ochilor (in cercul ochiului sau pleoape).

« Femeile insércinate sau femeile care aldpteaza nu trebuie tratate cu Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™-+ este destinat numai utilizarii intradermice si nu trebuie injectat in vasele de sénge. Poate
provoca odluzii si cauza o embolie.

« Pacientii care dezvolta cicatrici hipertrofice nu trebuie tratati cu Revanesse® Kiss™+.

- Contine urme de proteine bacteriene gram-pozitive si este indicat pacientilor cu
la un astfel de material.
« Nu utilizati niciodata Revanesse® Kiss™+ impreuna cu tratamente cu laser, lumind intens pulsata, peeling chimic
sau dermoabraziune.

« Persoanele sub 18 ani nu trebuie tratate cu Revanesse® Kiss™+.

« Pacientii cu acnee si/sau alte boli inflamatorii ale pielii nu trebuie tratati cu Revanesse® Kiss™+.

« Pacienti cu asteptari nerealiste.

« Pacienti cu tulburari autoimune sau tratati cu imunoterapie.

« Pacienti cu alergii severe multiple.

« Pacienti cu boala acuta sau cronica a pielii la locurile de injectare sau in apropierea acestora.

« Pacienti cu defecte de coagulare sau tratati terapie cu anticoagulante.

« Pacienti cu sensibilitate la acid hialuronic.

Este imperativ ca pacientii cu reactii inflamatorii adverse care persista mai mult de o siptiméana sa raporteze

imediat acest lucru medicului lor. Aceste afectiuni ar trebui tratate in mod corespunzator {mai exact: corticosteroizi

sau antibiotice}. Toate celelalte tipuri de reactii adverse trebuie raportate direct catre distribuitorul autorizat al

familiei de produse Revanesse® si/sau direct catre Prollenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRARE I DOZARE
« Revanesse® Kiss™+ trebuie injectat numai de catre medici calificati sau sub supravegherea directa a acestora, care
aufost instruiti cu privire la tehnica adecvata de injectare pentru umplerea ridurilor faciale.
- Inainte ca pacientii s fie tratati, acestia trebuie informati cu privire la indicatiile dispozitivului, precum si cu
privire la contraindicatiile acestuia i potentialele reactii adverse nedorite.

« Zona de tratat trebuie dezinfectata temeinic. Asigurati-v ca injectati numai in conditii sterile.

« Injectati produsul incet si aplicati cea mai mica presiune necesara.

« Revanesse® Kiss™-+ si acele ambalate cu acesta sunt de unic folosi
riscul de infectie sau de transmitere a bolilor transmise prin singe.

« Pastrati produsul la temperatura camerei timp de 30 de minute inainte de injectare.

« Daca pielea devine alba (albire), injectarea trebuie oprita imediat si zona trebuie masata pan cand pielea revine
la culoarea normala.

- Inainte de injectare, apésati pe pistonul seringii pan cénd se vede o picétura mics in varful acului.

de alergii

. Nu reutilizati. Daca se reutilizeaza, exista
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PRECAUTII

« Dacé se fac din greseala injectii intravasculare, efectul toxic se va observa in decurs de 1-3 minute (deci medicul si
pacientul trebuie sa fie atenti in caz de eroare).

- Efectul lidocainei poate fi redus dacé injectia se realizeaza intr-o zondafectata de inflamatie sau infectie.

- 0 atentie deosebita trebuie acordata pacientilor cu bloc atrioventricular partial sau complet deoarece anestezicele
locale pot suprima conducerea miocardica la pacientii cu boala hepatica avansata sau insuficienta renala severd,
la pacientii cu epilepsie, la pacientii cu insuficienta respiratorie, la vrstnici, la pacientii cu stare generala precara
de sanatate, la pacientii carora i se administreaza antiaritmice de clasa a lll-a ( de exemplu amiodarona), care
trebuie sa fie sub supraveghere medicala atenta, inclusiv prin electrocardiograma din cauza posibilei aparitii a
efectelor cardiace si, in final, la pacientii cu porfirie acuta.

« Lidocaina trebuie utilizata cu prudentd la pacientii crora li se administreaza alte anestezice topice sau agenti cu
similaritati structurale cu anestezicele locale amidice, de exemplu anumite antiaritmice, cum ar fi mexiletina i
tocainida, deoarece efectele toxice sistemice pot fi cumulate.

« Pe langa efectul anestezic direct, anestezicele locale pot exercita un efect foarte usor asupra functiei
cognitive si coordonarii miscarilor si pot afecta temporar motilitatea somaticé si vigilenta. In functie de doza,
anestezicele locale pot avea un efect foarte redus asupra functiei mentale si pot perturba temporar miscarea
si coordonarea miscarilor.

« Revanesse® Kiss™-+ nu trebuie injectat intr-o zona care contine deja un alt produs de umplere, deoarece nu exista
date dlinice disponibile despre posibilele reacti

- Revanesse® Kiss™+ nu trebuie injectat intr-o zond in care exista un material de umplere permanent sau un implant.

« Produsele cu acid hialuronic au o incompatibilitate cunoscuta cu sarurile de amoniu cuaternar precum clorura de
benzalconiu. Va rugam sa va asigurati ca Revanesse® Kiss™+ nu intra niciodata in contact cu aceasta substanta
sau cu instrumentele medicale care au intrat in contact cu aceasta substant.

« Revanesse® Kiss™+ nu trebuie utilizat niciodaté pentru marirea sanilor sau pentru implantare in os, tendon,
ligament sau muschi.

- Evitati atingerea zonei tratate timp de 12 ore dupa injectare si evitati expunerea prelungita la lumina soarelui, la
razele UV, precum sila frig si caldura extreme.

- Inainte ca umflarea si roseata initiala sa dispard, nu expuneti zona tratat la caldurd intensé (ex. solar si plaja)
sau la frig extrem.

- Daca ati suferit anterior de herpes bucal, exist riscul ca intepaturile cu ac sa contribuie la o noud eruptie a
herpesului bucal.

- Dacd utilizati aspiring, sundtoare sau doze mari de suplimente
de vitamina E inainte de tratament sau orice alte medicamente similare, trebuie s stiti c acestea pot creste
vanataile si sangerarea la locul injectarii.

« Pe baza unei evaludri a riscului toxicologic pentru lidocaina, pacientii trebuie sa fie limitati la 20 ml pe 60 kg (130
Ibs) de masa corporala pe an. Siguranta injectérii unor cantitéti mai mari nu a fost stabilita.

« Siguranta utili la pacientii cu vérsta sub 18 ani sau peste 65 de ani nu a fost stabilita.

« Pacientii care sunt vizibil bolnavi, cu infectii bacteriene sau virale, gripa sau febra activé nu trebuie tratati pana
la disparitia simptomelor.

« Pentru a minimiza riscurile de complicatii potentiale, acest produs ar trebui sa fie utilizat numai de catre cadrele
medicale care au pregatire adecvata, experientd si care cunosc anatomia de la locul de injectare si din jurul acestuia.

« Cadrele medicale sunt incurajate sa discute cu pacientii lor inainte de tratament despre toate riscurile
potentiale ale injectarii tesuturilor moi si sa se asigure ca pacientii sunt constienti de semnele si simptomele
potentialelor complicatii.

AVERTISMENTE

Asigurati-va ca sigiliul de pe cutie nu a fost rupt si sterilitatea nu a fost compromisa. Asigurati-vé ca produsul nu

a expirat. Produsul este de unica folosintd; nu il reutilizati. Daca se reutilizeaza, exista riscul de infectie sau de

transmitere a bolilor transmise prin singe.

« Introducerea produsului in sistemul vascular poate duce la embolizare, ocluzie a vaselor, ischemie sau infarct.

« Au fost raportate evenimente adverse rare dar grave, asociate cu injectarea intravasculara a materialelor de
umplere a tesuturilor moi in fata, iar acestea includ probleme de vedere temporare sau permanente, orbire,
ischemie cerebrala sau hemoragie cerebrald, care duc la accident vascular cerebral, necroza a pieli i leziuni ale
structurilor faciale subiacente.

« Opriti imediat injectarea daca un pacient prezinta oricare dintre urmatoarele simptome, inclusiv modificari ale
vederii, semne de accident vascular cerebral, albirea pielii sau durere neobisnuita in timpul procedurii sau la scurt
timp dupa aceasta.

- Pacientii trebuie s beneficieze de asistentd medicala prompta si, eventual, de evaluare efectuaté de un cadru
medical specializat adecvat in cazul in care are loc o injectie intravasculara.

Familia de produse Revanesse® nu trebuie utilizata in zonele cu vascularizare ridicata. Utilizarea in aceste zone,

cum ar i glabela si regiunea nasului, a dus la cazuri de embolizare vasculara si simptome compatibile cu ocluzia

vaselor oculare (adica: orbire).

PERIOADA DE PASTRARE $I DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este indicat pe fiecare pachet. A se depozita intre 2-25 °C si ferit de lumina directa a
soarelui si de inghet.

OBSERVATIE: Tehnica corecta de injectare este esenfiald pentrsu succesul tratamentului si satisfactia pacientului.
Revanesse® Kiss™+ trebuie injectat numai de un medic calificat in conformitate cu legile si standardele locale.
Gradafia de pe seringa nu este precisa si trebuie folosita doar ca ghid. Cantitatea de material care trebui
este cel mai bine determinata prin evaluarea vizual si tactil de catre utilizator.

wl PRODUCATOR

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4C3, (anada

Raportati orice evenimente adverse la n. de tel: (44)02039669787
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SKLAD

25 mg/ml
Lidokaina mg/m\ (0,3% wag.)
W soli fizjologicznej buforowanej fosforanami

[Usieciowany eterem diglicydowym butanodiolu (BDDE)]

OPIS
Preparat Revanesse® Kiss™+ jest bezbarwnym, bezwonnym, przezroczystym wodnym zelem pochodzenia
syntetycznego. Zel jest przechowywany w uzytku Kazde ie zawiera

o]

« Przed wstrzyknieciem nacisnac ttok strzykawki do chwili, gdy na koricu igty bedzie widoczna mata kropla.

SRODKI OSTROZNOSCI
+ Jesli dojdzie do omytkowego wstrzyknigcia donaczyniowego, efekt mksyuny bedzle widoczny w ciagu 1-3
minut (dlatego lekarz i pacjent powinni zachowac czujnos¢ na wypadek pomytki).

« Dziatanie lidokainy moze byc ostabione, jesli wlew zostanie podany w miejscu zapalenia lub zakazenia.

+ Szazegélng uwage nalezy zwrocic na pagientow z zesciowym lub catkowitym blokiem
poniewaz leki miejscowo znieczulajace moga hamowac przewodzenie w migsniu sercowym, u pacjentw 7

dwie strzykawki o pojemnosci 1,2ml z preparatem Revanesse® Kiss™+ i maksymalnie dwie wysterylizowane igty.

ZAKRES STOSOWANIA/WSKAZANIA

Zastosowanie: Powierzchowne bruzdy i zmarszczki.

Wskazania medyczne: produkty s wypefniajacymi przestrzeri materiatami do rekonstrukqji tkanek skiadajacymi sie
2 zelu z kwasem hialuronowym wskazanego do przywracania objetos(l utraconej w wyniku ||poalroﬁ|/l|padystmﬁ\
i/lub korekeji ubytkéw konturu i anatomicznych patologicznego lub p

tkankach miekkich.

Docelowymi pacjentami sa osoby pragnce skorygowac niedobory konturu i znieksztatcenia tkanek miekkich,
takie jak lipoatrofia i lipodystrofia zwiazana z HIV.

Wskazanie kosmetyczne: preparat Revanesse® Kiss™+ jest wskazany do leczenia zmarszczek twarzy, przywracania
objetosci, powiekszania ust, nawilzania skory i ia zagtebien poprze:

PRZEWIDYWANE SKUTKI UBOCZNE

Lekarze musza poinformowac pacjentow, ze przy kazdym wstrzyknieciu preparatu Revanesse® Kiss™+ moga
wystapic potenjalne dziatania niepozadane, ktdre mogq pojawic¢ sie z opdnieniem lub bezposrednio po
wstrzyknieciu. Obejmuja one miedzy innymi:

« Mozliwos¢ wystapienia reakgji zwiazanych z ws(rzykme(lem takich jak przejsciowy rumien, obrzek, bdl,

swedzenie, odbarwienie lub tkliwos¢ w miejscu . Takie reakcje moga utrzy  sie przez tydzien.
« W miejscu wstrzykniecia moga wystapi¢ rowniez guzki lub stwardnienie.
« Stabe dziatanie produktu spowodowane niewtasciwa technika wslrzykmg(la
- Igtaszano martwice gladzizny, ie ropni, ziarniniaki i ieciach produktow
zawierajacych kwas y. Wazne, aby lekarze te reakde i d\a kazdego przypadku

Reakcje uznawane za nadwrazliwos¢ zgtaszano w mniej iz jednym przypadku na 1500 zabiegéw. Obejmowaty
one przedtuzajacy sie rumien, obrzek i stwardnienie w miejscu wszczepu.

Te reakge pojawialy sie wkidtce po wstrzyknieciu lub po 2-4 tygodniach i byly opisywane jako fagodne lub
umiarkowane, trwajace Srednio 2 tygodnie. Zazwyczaj takie reakgje maj charakter samoograniczajacy i ustepuj
samoistnie z czasem. Konieczne jest jednak, aby pacjenci z reakcjami typu

choroba watroby lub ciezkimi zaburzeniami czynnosci nerek, u pacjentow z padaczkg, u pacjentow z
niewydolnoscia oddechowa, w podesztym wieku, u pacjentdw ze zlym stanem ogdlnym, u pacjentow otrzymujacych
leki-przeciwarytmiczne Klasy IIl (np. amiodaron), ktdrzy musza by¢ pod Scisty kontroly lekarska, obejmujacy
wykonanie elektrokardiogramu ze wzgledu na mozliwos¢ nafozenia sig objawdw Kardiologicznych, wreszcie u
pacjentow z ostrg porfiria.

« Lidokaine nalezy stosowac ostroznie u pacjentow otrzymujacych inne miejscowe srodki znieczulajace lub Srodki o
budowie podobnej do miejscowych $rodkéw znieczulajacych typu amidowego, np. niektdre leki przeciwarytmiczne,
takie jak meksyletyna i tokainid, poniewaz ogdInoustrojowe dziafania toksyczne moga sie kumulowac.

« Oprécz bezposredniego dziatania znieczulajacego, miejscowe $rodki znieczulajace moga wywierac bardzo
tagodny wptyw na funkcje poznawcze i koordynacje ruchowq oraz moga przejsciowo wptywac na motoryke
somatyczng i czujnos¢. W zaleznosci od dawki, miejscowe $rodki znieczulajace moga miec bardzo niewielki
wptyw na funkcje umystowe i mogg przejéciowo zaburza ruch oraz koordynacje ruchowg.

« Zpowodu braku dostepnych danych Klinicznych dotyczacych mozliwych reakeji, preparatu Revanesse® Kiss™-+ nie
nalezy wstrzykiwac w miejsce, w ktérym znajduje sie juz inny produkt wypetniajacy.

« Preparatu Revanesse® Kiss™+ nie nalezy wstrzykiwac w miejsce, w ktérym znajduje sie staty wypefniacz lub implant.

« Produkty zawierajace kwas hialuronowy wykazuja znanq niezgodnos¢ z czwartorzedowymi solami
amoniowymi, takimi jak chlorek benzalkoniowy. Nalezy dbac, aby preparat Revanesse® Kiss™+ nigdy nie
wehodzit w kontakt z ta substancja ani instrumentami medycznymi, ktore miaty z nig kontakt.

- Preparatu Revanesse® Kiss™-+ nie wolno stosowac do powiekszania piersi ani do implantadji do kosci, Sciegna,
wigzadfa lub migsnia.

- Unika¢ dotykania obszaru poddawanego zabiegowi przez 12 godzin po wstrzyknieciu i dtugotrwatego
Wwystawienia na dziatanie $wiatta stonecznego, promieniowania UV oraz skrajnie niskich i wysokich temperatur.

« Do czasu ustapienia poczatkowego obrzeku i zaczerwienienia nie wystawia¢ miejsca poddawanego zabiegowi
na dziafanie wysokich temperatur (np. solarium i opalanie) ani skrajnie niskich temperatur.

« W przypadku os6b, ktore wczesniej cierpialy na opryszczke twarzy istnieje ryzyko, ze naklucia igly moga
przyczynic sie do ponownego wystapienia opryszczki.

« 0soby przyjmu;qce przed zabiegiem aspiryne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, dziurawiec zwy(za]ny lub

wwtamlny Ew wysokich dawkach lub jakiekolwiek podobne leki powinny pamigtac, ze moga one

e siniakow i krwawien w miejscu wstrzykniecia.

sie zlekarzem w celu dokonania oceny. Z leczenia nalezy wykluczy¢ pacjentow zlicznymi reakcjami alergicznymi.
PRZECIWWSKAZANIA
« Produkty s3 przeci w przypadku sci na wszystkie miejscowe Srodki znieczulajace typu

amidowego (nie lylko na \ldokamg,]ak wskazano w ulotce dotaczonej do opakowania), a takze we wszystkich
stopniach bloku dysfunkeji wezta zatok znacznego spadku kurczliwosci
miesnia sercowego, porfiri, czestoskurczy nadkomorowych.

- Preparat zawiera lidokaine i jest przeciwwskazany u pacjentdw z alergia na ten materiat w wywiadzie.

« Nie wstrzykiwac preparatu Revanesse® Kiss™+ w okolice oczu (wokét oczu lub w powieki).

« Preparatu Revanesse® Kiss™-+ nie nalezy stosowac u kobiet w ciazy ani karmiacych piersia.

« Preparat Revanesse® Kiss™+ jest przezna(zcny wyiqtznle do stosowania smdskcmego i nie wolno go

¢ do naczyr krwi ze to amknigcie naczyn iwywotac zator.

« Preparatu Revanesse® Kiss™-+ nie na\ezy sloscwacu pacjentow, u ktorych rozwinely sie blizny przerostowe.

« Preparat zawiera Sladowe ilosci biatek bakterii Gram-dodatnich i jest przeciwwskazany u pacjentéw z alergia
na taki materiat w wywiadzie.

« Nie wolno uzywac preparatu Revanesse® Kiss™-+ w pofaczeniu z laserem, intensywnym $wiattem pulsacyjnym,
peelingami chemicznymi lub zabiegami dermabrazji.

« Preparatu Revanesse® Kiss™+ nie nalezy stosowac u 0sob w wieku ponizej 18 lat.

« Preparatu Revanesse® Kiss™+ nie nalezy stosowac u pacjentow z tradzikiem i/lub innymi chorobami zapalnymi skory.

« Pacjenci majacy meumqgalne oczekiwania.

« Pacjenciz icznymi lub w trakdie i

« Pacjenci z wieloma ciezkimi alergiami.

« Pacjenci z ostra lub przewlekfa chorobg skdry w miejscach wstrzykniecia lub w ich poblizu.

« Pacjenci z zaburzeniami krzepniecia lub w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego.

« Pacjenci z nadwrazliwoscia na kwas hialuronowy.

Konieczne jest, aby pacjenci z niepozadanymi reakcjami zapalnymi utrzymujacymi sie dtuzej niz tydzier

naty(hmwast 2gfaszali to swojemu lekarzowi. Choroby te nalezy odpowiednio leczyc {tj. konykostemldamw lub

antybiotykami}. Wszelkie inne rodzaje dziatari niepozadanych nalezy zgtaszac d

dystrybutorowi produktéw z rodziny Revanesse® i/lub bezposrednio ﬁrmle Prollenium Med\calTechno\ogles Inc.

PODAWANIE | DAWKOWANIE

+ Preparat Revanesse® Kiss™+ powinien by¢ wstrzykiwany wylacznie przez lub pod bezposrednim nadzorem
wykwalifikowanych lekarzy h w zakresie techniki w celu wyps
zmarszczek na twarzy.

« Pacjenci powinni zostac przed rozpoczeciem leczenia poinformowani o wskazaniach do stosowania wyrobu,
przeciwwskazaniach do jego stosowania oraz ewentualnych niepozadanych skutkach ubocznych.

« Powierzchnia poddawana zabiegowi musi zosta¢ dokfadnie ie nalezy wykony
wylacznie w sterylnych warunkach.

« Wstrzykiwac produkt powoli i wywierac jak najmniejszy nacisk.

« Preparat Revanesse® Kiss™+ i dofaczone do niego gty s3 przeznaczone wytacznie do jednorazowego uzytku. Nie uzywac
ponownie. W przypadku ponownego uzycia stnieje ryzyko zakazenia lub transmisji chorob przenoszonych przez krew.

« Przed wstrzyknieciem przechowywac produkt w temperaturze pokojowej przez 30 minut.

« W przypadku przybrania przez skére biatego koloru (zbielenie) natychmiast przerwac wstrzykiwanie i masowa¢
migjsce, az skora odzyska normalna barwe.
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- W oparciu o oceng ryzyka toksykologicznego dla lidokainy, jej stosowanie u pacjentow powinno by¢ ograniczone do
20 mlna 60 kg (130 funtow) masy ciata rocznie. Bezpieczenistwo wtrzykiwania wiekszych loci nie zostato ustalone.

- Bezpieczenistwo stosowania u pacjentdw w wieku ponizej 18 lat lub powyzej 65 lat nie zostato ustalone.

- Pacjenci z wyraznymi objawami choroby, z infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi, grypa lub aktywng
goraczka nie powinni byc leczeni do czasu ustapienia objawow.

« Aby zminimalizowac ryzyko potencjalnych powikfan, ten produkt powinien by¢ uzywany wytacznie przez
pracownikéw stuzby zdrowia majacych odpowiednie przeszkolenie, doswiadczenie i wiedze na temat
anatomii w miejscu wstrzykniecia i wokot niego.

« Pracownikow stuzby zdrowia zacheca sie do omowienia z pacjentami przed rozpoczeciem leczenia wszystkich
potencjalnych zagrozen zwiazanych z wstrzyknieciem do tkanek miekkich oraz upewnienia sig, ze pacjenci sy
swiadomi objawow przedmiotowych i podmiotowych potencjalnych powiktari.

OSTRZEZENIA

Potwierdzic, ze plomba na opakowaniu nie zostata zerwana, a sterylnos¢ nie zostata naruszona. Potwierdzic, ze termin

waznosci produktu nie uptynat. Produkt jest przeznaczony wytacznie do jednorazowego uzytku. Nie uzywac ponownie.

W przypadku ponownego uzycia istnieje ryzyko zakazenia lub transmisji chordb przenoszonych przez krew.

- Wprowadzenie produktu do ukfadu naczyniowego moze prowadzic do zatoru, zamkniecia naczyri krwionosnych,
medokrW|en|a lub zawatu.

. dkie, al I i i ym wypefniaczy tkanek
mlekk\(h w obrebie twarzy, ktore obejmowaty przejsciowe lub trwafe zaburzenia widzenia, Slepote, niedokrwienie
mozgu lub krwotok mézgowy prowadzace do udaru, martwice skdry i uszkodzenia podstawowych struktur twarzy.

« Wstrzykiwanie nalezy natychmiast przerwac, jesli u pacjenta wystapi ktdrykolwiek z nastepujacych objawow
obejmujacych zaburzenia widzenia, objawy udaru, zbielenie skéry lub nietypowy bol w trakcie lub krotko po zabiegu.

« W przypadku wstrzykniecia donaczyniowego pacjenci powinni otrzymac natychmiastowa pomoc lekarsk i
ewentualnie zostac poddani ocenie przez odpowiedniego lekarza spejaliste.

Produktéw z rodziny Revanesse® nie nalezy stosowac w miejscach o wysokim unaczynieniu. Stosowanie w tych

obszarach, takich jak gtadzizna czotowa i okolice nosa, powodowato przypadki zatorowosci naczyniowej i objawow

zgodnych z zamknigciem ocznych naczyn krwionosnych (. lepoty).

OKRES TRWALOSCI | PRZECHOWYWANIE
Termin waznosci jest podany na kazdym opakowaniu. Przechowywac w temperaturze od 2° do 25°C, chronic przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i nie dopuszczac do zamarzania.

UWAGA: Prawidtowa technika wstrzykiwania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia i zadowolenia
pacjenta. Preparat Revanesse® Kiss™+ powinien by¢ wstrzykiwany wylacznie przez lekarza posiadajacego
kwalifikacje zgodne z lokalnymi przepisami i normami.

Podziatka na strzykawce nie jest doktadna i nalezy jq traktowac wylacznie jako wskazéwke. llos¢ materiatu do
wstrzykniecia najlepiej okresli¢ na podstawie oceny wzrokowej i dotykowej dokonanej przez uzytkownika.

wl PRODUCENT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 43, Kanada

Wszelkie zdarzenia niepozadane nalezy zgtaszac pod numerem telefonu: (44)02039669787
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SLOZE

Zeslmvana kysellna hyaluronova.
Lidokai 3mg/ml lOS%hm /hm)
Ve fyziologickém roztoku pufrovaném fosfétem
[Zesitovano pomoci butandiol-diglycidyletheru (BDDE)]

POPIS

Revanesse® Kiss™+ je bezbarvy, priihledny vodny gel syntetického piivodu bez zdpachu. Gel je uchovavén v piedem
naplnéné injekéni strikacce na jedno pouziti. Jedna krabicka obsahuje dvé 1,2ml stfikacky Revanesse® Kiss™+ spolu
s az dvéma sterilizovanymi jehlami.

ROZSAH APLIKACE / INDIKACE

Aplikace: Povrchové linky a vrasky.

Lékafské indikace: Pripravky jsou tkafové rekonstrukéni materidly vypliujici prostor, slozené z gelu kyseliny
hyaluronové, ktery je indikovan pro obnovu objemu ztraceného v dsledku lipoatrofie/lipodystrofie anebo korekci
konturovych nedostatkii a anatomickych deformaci bud patologického piivodu, nebo po traumatu v mékké tani.
Urenymi pacienty jsou ti, ktefi si preji korekci konturovych nedostatki a deformaci v mékkych tkanich, jako je
lipoatrofie a lipodystrofie spojend s HIV.

Kosmetické indikace: Revanesse® Kiss™-+ je indikovan k [éché oblicejovych vrasek, k obnoveni objemu, zvétSenirtd,
hydrataci pokozky a tvarovani prohlubni injekci do tkéné.

PREDPOKLADANE NEZADOUCI UCINKY

Lékafi musi pacienty informovat, Ze s kazdou injekci piipravku Revanesse® Kiss™+ se mohou objevit potencialni

nezadouci reakce, které mohou byt opozdéné nebo se mohou objevit bezprostiedné po injekci. Mezi né zejména patfi:

« Mohou se objevit reakce souvisejci s injekdi, jako je prechodny erytém, otok, bolest, svédéni, zména barvy nebo
citlivost v misté vpichu. Tyto reakce mohou trvat jeden tyden.

« V misté vpichu jsou také mozné uzliky nebo indurace.

- Spatny vykon pipravku kvili nespravné technice injikovani.

« Pii injekcich pripravkd s kyselinou hyaluronovou byly hlaSeny glabelami nekrdza, tvorba abscest, granulomy a
hypersenzitivita. Je diileZité, aby ékafi vzali tyto reakce v tvahu piipad od pfipadu.

Reakce, o kterych se predpokladd, Ze maji povahu precitlivélosti, byly hiaseny u méné nez jednoho z kazdych 1500

oSetfen. Ty se skladaly z prodlouzeného erytému, otoku a indurace v misté implantatu.

Tyto reakce zacaly bud kratce po injekci, nebo po 2-4 tydnech a byly popsany jako mimé nebo stredné zavazné,

s primémou dobou trvani 2 tydny. Typicky tato reakce sama vymizi a spontanné odezni s casem. Je vsak

bezpodminecné nutné, aby pacienti s hypersenzitivnimi reakcemi okamZité kontaktovali svého Iékare za celem

posouzeni. Pacienti s mnohocetnymi alergickymi reakcemi by méli byt z 1écby vylouceni.

KONTRAINDIKACE

« Pipravky jsou kontraindikovany v piipadech precitlivélosti na viechna lokélni anestetika amidového typu (nejen
na lidokain, jak je uvedeno v pfibalové informaci), dale u viech stupiid atrioventrikuldrni blokady, dysfunkce
sinusového uzlu, zévazného poklesu kontraktility myokardu, porfyrie, supraventrikularni tachykardie.

« Obsahuje lidokain a je kontraindikovan u pacientii s anamnézou alergie na takovy material.

« Nevstfikujte Revanesse® Kiss™+ do o¢nich kontur (do o¢niho kruhu nebo oénich vicek).

« Tehotné Zeny nebo Zeny béhem laktace by nemély byt [éceny pfipravkem Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ je urcen pouze pro intradermalni pouiti a nesmi byt aplikovan do krevnich cév. Ta by se
mohla ucpat a zpiisobit embolii.

« Pacienti, u kterych se objevi hypenmﬁ(ke levy, by neméli byt [éceni pfipravkem Revanesse® Kiss™+.

« Obsahuje stopové mnozstvi h ich proteind a je an u pacientdl s alergii na
takovy material v anamnéze.

« Nikdy nepouzivejte pripravek Revanesse® Kiss™+ ve spojeni s laserem, intenzivnim pulznim svétlem, chemickym
peelingem nebo dermabrazi.

« Lidé mladsi 18 let by neméli byt Iéceni piipravkem Revanesse® Kiss™+.

« Pacienti s akné anebo jinymi zanétlivymi onemocnénimi kiize by neméli byt léceni pfipravkem Revanesse® Kiss™+.

- Pacienti s nedosazitelnymi ocekavanimi.

« Pacienti s autoimunitnimi poruchami nebo podstupujici imunoterapii.

« Pacienti s vicecetnymi zavaznymi alergiemi.

« Pacienti s akutnim nebo chronickym koznim onemocnénim v misté vpichu nebo v jeho blizkosti.

« Poruchy koagulace nebo pi antikoagulacni lécbé.

- Pacientis citlivcsn' na kyselinu hya\uwnovou

tyden, tuto skutecnost okamzité oznamili svému lékafi. Tyw stavy by mely byt Ieceny odpowdajlclm zpuxcbem

kortikosteroidy nebo antibiotika}. V3echny ostatni typy nezédoucich ticink je tfeba hlasit pfimo autorizovanému
distributorovi produkti fady Revanesse® a/nebo pimo spolecnosti Prollenium Medical Technologies Inc.

PODAVANI A DAVKOVANi{
+ Revanesse® Kiss™+ by mél byt aplikovan pouze kvalifikovanym lékafem nebo pod jeho primym dohledem, ktery
byl vy3kolen ve spravné injekcni technice pro vypinéni oblicejovyjch vrések.
« Nez jsou pacienti léceni, méli by byt informovani o indikacich prostiedku stejné jako o jeho kontraindikacich a
potencidlnich nezadoucich vedlejsich dcincich.

« Oblast, kterd ma byt o3etfena, musf byt diikladné dezinfikovéna. Ujistéte se, Ze injekci podavate pouze za
sterilnich podminek.

« Vstfikujte pripravek pomalu a vyvijejte co nejmensi nutny tlak.

« Revanesse® Kiss™+ a jehly s nim pnbalenejsou pouze na jedno pouZiti. NepouZivejte opakované. Pfi opétovném
poutiti existuje riziko infekce nebo prenosu nemoci prendsenych krvi.
« Pred injekci uchovévejte piipravek po dobu 30 minut pfi pokojové teploté.

« Pokud kiize zbéla (zbledne), injekce by méla byt okamzité zastavena a oblast by méla byt masirovana, dokud se
kiize nevréti ke své normalni barvé.

- Pred podanim injekce zatlacte na pist stiikacky, dokud na Spicce jehly neuvidite malou kapku.
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OPATRENI

« Pokud jsou intravaskulami injekce aplikovany omylem, toxicky tcinek bude zaznamenan béhem 1-3 minut
(takze ékaf a pacient by méli byt pro pripad chyby ve stiehu).

- Utinek lidokainu miize byt snizen, pokud dojde kiinfuzi v oblasti zanétu nebo infekce.

« 2vl&stni pozornost je tieba vénovat pacientiim s castecnou nebo plnou atrioventrikularni blokadou, protoze
lokélni anestetika mohou potlacit vedeniv myokardu u pacientii s pokrocilym onemocnénim jater nebo zévaznym
poskozenim ledvin, u pacientil s epilepsii, u pacienti s respiracnim selhanim, ve vy3$im véku, u pacientii se
spatnym celkovym zdravotnim stavem, u pacientii uZivajicich antiarytmika tfidy lll (napf. amiodaron), ktefi musi
byt pod peclivym Iékafskym dohledem vcetné elektrokardiogramu kviili moznému pfidani kardidlnich dcinkd, a
konecné u pacienti s akutni porfyrii.

« Lidokain by mél byt pouzivan s opatmosti u pacientii uzivajicich jina topicka anestetika nebo latky se strukturou
podobnou lokalnim anestetikim amidového typu, napf. néktera antiarytmika, jako je mexiletin a tokainid,
protoZe systémové toxické tcinky se mohou kumulovat.

+ Kromé primého anestetického ucinku mohou lokdlni anestetika vykazovat velmi mimy vliv na kognitivni funkce
akoordinaci pohybu a mohou docasné ovlivnit somatomotilitu a bdélost. V zévislosti na dévce mohou mit lokalni
anestetika velmi maly vliv na dusevni funkce a mohou docasné narusit pohyb a koordinaci pohybu.

« Revanesse® Kiss™-+ by nemél byt aplikovan do oblasti, ktera jiz obsahuje jiny vypliiovy produkt, protoze nejsou k
dispozici zadné klinické daje o moznych reakcich.

« Revanesse® Kiss™-+ by nemél byt aplikovan do oblasti, kde je permanentni vyplii nebo implantat.

« Produkty kyseliny hyaluronové maji zndmou nekompatibilitu s kvartémimi amoniovymi solemi, jako je
benzalkoniumchlorid. Zajistéte, aby pipravek Revanesse® Kiss™+ nikdy nepfisel do kontaktu s touto létkou nebo
Iékafskymi nastroji, které s touto latkou pfisly do kontaktu.

- Revanesse® Kiss™+ by se nikdy nemél pouzivat ke zvétseni prsou nebo k implantaci do kosti, Slachy, vazu
nebo svalu.

+ Osetované oblasti se po dobu 12 hodin po injekci
slunecnimu zéfeni, UV zéfeni a také extrémnimu (hladu nebo horku.

+ Dokud nezmizi pocatecni otok a zarudnuti, nevystavujte odetf oblasti
aopalovani) nebo extrémnimu chladu.

« Pokud jste jiz dfive trpéli oparem na obliceji, existuje riziko, ze vpichy jehlou by mohly pfispét k dalSimu
propuknun’oparﬂ

a vyvarujte se dl vystaveni

teplu ( napf. soldrium

dopliikil vitaminu E nebo Jakekch podobne \eky, uvédomte si, Ze mohou zvysit tvorbu modfin a krvaceni v
misté vpichu.

« Na zkladé hodnoceni toxikologického rizika lidokainu by pacienti méli byt omezeni na 20 ml na 60 kg télesné
hmotnosti za rok. Bezpecnost injekéniho podavani vétsich mnozstvi nebyla stanovena.

« Bezpecnost pouZiti u pacientil mladich 18 let nebo starsich 65 let nebyla stanovena.

« Pacienti, ktefi jsou viditelné nemocni, maji bakterialni nebo virové infekce, chiipku nebo aktivni horecku, by
neméli byt léceni, dokud jejich symptomy nevymizi.

+ K minimalizaci rizik potencidlnich komplikaci by tento pripravek méli pouzivat pouze zdravotnidi, ktefi maji
odpovidajici 3koleni a zkusenosti a maji znalosti o anatomii v misté vpichu a v jeho okoli.

« Zdravotnici by méli pred léchou prodiskutovat viechna potencidlni rizika injekce do mékkych tkani se svymi
pacienty a zajistit, aby si pacienti byli védomi znamek a priznak( potencialnich komplikaci.

VAROVANI

Ujistéte se, 7e pecet na krabici nebyla porusena a Ze sterilita nebyla narusena. Potvrdte, Ze platnost produktu

nevypriela. Virobek je pouze na jedno poutiti; nepouZivejte jej znovu. Pfi opétovném poufiti existuje riziko infekce

nebo prenosu nemoci prendsenych krvi.

« Zavedeni pfipravku do vaskulatury miize vést k embolizaci, okluzi cév, ischemii nebo infarktu.

« Byly hlaseny vzicné, ale zdvazné nezadouci pfihody spojené s intravaskularni injekci vypIni mékkych tkani do
obliceje a zahrnuji docasné nebo trvalé poskozeni zraku, slepotu, mozkovou ischemii nebo mozkové krvéceni
vedouci k mrtvici, nekréze kiize a poskozeni zakladnich struktur obliceje.

- Okamité zastavte injekci, pokud se u pacienta béhem nebo krtce po vjkonu objevi néktery z ndsledujicich
priznaki, véetné zmén vidéni, znamek mrtvice, zblednuti kiize nebo neobvyklé bolesti.

« Pokud dojde k intravaskularni injeki, pacientdim by méla byt poskytnuta okamita lékafska péce a piipadné
vy3etfeni prislusnym zdravotnikem.

Vyrobky fady Revanesse® by se nemély pouzivat v oblastech s vysokou vaskularitou. PouZiti v téchto oblastech,

jako je glabela a oblast nosu, mélo za nésledek pfipady vaskulami embolizace a symptomy odpovidajici okluzi

odnich cév (t]. slepota).

POUZITELNOST A UCHOVAVANI{

Doba pouzitelnosti je uvedena na kazdém jednotlivém baleni. Uchovavejte pfi teploté 2— 25 °C, chrarite pred primym
slunecnim zéfenim a mrazem.

POZNAMKA: Pro tispéch Iécby a spokojenost pacienta je zasadni spravna injekéni technika. Revanesse® Kiss™-+ by
mél aplikovat pouze odbornik kvalifikovany podle mistnich zakont a norem.

Stupnice na injekéni stfikacce neni presna a méla by slouzit pouze jako voditko. Mnozstvi materilu, které ma byt
vstiikovéno, se nejlépe urci vizudlnim a hmatovym posouzenim uzivatelem.

wl PRODUCENT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 43, Kanada

Jakoukoliv nezadouci prihodu hlaste na tel.: (+44) 02039669787
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SAMMANSATINING
Tvarbunden hyaluronsyra. mg/ml

mg/ml [0} 3 %w/w)

| fosfatbuffrad saltldsning
[Tvarbunden med Butandlo\ diglycidyleter (BDDE)]

BESKRIVNING

Revanesse® Kiss™+ ar en farglds, luktfri, transparent och vattenhaltig gel av syntetiskt ursprung. Gelen forvarasi en forfylld
engangsspruta. Varje forpackning innehaller tvé 1,2ml sprutor med Revanesse® Kiss™+ tillsammans med upp till
tva steriliserade ndlar.

ANVANDNINGSOMRADE/INDIKATIONER

Applicering: Ytliga linjer och rynkor.

Medicinska indikationer: Produkterna &r utfyllande av en
hyaluronsyragel som ar indikerad for att aterstalla volym som forlorats genom hpoatroﬁ/hpodystrcﬁ och/eller
korrigering av konturbrister och anatomiska deformiteter av antingen patologiskt ursprung eller efter trauma, i mjukvévnad.
Avsedda patienter ar de som Gnskar korrigering av ister och i i mjukvavnad, sasom HIV-
associerad lipoatrofi och lipodystrofi.

Kosmetisk indikation: Revanesse® Kiss™+ ar indicerat for behandling av uttrycksrynkor, volymaterstallning,
lappforstoring, aterfuktning av huden och konturering av fordjupningar genom injektion i vévnad.

FORVANTADE BIVERKNINGAR

Lakare maste informera patienterna om att det med varje injektion av Revanesse® Kiss™+ finns potentiella

biverkningar som kan forsenas eller uppsta omedelbart efter injektionen. Dessa inkluderar men & inte begransade till:

. InJektlonsreIaterade reaktioner kan forekomma, sasom ovevgaende erytem, svullnad, smérta, klada, missfargning
eller mhet pé injektionsstallet. Dessa reaktioner kan vara \ envecka.

« Kndlar eller f der kan ocksa fo painj ]

- Daligt produktresultat pa grund av felaktig injektionsteknik.

- Glabelldr nekros, abscessbildning, granulom och dverkanslighet har rapporterats vid injektioner av
hyaluronsyraprodukter. Det r viktigt att Iakare tar hansyn till dessa reaktioner fran fall ill fall.

Reaktioner som anses vara av medfadd verkanslighet har rapporterats vid mindre &n en av 1500 behandlingar.

Dessa har bestatt av langvarigt erytem, svullnad och forhardnad pé injektionsstallet.

Dessa reaktioner har barjat antingen kort efter injektionen eller efter en fordrgjning p& 2—4 veckor och har beskrivits

som milda eller méttliga, med en genomsnittlig varaktighet pa 2 veckor. Vanligtvis &r denna reaktion sjalvbegransande

och forsvinner spontant med tiden. Det &r dock absolut nddvandigt att patienter med verkanslighetsreaktioner

omedelbart kontaktar sin lakare for bedémning. Patienter med flera allergiska reaktioner bor ej ges behandlingen.

KONTRAINDIKATIONER

« Produkterna ar i fall av Gverkénsli mot alla lokalbeda: | av amidtyp (inte
bara mot lidokain som anges i bipacksedeln), saval som for alla grader av atrlovenmkular blockering,
sinusknutedysfunktion, allvarlig forsémring av porfyri, takykardier.

SV

FORSIKTIGHETSATGARDER

- Om intravaskuldra injektioner gors av misstag kommer den toxiska effekten att mérkas inom 1-3 minuter (s&
lakaren och patienten bor vara uppmarksamma vid fel).

- Effekten av lidokain kan minska om infusion skeri ett inflammerat eller infekterat omrade.

+ Sarskild uppmérksamhet bor dgnas patienter med partiell eller fullstandig atrioventrikular blockering eftersom
lokalanestetika kan hamma hjartats hos patienter med eller gravt nedsatt
njurfunktion, hos patienter med epilepsi, hos patienter med andningssvikt, hos aldre, hos patienter med daligt
allmént halsotillstand, hos patienter som far klass Ill antiarytmika (t.ex. amiodaron), som méste sta under
noggrann medicinsk overvakning inklusive elektrokardiogram pa grund av eventuella tilldgg av hjrteffekter,
och slutligen hos patienter med akut porfyri.

« Lidokain bdr anvéndas med forsiktighet hos patienter som far eller medel med
likheter med lokalbed@vningsmedel av amidtyp, t.ex. vissa antiarytmika, sasom mexiletin och tokainid, eftersom
systemiska toxiska effekter kan vara kumulativa.

« Utdver den direkta anestetiska effekten kan lokalanestetika ha en mycket mild effekt pa den kognitiva funktionen
och rorelsekoordinationen och kan tillfalligt paverka somatisk motilitet och vakenhet. Beroende pa dos kan
lokalanestetika ha en mycket liten effekt pa mental funktion och kan tillfélligt stora rérelse och rorelsekoordination.

« Revanesse® Kiss™-+ ska inte injiceras i ett omrade som redan innehaller en annan fylimedelsprodukt eftersom det
inte finns ngra tillgangliga kliniska data om majliga reaktioner.

. Revanessea Kiss™-+ ska inte injiceras i ett omrade dar det finns ett permanemfyllmsdel eller |mp\antat

. har en kand i ibilitet med kvartéra sasom i
Se till att Revanesse® Kiss™+ aldrig kommer i kontakt med detta &mne eller medicinska instrument som har
kommit i kontakt med detta &mne.

« Revanesse® Kiss™+ ska aldrig anvindas for brostforstoring eller for implantation i ben, senor, ligament
eller muskler.

« Undvik att vidréra det behandlade omradet under 12 timmar efter injektionen och undvik Iangvarig exponering
for solljus, UV, samt extrem kyla och vérme.

« Vanta tills den initiala svullnaden och rodnaden har ost sig, innan du utstter det behandlade omradet for
intensiv varme (t.ex. solarium och solbad) eller extrem kyla.

« Om du tidigare har drabbats av munsar i ansiktet finns det risk att nalsticken kan bidra till ytterligare ett
utbrott av munsar.

+ Om du anvénder acetylsalicylsyra, icke-steroida med hoga doser
av vitamin E-tillskott eller liknande lakemedel fore behandlmg ska du vara medveten om att dessa kan forvirra
blamérken och bladningar pé injektionsstallet.

- Baserat pa en toxikologisk riskbedomning for lidokain, br patienter begransas till 20 ml per 60 kg (130 Ibs)
kroppsvikt per &r. Sakerheten vid injicering av stdrre mangder har inte faststallts.

« Sakerheten for anvéndning hos patienter under 18 dr eller dver 65 & har inte faststéllts.

- Patienter som ar synbart sjuka och har bakteriella infektioner eller virusinfektioner, influensa eller feber ska
inte behandlas forran symtomen ar over.

+ For att minimera riskerna for potentiella komplikationer bdr denna produkt endast anvandas av lkare som
har lamplig utbildning, erfarenhet och som &r kunniga om anatomin pa och runt injektionsstallet.

att diskutera alla potentiella risker med mjukdelslnjekncn med sina patienter fore

« Innehaller lidokain och & kontraindicerat for patienter som har allergier mot sadant material i

« Injicera inte Revanesse® Kiss™+ i gonkonturerna (i ringar under gonen eller i gonlocken).

« Gravida eller ammande kvinnor ska inte behandlas med Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ &r endast avsett for intradermal anvandning och far inte injiceras i blodkarl. Detta kan tappa
till och kan orsaka emboli.

« Patienter som utvecklar hypertrofiska arrbildningar ska inte behandlas med Revanesse® Kiss™+-

« Innehaller sparméngder av grampositiva bakteriella proteiner och &r kontraindicerat for patienter med en historia
av allergier mot sadant material.

« Anvénd aldrig Revanesse® Kiss™+ i kombination med laser, intensivt pulserande ljus, kemisk peeling eller
dermabrasion.

« Personer under 18 ar ska inte behandlas med Revanesse® Kiss™+.

- Patienter med akne och/eller andra inflammatoriska sjukdomar i huden ska inte behandlas med Revanesse® Kiss™-+.

« Patienter med orealistiska forvantningar.

« Patienter med autoimmuna sjukdomar eller som genomgar immunterapi.

« Patienter med flera svara allergier.

. Panemer med akut eller kronisk hudsjukdom pa ellerndra |n|ekt|onsstallet

. eller under anti

« Patienter med kanslighet for hyaluronsyra.

Det dr absolut nédvindigt att patienter med negativa inflammatoriska reaktioner som kvarstr i mer én en vecka

rapporterar detta till sin ldkare umedelbar( Dessa tillstand ska behandlas pa lampligt satt (dvs kortikosteroider
eller antibiotika}. Alla andra typer av biverk ska direkt till den auktori av

produktfamiljen Revanesse® och/eller direkt till Prolenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRERING OCH DOSERING

« Revanesse® Kiss™+ ska endast injiceras av eller under direkt dvervakning av kvalificerade ldkare som har
utbildats i rétt injektionsteknik for att fylla ansiktsrynkor.

« Innan patienter behandlas bar de informeras om produktens indil
potentiella odnskade biverkningar.

« Omradet som ska behandlas maste desinficeras noggrant. Se till att injicera endast under sterila forhallanden.

« Injicera produkten Iangsamt och applicera minsta majliga tryck.

« Revanesse® Kiss™+ och medfdljande nalar ar endast avsedda for engangsbruk. Fér inte ateranvandas. Om de
ateranvands finns det en risk for infektion eller dverforing av blodburna sjukdomar.

« Forvara produkten i rumstemperatur i 30 minuter fore injektion.

« Om huden far en vit farg (blanchering) ska injektionen avbrytas omedelbart och omradet ska masseras tills
huden terfér sin normala férg.

« Innan du injicerar, tryck pa kolven pa sprutan tills en liten droppe syns vid nélens spets.

samt dess k och
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behandlmg och se till att patienterna ar medvetna om tecken och symtom pa potentiella komplikationer.

VARNINGAR

Kontrollera att forseglingen pé forpackningen inte har brutits och att steriliteten inte har dventyrats. Kontrollera att

produkten inte har gatt ut. Produkten &r endast for engéngsbruk; ateranvénd inte. Om de ateranvands finns det en

risk for infektion eller dverforing av blodburna sjukdomar.

« Inforande av produkt i karlsystemet kan leda till embolisering, ocklusion av kérlen, ischemi eller infarkt.

« Sallsynta men allvarliga biverkningar i samband med i ar injektion av mj iansiktet
har rapporterats och inkluderar tillfallig eller permanent synnedséttning, blindhet, cerebral ischemi eller
hjarnblodning, vilket leder till stroke, hudnekros och skador pa underliggande ansiktsstrukturer.

« Avbryt omedelbart injektionen om en patient uppvisar nagot av foljande symtom, inklusive synforandringar,
tecken pa stroke, blanchering av huden eller ovanlig smérta under eller kort efter proceduren.

- Patienter bor fa omedelbar lakarvard och eventuellt utvardering av en lamplig lkare om en intravaskular injektion
skulle intréffa.

Produktfamiljen Revanesse® bor inte anvandas i omraden som har hdg vaskuldritet. Anvandning i dessa omraden

sésom glabella- och ndsregionen har resulterat i fall av vaskular embolisering och symtom som Gverensstammer

med 6gonkarlsocklusion (d.v.s. blindhet).

HALLBARHET & FORVARING

Utgangsdatum anges pa varje enskild forpackning. Forvara vid 2-25 °C och skydda mot direkt solljus och frysning.
0BS: Rt injektionsteknik ar avgdrande for lyckad behandling och patientndjdhet. Revanesse® Kiss™+ ska
endast injiceras av en lakare som ar kvalificerad enligt lokala lagar och standarder.

Graderingen pa sprutan dr inte exakt och bor endast anvandas som vagledning. Mangden material som ska
injiceras bestams bést genom visuell och taktil beddmning av anvandaren.

ud TILLVERKARE

Prollenium Medical Technologies, Inc.

138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146G 4G3, Kanada

Rapportera eventuella ogynnsamma handelser pa tel: (44)02039669787



EU

SAMMENSETNING
Tverrbundet hyaluronsyre.
Lidokain.
| fosfatbufret saltvann

[Tverrbundet med butandiol-diglycidylete (BDDE)]

BESKRIVELSE

Revanesse® Kiss™+ er en fargelos, luktfri, gjennomsiktig og akvatisk gel av syntetisk opphav. Gelen oppbevares
i en ferdigfylt engangssproyte. Hver boks inneholder to 1,2ml sproyter med Revanesse® Kiss™+, sammen med
opptil to steriliserte naler.

BRUKSOMRADE/INDIKASJONER

Bruksomrade: Overfladiske linjer og rynker.

Medisinske indikasjoner: Produktene er pl. som bestar av en

hyaluronsyregele som er indisert for gjenoppretting av vo\umtap som fwlge av lipoatrofi/lipodystrofi og/eller

korreksjon av konturdefekter og anatomiske deformiteter i blatvev, som enten har patologisk opprinnelse eller

er oppstatt etter traumer.

Mélgruppen er pasienter som ansker a korrigere konturdefekter og deformiteter i blatvev, for eksempel HIV-assosiert

lipoatrofi og lipodystrofi.

Kosmetisk indikasjon: Revanesse® Kiss™+ er indisert for behandling av ansiktsrytmer, volumgjenoppretting,
ing og av ved injeksjon i vev.

FORVENTEDE BIVIRKNINGER

Legen ma inf atdet ved hverinj Revanesse® Kiss™+ kan oppsta bivirkninger som kan
vaere forsinkede elleroppsta umiddelbart et(erln]eksjcnen Disse inkluderer, men er ikke begrenset til:

+ Injeksjonsrelaterte reaksjoner kan forekomme, sl\k som forbigdende erytem, hevelse, smerte, kloe,

....25 mg/ml
mg/ml ; 3 % w/wi

eller omhet pa kan vare i en uke.
« Knuter eller indurasjon er ogsé mulig pa |n]eksjcnsxtede(
- Dérlig p pé grunn av feil injeks]

« Glabellar nekrose, abscessdannelse, granulomer og overfalsomhet er alle rapportert ved injeksjoner av
hyaluronsyreprodukter. Det er viktig at legene tar hensyn til disse reaksjonene i hvert enkelt tilfelle.
Reaksjoner som antas & vare overfalsomhetsreaksjoner har blitt rapportert i mindre enn én av 1500
behandlinger. Disse har bestatt av langvarig erytem, hevelse og indurasjon pd implantatstedet.
Disse reaksjonene har startet enten kort tid etter injeksjonen eller med 2—4 ukers forsinkelse og har blitt
beskrevet som milde eller moderate og med en gjennomsnittlig varighet pa 2 uker. Vanligvis er denne reaksjonen
selvhegrensende og gar overav seg selv etter en stund. Det er imidlertid viktig at pasienter

No

FORHOLDSREGLER
- Hvisintravaskulzre injeksjoner er gjort ved en feiltakelse, vil den toksiske effekten merkes innen 1-3 minutter (sa
legen og pasienten bar vaere pa vakt ved fei
- Effekten av lidokain kan reduseres hvis mfuxjon skjer i et betennelses- eller infeksjonsomrade.

- Spesiell oppmerksomhet bor rettes mot pasienter med delvis eller fullstendig atrioventrikulzr blokkering siden
lokalbedavelse kan undertrykke myokardial ledning hos pasienter med fremskreden leversykdom eller alvorlig
nedsatt nyrefunksjon, hos pasienter med epilepsi, hos pasienter med respirasjonssvikt, hos eldre, hos pasienter
med darlig allmenntilstand, hos pasienter som far klasse Ill antiarytmika ( f.eks. amiodaron), som ma vaere under
naye medisinsk overvékning inkludert i pa grunn av mulig pa hjertet, og til slutt
hos pasienter med akutt porfyri.

« Lidokain bar brukes med forsiktighet hos pasienter som fér andre I eller midler med
likheter med lokale bedavelsesmidler av amid-typen, f.eks. visse antiarytmika som mexiletin og tokainid, siden
systemiske toksiske effekter kan veere kumulative.

« Itillegg til den direkte bedavende effekten, kan lokalbedavelse ha en svaert mild effekt pé den kognitive

« Funksjonen og bevegelseskoordinasjonen og kan midlertidig pavirke somatomotilitet og arvakenhet. Avhengig
av dose kan lokalbedavelse ha en sveert liten effekt pa mental funksjon og kan midlertidig forstyrre bevegelse
0g bevegelseskoordinasjon.

« Revanesse® Kiss™+ bor ikke injiseres i et omrade som allerede inneholder et annet fyllstoffprodukt, da det ikke
finnes tilgjengelige kliniske data om mulige reaksjoner.

« Revanesse® Kiss™+ bor ikke injiseres i et omrade hvor det er permanent fyllsmff ellerimplantat.

o haren kjent med kvaternaere om

Smg for at Revanesse® Kiss™+ aldri kommer i kontakt med dette stoffet eller medisinske instrumenter som har
vartikontakt med dette stoffet.

« Revanesse® Kiss™+ skal aldri brukes til brystforstarrelse eller til implantasjon i ben, sener, leddband eller muskler.

- Unnga a berre det behandlede omradet i 12 timer etter injeksjonen, og unngé langvarig eksponering for sollys,
UV-straler, ekstrem kulde og varme.

« Ikke utsett det behandlede omradet for sterk varme (f.eks. solarium og soling) eller ekstrem kulde for den forste
hevelsen og redheten har gétt tilbake.

« His du tidligere har hatt forkjolelsessér i ansiktet, er det en risiko for at nélestikkene kan bidra til et nytt utbrudd
avforkjolelsessar.

« Hvis du bruker ikke-steroide legemidler, St. John's Wort med haye doser
vitamin E-tilskudd for behandlingen eller lignende legemidler, m& du vaere oppmerksom pa at disse kan fore til
blamerker og bladninger pa injeksjonsstedet.

- Basert pa en toksikologisk risikovurdering for lidokain, ber pasienter begrenses til 20 mL per 60 kg (130 Ibs)
kroppsmasse per ar. Det er ikke fastslatt om det er trygt & injisere storre mengder.

tar kontakt med lege umiddelbart for & fa en vurdering. Pasienter med flere allergiske reaksjoner bor ikke behandles.

KONTRAINDIKASJONER
« Produktene er kontraindisert i tilfeller av overfalsomhet overfor alle lokale bedovelsesmidler av amid-typen (ikke
bare mot lidokain som angitt i pakningsvedlegget ), sd vel som for alle grader av atrioventrikuler blokkering,
sinusknutedysfunksjon, alvorlig reduksjon i litet, porfyri, i takykardier.

« Inneholder lidokain og er kontraindisert for pasienter med tidligere allergi mot slikt materiale.

« Ikke injiser Revanesse® Kiss™+ i (i oyesirkelen eller

« Gravide eller ammende skal ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ er kun beregnet for intradermal bruk og ma ikke injiseres i blodarene. Dette kan okkludere
og forarsake emboli.

« Pasienter som utvikler hypemoﬁskandannelse ber ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Inneholder spor av iner og er indisert for pasienter som tidligere har vaert
allergiske mot slikt materiale.

« Brukaldri Revanesse® Kiss™-+ sammen med laser, intenst

« Personer under 18 ar bor ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Pasienter med akne og/eller andre inflammatoriske sykdommer i huden bar ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Pasienter med uoppnaelige forventninger.

« Pasienter med autoimmune lidelser eller under immunterapi.

« Pasienter med flere alvorlige allergier.

« Pasienter med akutt eller kronisk hudsykdom pa el\er inarheten av injeksjonsstedet.

. lasjonsfeil eller under antik

« Pasienter med overfalsomhet for hyaluronsyre.

Det er viktig at pasienter som opplever betennelsesreaksjoner som vedvarer i mer enn én uke, umiddelbart

rapporterer dette til legen sin. Disse tilstandene bor behandles etter behov {dvs. med kortikosteroider eller

antibiotika}. Alle andre typer bivirkninger skal rapporteres direkte til den autoriserte distributaren av Revanesse®

produktfamilien og/eller til Prolenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRASJON & DOSERING

« Revanesse® Kiss™-+ skal kun injiseres av eller under direkte tilsyn av kvalifiserte leger som har fatt opplaering i riktig
injeksjonsteknikk for  fylle ansiktsrynker.

« For pasienter behandles, bor de informeres om indikasjonene til enheten, samt dens kontraindikasjoner og
potensielle uanskede bivirkninger.

« Omradet som skal behandles ma desinfiseres grundig. Pass pé & injiser kun under sterile forhold.

« Injiser produktet sakte og bruk minst mulig trykk.

« Revanesse® Kiss™+ og nalene som falger med er kun til engangsbruk. Mé ikke brukes om igjen. Vied gjenbruk er
det risiko for infeksjon eller overfaring av blodbéme sykdommer.

« Oppbevar produktet i romtemperatur i 30 minutter for injeksjon.

« Hvis huden far en hvit farge (bleking), skal injeksjonen avbrytes umiddelbart, og omradet skal masseres til huden
far tilbake sin normale farge.

« For duinjiserer, trykk pa stempelet pa sprayten til en liten drépe er synlig pa spissen av kanylen.

kjemisk
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kkerheten ved bruk hos pasienter under WBar eller over 654 drer ikke fastslatt.
- Pasienter som er dpenbart syke, har bakterie- eller i ller aktiv feber, skal ikke behandles
for symptomene er borte.
« For & minimere risikoen for potensielle komplikasjoner skal dette produktet kun brukes av helsepersonell som har
tilstrekkelig opplaering og erfaring, og som har kunnskap om anatomien pa og rundt injeksjonsstedet.
« Helsepersonell oppfordres til & diskutere alle potensielle risikoer ved blatvevsinjeksjon med pasientene sine for
behandlingen og serge for at pasientene er klar over tegn og symptomer pa potensielle komplikasjoner.

ADVARSLER

Kontroller at forseglingen pé esken ikke er brutt og at steriliteten ikke er kompromittert. Kontroller at produktet

ikke har gtt ut pa dato. Produktet er kun til engangshruk, ikke til gjenbruk. Ved gjenbruk er det risiko for infeksjon

eller overfaring av blodbérne sykdommer.

« Innforing av produktet i vaskulaturen kan fare til emhollsenng, ukk\usjon av karene iskemi eller infarkt.

« Sjeldne, men alvorlige bivirkninger  forbindel iansiktet er rapportert
og omfatter midlertidig ellerpermanem sznsfumyrrelse bhndhet (erebra\ |skem| eller hjerneblodning som kan
fore til hjerneslag, 0g sk

« Avbryt injeksjonen umiddelbart hws paslemen viser noen av folgende symptomer, inkludert synsforandringer,
tegn pa hjerneslag, bleking av huden eller uvanlig smerte under eller kort tid etter inngrepet.

- Pasientene mé folges opp og eventuelt evalueres av helsepersonell dersom det oppstar en intravaskular injeksjon.

Revanesse®-produktene bor ikke brukes i omréder med hoy vaskularitet. Bruk i disse omradene, f.eks. glabella og

neseregionen, har resultert i tilfeller av vaskulaer embolisering og symptomer som samsvarer med okklusjon av

okulzere kar (dvs. blindhet).

HOLDBARHET OG OPPBEVARING

Utlapsdato er angitt pa hver enkelt pakke. Oppbevares mellom 2°~25° C, og beskyttes mot direkte sollys og frost.
MERK: Riktig injeksjonsteknikk er avgjorende for vellykket behandling og fornayde pasienter. Revanesse® Kiss™+
skal kun injiseres av en fagperson som er kvalifisert i henhold til lokale lover og standarder.

Graderingen pa sprayten er ikke noyaktig og skal kun brukes som en veiledning. Mengden materiale som skal
injiseres, bestemmes best ved at brukeren gjor en visuell og taktil vurdering.

wl PRODUSENT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4@3, (anada

Rapporter eventuelle uanskede hendelser til tlf.: (44)02039669787
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SAI‘\AN}ENS/ETNING

25 mg/ml
Lidocain.

.3mg/ml (0,3% m/m)
| phosphatbufret saltvand
[Tvaerbundet med Butandiol-diglycidylether (BDDE)]

BESKRIVELSE

Revanesse® Kiss™+ er en farvelos, lugtfri, gennemsigtig og vandig gel af syntetisk oprindelse. Gelen opbevares
i en forfyldt engangssprojte. Hver ske indeholder to 1,2ml sprojter med Revanesse® Kiss™+ sammen med op
til tosteriliserede kanyler.

BRUGSOMRADE/INDIKATIONER

Anvendelse: Overfladiske linjer og rynker.

Medicinske i : Produkterne er ial afen
|, der er indiceret til af tabt volumen fra lipoatrofi/lipodystrofi og/eller korrektion af

konturmangler og anatomiske deformiteter af enten patologisk oprindelse eller efter traumer i blodt vaev.

Tiltaenkte patienter er dem, der onsker korrektion af konturmangler og deformiteter i bladt vaev, sasom HIV-associeret

lipoatrofi og lipodystrofi.

Kosmetisk indikation: Revanesse® Kiss™-+ er indiceret til behandling af ansig

og af d ved injektion i veev.

FORVENTEDE BIVIRKNINGER

Laeger skal informere patienter om, at der med hver injektion af Revanesse® Kiss™+ er potentielle bivirkninger, der

kan komme med forsmkelxe eller opsta umlddelbart efter injektionen. Disse omfatter, men er ikke begraenset til:

bigd ytem, havelse, smerte, kloe, misfarvning

og -folder,

reaktioner sisom
jektionsstedet. Disse reaktioner kan vare en uge.
« Knuder eller induration er ogsé mulige pa injektionsstedet.
« Dérlig produktydelse pa grund af forkert injektionsteknik.
« Tilfelde af glabellar nekrose, abscesdannelse, granuloma og overfolsomhed er blevet rapporteret efter injektion
af produkter med hyaluronsyre. Det er vigtigt for lzeger at tage disse reaktioner i betragtning fra sag til sag.
Reak(loner, der menes at vere af karakter som overfalsomhed, er blevet rapporteret i mindre end én ud af hver
di Disse har bestéet af erytem, haevelse og induration pa implantationsstedet.
DISSE reaktioner er startet enten kort efter injektionen eller med en forsinkelse pa 2-4 uger og er blevet beskrevet
som milde eller moderate med en gennemsnitlig varighed pa 2 uger. Typisk er disse reaktioner selvbegrnsende
og forsvinder spontant med tiden. Det er dog bydende nadvendigt, at patienter med

da

FORHOLDSREGLER

« Hvis der er foretaget intravaskulzere injektioner ved en fejl, vil den toksiske effekt kunne mzerkes inden for 1-3
minutter (sé legen og patienten skal vzere opmzerksomme i tilfeelde af fejl).

« Virkningen af lidocain kan blive reduceret, hvis infusion sker i et betzndelses- eller infektionsomrade.

- Serlig opmarksomhed bor gives til patienter med delvis eller fuldstaendig atrioventrikuleer blokering, fordi
lokalbedovelse kan undertrykke myokardieledning hos patienter med fremskreden leversygdom eller svaer
nyreinsufficiens, hos patienter med epilepsi, hos patienter med respirationssvigt, hos ldre patienter, hos
patienter med darlig generel helbredstilstand, hos patienter, der far klasse Il antiarytmika (f.eks. amiodaron),
som skal vaere under tzet legetilsyn inklusive elektrokardiogram pa grund af mulig tilfgjelse af hjerteeffekter, og
endelig hos patienter med akut porfyri.

+ Lidocain bor anvendes med forsigtighed hos patienter, der far andre topiske anstetika eller midler med

ligheder med af amidtypen, f.eks. visse antiarytmika, sasom mexiletin og
tocainid, da system\ske toksiske virkninger kan veere kumulative.

+ Ud over den direkte bedovende effekt kan Iukalbedavelsesmldler have en meget mild effekt pa den kognitive
funktion og 0g ka pavi og arvagenhed. Afhaengigt
af dosis kan lokalbedovelsesmidler have en meget lille effekt pa menta\ funktion og kan mldlemdlgt forstyrre
bevzegelse og bevaegelseskoordination.

« Revanesse® Kiss™+ bor ikke injiceres i et omrade, der allerede indeholder et andet fyldstofprodukt, da der ikke
foreligger tilgzengelige kliniske data om mulige reaktioner.

. Revanesse“ Kiss™+ bor ikke injiceres i et omrade, hvor der er permanen(fyldstofeller \mplan\at

. har en kendt lighed med kvaternzere iumchlorid.
Savg for, at Revanesse® Kiss™+ aldrig kommer i kontakt med dette stof eller medlcmxke instrumenter, der er
kommeti kontakt med dette stof.

« Revanesse® Kiss™-+ bor aldri i ller til iknogler, sener, ledband eller muskler.

« Undga at rore det behandlede omrade i 12 timer efter injektion og undga langvarig udsattelse for sollys, UV
samt ekstrem kulde og varme.

« Indtil den forste hzvelse og radme er forsvundet, ma det behandlede omréde ikke udszttes for intens varme
(f.eks. solarium og solbadning) eller ekstrem kulde.

« Hvis du tidligere har lidt af forkelelsessar i ansigtet, er der risiko for, at nalestik kan bidrage til endnu et udbrud
af forkalelsessar.

« Hvis du for behandling har anvendt aspirin, ikke-steroide antiinflammatoriske Iaegemldler, prikbladet perikon
med hoje doser af E-vitamintilskud eller lignende medicin, skal du vaere opmarksom pd, at disse kan age
dannelse af bld merker og blodninger pé injektionsstedet.

- Baseret pa en tokslkolog\sk risikovurdering for lidocain bor patienter begraenses til 20 ml pr. 60 kg (130 Ibs)

pr.al

straks kontakter deres laege for vurdering. Patienter med flere allergiske reaktioner bor udelukkes fra behandlingen.

KONTRAINDIKATIONER
« Produkterne er i i tilfelde af over for alle af amidtypen
(ikke kun over for lidocain som angwel iindlagssedlen), savel som ved alle grader af atrioventrikuler blokering,

alvorligt fald i porfyri, takykardier.

« Indeholder lidocain og er kontraindiceret til patienter med en anamnese med allergi over for sadant materiale.

« Revanesse® Kiss™+ ma ikke injiceres i gjenkonturer (ind i ojencirklen eller gjenlagene).

« Gravide eller ammende kvinder bor ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ er kun beregnet til intradermal brug og ma ikke injiceres i blodkar. Dette kan okkludere og
kan forarsage en emboli.

« Patienter, der udvikler hypertrofisk ardannelse, bor ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Indeholder spormangder af gram-positive bakterielle proteiner og er kontraindiceret til patienter med en
anamnese med allergi over for sadant materiale.

« Revanesse® Kiss™+ ma aldrig bruges med laser, intenst pulserende lys, kemisk peeling eller dermabrasion.

« Personer under 18 ar bor ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Patienter med akne og/eller andre inflammatoriske sygdomme i huden bor ikke behandles med Revanesse® Kiss™+.

« Patienter med uopndelige forventninger.

« Patienter med autoimmune lidelser eller under immunterapi.

« Patienter med flere svaere allergier.

« Patienter med akut eller kronisk hudsygdom pa elleri narheden af injektionsstedet.

. eller under

« Patienter med overfolsomhed over for hyaluronsyre.

Det er bydende nodvendigt, at patienter med ugnskede inflammatoriske reaktioner, der varer ved i mere end en

ved at injicere storre maengder er ikke fastlagt.

« Sikkerheden til bvug hos patienter under 18 ar eller over 65 & er ikke fastlagt.

« Patienter, der er synligt syge, med bakterielle eller virale infektioner, influenza eller aktiv feber, bar ikke behandles,
for deres symptomer er forsvundet.

« For at minimere risikoen for potentielle komplikationer bor dette produkt kun bruges af sundhedspersonale, der
har passende uddannelse, erfaring og som har kendskab til anatomien pa og omkring injektionsstedet.

. Sundhedspersona\e opfordres m at diskutere alle pmemlelle risici ved injektion i blodt veev med deres patienter
for ogsikre, at pé tegn og symptomer pa potentielle komplikationer.

ADVARSLER

Bekreeft, at forseglingen pé asken ikke er blevet brudt, og at steriliteten ikke er blevet kompromitteret. Bekraeft,

at mindsteholdbarhedsdatoen pé produktet ikke er udlabet. Produktet er kun til engangsbrug; md ikke genbruges.

Huis det genbruges, er der risiko for infektion eller overforsel af blodbérne sygdomme.

« Indfaring af produkt i vaskulaturen kan fore til embolisering, okklusion af karrene, iskzemi eller infarkt.

« Sjeeldne, men alvorlige bivirkninger forbundet med intravaskulzr injektion af fyldstoffer til bladt vaev i ansigtet
er blevet rapporteret og umfmer mldlemd\g e\lev permanent synsnedsane\se, blindhed, cerebral iskeemi eller

dning, der forer til slagtil k ogb lse af

- Stop ojeblikkeligt injektionen, hvis en patient udviser et eller flere af folgende symptomer, herunder @ndringer
i synet, tegn pa et slagtilfzelde, blegning af huden eller uszedvanlig smerte under eller kort efter proceduren.

- Patienter bor modtage ojeblikkelig legehjaelp og eventuelt evaluering af passende sundhedspersonale i tilfeelde
af en intravaskular injektion.

Revanesse®-produktfamilien bor ikke anvendes i omrader med hoj vaskularitet. Brug i disse omrader som glabella-

og naeseregionen har resulteret i ilfaelde af vaskulaer embolisering og symptomer i overensstemmelse med okuleer

karokklusion (dvs. blindhed).

HOLDBARHED OG OPBEVARING
erangivet pa hver enkelt pakke. Opbevares mellem 2° g 25 °C og beskyttes mod direkte sollys

uge, straks rapporterer dene nl deres Iaege Disse tilstande skal behandles efter behov {dvs.: k
eller Alle skal rapporteres direkte til den autonserede dls(rlbumr af
Revanesse®-familien af pmduktev og/eller il Prolenium Medical Technologies Inc.

ADMINISTRATION OG DOSERING

« Revanesse® Kiss™-+ bar kun injiceres af eller under direkte opsyn af kvalificerede leger, der er blevet uddannet i den
korrekte injektionsteknik til udfyldning af ansigtsrynker.

« Inden patienter behandles, bar de informeres om indikationerne for enheden samt dens kontraindikationer og
potentielle ugnskede bivirkninger.

« Omrédet, der skal behandles, skal desinficeres grundigt. Serg for kun at injicere under sterile forhold.

« Injicér produktet langsomt, og pafer det mindst nodvendige tryk.

« Revanesse® Kiss™+ og kanyler pakket med den er kun til engangsbrug. Ma ikke genbruges. Huis det genbruges, er
derrisiko for infektion eller overforsel af blodbame sygdomme.

« Opbevar produktet ved stuetemperatur i 30 minutter for injektion.

« Hvis huden far en hvid farve (blanchering), skal injektionen stoppes ojeblikkeligt, og omradet skal masseres, indtil
huden vender tilbage til sin normale farve.

« Inden injektion skal du trykke pa stemplet pé sprojten, indtil en lille drabe er synlig ved spidsen af kanylen.
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og frost.

BEMZRK: Den korrekte injekti ik er afgorende for b

Kiss™+ bor kun injiceres af en lege, der er kvahﬁcere( i henhuld til lokale Iuve og slandavdev
Inddelingen pa sprojten er ikke praecis og bor kun bruges som vejledende. Mangden af materiale, der skal injiceres,
bestemmes bedst ved visuel og taktil vurdering af brugeren.

wl PRODUCENT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
14643, (anada

d. Revanesse”

Rapportér enhver bivirkning til, tIf.: (44)02039669787
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SAMENSTELLING
Crosslinked hyaluronzuur. .25mg/ml
Lidocaine. mg/ml (0,3% w/w)
In fosfaatgebufferde zoutoplossing

[Crosslinked met butandiol diglycidyl ether (BDDE)]

BESCHRIJVING

Revanesse® Kiss™+ is een kleurloze, geurloze, transparante en waterige gel van synthetische oorsprong. De gel
wordt bewaard in een voorgevulde wegwerpspuit. Elke doos bevat twee spuiten van 1,2ml Revanesse® Kiss™+
samen met maximaal twee gesteriliseerde naalden.

TOEPASSINGSGEBIED / INDICATIES

Toepassing: Oppervlakkige lijnen en rimpels.

Nl

VOORZORGSMAATREGELEN
« Als intravasculaire injecties per vergissing worden uitgevoerd, zal het toxische effect binnen 1-3 minuten
merkbaarzun 1dus de ar(s ende pat\em moeten alert zijn in geval van een vergissing).

+ Degevol 1 lidocaine kunnen worden ls deinfusi ki

infemegebied
« Erdientspecileaandachtteword aan patiénten met deeltelijk of volledigatrioventriculair blok omdat
ingsmi d bij patiénten met

uf emsng nierfalen, bij patiénten met epdepme hu panenten met ademhalingsinsufficiéntie, bij oudere patiénten, bij
patiénten met een slechte algemene bij patiénten die anti-aritmica van klasse IIl krijgen (bijv.
amiodaron), die onder nauwlettend medisch toezicht moeten staan met inbegrip van een elektrocardiogram vanwege
de mogelijke toevoeging van cardiale bijwerkingen, en ten slotte bij patiénten met acute porfyrie.

 Lidocaine dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiénten die andere plaatselijke verdovingsmiddelen
krugen of mlddelen met structurele met plaatselijke van het amidetype, bijv.

Medische indicaties: De producten zijn ruimte-i { die zijn

uit een hyaluronzuurgel dat is geindiceerd voor het herstel van volume dat verloren is gegaan door lipoatrofie/
lipodystrofie en/of correctie van onvolkomenheden in contouren en anatomische afwijkingen van pathologische
oorsprong of na trauma, in zacht weefsel.

Bestemd voor patiénten die de correctie wensen van
z0als HIV-geassocieerde lipoatrofie en lipodystrofie.

Cosmetische indicatie: Revanesse® Kiss™+ is geindiceerd voor de behandeling van rimpels in het gezicht, herstel van
volume, hydratatie van de huid in cont injectie in weefsel.

TE VERWACHTEN BIJWERKINGEN

inzacht weefsel,

0als mexiletine en tocainide, he toxische effecten cumulatief kunnen zijn.

« Naast het directe ffect kunnen plaatselijk een zeer licht effect op de cognitieve
functie en hewegmgswnrdmane hebben en kunnen ze tude\uk de somatomotoriek en alertheid beinvioeden.
Afhankelijk van de dosis kunnen plaatselijke verdovingsmiddelen een zeer gering effect hebben op het mentale
functioneren en kunnen ze tijdelijk de beweging en bewegingscodrdinatie verstoren.

« Revanesse® Kiss™+ mag niet worden geinjecteerd in een gebied dat al een andere vuller bevat, aangezien er
geen Klinische gegevens beschikbaar zijn over mogelijke bijwerkingen.

« Revanesse® Kiss™+ mag niet worden geinjecteerd in een gebied waar zich een permanente vuller of
implantaat bevindt.

- Van ten is bekend dat ze zijn met z0als
b hloride. Zorg ervoor dat Revanesse® Kiss™+ nooit in contact komt met deze substantie of met

Artsen moeten patiénten informeren dat er bij elke injectie met Revanesse® Kiss™+ mogelijke bijwerkingen zijn die

vertraagd kunnen optreden ufnnm\dde\lijk na de injectie kunnen optreden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

« Er kunnen met injectie optreden, zoals de roodhuid, zwelling, pijn, jeuk,
verkleuring of gevoeligheid op de injectieplaats. Deze bijwerkingen kunnen een week lang aanhouden.

« Knobbeltjes of verharding zijn ook mogelijk op de injectieplaats.

« Slechte prestaties van het product dooronjmste m]e(nete(hmek

« Afsterving in de oogkas, b ijn bij injecties met
hyaluronzuur producten. Hetis helangruk datartsen van geval tot geval met deze bijwerkingen rekenmg houden.

Bij minder dan één op de 1500 waarvan wordt

ze overgevoelig zijn. Deze bestonden uit \angdunge ruodhuld zwelling en verharding op de plaats van implantatie.

Deze bijwerkingen begonnen ofwel kort na de injectie of na een vertraging van 2 — 4 weken en zijn beschreven als mild

of matig, met een gemiddelde duur van 2 weken. Meestal is deze bijwerking zelfhersteHend en verdwijnt spontaan

na verloop van tijd. Het is echter dat patiénten met jk contact

opnemen met hun arts ter beoordeling. Patiénten met meerdere allergische reacties dlenen te worden uitgesloten

van de behandeling.

CONTRA-INDICATIES

« De producten zijn gecontra-indiceerd in geval van id voor alle plaatselijke verdovingsmiddelen van het
amldetype (metalleen voor Ildoﬁame zoals aangegeven in de busluner) evena\svoora\le graden van atrioventriculair blok,
disfund

- Bevat lidocaine en is gecontra-indiceerd voor patiénten met een voorgesthledems van allergieén voor dergelijke stoffen.

« Injecteer Revanesse® niet Kiss™-+ in de oogcontouren (in de oogrand of oogleden).

« Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven mogen niet worden behandeld met Revanesse® Kiss™-+.

« Revanesse® Kiss™+is alleen bedoeld voor intradermaal gebruik en mag niet in bloedvaten worden geinjecteerd. Dit
kan leiden tot afsluiting en een embolie.

« Patiénten die hypertrofische littekenvorming ontwikkelen, mogen niet met Revanesse® worden behandeld. Kiss™.

« Bevat sporen van grampositieve bacteriéle eiwitten en is gecontra-indiceerd voor patiénten met een vcorgex(hledenlx
van allergieén voor dergelijke stoffen.

« Gebruik Revanesse® Kiss™+ nooit in combinatie met een laser, intens gepulseerd licht, chemische peeling of
dermabrasiebehandelingen.

« Mensen jonger dan 18 jaar mogen niet met Revanesse® Kiss™+ worden behandeld.

« Patiénten met acne en/of ands de huid et worden Revanesse® Kiss™+.
« Patiénten met onrealistische verwachtingen.
- Patiénten met auto-i i of onderi

« Patiénten met meerdere ernstige allergieén.

. Panemen met een acute of(hmmx(he hmdaandnemng op of nabij de plaatsen van de injectie.

. ten of onder

- Patiénten met gevoeligheid voor hyaluronzuur.

Het is ijk dat patiénten met { ties die langer dan een week aanhouden, dit
onmiddellijk melden aan hun arts. Deze aandoeningen moeten waar nodig worden behandeld {d.w.z. corticosteroiden
of antibiotica}. Alle andere soorten bijwerkingen dienen rechtstreeks te worden gemeld aan de erkende distributeur
van de Revanesse® productlijn en/of rechtstreeks aan Prollenium Medical Technologies Inc.

TOEDIENING EN DOSERING

« Revanesse® Kiss™+ mag alleen worden geinjecteerd door of onder direct toezicht van bevoegde artsen die zijn
opgeleid in de juiste injectietechniek voor het opvullen van rimpels in het gezicht.

« Voordat patiénten worden behandeld, dienen ze te worden geinformeerd over de indicaties van het hulpmiddel,
de contra-indicati -

liike
gel)

« Hettebehandel org ervoor dat

« Injecteer het product langzaam en oefen zo min mogelijk druk uit.

« Revanesse® Kiss™+ en de bijgeleverde naalden zijn uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet hergebruiken. Bij
hergebruik bestaat er een risico op infectie of overdracht via bloed overdraagbare ziekten.

« Bewaar het product vadr injectie 30 minuten op kamertemperatuur.

« Als de huid een witte kleur krijgt (bleken), moet de injectie onmiddellijk worden gestopt en moet het gebied
worden gemasseerd totdat de huid zijn normale kleur terugkrijgt.

« Drukvar hetinjecteren op de zuiger van de injectiespuit totdat er een kleine druppel zichtbaaris aan de punt van de naald.
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medische instrumenten die in contact zijn geweest met deze substantie.

« Revanesse® Kiss™+ mag nooit worden gebruikt voor borstvergroting of voor implantatie in botten, pezen,
ligamenten of spieren.

« Vermijd aanraking van het behandelde gebied gedurende 12 uur na de injectie en vermijd langdurige
blootstelling aan zonlicht, UV-straling en extreme koude en hitte.

« Totdat de eerste zwelling en roodheid zijn verdwenen, mag het behandelde gebied niet worden blootgesteld aan
intense hitte (bijv. zonnebank en zonnebaden) of extreme kou.

« Als u eerder last heeft gehad van koortsblaasjes in het gezicht, bestaat het risico dat de naaldprikken kunnen
bijdragen aan een nieuwe uitbarsting van koortsblaasjes.

« Alsu d aan de behandeling aspirine, niet-steroid iddelen, sint-
janskruid of hoge doses vitamine E-supplementen of soortgelijke geneesrmddelen gebruikt, dient uer rekenmg
mee te houden dat deze kunnen leiden tot meer blauwe plekken en bloedingen op de injectieplaats.

« Op basis van een toxicologische risicobeoordeling voor lidocaine dienen patiénten te worden beperkt tot 20 ml
per 60 kg lichaamsgewicht per jaar. De veiligheid van het injecteren van grotere hoeveelheden is niet vastgesteld.

« De veiligheid voor gebruik bij patiénten jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar is niet vastgesteld.

« Patiénten die zichtbaar ziek zijn, bacteriéle of virale infecties, griep of actieve koorts hebben, mogen pas
behandeld worden als hun symptomen verdwenen zijn.

+ Om de risico’s op mogelijke complicaties te minimaliseren, mag dit product alleen worden gebruikt door zorgverleners
die over de juiste opleiding en ervaring beschikken en kennis hebben van het lichaam op en rond de injectieplaats.

1 worden digd om voor de behandeling alle mogelijke risico's van injectie van zacht
weefsel met hun patiénten te bespreken en ervoor te zorgen dat patiénten op de hoogte zijn van tekenen en
symptomen van mogelijke complicaties.

WAARSCHUWINGEN

Bevestig dat de verzegeling van de doos niet is verbroken en dat de steriliteit niet in gevaar is gebracht. Controleer

of de houdbaarheidsdatum van het product niet is verstreken. Het product is uitsluitend voor eenmalig gebruik;

niet hergebruiken. Bij hergebruik bestaat er een risico op infectie of overdracht via bloed overdraagbare ziekten.
« Inbrengen van het product in het vaatstelsel kan leiden tot embolisatie, occlusie van de vaten, tekort aan
bloedtoevoer of hamnfam

e van vullers van zacht weefselin het
blind_hewd, door

gezicht zijn waargenomen en omvatten tijdelijke of blijvende gezic
of hersenbloeding, leidend tot beroerte, afsterven van hui schade aan
« Stop onmiddellijk met de injectie als een patiént één van de volgende symptomen vertoont, waaronder
veranderingen in het gezichtsvermogen, tekenen van een beroerte, bleek worden van de huid of ongebruikelijke
pijn tijdens of kort na de procedure.
« Alszich een intravasculaire injectie voordoet, dienen patiénten onmiddellijk medische zorg te krijgen en mogelijk
beoordeeld te worden door een gespecialiseerde zorgverlener.

De Revanesse® productlijn mag niet gebruikt worden op gebieden met een hoge vasculariteit. Gebruik op deze
gebieden, zoals de glabella en het neusgebied, heeft geleid tot gevallen van vasculaire embolisatie en symptomen
die overeenkomen met vaatocclusie (d.w.z.: blindheid).

HOUDBAARHEID EN OPSLAG
De houdbaarheidsdatum staat vermeld op elke individuele verpakking. Bewaren tussen 2 °C-25 °C en beschermen
tegen direct zonlicht en bevriezing.

OPMERKING: De juiste injectietechniek is van cruciaal belang voor het succes van de behandeling en de
tevredenheid van de patiént. Revanesse® Kiss™-+ mag alleen worden geinjecteerd door een arts die gekwalificeerd is
volgens de plaatselijke wetgeving en normen.

De schaalverdeling op de injectiespuit is niet nauwkeurig en dient alleen als richtlijn te worden gebruikt. De hoeveelheid
te injecteren materiaal kan het beste worden bepaald door visuele en tastbare beoordeling door de gebruiker.

wl PRODUCENT

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
14643, (anada

ichtsstructuren

Meld eventuele bijwerkingen aan, Tel: (44)02039669787
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OSSZETETEL
Térhaldsitott hialuronsav.
Lidokain.
Foszféttal pufferelt soldatban
[Butandiol-diglicidil-éterrel (BDDE) térhaldsitva]

LEIRAS
A Revanesse® Kiss™+ szintetikus eredetii szintelen, szagtalan, atlatszo, vizes gél. A gél eldre toltdtt, eldobhato
fecskenddben van. Mindegyik doboz két 1,2ml-es Revanesse® Kiss™+ fecskenddt tartalmaz két sterilizalt tit tivel.

ALKALMAZASI TARTOMANY / JAVALLATOK
Alkalmazas: Feliileti vonalakra és rancokra.

Orvosi javallatok: A készitmények hialuronsav gélbdl all6, térfoglald szovetrekonstrukcids anyagok, amelyek a
lipoatrofia/ lipodisztrofia miatt elveszitett térfogat helyreallitasara és/vagy a lagyrészek kontdrhianyainak és
anatomiai deformitasainak korrekcidjara javallottak, akar kéros eredemek akartraumat kovetoen

Atermékkel megcélzott személyek azok a paciensek azok, akik a
korrekcidjara vagynak, mint példaul a HIVmiatt kialakulo ||poatroﬁa (zsirelhalds) és hpodlsmoﬁa esetében.
Kozmetikai javallat: A Revanesse® Kiss™-+az arc rancainak kezelésére, térfogat-helyreallitésara, ajaknagyobbitdsra,
abor hidratalsara és a mélyedések kontdrozésara javallott a szovetekbe torténd befecskendezéssel.

VARHATO MELLEKHATASOK

mg/ml
mg/ml (0 3% w/w)

hu

OVINTEZKEDESEK

- Ha intravaszkularis injekci6t tévedéshdl adnak be, a toxikus hatds 1-3 percen belil jelentkezik (ezért tévedés
esetén az orvosnak és a betegnek ébernek kell lennie).

« Alidokain hatdsa csokkenhet, ha a befecskendezés gyulladt vagy fert6zatt teriileten torténik.

- Kiilonds figyelmet kell forditani a reszleges vagy teljes a(noventnku\ans blokkban szenvedd betegekre,
mivel a helyi vagy slilyos
vesekamsudashan szenvedd betegeknél, epllepszlas betegeknél, Iégzési elégtelenségben szenvedd betegeknél,
idds korban, rossz dltaldnos egészségi allapotd betegeknél, Ill. osztalyd antiaritmias szereket (pl. amiodaron)
kapd betegeknél, akiket szoros orvosi feliigyelet alatt kel tartani, beleértve az elektrokardiogramot is a szivre
gyakorolt [ehetséges tovabbi hatdsok miatt, és végil akut porfiridban szenvedd betegeknél.

« A lidokaint dvatosan kell alkalmazni olyan knél, akik mas helyi érzé: vagy a helyi amid
tipusu érzéstelenitdkhoz szerkezeti hasonldsagot mutat szereket, pl. bizonyos antiaritmias szereket, példaul
mexiletint és tokainidot kapnak, mivel a szisztémas toxikus hatasok dsszeadédhatnak.

+ A kzvetlen érzéstelenitd hatds mellett a helyi érzéstelenitdk _nagyon enyhe hatast gyakovolhalnak a
kognitiv funkciékra és a idra, valamint 4
és az éberséget. A dozistdl fiiggden a helyi érzéstelenitdk nagyon csekély hatdst gyakorolhatnak a mentalis
funkciokra, és amozgast ésa iot

« ARevanesse® Kiss™+ nem adhatd be olyan teriiletre, amely mar tartalmaz mas tolt6anyagot, mivel nem dllnak
rendelkezésre klinikai adatok a lehetséges reakciokral.

« A Revanesse® K\’ss "+ nem adhatd be olyan teru\e\re, ahol tartos toltéanyag vagy implantatum talalhato.

« A hi

Az orvosoknak tdjékoztatniuk kell a betegeket, hogy a Revanesse® Kiss™+ minden egyes beinjektéldsa esetén

ismert ége van a kvaterner ammaniumsokkal, példaul a

lehetségesek olyan mellékhatasok, amelyek késleltetve vagy kazvetleniil az injekcid beadasa utn j
Ezek kozé tartoznak tobbek kozott a kovetkezok:
« Hdfordulhatnak az injekci6 beadasa miatti reakciok, mint példaul dtmeneti bérpir, duzzanat, fajdalom, viszketés,
elszinezGdés vagy érzékenység a beadas helyén. Ezek a reakcidk egy hétig is eltarthatnak.
« Abeadas helyén csomd vagy keményedés is elgfordulhat.
Rossz termekteljesl(meny anem megfeleld befecxkendezesl techmka mwan
ények beadasa sordn szemo ol és
lulerzekenysegvo\ szamoltak be. Fontos, hogy az orvosok ezeket a reakcidkat eseti a\apcn vegyek ﬁgyelembe
Talérzékenységi jellegiinek vélt reakciokat 1500 kezeléshdl kevesebb mint egy esetben jelentettek. Ezek elhizodd
bdrpirt, duzzanatot és megkeményedést jelentettek a beiiltetés helyén.
Ezek a reakciok vagy roviddel az injekci6 beaddsa utdn, vagy 2-4 hét késéssel kezdGtek, és enyhének vagy kozepesnek
és dtlagosan 2 hetig tarténak jellemezték Gket. Jellemzen ez a reakcid Gnmagdt korlatoz és idovel spontén
megsziinik. A tilérzékenyséqi tipust reakciokat mutaté betegeknek azonban azonnal és feltétleniil fel kell venniiik a
kapcsolatot az orvosukkal értékelés céljabol. A tobbszords allergias reakcidt mutatd betegeket ki kell zrni a kezeléshal.

ELLENJAVALLATOK

« Atermékek ellenjavalltak az dsszes amid tipusti érzé (nem csak a feltiintetett lidokainnal)
szembeni talérzél éq, valamint az atri is blokk minden fokaval, a sinuscsomé diszfunkeidjaval, a
szivizom (izddasanak stilyos csol pcrﬂnaval Iachy(ard\aval szemben.

« Lidokaint tartalmaz, ezért ellenjavallt olyan betegek szamara, akik korabban allergiasak voltak az ilyen anyagra.

« Ne adja be a Revanesse® Kiss™+ készitményt a szemkornyékbe (a szem koré vagy a szemhéjba).

« Terhes ndk vagy szoptatd nok nem kezelhetdk Revanesse® Kiss™+ készitménnyel.

« A Revanesse® Kiss™+ kizérolag bérben vald hasznalatra szolgal, és nem szabad a vérerekbe beadni. Elzérodast
€és embolidt okozhat.

« Azokat a betegeket, aklknsl hlpemoﬁas hegesedés alakul ki, nem szabad Revanesse® Kiss™+ készitménnyel kezelni.
tartalmaz, és ellenjavallt olyan betegek szaméra, akik kordbban

allergidsak voltak az ilyen anyagokra.

b énium-kloriddal. Kérjiik, gondoskodjon arrdl, hogy a Revanesse® Kiss™+ soha ne érintkezzen ezzel az
anyaggal vagy olyan orvosi miiszerekkel, amelyek mér érintkeztek ezzel az anyaggal.

+ A Revanesse® Kiss™+ soha nem haszndlhato mellnagyobbitdsra, vagy csontba, inba, inszalagba vagy izomba
torténd beaddsra.

« Az injekcid beaddsa utén 12 dran keresztiil keriilje a kezelt terilet érintését, és kerilje a napfénynek, UV
sugdrzasnak, valamint az extrém hidegnek és melegnek vald hosszabb ideig tarto kitettséget.

« A kezdeti duzzanat és bérpir megsziinéséig ne tegye ki a kezelt teriiletet erds héhatasnak (pl. szoldrium és
napozés) vagy extrém hidegnek.

« Haonkordbban mdr szenvedett az arcén ajakherpeszben, fenndll a kockdzata, hogy a tdiszdrésok hozzdjérulhatnak
Gjabb ajakherpesz kialakuldséhoz.

« Ha a kezelés eldtt aszpirint, orbancfiivet, nagy dozisti E-vitamin-
kiegészitéket vagy hasonlo gyogyszereket hasznalt, vegye ﬁgyelembe, hogy ezek fokozhatjak a véralafutdst és
avérzésta beadds helyén.

« A lidokain toxikoldgiai kockazatenekelese alapjan az adagoldsit betegeknél eveme 60 kg testtémegenként 20
ml-ben kell korlétozni. Ennél nagyobb

« A 18 évalattivagy 65 év feletti betegeknél torténd alkalmazas biztonsagossagat nem allapnottak meg.

« A léthatéan beteg, bakteridlis vagy virusfert6zéshen, influenzaban vagy aktiv lzban szenvedd betegeket nem
szabad kezelni, amig a tiineteik nem sz(innek meg.

« Alehetséges kockdzatanak érdekében ezt a készitményt csak olyan
szakemberek hasznalhatjak akik megfeleld kepzessel és tapasztalattal rendelkeznek, és akik ismerik az mjekuo
beadasw helyenek és kornyékének anatorm jat.

- Az kemberek hogy a kezelés eldtt beszéljek meg a lagyrész-injekcio
minden lehetseges kockézatat a paaensewkkel és biztositsak, hogy a betegek tisztaban legyenek a lehetséges
szovidmények jeleivel és tiineteivel.

FIGYELMEZTETESEK

a termék szavatossaga nem jart-e le. A termék csak egyszen hasznélatra va\o, ne haszna\Ja fel gjra. Ujboli
las esetén fenndll a fert6zés vagy a vérrel terjedd betegségek atvitelének veszélye.

- Soha ne hasznilja a Revanesse® Kiss™+ -t lézerrel, intenziv i é kémiai ha assal vagy
dermabrazios kezeléssel egyiitt.

« 18 év alatti személyek nem kezelhetdk Revanesse® Kiss™+ készitménnyel.

- Pattandsos és/vagy egyéb gyulladasos borbetegségben szenvedd betegek nem kezelhetdk Revanesse®
Kiss™+ készitménnyel.

. Elerhetetlen elva résokkal rendelkezé betegek.

. égben szenveds vagy

- Tobbszordsen stlyos allergids betegek.

« Azinjekcid beaddsanak helyén vagy annak kbzelében akut vagy kronikus bérbetegségben szenveds betegek.

- Véralvaddsi zavarokkal rendelkez6 vagy véralvaddsgatlo kezelés alatt all6 személyek.

- Hialuronsavra érzékeny betegek.

részesiild betegek.

Egy hétnél hosszabb ideig fennlld gyullada: esetén a b knek ezt azonnal Jelentemuk keH
az orvosuknak. Ezeket az dllapotokat kezelm kel {pl.: kor vagy
Minden més tipusi nesse® a 6janak és/

vagy kozvetleniil a Prollenium Medical Technulogles In( nek kell jelenteni.

ALKALMAZAS ES ADAGOLAS
« A Revanesse® Kiss™+ készitményt csak olyan szakképzett orvosok adhatjak be, vagy csak olyan orvosok kdzvetlen
feliigyelete alatt, akiket kiképeztek az arc rancainak feltdltésére szolglo megfelelo injekcidzasi technikdra.
« A kezelést a betegeket tdjé i kell az eszkoz j 6l, valamint az ellenj 6l ésa

- Akészitménynek az érrendszerbe vald bejutasa embolizaciohoz, erek elzarddasahoz, iszkémiahoz vagy
infarktushoz vezethet.
« Az archa adott lagyszoveti tolto injekcidjaval k olyan ritka, de silyos
nemkivdnatos eseményekrél szamoltak be, mint példdul az atmeneti vagy tartds ldtdskarosodas, vaksag, agyi
iszkémia vagy agyvérzés, ami stroke-hoz, bérelhaldshoz és az arc alatti struktirék karosodasahoz vezethet.

« Azonnal dllitsa le az injektalast, ha a betegnél az eljards alatt vagy roviddel az eljaras utén ezen tiinetek barmelyike
jelentkezik, beleértve a ltds megvéltozasét, a stroke jeleit, a bor elfehéredését vagy szokatlan fajdalmat.

« Intravaszkuldris injekcio beaddsa esetén a betegeknek azonnali orvosi elltasban kel részesiilniiik, és adott esetben
megfeleld egészségiigyi szakembernek ki kell értékelnie oket.

A Revanesse® termékcsalddot nem szabad olyan teriileteken haszndlni, amelyeken nagy az érrendszeri atjérhatdsag.
Az ilyen terilleteken, példaul a személdokkoz és az orr teriiletén torténd alkalmazas érembolizéciohoz és a szem
érelzarodasanak megfeleld tiinetekhez (pl.: vaksag) vezetd eseteket idézett eld.

ELTARTHATOSAG ES TAROLAS

A lejérati id6 minden egyes csomagoldson fel van tiintetve. Tarolja 2-25°C kbzott, és védje a kozvetlen napfénytdl
és a fagyastol.

MEGJEGYZES: A helyes injekcidzasi technika dontd fontossagu a kezelés sikeréhez és a paciens elégedettségéhez. A
Revanesse® Kiss™-+ injekciot csak a helyi torvényeknek és szabvanyoknak megfelelgen képzett szakember adhatja be.

Afecskenddn taldlhatd beosztds nem pontos, és csak téjékoztatd jelleg(. A befecskendezendd anyag mennyiségét

lehetséges nemkivanatos mellékhatasokrol.

+ A kezelends teriiletet alaposan fertétleniteni kell. Ugyelni kell arra, hogy csak steril kbriilmények kbzott adjak
be az injekciot.

« Lassan fecskendezze be a készitményt, és a lehetd legkisebb nyomdst alkalmazza.

« A Revanesse® Kiss™+ és a hozza csomagolt tiik csak egyszeri hasznalatra szolgalnak. Ne hasznalja fel Gjra. Ujbéli
felhasznalds esetén fennall a fertdzés vagy a vérrel terjedd betegségek atvitelének veszélye.

« Azinjekcid beadasa el6tt a terméket 30 percig tartsa szobahmérsékleten.

« Ha a bor fehérre szinezddik (kifehéredik), az injekcio beadasat azonnal abba kell hagyni, és a teriletet addig kell
masszirozni, amig a bdr szine visszatér a normal szinére.

« Azinjekcid beadasa el6tt nyomja meg a fecskend dugattydjat, amig egy kis csepp lathaté lesz a ti hegyén.
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l 6 legjobban vizualis és tapintdsos értékeléssel tudja meghatarozni.

wl GYARTO

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4@3, Kanada

Meld eventuele bijwerkingen aan, Tel: (44)02039669787
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KOOsTIS
iial 7§mr| ml
Lidokaiin. mg/ml (0,3 i
Fosfaadis puhvevdatudfus\cluoglhne lahus
BDDE)]

KIRJELDUS

Revanesse® Kiss™-+ on varvitu, [ahnatu, labipaistev ja siinteetilise paritoluga veepdhine geel. Geeli hoitakse
eeltdidetud Gihekordses siistlas. Igas karbis on kaks 1,2ml Revanesse® Kiss™+ siistalt koos kuni kahe
steriliseeritud noelaga.

KASUTUSALA/NAIDUSTUSED
Kasutamine: Pindmised jooned ja kortsud.

Meditsiinilised naidustused: tooted on ruumi hdivavad, kudesid taastavad, hiialuroonhappe geelist koosnevad
materjalid, mis on néidustatud lipoatroofia/lipodistroofia tottu kaotatud mahu taastamiseks ja/voi kcntuun

et

ETTEVAATUSABINOUD
ksikombel tehti dheldatakse miirgist toimet 1-3 minuti jooksul (seega arst ja
pa(s|en( peaksid olema vea korral (ahe\epanehkud)
« Lidokaiini toime vdib véheneda, kui infusioon toimub paletiku- voi mfektsmom piirkonnas.

+ Erilist tahelepanu tuleb podrata osalise voi taieliku blokaadiga ienti sest
lokaalanesteetikumid ~ vaivad parsslda i Voi  raske

i { i i i eakail
patsientidel, halva iildise tervisliku seisundiga patsientidel, lll klassi anti i (nt saavatel

patsientidel, kes peavad olema hoolika meditsiinilise jarelevalve all, sh elektrokardiogramm, voimalike
kardiaalsete toimete lisandumise tottu, ning Iopuks dgeda porfiiiiriaga patslent\de\

-+ Lidokaiini tuleb kasutada ettevaatusega neil patsientidel, kes saavad teisi paikseid anesteetikume v aineid,
millel on ehituslik sarnasus kohalike amiidi tilipi nt teatud nagu
meksiletiin ja tokainiid, kuna siisteemsed miirgised Io|med voivad kuhjuda.

- Lisaks otsesele lisele toimele voivad i avaldada vaga kerget mgju kognitiivsele

puuduste ning kas patoloogilist paritolu voi parast traumat tekkinud

pehmes koes.

Sihtpatsiendid on need, kes soovivad parandada kontuuri puudusi ning pehmete kudede moonutusi, nagu HIV-ga

seotud lipoatroofia ja lipodiistroofia.

Kosmeetiline néidustus: Revanesse® Kiss™+ on ni
naha ni jasiivendite

EELDATAVAD KORVALTOIMED

Arstid peavad patsiente teavitama, et iga Revanesse® Kiss™+ silstiga kaasnevad voimalikud korvaltoimed, mis

véivad ilmneda hiljem vai vahetult pérast siistimist. Nende hulka kuuluvad, kuid mitte ainult:

« Tekkida voivad siistekohaga seotud reaktsioonid, nagu madduv eriiteem, turse, valu, siigelus, varvimuutus voi
hellus siistekohal. Need reaktsioonid vdivad kesta iihe nadala;

- Siistekohal vdivad tekkida ka solmed voi kdvastumine;

« Ebakorrektsest sistimistehnikast tingitud toote halb toimimine;

ndo kiprade togtlemiseks, mahu iseks, huulte
iseks koesse siistimise teel.

ja likumise ning méjutada ajutiselt somatomotiilsust ja erksust. Olenevalt
annusest vclh lokaalanesteetikumidel olla véga véike moju vaimsele funktsioonile ning need voivad ajutiselt
hairida liikumist ja liigutuste koordinatsiooni.

« Toodet Revanesse® Kiss™+ ei tohi siistida piirkonda, mis juba sisaldab teist téiteainet, sest puuduvad kliinilised
andmed voimalike reaktsioonide kohta.

- Toodet Revanesse® Kiss™+ ei tohi siistida piirkonda, kus on pHSIV \alteame Vvoi implantaat.

- Hiialuroonhappe preparaatidel on teadaolev
nagu bensalkooniumkloriid. Palun veenduge, et Revanesse® Kiss™+ ei puutuks kunagi kokku selle aine voi
meditsiiniseadmega, mis on selle ainega kokku puutunud.

- Toodet Revanesse® Kiss™+ ei tohi kunagi kasutada rindade suurendamiseks ega implanteerimiseks luudesse,
kdblustesse, sidemetesse vdi lihastesse.

« Valtige toodeldud piirkonna puudutamist 12 tunni jooksul parast siistimist ja valtige pikaajalist kokkupuudet
péikesevalguse, UV-kiirguse ning aérmusliku kiilma ja kuumaga.

+ Kuni esialgne turse ja punetus pole maddunud, drge jatke toddeldud ala tugeva kuumuse (nt solaariumis ja

ega aarmusliku kiilma katte.

+ Hilaluroonhappe preparaatide siistimisel on teatatud absts

jadilitundlikkusest. On oluline, et arstid arvestaksid nende reaktsioonidega |gal ukslkjuhul eraldi.
Reaktsioonidest, mida oma olemuselt arvatakse olevat iilitundlikkuse, on teatatud vahem kui ihel korral iga 1500
protseduuri kohta. Nendeks on olnud pikaajaline eriiteem, turse ja kovastumine implantatsioonikohas.
Need reaktsioonid on tekkinud kas vahetult pérast siistimist voi 2—4-nddala pérast ning neid on kirjeldatud kui
kergeid voi moddukaid, mille keskmine kestus on 2 nadalat. Tavaliselt on see reaktsioon isetaanduv ja laheneb
iseeneslikult aja jooksul. Siiski on il jalik votta hinnangu saamiseks
kohe ihendust oma arstiga. Mitme allergilise reaktsiooniga patsiendid tuleb tootlemata jatta.

VASTUNAIDUSTUSED
+ Tooted on vastundidustatud, kui esineb litundlikkust kdigi paiksete amiidi tiiipi anesteetikumide suhtes (mme

« Kuiteie ndol on varem esinenud kiilmaville, on oht, et ndelatorked vdivad pohjustada veel iihe kiilmavillide locbe.

« Kui kasutate enne tootlemist aspiriini, mittesteroidseid pdletikuvastaseid ravimeid, naistepuna, E-vitamiini
sisaldavate toidulisandite suuri annuseid voi sarnaseid ravimeid, pidage meeles, et need voivad suurendada
siistekohal verevalumite teket ja verejooksu.

« Lidokaiini toksikoloogilisele ohuanaliiiisile tuginedes on patsientidele piiranguks 20 ml 60 kg (130 naela)
kehamassi kohta aastas. Suuremate koguste siistimise ohutus ei ole tdestatud.

« Ohutus kasutamisel alla 18-aastastel vdi iile 65-aastastel patsientidel ei ole tdestatud.

- Patsiente, kes on nahtavalt haiged, kellel on bakteriaalsed voi viiruslikud infektsioonid, gripp voi aktiivne palavik,
ei tohi enne siimptomite taandumist toodelda.

+ Vdimalike tiisistuste riski minimeerimiseks tohivad seda ravimit kasutada ainult vastava valjaoppe ja

kes tunnevad siistekoha ja selle iimbruse anatoomiat.

ainult Mdokanm suhtes, nagu on mavgmld pakendl infolehes), samuti blokaadi, sii
iooni, miiokardi rask ise, porfiiiiria, i uhte:
« Sisaldab lidokaiini ja on i i kellel on is allergia selllse materjali suhtes.

« Arge siistige toodet Revanesse® Kiss™+ il ilmaro Voi

« Rasedaid voi imetavaid naisi ei tohi tootega Revanesse® Kiss™+ toddelda.

« Revanesse® Kiss™+ on ette nahtud ainult nahasiseseks kasutamiseks ja seda ei tohi siistida veresoontesse.
See vdib veresoone sulgeda ja pahjustada embooliat.

« Patsiente, kellel tekib hupertrooﬁlme avm\s(umme, ei tohi tootega RevanexseG Kiss™-+ toodelda.

« Sisaldab mil iaalseid valke ja on d ienti kellel on
anamneesis allergia sellise materjali suhtes.

« Arge kunagi kasutage toodet Revanesse® Kiss™+ koos laseriga, tugeva impulssvalguse, keemilise koorimise
voi dermabrasiooniga.

« Alla 18-aastaseid inimesi ei tohi tootega Revanesse® Kiss™+ tdodelda.

« Patsiente, kellel on akne ja/voi muud poletikulised nahahaigused, i tohi tootega Revanesse® Kiss™+ toddelda.

. Patslend\d kellel on saavutamatud ootused.

. voi saavad patsiendid.

« Mitme raske allergiaga patsiendid.

« Patsiendid, kellel on siistekohas voi selle laheduses &ge vdi krooniline nahahaigus.

« Koagulatsioonihdired vdi hiiiibimisvastane ravi.

« Hiialuroonhappe suhtes tundlikud patsiendid.

On hadavajalik, et patsiendid, kellel esinevad péletikulised reaktsioonid, mis kestavad kauem kui iiks nadal,

teataksid sellest kohe oma arstile. Neid seisundeid tuleb ravida vastavalt vajadusele {st: kortikosteroidid voi

antibiootikumid}. Koikidest muudest korvaltoimetest tuleb teatada otse Revanesse® tootepere volitatud

edasimiiiijale ja/voi ettevottele Prollenium Medical Technologies Inc.

MANUSTAMINE JA ANNUSTAMINE
« Toodet Revanesse® Kiss™+ tohivad siistida iiksnes valjaoppinud arstid, kes on saanud néokortsude taitmiseks
kohase siistimistehnika véljadppe, vdi nende jrelevalve all.
« Enne todtlemise alustamist tuleb patsiente teavitada seadme néi ] ja
soovimatutest korvaltoimetest.

« Toodeldav piirkond tuleb pohjalikult desinfitseerida. Siistige kindlasti ainult steriilsetes tingimustes.

« Siistige ravimit aeglaselt ja rakendage vimalikult vahe survet.

+ Revanesse® Kiss™+ ja sellega pakendatud ndelad on méeldud ainult iihekordseks kasutamiseks. Arge kasutage
korduvalt. Korduvkasutamisel on oht nakatuda verega edasikantavatesse haigustesse voi neid edasi kanda.

« Hoidke ravimit enne siistimist 30 minutit toatemperatuuril.

« Kui nahk muutub valgeks, tuleb siistimine koheselt [opetada ja piirkonda masseerida, kuni naha tavavarvus taastub.

« Enne siistimist vajutage siistla kolvile, kuni ndela otsas on naha vaikest tilka.
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. enne totlemist arutada patsientidega pehmete kudede siistimise koiki voimalikke
HSKEJE veenduda, et patsiendid on teadlikud voimalike tiisistuste nahtudest ja tunnustest.

HOIATUSED

Veenduge, et karbil olev tihend ei ole katki ja steriilsus ei ole ohus. Veenduge, et toode ei ole aegunud. Toode

on moeldud ainult i mitte on oht nakatuda verega

edasikantavatesse haigustesse vdi neid edasi kanda.

« Ravimi si i voib pohjustada i, veresoonte oklusiooni, isheemia voi infarkti.

« Teatatud on harvadest, kuid tosistest korvaltoimetest, mis on seotud pehmete kudede taiteainete veresoonesisese
nakku siistimisega ning mille hulka kuuluvad ajutine vdi piisiv ndgemiskahjustus, pimedaks jaamine, aju isheemia
Voi ajuverejooks, mis pohjustab insulti, naha nekroosi ja nao struktuuri kahjustusi.

« Lopetage kohe siistimine, kui patsiendil tekib protseduuri ajal voi vahetult pérast protseduuri moni jargmistest
siimptomitest, sh nagemishéired, insuldi nahud, naha valgenemine vdi ebatavaline valu.

- Veresoonesisese siistimise korral peavad patsiendid saama kohest arstiabi ja voimaluse korral asjakohase
tervishoiutdotaja poolt hinnatud.

Revanesse® tooteperet ei tohi kasutada kdrge

nagu kulmude vaheline ala ja nina piirkond, on pal

mis on kooskdlas okulaarse veresoone oklusiooniga (st pimedaks jaamine).

KOLBLIKKUSAEG JA HOIUSTAMINE

Kalblikkusaeg on mérgitud igale iiksikule pakendile. Hoida temperatuuril 2-25 °C ja kaitsta otsese paikesevalguse
ja kiilmumise eest.

MARKUS. Oige siistimistehnika on lioluline togtlemise edukuse ja patsiendi rahulolu seisukohast. Toodet
Revanesse® Kiss™+ tohib siistida ainult valjaoppinud arst vastavalt kohalikele seadustele ja standarditele.

Siistlal olev skaalajaotus ei ole tapne ja seda tuleks kasutada ainult juhisena. Siistitava materjali kogus maaratakse
koige paremini kasutaja nahtava ja kombatava hinnangu alusel.

wl TOOTJA

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 43, Kanada

irk des. Kasutamine nendes
boli i juhtumeid ja sii

Teatage koigist korvalnahtudest jérgmisel telefonil: (44) 020 3966 9787
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KOOSTUMUS
istisilloif 25mg/ml
Lidokaiini mg/ml (0,3 % i
Fosfaattipuskuroidussa suolahuaksessa

glysidyy kanssa (BDDE)]
KUVAUS

Revanesse® Kiss™-+ on variton, hajuton, lapinakyva ja vesipohjainen, synteettista alkuperda oleva geeli. Geeli
sailytetaan esitéytetyssa kertakayttoruiskussa. Jokainen laatikko sisaltaa kaksi 1,2ml:n ruiskua Revanesse® Kiss™+
-valmistetta aa seka enintdén kaksi steriloitua neulaa.

KAYTTOALUE / KAYTTOAIHEET
Kaync Pmna\llseljuon(eena rypyt.

ik Tuotteet ovat
1mka on tarkoitettu [ 11 ja/tai
puutteiden ja jotka ovat joko patologista alkuperad tai
trauman jalkeen.
korjata i jen puutteitaj

kuten HIV:hen Ilmyvaa Ilpoatroﬁaa ja lipodystrofiaa.
Kosmeettiset kayttoaiheet: Revanesse® Kiss™+ on tarkoitettu kasvojen ryppyjen hoitoon, volyymin palauttamiseen,
huulten téytton, ihon kosteuttamiseen ja muotoiluun kudokseen pistettavia injektioina.

ODODTETTAVISSA OLEVAT HAITTAVAIKUTUKSET
Laakareiden on kerottava potilaille, ettd jokaisen Revanesse®-valmisteen injektion yhteydessa Kiss™+ on olemassa
mahdollisia haittavaikutuksia, jotka voivat viivastya tai ilmetd valittomasti injektion jalkeen. Naita ovat muun muassa:
« Injektioon liittyvat reaktiot, kuten ohimeneva eryteema, turvotus, kipu, kutina, varimuutokset tai arkuus
injektiokohdassa. Nama reaktiot voivat kestaa viikon ajan.
« Injektiokohdassa voi esiintya myds kyhmyja tai kovettumia.
« Virheellisestd injektiotekniikasta johtuva tuotteen huono suorituskyky.

Hyalumnlhappmuottelden injektioiden yhteydessd on raponoltu esiintyvn_glabellaarista_nekroosia, paiseiden
. Laakéreiden on reaktiot huomioon

jayliherkkyy
Yliherkkyydestd aiheutuvia reaktioita on raportoitu esiintyvan alle yhdessa joka 1 500 hoidosta. Néihin on
kuulunutimplantointikohdassa esiintyva pitkittynyt eryteema, turvotus ja kovettuma.

Nama reaktiot ovat alkaneet joko pian injektion jalkeen tai 24 viikon viiveelld, ja niita on kuvattu lieviksi
tai keskivaikeiksi, ja ne ovat kestaneet keskimarin 2 viikkoa. Tallaiset reaktiot ovat yleensd itsestadn
rajoittuvia ja haviavat itsestaan ajan myota. On kuitenkin ehdottoman tarkead, etta potilaat, joilla ilmenee
yliherkkyysreaktioita, ottavat vélittsmasti yhteyttd ladkariin oireiden arviointia varten. Potilaat, joilla on
ilmennyt useita allergisia reaktioita, on jtettéva hoidon ulkopuolelle.

VASTA-AIHEET

VAROTOIMENPITEET
« Jos valmistetta i vahingossa
(Iadkarin ja potilaan on siis oltava valppaita vahingon varalta).
- Lidokaiinin vaikutus voi heikenty, jos infuusio annetaan tulehdus- tai infektioalueelle.
- Erityista huomiota on Kiinnitettava potilaisiin, joilla on osittainen tai taydellinen eteis-kammiokatkos, koska
voivat estdd | johtumista potilailla, joilla on pitkéile edennyt maksasairaus
tai vaikea illa, potilailla, joilla on itysvaj kkdilla potilailla,
joilla on huono yleisterveydentila, potilailla, jotka saavat luokkaan III kuuluvia rytmihairiolaakkeita (esim.
amiodaroneja) ja joiden on oltava tarkassa lddkarin seurannassa, mukaan luettuna EKG:n tekeminen,
sydanvaikutusten mahdollisen lisayksen vuoksi, ja potilailla, joilla on akuutti porfyria.
- Lidokaiinia on kay(enava varoen potilailla, jotka saavat muita palkalllspuudutusalnelta tai aineita, joilla on
k esim. tiettyja rytmihairiolaakkeitd,
kuten meksllelunla]a tokainidia, koska naiden ai toksiset vaikutukset voivat
« Suoran lisaksi pail voi olla hyvin lieva vaikutus kognitiivisiin
toimintoihin ja liikkeiden koordinointiin, ja ne voivat vaikuttaa tilapdisesti somatomotiliteettiin ja vireystilaan.
Paikallispuudutteilla voi annoksesta riippuen olla hyvin véhéinen vaikutus psyykkisiin toimintoihin ja ne voivat
tilapdisesti hairitd liikkumista ja liikkeiden koordinointia.
« Revanesse® Kiss™+ -valmistetta ei saa ruiskuttaa alueelle, joka jo sisaltad toista tdyteainevalmistetta, koska
mahdollisista reaktioista ei ole saatavilla liinista tietoa.
Revanesse“ Kiss™+ -valmistetta ei saa ruiskuttaa aIueeHe,JoIIa on pysyva tay(ealne tai |mp|anm
iden tiedetddn olevan yt jen, kuten
ben(salkonlumklondm kanssa. Varmista, etta Revanesse” Kiss™+ -valmiste el koskaan joudu kosketuksiin
tdman aineen kanssa tai timan aineen kanssa kanssa.
« Revanesse® Kiss™+ -tuotetta ei saa koskaan kayttda rintojen suurentamiseen eikd sitd saa implantoida luuhun,
janteeseen, nivelsiteeseen tai lihakseen.
- Vélta hoidetun alueen koskettamista 12 tunnin ajan injektion jalkeen ja vélta pitkaaikaista altistumista
auringonvalolle, UV-sateilylle seka aérimmaiselle kylmyydelle ja kuumuudelle.
« Al4 altista hoidettua aluetta voimakkaalle kuumuudelle (esim. solarium ja auringonotto) tai aarimmaiselle
kylmyydelle, kunnes alkuturvotus ja punoitus ovat hdvinneet.
« Jos olet aiemmin sairastanut huuliherpeksen kasvojen alueella, on olemassa riski, etta neulan pistot voivat
aiheuttaa huuliherpeksen puhkeamisen.
« Jos kéytat ennen hoitoa aspiriinia, ei-steroidisi suuria annoksia E- vitamiinilisad
tai muita vastaavia lakkeitd, muista, etté ne voivat lisétd mustelmia ja verenvuotoa injetiokohdassa.
« Lidokaiinin toksikologisen riskinarvioinnin perusteella potilaille tulisi antaa sita enintaan 20 ml 60 kg (130 Ibs)
painokiloa kohti vuodessa. Suurempien méarien injektoimisen turvallisuutta ei ole varmistettu.
« Kayttoturvallisuutta alle 18-vuotiaiden tai yli 65-vuotiaiden potilaiden kohdalla ei ole varmistettu.
+ Potilaita, jotka ovat silminnahden sairaita, joilla on bakteeri- tai virusinfektio, influenssa tai aktiivinen kuume,
eisaa holtaa ennen kum heldan oireensa ovat havmneet

havaitaan 1-3 minuutin kuluessa

- Tuotteet ovat vasta-aiheisia 1apauks|ssa joissa esiintyy yliherkkyyttd kaikille amidityyp riskien titd tuotetta saavat kdyttdd vain terveydel
(e| ainoastaan lidokaii i seki Kaikille atri blokin asteille, ammamlalset joilla on asianmukainen koulutus ja kokemus, ja jotka tuntevat injektiokohdan ja sité ym,
imintahirioi istumi vakavalle porfyrialle ja alueiden anatomian.
supraventrikulaarisille takykardioille. « Ter ilaisi kaikista p ioihin liittyvistd
« Valmistesisélta lidokaiinia ja se on vast; potilaille, joilla on aikaisemmin esii allergiaa Il hdollisista riskeista_potilaid kanssa ennen hoitoa ja varmistamaan, etti ponlaa\ ovat tietoisia

liittyvista merkeista ja oireista.

« Al injektoi Revanesse® Kiss™+ -valmistetta silmanymparysihoon (silmén ymparille tai si
« Raskaana olevia tai imettavid naisia ei saa hoitaa Revanesse® Kiss™+ -valmisteella.
« Revanesse® Kiss™+ on tarkoitettu vain ihonalaiseen kyttoon, eika sita saa injektoida verisuoniin. Tésta voi
aiheutua suonen tukkeutuminen ja embolia.
- Potilaita, joilla esiintyy arven Iuallma kasvua e\ tule hmtaa Revanesse® Kiss™+ -valmisteella.
- Siséltéa pienid maaria i iineja ja on vasta-aiheinen potilaille, joilla on aiemmin
ollut allergioita tallaiselle materiaalille.
I3 koskaan kayta Revanesse® Kiss™+ -valmistetta yhdessa laserin, intensiivipulssivalon, kemiallisen kuorinnan
tai ihon hionnan kanssa.
« Alle 18-vuotiaita henkildita ei tule hoitaa Revanesse® Kiss™+ -valmisteella.
« Potilaita, joilla on akne ja/tai muita tulehduksellisia ihosairauksia, ei tule hoitaa Revanesse® Kiss™+ -valmisteella.
« Potilaat, joilla on kohtuunomla odatuksla
« Potilaat, joilla on autoi i tai jotka saavat
« Potilaat, joilla on useita vakavia llergioita.
« Potilaat, joilla on akuutti tai krooninen ihosairaus pistoskohdissa tai niiden laheisyydessa.
« Hyytymish; tai antikoagulaatiohoito.
- Potilaat, jotka ovat herkkia hyaluronihapolle.
Potilaiden, joilla on yli viikon kestawa lulehdusreaknmta tulee ilmoittaa asiasta valittomasti ldakarilleen. Nama
tulee hoitaa i {esim. ko Kaikista
on ilmoitettava suoraan Revanesse° ~tuotteiden va\tuutetulle jakelijalle ja/tai suoraan Prollenium Medical
Technologies Inc. -yritykselle.
ANTOTAPA JA ANNOSTUS
+ Revanesse® Kiss™+ -valmistetta tulee injektoida vain sellaisten paitevien ladkreiden toimesta tai heidan valit
jotka on koulutettu ka iikkaa kasvojen ryppyjen tayttamiseksi.
« Ennen potilaiden hoitamista, heille on kerrottava tuotteen kayttoaiheista seka sen kayton vasta-aiheista ja
oraien norampd, ne

« Kasiteltava alue on desinfioitava perusteellisesti. Varmista, ettd injektio annetaan steriileissa olosuhteissa.
« Injektoi valmiste hitaasti ja paina mahdollisimman vahén.
- Revanesse® Kiss™+ -valmiste ja pakkauksessa tulevat neulat ovat kertakayttoisia. Al kayta niita uudelleen.
Uudelleenkayttdon liittyy veriteitse tarttuvien tautien tarttumisen tai leviamisen riski.
- Anna tuotteen olla huoneenlamméssa 30 minuuttia ennen injektiota.

« Jos iho muuttuu valkoiseksi (kalpenee) injektointi tulee lopettaa valittomasti ja aluetta on hierottava, kunnes
ihon vari palautuu normaaliksi.

« Paina ruiskun mantaa ennen pistamisté, kunnes neulan kérjessa nakyy pieni pisara.
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VAROITUKSET

Varmista, etta pakkauksen sinetti ei ole rikkoutunut eika tuotteen steriiliys ole vaarantunut. Varmista, etta tuote ei

ole vanhentunut. Tuote on tarkoitettu vain kertakayttdon: sita ei saa kéyttaa uudelleen. Uudelleenkayttgon liittyy

Veriteitse tarttuvien tautien tarttumisen tai leviamisen riski.

« Tuotteen j i ki voi johtaa verif iskemiaan tai infarktiin.
+ Harvinaisia mutta vakavia haittavaikutuksia, jotka iittyvat kasvojen pehmytkudostayteaineiden suonensiséiseen
injektioon, on raportoitu, ja nihin lukeutuvat tilapdinen tai pysyvé naon heikkeneminen, sokeutuminen,

joka johtaa ai ihon nekroosi ja alla olevien kasvojen

rakenteiden vaunonummen
« Keskeyté injektio vélittomasti, jos potilaalla ilmenee jokin seuraavista oireista, kuten muutoksia nakokyvyssa,
merkkejd aivohalvauksesta, ihon kalpenemista tai jos potilas kokee epatavallista kipua toimenpiteen aikana tai
pian sen jalkeen.
+ Jos tapahtuu verisuonensisiinen injektio, potilaan on saatava nopeasti
mahdollisesti arvioida asianmukaisen erikoisl
Revanesse” -tuoteperheen tuotteita ei tule kyttad alueilla, joilla on runsaasti verisuonia. Kayttd nailla alueilla, kuten
glabellan ja nendn alueella, on johtanut verisuonten tukkeutumiseen ja oireisiin, jotka ovat yhdenmukaisia silmén

nhoitoa ja taman tila tulee

SAILYVYYSAIKA JA SAILYTYS
Viimeinen kdyttdpaiva on merkitty kuhunkin yksittaiseen pakkaukseen. Séilytetddn 2°-25° C:ssa ja suojattuna

HUOM: Oikea injekti iikka on tarked hoidon onnistumisen ja potilastyytyvaisyyden kannalta.
Revanesse® Kiss™+ saa pistad vain paikallisten lakien ja dien mukaisesti laakari.

Ruiskussa oleva asteikko ei ole tarkka, ja sitd on kdytettava vain ohjeena. Ruiskutettavan materiaalin mdara
maaritetadn parhaiten kdyttajan silmamadraisesti ja tuntoaistin avulla.

wd VALMISTAJA

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4@3, Kanada

limoita haittavaikutuksista, puh: (44)02039669787
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SASTAVS
Skerssaistita hialuronskabs
Lidokains..
Fosfata buferskiduma

[Skers;salsms ar butand\ola diglicidiléteri (BDDE)]

APRAKSTS

Revanesse® Kiss™+ ir bezkrasains, caurspidigs sintétiskas izcelsmes gels bez smarzas uz tdens bazes. Gels tiek
uzglabats vienreizéjas lietosanas pilnslirce. Katra kastite ir divas 1,2ml Slirces Revanesse® Kiss™+ kopa ar ne vairak
ka divam sterilizétam adatam.

LIETOJUMU DIAPAZONS/INDIKACIJAS

Lietojums: Virspuséjas linijas un rievas.

Mediciniskas indikacijas: Produkti ir tilpumu aiznemosi audu rekonstrukcijas materiali, kas sastav no hialuronskabes
gela, kurs ir indicéts lipoatrofijas/lipodistrofijas rezultata zaudeta apjoma atjaunosanai un/vai patologiskas
izcelsmes vai péctraumas kontiru defektu un anatomisku deformaciju korekcijai mikstajos audos.

Paredzetie pacienti ir personas, kas vélas korigét miksto audu kontru nepilnibas un deformacijas, pieméram, ar
HIV saistitu lipoatrofiju un lipodistrofiju.

Kosmétiska indikacija: Revanesse® Kiss™+ ir indicéts sejas grumbu arstésanai, apjoma atjaunosanai, lipu
palielinasanai, adas mitrinasanai un ieplaku kontiru veidosanai, ievadot produktu audos.

GAIDAMAS BLAKUSPARADIBAS
Arstiem jainformé pacienti, ka katrai Revanesse® Kiss™+ injekcijai ir iespéjamas nevelamas reakcijas, kas var rasties
noveloti vai talit pec injekcijas. Tas ietver citu starpa $adas reakcijas:
« Var rasties ar injekiju saistitas reakeijas, pieméram, islaiciga eritéma, pietukums, sapes, nieze, krasas maina vai
jutigums injekcijas vieta. Sis reakcijas var ilgt vienu nedéfu.
« Injekcijas vieta ir iespéjami ar mezglveida izaugumi vai sabiezéjums.
« Produkta slikta veiktspéja nepareizas injekcijas tehnikas dél.
- Ir zinots par virsdegunes nekrozi, abscesu veidosanos, granulomam un paaugstinatu jutibu, kas saistita ar
hialuronskabes produktu injekcijam. Arstiem ir svarigi novertét sis reakeijas katra atseviska gadijuma.
Par reakcijam, kas tiek uzskatitas par paaugstinatas jutibas reakeijam, zinots mazak neka viena no 1500 procedaru
veiksanas reizém. Tas izpaudas ka ilgstosa eritéma, pietiikums un sacietésana implanta vieta.
Sis reakcijas ir sakusas vai nu neilgi péc injekcijas, vai ari pec 2-4 nedélam, un tas ir aprakstitas ka vieglas vai
vidéji smagas ar vidgjo ilgumu 2 nedélas. Parasti $i reakcija ir pasierobezojosa un ar laiku izzad spontani. Tomér
pacientiem ar paaugstinatas jutibas tipa reakcijam noteikti nekavéjoties jasazinas ar savu arstu, lai veiktu
novértéjumu. Pacientiem ar vairakam alerdiskam reakcijam nedrikst veikt procedaras.

KONTRINDIKACIJAS
+ Produktiir kontrindicéti paaugstinatas jutibas gadijumos pret visiem lokaliem amidu tipa anestézijas lidzekliem
(ne tikai lidokainu, ka noradits lietoSanas instrukcija), ka arf pret visu pakap}u atrioventrikularu blokadi, sinusa
mezgla disfunkeiju, smagu miokarda porfiriju, aru tahikardiju.
« Satur lidokainu un ir kontrindicéts pacientiem ar alergiju pret $adu materialu anamnézeé.

« Neinjicéjiet Revanesse® Kiss™-+ acu kontiiras (acu loka vai plakstinos).

« Griitnieces vai sievietes zidisanas laika nedrikst arstét ar Revanesse® Kiss™+

« Revanesse® Kiss™+ ir paredzéts tikai intradermalai lieto3anai, un to nedrikst injicét asinsvados. Tas var radit
okluzijas un izraisit emboliju.

« Pacientus, kuriem attistas hipertrofiskas rétas, nedrikst arstét ar Revanesse® Kiss™-+.

« Satur nelielu daudzumu grampozitivu bakteriju proteinu un ir kontrindicéts pacientiem ar alergiju pret Sadu
materialu anamnéze.

« Nekad nelietojiet Revanesse® Kiss™+ kopa ar lazeru, intensivu impulsu gaismu, kimisko pilingu vai dermabraziju.

« Personas, kas jaunakas par 18 gadiem, nedrikst arstét ar Revanesse® Kiss™+.

« Pacientus ar pinném un/vai citam adas iekaisuma slimibam nedrikst arstét ar Revanesse® Kiss™+.

« Pacienti ar nerealistiskam prasibam.

« Pacienti ar autoimaniem traucéjumiem vai pacienti, kam tiek veikta imanterapija.

« Pacienti ar vairakam smagam alerdijam.

« Pacienti ar akiitu vai hronisku adas slimibu injekcijas vieta vai tas tuvuma.

« Koagulacijas defekti; pacienti, kam tiek veikta antikoagulacijas terapija.

« Pacienti ar paaugstinatu jutibu pret hialuronskabi.

Pacientiem ar nevélamam iekaisuma blakusparadibam, kas turpinas ilgak par vienu nedélu, obligati par to

nekavéjoties jazino savam arstam. Sis slimibas jaarsté atbilstosi {tas ir: kortikosteroidi vai antibiotikas}. Par visiem

citiem nevélamo reakciju veidiem jazino tiesi Revanesse® produktu grupas pilnvarotajam izplatitajam un/vai tiesi

Prollenium Medical Technologies Inc.

IEVADISANA UN DEVAS

« Revanesse® Kiss™+ drikst injicét tikai kvalificéti arsti vai personas tiesa vinu uzraudziba, kas ir apmaciti par
pareizu injekcijas tehniku, lai aizpilditu sejas grumbinas.
« Pirms arstésanas uzsaksanas pacienti jainforme par ierices indikacijam, ka ar par kontrindikacijam un iespéjamam
nevélamam blakusparadibam.

. adajamai vietai jabat rapigi &tai. Noteikti veiciet injekciju tikai sterilos apstaklos.

« Lénam injicgjiet produktu un pielietojiet vismazako nepieciesamo spiedienu.
+ Revanesse® Kiss™+ un tam pievienotas adatas ir paredze(as tikai vienreizéjai lietosanai. Nelietot atkartoti.
Atkartoti lietojot, pastav infekcijas vai ar asinim parnésajamu slimibu risks.
« Pirms injekcijas 30 mindtes uzglabajiet produktu istabas temperatira.

« Ja ada iegust balu nokrasu (bale), injekcija nekavéjoties japartrauc un vieta ir jamasé, lidz adai atgriezas
normala krasa.

« Pirms injekcijas nospiediet Slirces virzuli, lidz adatas gala ir redzams neliels piliens.

5 mg/ml
3mg/ml (0, 3 % masaSD
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PIESARDZIBAS PASAKUMI
- Ja kludas dé] tiek veiktas intravaskularas injekcijas, toksiska iedarbiba tiks pamanita 1-3 minasu laika (tadé| gan
arstam, gan pacientam jabiit modram Klidas gadijuma).

- Lidokaina iedarbiba var samazinaties, ja iekaisuma vai infekcijas zona notiek infiizija.

- Ipasa uzmaniba japievérs pacientiem ar daléju vai pilnigu atrioventrikularo blokadi, jo lokali anestézijas
[idzekli var nomakt miokarda vadisanu pacientiem ar progreséjosu aknu slimibu vai smagiem nieru darbibas
traucéjumiem, epilepsijas pacientiem, pacientiem ar elposanas mazspéju, gados vecakiem pacientiem,
pacientiem ar sliktu visparéjo veselibas stavokli, pacientiem, kuri sanem IIl Klases antiaritmiskos lidzeklus
(pieméram, amiodaronu), kuriem jabat stingra mediciniska uzraudziba, tostarp ar elektrokardiogrammu, sakara
ariespéjamu papildu ietekmi uz sirdi, un pacientiem ar akditu porfiriju.

« Lidokains jalieto piesardzigi pacientiem, kuri sanem citus lokalus anestézijas lidzeklus vai tadus lidzeklus, kuru
struktara ir lidziga lokaliem amidu tipa anestézijas lidzekliem, pieméram, noteiktus antiaritmiskus lidzeklus,
pieméram, meksiletinu un tokainidu, jo sistémiska toksiska iedarbiba var but kumulativa.

« Papildus tiesajam anestézijas efektam lokalie anestézijas lidzekli var loti viegli ietekmét kognitivo funkciju
un kustibu koordinaciju un islaicigi ietekmét somatisko motilitati un modribu. Atkariba no devas lokalajiem
anestézijas lidzekliem var bat loti neliela ietekme uz prata darbibu, un tie varislaicigi traucét kustibas un kustibu
koordinaciju.

« Revanesse® Kiss™+ nedrikst injicét zona, kas jau satur citu pildvielu, jo nav pieejami kiiniskie dati par
iespéjamam reakcijam.

« Revanesse® Kiss™-+ nedrikst injicét vieta, kur atrodas pastaviga pildviela vai implants.

« Ir zinams, ka hialuronskabes produkti nav saderigi ar Cetraizvietota amonija saliem, piemeéram, benzalkonija
hloridu. Ludzu, nodrosiniet, ka Revanesse® Kiss™+ nekad nenonak saskaré ar o vielu vai mediciniskajiem
instrumentiem, kas ir bijusi saskare ar $o vielu.

« Revanesse® Kiss™+ nekad nedrikst izmantot krasu palielinasanai vai implantacijai kaulos, cipslas, saités
vai muskulos.

+ lzvairieties pieskarties apstradatajai zonai 12 stundas péc injekcijas un izvairieties noilgsto3as saules gaismas, UV
starojuma, ka ari liela aukstuma un karstuma iedarbibas.

« Lidz sakotnéjais pietiikums un apsartums nav izzudis, nepaklaujiet apstradato zonu intensivam karstumam
(pieméram, solarijam un saulei) vai lielam aukstumam.

« Ja ieprieks esat cietis no aukstumpumpam uz sejas, pastav risks, ka adatas darieni var veicinat jaunu
aukstumpumpu veido3anos.

+ Ja pirms arstesanas lietojat aspirinu, nesteroidos pretiekaisuma lidzeklus, asinszali, lielas devas E vitamina vai
citas tamlidzigas zales, nemiet véra, ka tie var palielinat zilumu veidosanos un asinosanu injekijas vieta.

- Pamatojoties uz lidokaina toksikologiska riska novértéjumu, pacientiem jaierobezo lietosana lidz 20 ml uz 60 kg
(130 marcinas) kermena masas gada. Lielaka daudzuma injicesanas drosiba nav noteikta.

« Lieto3anas drosiba pacientiem, kas jaunaki par 18 gadiem vai vecaki par 65 gadiem, nav noteikta.

+ Pacientus, kuriir acimredzami slimi ar bakterialam vai virusu infekcijam, gripu vai aktivu drudzi, nedrikst arstét ar
30 produktu, kamér simptomi nav izzudusi.
« Lai samazinatu iespéjamo komplikaciju risku, $o produktu drikst lietot tikai tadi veselibas apriipes specialisti, kam
ir atbilstosa apmaciba, pieredze un kuri parzina cilvéka anatomiju injekcijas vieta un ap to.

« Veselibas apripes specialisti tiek mudinati pirms arstéSanas ar saviem pacientiem parrunat visus iespéjamos miksto
audu injekcijas riskus un nodrosinat, ka pacienti ir informéti par iespéjamo komplikaciju pazimém un simptomiem.

BRIDINAJUMI

Parliecinieties, ka kastes zimogs nav bojats un sterilitate nav apdraudeéta. Parliecinieties, ka produktam nav beidzies

deriguma termin. Produkts paredzéts tikai vienreizéjai lietoanai; nelietot atkartoti. Atkartoti lietojot, pastav

infekcijas vai ar asinim parnésajamu slimibu risks.

. Pmdukta ievadisana asinsvados var izraisit embolizaciju, asinsvadu aizsprostojumu, iSémiju vai infarktu.

s par retiem, bet nopietniem nevélamiem notikumiem, kas saistiti ar miksto audu pildvielu intravaskularu

nu seja, un tas ietver islaicigus vai pastavigus redzes traucgjumus, aklumu, smadzenu isémiju vai
smadzenu asinosanu, izraisot insultu, adas nekrozi un sejas pamatstrukturu bojajumus.

- Nekavéjoties partrauciet injicé3anu, ja pacientam procediras laika vai neilgi péc tas paradas kads no Siem
simptomiem, tostarp redzes izmainas, insulta pazimes, adas balésana vai neparastas sapes.

« Intravaskularas injicésanas gadijuma pacientiem nekavéjoties jasanem mediciniska palidziba un, iespéjams,
atbilstosa veselibas apripes specialista parbaude.

Revanesse® produktu saimes produktus nedrikst lietot vietas, kur ir augsts vaskularitates limenis. Lietosana Sajas

vietas, piemeéram, virsdegunes un deguna rajona, ir izraisijusi asinsvadu embolizacijas gadijumus un simptomus,

kas atbilst acu asinsvadu oklzijai (t. i., aklumam).

UZGLABASANAS LAIKS UN UZGLABASANA
Deriguma termins ir noradits uz katra i j Uzglabat 2°-25 °C
stariem un sasalSanas.

PIEZIME: Pareiza injicésanas tehnikair |oti svariga sekmigai arstésanai un pacienta apmierinatibai. Revanesse®
Kiss™+ drikst injicet tikai praktizejoss arsts, kur3 ir kvalificets saskana ar vietéjiem likumiem un standartiem.
ledalijums uz lirces nav precizs, un tas jaizmanto tikai ka orientéjosais raditajs. Injicéejama materiala daudzumu
vislabak var noteikt pec lietotaja vizuala un taustes novertéjuma.

wl RAZOTAJS

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 43, Kanada

a un sargat no tieSiem saules

Zinojiet par jebkuru nevélamu notikumu pa talr.: (4402039669787
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SUDETIS
Kryzmmes}ungt\es hialurono rigstis... .25mg/ml
Lidokaina mg/ml (0,3% m/m)

Fosfatiniame buferiniame fiziologiniame tirpale
[Kryzmine jungtimi susieta su butandiolio diglicidilo eteriu (BDDE)]

APRASYMAS

Revanesse® Kiss™+ —tai bespalvis, bekvapis, skaidrus, vandeninis sintetinés kilmés gelis. Gelis laikomas i
anksto uzpi Svirkste. Kiekvi dézutéje yra du 1,2ml talpos Svirkstai su Revanesse®
Kiss™-+ kartu su ne daugiau kaip dviem sterilizuotomis adatomis.

TAIKYMO SRITIS / INDIKACIJOS

Naudojimas: Pavirsinés linijos ir raukslés.

Medicininés indikacijos: produktai — tai uzpildancios audiniy rekonstrukcinés medziagos, sudarytos i3 hialurono
rugsties gelio, skirto dél lipoatrofijos ir (arba) lipodistrofijos prarastam tariui atkurti ir (arba) minkstyjy audiniy
kontiro trakumams ir patologines kilmés arba po traumos atsiradusioms anatominéms deformacijoms koreguoti.
Tiksliniai pacientai yra tie, kurie pageidauja koreguoti minkstujy audiniy kontaro trakumus ir deformacijas, pavyzdziui,
suZIV susijusia lipoatrofija ir lipodistrofija.

Kosmetines indikacijos: Revanesse® Kiss™+ yra skirtas veido rauksléms gydyti, apimciai atkurti, lapoms didinti,
odai drékinti ir jdubimams kontaruoti virksciant j audinius.

GALIMAS SALUTINIS POVEIKIS

Medikai privalo informuoti pacientus, kad su kiekviena Revanesse® Kiss™+ injekcija galimos nepageidaujamos

reakcijos, kurios gali pasireiksti véliau arba is karto po injekcijos. Tai, be kita ko, gali buti:

« Suinjekcija susijusiy reakeijy, pavyzdziui, trumpalaikes eritemos, patinimo, skausmo, niezulio, spalvos pasikeitimo
ar jautrumo injekcijos vietoje, pasireiskimas. Sios reakcijos gali trukti vieng savaite;

« Injekcijos vietoje taip pat gali atsirasti mazgeliy ar patinimy;

« Prastas produkto veikimas dél netinkamos jsvirkstimo technikos;

« Svirksciant hialurono rigsties produktus buvo pastebéta zandikauli b: mas, liomair
padidéjes jautrumas. Medikai privalo atsizvelgti  Sias reakcijas klekwenu atve]u mdlwduahal

Reakdijos, kurios, kaip manoma, gali bati dél padidéjusio jautrumo, pasireiske maziau nei vieno is 1500 gydymo

atvejy. Tai buvo ilgalaike eritema, patinimas ir induracija implanto vietoje.

Sios reakeijos prasidéjo netrukus po injekcijos arba praéjus 2—4 savaitéms ir buvo apibudinamos kaip lengvos arba

vidutinio sunkumo, vidutiniSkai trunkancios 2 savaites. Paprastai i reakcija savaime praeina ir aikui begant iSnyksta.

Taciau pacientai, kuriems pasireiské padidéjusio jautrumo reakcijos, turi nedelsdami kreiptis  gydytoja, kad 3is

jvertinty ju biikle. Pacientams, kuriems pasireiské daugybinés alerginés reakcijos, neturéty bilti taikomas Sis gydymas.

KONTRAINDIKACIJOS

« Produktai neturéty biti naudojami esant jautrumui visiems vietini (ne
tik lidokainui, kaip nurodyta pakuotés lapelyje), taip pat visy laipsniy atrioventrikulinei blokadai, sinusinio mazgo
disfunkcijai, stipriam miokardo porfirijai, sup tac

« Sudétyje yra lidokaino, todél nerekomenduojama naudoti pacientams, kurie yra alergiski $iai medziagai.

« Nesvirkskite Revanesse® Kiss™-+ j akiy kontiirus (j akiy ratila arba vokus).

« Néscios ar Zindancios moterys neturéty naudoti Revanesse® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™-+ skirtas naudoti tik po oda ir jo negalima Svirksti j

« Pacientai, kuriems atsiranda hipertrofiniai randai, neturéty naudoti Revanesse® Kiss™+.

« Sudétyje yra gramteigiamy bakterijy baltymy pédsaky, todél nepatariama naudoti pacientams, kurie yra
alergiski tokioms medziagoms.

« Niekada nenaudokite Revanesse® Kiss™+ naudoti kartu su lazeriu, intensyvia pulsine 3viesa, cheminio
3veitimo ar dermabrazijos proceddromis.

« Jaunesni nei 18 mety asmenys neturéty naudoti Revanesse® Kiss™+.

« Pacientams, turintiems akne ir (arba) sergantiems kitomis uzdegiminémis odos ligomis, negalima naudoti
Revanesse® Kiss™+.

« Pacientams, kuriy lukesciai yra nejgyvendinami.

« Pacientams, turintiems autoimuniniy sutrikimy arba kuriems taikoma imunoterapija.

« Pacientams, turintiems kelias sunkias alergijas.

- Pacientams, sergantiems dmine ar létine odos liga injekcijos vietose arba 3alia jy.

« Pacientams, turintiems kresejimo defekty arba kuriems taikomas antikoaguliacinis gydymas.

« Pacientams, kurie yra jautras hialurono ragsciai.

Pacientai, kuriems nepageidaujamos uzdegiminés reakcijos tesiasi |Ig|au nei sava\tg, pnvalo nedelsdaml apie

tai pranesti gydytojui. Sios buklés turi bti gydomos

Apie visas kitas nepageidaujamas reakcijas reikia pranesti (IESIOgIa\ jgaho(am Revanesse® produktq grupés

platintojui ir (arba) tiesiogiai Prollenium Medical Technologies Inc. jmonei.

VARTOJIMAS IR DOZAVIMAS

« Revanesse® Kiss™+ turéty Svirksti tik kvalifikuoti medikai, apmokyti tinkamos veido rauksliy uzpildymo
technikos, arba tik jiems tiesiogiai priziarint.
« Prie$ pradedant gydyti pacientus, juos reikia informuoti apie prietaiso indikacijas, kontraindikacijas ir galimg
nepageidaujama Salutinj poveikj.
« Gydoma sritis turi bati kruopsciai dezinfekuojama. Svirksti tik steriliomis salygomis.

« Produkta virkskite létai, kuo Svelniau spausdami.

« Revanesse® Kiss™+ ir su juo supakuotos adatos skirtos tik vienkartiniam naudojimui. Nenaudoti pakartotinai.
Naudojant pakartotinai, kyla infekcijos arba krauju plintanciy ligy perdavimo pavojus.

« Prie3 injekija 30 minuciy palaikykite produkta kambario temperatiroje.

« Jei oda pabala (tampa bly3ki), injekcija reikia nedelsiant nutraukti ir ta sritj masazuoti, kol oda vél taps
normalios spalvos.

« Pries Svirksdami, stumkite Svirkto stamoklj, kol ant adatos galiuko pasirodys nedidelis laselis.

Jos gal usikiméti i sukelti embolja.
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ATSARGUMO PRIEMONES

« Jei intravaskulinés injekcijos atliekamos per klaida, toksinis poveikis pasireiskia per 1-3 minutes (todél gydytojas
ir pacientas turi bati budras klaid 3

- Lidokaino poveikis gali sumazéti, jei infuzija atliekama uzdegimo ar infekdijos srityje.

- Ypatingg demesj reikia skirti pacientams, kuriems pasireiskia daliné arba visiska atrioventrikuliné blokada, nes
vietiniai anestetikai gali slopinti miokardo laidumg pacientams, sergantiems iSplitusia kepeny liga arba sunkiu
inksty funkcijos sutrikimu, sergantiems epilepsija, kuriems pasireiSkia kvépavimo nepakankamumas, senyvo
amZiaus pacientams, pacientams, kuriy bendra sveikatos baklé prasta, vartojantiems Il klasés antiaritminius
vaistus (pvz,, amiodarona), pacientams, kurie dél galimo papildomo poveiki i turi bati atidziai priziarimi
qydytojo, jskaitant ir pacientams, iems amine porfirija.

« Lidokainas turéty biti atsargiai naudojamas pacientams, kurie vartoja kitus vietinius anestetikus arba preparatus,
kuriy struktdra panasi j vietiniy amidiniy anestetiky, pvz., tam tikrus antiaritminius vaistus, tokius kaip
meksiletinas ir tokainidas, nes gali kauptis sisteminis toksinis poveikis.

« Be tiesioginio anestetiky poveikio, vietiniai anestetikai gali turéti labai silpn poveikj kognityvinéms funkdjoms ir
judesiy koordinacijai bei laikinai paveikti somatomotiluma ir budrumg. Priklausomai nuo dozés, vietiniai anestetikai
qali turéti labai nedidelj poveikj psichikos funkcijoms ir laikinai sutrikdyti judesius bei judesiy koordinacija.

« Revanesse® Kiss™+ neturéty biiti Svirksciamas j sritj, kurioje jau yra kito uzpildo, nes néra Klinikiniy duomeny
apie galimas reakcijas.

« Revanesse® Kiss™-+ negalima 3virksti j sritj, kurioje yra nuolatinio uzpildo arba implantas.

« Yra Zinoma, kad hialurono rigsties produktai nesuderinami su ketvirtinémis amonio druskomis, pavyzdziui,
benzalkonio chloridu. Revanesse® Kiss™+ negali turéti salycio su $ia medziaga arba medicininiais prietaisais,
turéjusiais salyt] su $ia medziaga.

« Revanesse® Kiss™+ negali buti naudojamas kratims didinti arba implantavimui j kaulus, sausgysles, raicius ar
raumenis.

+ 12 valandy po injekcijos nelieskite gydomos srities ir venkite ilgalaikio saulés spinduliy, Kissvioletiniy spinduliy,
taip pat didelio 3alcio ir kar3cio poveikio.

« Nelaikykite gydomos srities dideliame karstyje (pvz., soliariume, deginantis) ar 3altyje, kol neinyks pirminis
patinimas ir paraudimas.

« Jei anksciau sirgote veido pasleline, yra rizika, kad adatos diriai gali paskatinti dar vieng piislelinés protrikj.

« Jei pries gydyma vartojate aspiring, nesteroidinius vaistus nuo uzdegimo, jonazole, dideles vitamino E papildy
dozes ar panasius vaistus, atminkite, kad jie gali padidinti mélyniy atsiradima ir kraujavima injekcijos vietoje.

« Remiantis lidokaino toksikologinés rizikos vertinimu, pacientams reikéty skirti ne daugiau kaip 20 ml 60 kg kino
mases per metus. Saugumas Svirk3ciant didesnj kiekj nenustatytas.

+ Saugumas naudojant jaunesniems nei 18 mety arba vyresniems nei 65 mety pacientams nenustatytas.

« Pacientai, akivaizdziai sergantys bakterinémis ar virusinémis infekcijomis, gripu ar aktyviai karsciuoj neturéty
bati gydomi, kol neisnyks simptomai.

« Siekiant sumazinti galimy komplikacijy rizika, $j vaista turi naudoti tik atitinkama iSsilavinima ir patirt] turintys
sveikatos prieZitros specialistai, iSmanantys anatomija injekijos vietoje ir aplink ja.

« Sveikatos prieziuros specialistai pries gydyma su pacientais raginami aptarti visa galima minkstiesiems audiniams
keliamg injekcijy rizik ir pasirdpinti, kad pacientai Zinoty galimy komplikacijy pozymius ir simptomus.

ISPEJIMAS
Patikrinkite, ar dézutés plomba nepaZeista r produktas yra sterilus. Patil
laikas. Produktas skirtas tik vienkartiniam naudojimi pakanctlnal nenaudon Naudo]am pakartctlnal, kyla
infekcijos arba krauju plintanciy ligy perdavimo pavojus.
« Produktas, patekes j kraujagysle, gali sukelti embolizacija, kraujagysliy uzsikimsima, iemija arba infarkta.
+ Pranesta apie retus, bet sunkius nepageidaujamus reiSkinius, susijusius su minkStujy audiniy uzpildy intravaskuline
injekcija j veida, jskaitant laikinus ar nuolatinius regéjimo sutrikimus, akluma, smegeny iSemija ar kraujavima j
smegenis, sukeliantj insulta, odos nekroze ir pagrindiniy veido struktary pazeidimus.
« Nedelsiant nutraukite injekcija, jei procediiros metu arba netrukus po jos pacientui pasireiskia bet kuris i toliau
iSvardyty simptomuy, jskaitant regéjimo pokycius, insulto pozymius, odos blyskuma ar nejprasta skausma.
« Atlikus intravaskuling injekcija, pacientams turi biti suteikta skubi medicininé pagalba ir, galbit, atliktas atitinkamo
sveikatos priezidros specialisto jvertinimas.
Revanesse® grupés produkty negalima naudoti tose srityse, kuriose yra daug kraujagysliy. Naudojant Siose srityse,
pavyzdziui, glabelés ir nosies srityje, pasitaiké kraujagysliy embolizacijos atvejy ir simptomy, atitinkanciy akiy
kraujagysliy okliuzijq (t.y. aklumas).

GALIOJIMO LAIKAS IR LAIKYMAS

Galiojimo laikas nurodytas ant kiekvienos pakuotes atskirai. Laikyti 2—25 °C temperatiroje, saugoti nuo tiesioginiy
saules sp‘mduliq ir uiialimc

PASTABA: K: ir pacientas biity labai svarbu naudoti teisinga injekcijy technika.
Revanesse® KISS + gali Svirksti tik medlkas, turlnm atitinkama kvalifikacij pagal vietos jstatymus ir standartus.
Ant Svirksto esanti gradacija néra tiksli ir turéty bt naudojama tik orientacijai. [virkiciamos medziagos kiekj
geriausia nustatyti vizualiai ir lytéjimo budu.

ul GAMINTOJAS

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4@3, Kanada

n dukto galioj

Apie bet kokj nepageidaujama reikinj prasome pranesti tel. (44)02039669787
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KOMPOZIZZJONI

Rabta inkrocjata mal-acidu hijaluroniku... 25mg/ml
Lidokaina.... ..3mg/ml (0.3% w/w)
F'salina newtralizzat bil-fosfat

[Rabta inkrocjata ma' Butandiol-diglycidylether (BDDE)]

DESKRIZZJONI

Revanesse® Kiss™+ huwa gel bla kulur, bla ria, trasparenti u milwiem ta’ origini sintetika. II-gel jinhazen f'siringa
mimlija ghal-lest li tintrema wara i tintuza. Kull kaxxa fiha zewg siringi ta' 1. 2ml ta' Revanesse ® Kiss™-+ flimkien
ma " sa zewq labar sterilizzati.

MEDDA / INDIKAZZJONIUJIET TAL-APPLIKAZZJONI

Naudojimas: Linji superficjali u tikmix.

Indikazzjonijiet Medi: Il-prodotti huma materjali rikostruttivi tat-tessut Iljokkupaw\ \spazlu magfimula minn gel
tal-acidu lihuwa indikat ghar-restawr tal-volum mitluf mil-lip u/jew korrezzjoni
ta' nuqqasijiet fil-kontorn u deformitajiet anatomici ta' origini patologika jew waratvawma f'tessut artab.
Pazjenti mahsuba huma dawk Ii jixtiequ I-korrezzjoni ta' defi¢jenzi fil-kontorn u deformazzjoni fit-tessut artab, bhal
lipoatrofija assocjata mal-HIV u lipodistrofija.

Indikazzjoni Kozmetika: Revanesse® Kiss™+ huwa indikat ghat-trattament tar-ritidi tal-wicc, ir-restawr tal-volum,
iz-zieda fix-xoffa, I-idratazzjoni tal-gilda u I-kontorn ta' depressjonijiet permezz ta' injezzjoni fit-tessut.

EFFETTI SEKONDARJI ANTICIPATI

It-tobba ghandhom jinfurmaw lill-pazjenti li ma' kull injezzjoni ta' Revanesse  Kiss™ hemm reazzjonijiet avversi

potenzjali li jistghu jkunu tardivi jew isehhu immedjatament wara |-injezzjoni. Dawn jinkludu, imma m'humiex

limitati ghal:

« Jistghu jsehhu relatati mal-injezzjoni, bhal eritema nefha, ugigh, hakk, tibdil fil-kulur
jew sensittivita fis-sit tal-injezzjoni. Dawn ir-reazzjonijiet jistghu jdumu gimgha.

« Noduli jew ebusija huma possibbli wkoll fis-sit tal-injezzjoni.

« Prestazzjoni hazina tal-prodott minhabba teknika ta' injezzjoni mhux xierqa.

« Nekrozi glabellari, formazzjoni ta' axxess, granulomi u sensittivita eccessiva kollha gew irrappurtati b'injezzjonijiet ta'
prodotti ta" acidu hijaluroniku. Huwa importanti i t-tobba jikkunsidraw dawn ir-reazzjonijiet fuq bazi ta' kaz b’ kaz.
Reazzjonijiet mahsuba li huma ta' sensittivita eccessiva fin-natura gew irrappurtati f' ingas minn wiehed minn kull

1500 trattament. Dawn kienu jikkonsistu minn eritema fit-tul, neffia u ebusija fis-sit tal-impjant.

Dawn ir-reazzjonijiet bdew fm wara |-i |n]ezz]um jew wara dewmien ta' 2 4gimghat u gew deskitti bhala hfief

jew moderati, b'tul medju ta' ikament, din i

maz-zmien. Madankollu, huwa m\peratlwl\ paZJenn b'reazzjonijiet tat- tlp ta’ sensittivita e(cesswa jikkuntattjaw

lit-tabib taghhom i ghal joni. Pazjenti b' ijiet allergici multipli ghandhom jigu

eskluzi mit-trattament.

KONTRAINDIKAZZJONIJIET

« l-prodotti huma kontraindikati f'kazijiet ta' sensittivita eccessiva ghall-anestetici lokali kollha tat-tip amide
(mhux biss ghal lidokaine kif indikat fil-fuljett ta" taghi), kif ukoll ghall-gradi kollha ta’ imblokk atrijoventrikulari,
disfunzjoni tan-nodi tas-sinus, tnaqgis sever fil jaka, porfirja, takikardija

« Fih Lidokaina u huwa kontraindikat ghal pazjenti bi storja ta' allergiji ghal mater]al bhal dan.

- Tinjettax Revanesse © Kiss™-+ fil-kontorni tal-ghajnejn (fic-cirku tal-ghajnejn jew fil-kpiepel tal-ghajnejn).

- Nisa tqal, jew nisa waqt it-treddigh m'ghandhomx jigu kkurati b'Revanesse ® Kiss™+.

« Revanesse® Kiss™+ huwa intenzjonat biss ghal uzu minn gol-gilda u m'ghandux jigi injettat gol-vini. Dan jista'
jostakola ujista'jikkawza embolizmu.

« Pazjenti I|jlzwluppaw clkatrlcl |pemoﬁ(| m gﬁandhumxﬂgu kkurati b Revanesse Kiss™+.

« Fihtraccita’ proteil ittiviuh hal pazj ta'allergiji jal bhal dan.

« Qatt m'ghandek tuza Revanesse “‘K\ss"“ flimkien ma' trattament bil-lejzer, b'dawl pulsanti qawwi, tqaxxir kimiku
jew dermabrasjoni.

« Nies tafit it-18-il sena m'ghandhom jigu kkurati b'Revanesse® Kiss™+.

« Pazjenti b'akne u / jew mard i juiehor tal-gilda m'

« Pazjenti b'aspettattivi mhux milfuga.

« Pazjenti b'disturbi awtoimmuni jew taht immunoterapija.

« Pazjenti b'allergiji severi multipli.

« Pazjenti b'mard akut jew kroniku tal-gilda fi jew qrib is-siti tal-injezzjoni.

« Difetti tal-koagulazzjoni jew taht terapija kontra I-koagulazzjoni.

« Pazjenti b'sensittivita ghall-acidu hijaluroniku.

Huwa imperattiv li pazjenti b'reazzjonijiet inflammatorji avversi li jippersistu ghal aktar minn gimgha jirrappurtaw

danimmedjatament lit-tabib taghhom. Dawn il-kundizzjonijiet ghandhom jigu kkurati kif jixraq {ie: kortikosterojdi

jew antibijotici}. It-tipi I-ofira kollha ta' reazzjonijiet avversi ghandhom jigu rrappurtati direttament lid-distributur

awtorizzat tal-familja ta' prodotti Revanesse® u / jew lil Prollenium Medical Technologies Inc. direttament.

AMMINISTRAZZJONI U DOZAGG

« Revanesse® Kiss™-+ ghandu jidi injettat biss minn jew taht is-supervizjoni diretta ta' tobba kwalifikati li gew
imharrga fuq it-teknika xierqa tal- injezzjoni ghall-mili ta' tikmix fil-wicc.

« Qabel ma I-pazjenti jigu kkurati, ghandhom jigu infurmati bl-indikazzjonijiet tal-apparat kif ukoll bil-
kontraindikazzjonijiet tieghu u bl-effetti sekondarji potenzjali mhux mixtieqa.

« lz-zona i trid tigi kkurata ghandha tigi ddizinfettata sewwa. Kun zqgur li tinjetta biss taht kundizzjonijiet sterili.

« Injetta |-prodott bil-mod u applika I-ingas ammont ta' pressjoni mefitiega.

« Revanesse® Kiss™-+ u |-labar ippakkjati miegfiu ghandhum jintuzaw darba biss. Tuzax mill-gdid. Jekk jergghu
jintuzaw, ikun hemm riskju ta' infezzjoni jew trazmissjoni ta' mard jittiehed mi

« Zomm il-prodott fit-temperatura tal-kamra ghal 30 minuta qabel l-injezzjoni.

« Jekk il-gilda tinbidel f'kulur abjad (ibbjankar), I-injezzjoni ghandha titwaqqaf immedjatament, u z-zona
ghandha tigi mmassaggjata sakemm il-gilda terga' lura ghall-kulur normali taghha.

« Qabel tinjetta, aghfas fug il-planger tas-siringa sakemm tidher gatra zghira fit-tarf tal-labra.

jigu kkurati b'Revanesse® Kiss™+
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PREKAWZJONIJIET

« Jekk l-injezzjonijiet intravaskularijsiru bi zball, |-effett tossiku jigi nnotat fi zmien 1-3 minuti (ghalhekk it-tabib u
I-pazjent ghandhom jogoghdu attenti f'kaz ta' zball).

« L-effett tal-lidokaina jista' jitnaqgas jekk l-infuzjoni ssefih f'zona ta' infiammazzjoni jew infezzjoni.

- Ghandha tinghata attenzjoni specjali lil pazjenti bimblokk atrijoventrikulari parzjali jew shih minhabba
i l-anestetici lokali jistghu jrazznu |-konduzzjoni mijokardijaka f'pazjenti b'mard avvanzat tal-fwied jew
indeboliment sever tal-kliewi, f'pazjenti b'epilessija, f'pazjenti b'insufficjenza respiratorja, fl-eta anzjana,
f'pazjenti bi stat ta' sahifia generali batut, f'pazjenti i qed jircievu antiarritmici tal-klassi Il (ez. amiodarone), li
ghandhom ikunu taht supervizjoni medika mill-qrib inkluz elettrokardjogramma minhabba z-zieda possibbli ta'
effetti kardijaci, u fl-afihar nett 'pazjenti b'porfirja akuta.

« Il-idokaina ghandu jintuza b'kawtela f'pazjenti Ii jircievu anestetici topici ofira jew agenti bi similaritajiet
strutturali ghal anestetici lokali tat-tip amide, ez. certi antiarritmici, bhal mexiletine u tocainide, peress li l-effetti
tossici sistemici jistghu jkunu kumulattivi.

+ Minbarra -effett anestetiku dirett, I-anestetici lokali jistghu jezercitaw effett hafif hafna fug il-funzjoni konjittiva
u I-koordinazzjoni tal-moviment u jistghu jaffettwaw temporanjament is-somatomotilita u l-vigilanza. Skont
\d doza anestenrl Iukah ||sta jkollhom effett zghu hafna fug il-funzjoni mentali u jistghu temporanjament

« Revanesse® Kiss™+ mghandux jigi injettat f'zona li d\ga fiha prodott tal-mili iehor peress li m'hemmx data
klinika disponibbli dwar reazzjonijiet possibbli.

« Revanesse® Kiss™-+ m'ghandux jigi injettat f'zona fejn hemm mili jew impjant permanenti.

« II-prodotti tal-acidu hijaluroniku ghandhom inkompatibilita magfirufa ma' melfi tal-ammonju kwaternarju bhal
klorur tal-benzalkonium. Jekk joghgbok zgura li Revanesse ® Kiss™+ gatt majigi f'kuntatt ma’ din is-sustanza jew
strumentazzjoni medika li giet f’kuntatt ma' din is-sustanza.

« Revanesse® Kiss™+ qatt m'qhandu jintuza ghat-tkabbir tas-sider, jew ghall-impjantazzjoni fl-ghadam, fit-
tendini, fil-ligament jew fil-muskoli.

« Evita li tmiss iz-Zona ttrattata ghal 12-il siegha wara I-injezzjoni u evita espozizzjoni fit-tul ghad-dawl tax-xemx,
UV, kif ukoll kesha u shana estremi.

« Sakemm in-neffia u I-imura inizjali jkunu fiequ, tesponix iz-zona ttrattata ghal shana intensa (ez. solarju u
tixmix) jew kesha estrema.

« Jekk fil-passat kont thati minn infafet tal-kesha fil-wic¢, hemm ir-riskju li t-toqob tal-labra jitghu jikkontribwixxi
ghal eruzzjoni ofira ta' infafet tal-kesha.

« Jekk ged tuza aspirina, medicini antiinflammatorji mhux sterojdi, St. John's Wort ta dozi gholjin ta' supplimenti
ta' Vitamina E qabel il-kura jew kwalunkwe medicina simili, kun konxju li dawn jistghu jzidu t-tbengil u I-fsada
fis-sit tal-injezzjoni.

« Abbazi ta' valutazzjoni tossikologika tar-riskju ghal lidokaina, il-pazjenti ghandhom ikunu limitati ghal 20 mL ghal
kull 60 kg (130 libra) ta’ massa tal-gisem fis-sena. Is-siqurta tal-injezzjoni ta' ammonti akbar ma gietx stabbilita.

« Is-sigurta ghall-uzu f'pazjenti tafit it-18-il sena jew aktar minn 65 sena ma dietx stabbilita.

« Pazjenti li huma morda b'mod vizibbli, binfezzjonijiet batterici jew virali, influwenza, jew deni attiv m'ghandhomx
jigu kkurati qabel ma jghaddulhom is-sintomi.

« Sabiex jitnagqsu r-riskji ta" kumplikazzjonijiet potenzjali, dan il-prodott ghandu jintuza biss minn professjonisti
tal-kura tas-safifa i ghandhom tafirig, esperjenza xierqa, u li huma infurmati dwar I-anatomija fis-sit tal-
injezzjoni u tal-madwar.

« Il-prattikanti tal-kura tas-safiia huma mhegda jiddiskutu r-riskji potenzjali kollha ta' injezzjoni tat-tessut
artab mal-pazjenti taghhom qabel il-kura u jizguraw i |-pazjenti jkunu konxji mis-sinjali u s-sintomi ta'
kumplikazzjonijiet potenzjali.

TWISSUJIET

Ikkonferma li s-sigill fug il-kaxxa ma jkunx miksur uli I-isterilita ma gietx kompromessa. Ikkonferma li I-prodott ma

skadiex. Il-prodott ghandu jintuza darba biss; tergax tuzah. Jekk jergghu jintuzaw, ikun hemm riskju ta' infezzjoni

jew trazmissjoni ta" mard jittiehed mid-demm.

o L ital-prodott fil-vazkulatura tista' t | ghal okkluzjoni tal-vini, iskemija, jew infart.

- Gew irrappurtati avvenimenti avversi rari izda serji asso¢jati mal-injezzjoni intravaskulari ta' mili tat-tessut artab
fil-wicc u jinkludu indeboliment temporanju jew permanenti tal-vista, nuqqas ta' dawl, iskemija cerebrali jew
emorragija cerebrall, li jwasslu ghal puplesija, nekrozi tal-gilda, u hsara lill-istrutturi tal-wic¢ sottostanti.

« Waqqaf l-injezzjoni immedjatament jekk pazjent juri xi wiehed mis-sintomi li gejjin, inkluz tibdil fil-vista, sinjali
ta' puplesija, ibbjankar tal-gilda, jew ugigh mhux tas-soltu matul jew ftit wara I-procedura.

« II-pazjenti ghandhom jircievu attenzjoni medika fil-pront u possibbilment evalwazzjoni minn specjalista xieraq
tal-kura tas-safiha jekk issefifi injezzjoni intravaskulari.

Il-familja ta' prodotti ta' Revanesse ® m'ghandhiex tintuza f'zoni li ghandhom vaskularita gholja. L-uzu f'dawn

iz-zoni bhar-regjun tal-glabella u l-imnieher irrizulta f'kazijiet ta' embolizzazzjoni vaskulari u sintomi konsistenti

ma' okkluzjoni tal-vini okulari (i.e.: nuggas ta' dawl).

ZMIEN KEMM IDUM TAJJEB U HAZNA .

L-iskadenza hija indikata fug kull pakkett individwali. Ahzen bejn 2°-25° C, u pprotegi mid-dawl tax-xemx dirett
ul-iffrizar.

NOTA: It-teknika ta' injezzjoni korretta hija kru¢jali ghas-success tal-kura u ghas-sodisfazzjon tal-pazjent.
Revanesse® Kiss™+ ghandu jigi injettat biss minn prattikant ikkwalifikat skont il-ligijiet u l-istandards lokali.
Il-gradwazzjoni fuq is-siringa mhijiex preciza u ghandha tintuza biss bhala gwida. L-ammont ta' materjal li ghandu
jigi injettat jigi ddeterminat I-ahjar permezz ta" valutazzjoni vizwali u tattili mill-utent.

wd MANIFATTUR

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 43, il-Kanada

Irrapporta kwalunkwe avveniment avvers lil, Tel: (44)02039669787
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ZLOZE|

Zoswetovana kysehna hya\uronova .25 mg/ml
Lidokaif 3 mg/ml (0, 3%0b])
Vo fyziologickom roztoku pufmvanom fosfatom
[Zosietovanie s butandiol-diglycidyléterom (BDDE)]

OPIS

Revanesse® Kiss™+ je bezfarebny, transparentny a vodnaty gél syntetického povodu bez zapachu. Gél je
uchovavany vo vopred naplnenej jednorazovej striekacke. Kazdé balenie obsahuje dve 1,2ml striekacky s gélom
Revanesse® Kiss™+a az dve sterilizované ihly.

ROZSAH APLIKACIE/INDIKACIE

Aplikacia: Povrchové Giary a vrasky.

Zdravotnicke indikacie: Tieto produkty st materialy na priestorov rekonstrukiu tkaniv. Skladaji saz gélovej kyseliny
hyaluronovej, ktora je indikovan na obnovenie straty objemu v ddsledku lipoatrofie/lipodystrofie a/alebo korekcie
deficitu kontur a anatomickych deformit patologického alebo traumatologického pavodu v mékkych tkanivéch.
Cielovou skupinou pacientov si pacienti, ktorf vyzaduji korekeie deficitu kontir a deformity makkého tkaniva,
napriklad v dosledku lipoatrofie a lipodystrofie stivisiacej s ochorenim HIV.

Kozmetické indikacie: Gél Revanesse® Kiss™+ je indikovany na oSetrenie tvarovych rytid, obnovu objemu,
vyplnenie pier, zaistenie hydratacie pokozky a vyplnenie priehlbin formou injekénej aplikcie do tkaniva.

PREDPOKLADANE VEDLAJSIE UCINKY

Lekari musia informovat' pacientov o tom, Ze s kazdou injekciou gélu Revanesse® Kiss™+ sa spajaji potencidlne

neziaduce reakcie, ktoré sa mozu vyskytnit ihned' po injekénej aplikacii, alebo az po uplynuti urcitého casu. Ide

(nielen) o nasledujiice neziaduce reakcie:

« Mozu sa vyskytnit reakcie stvisiace s injekciou, ako napriklad prechodny erytém, opuchnutie, bolest, svrbenie,
strata/zmena zafarbenia alebo citlivost na mieste injekénej aplikacie. Tieto reakcie mozu trvat jeden tyzder.

« Na mieste injekcnej aplikdcie sa mozu vytvorit aj hrcky alebo stvrdnuté miesta.

« Nedostatocna tcinnost produktu v ddsledku nevhodnej techniky injekénej aplikacie.

« V stvislosti s injekénymi aplikdciami produktov s obsahom kyseliny hyalurnovej sa taktiez uvadza vyskyt
glabelérnej nekrozy, vytvorenie abscesu, granulémy a precitlivenost. Lekari by mali takéto reakcie zohladnovat
na zaklade individudlneho pristupu.

Reakie, ktorych charakter bol hodnoteny ako precitlivenost, boli vykazované v menej nez jednom z kazdych 1500

o3etreni. Zahriiali dlhodoby erytém, opuchnutie a stvrdnutie miesta implantacie.

Tieto reakcie sa vyskytli bud krétko po injekénej aplikécii, alebo v obdobi po uplynuti 2 — 4 tyzdiiov, boli vykazované

ako mierne alebo stredne zévazné a ich priemerné trvanie bolo 2 tyzdne. Tato reakcia sa spravidla casom sama

strati. Je v3ak doleZité, aby sa pacienti s reakciami precitlivenosti bezodkladne obratili na svojho lekdra a poziadali o

hodnotenie. Pacienti s viacerymi alergickymi reakciami by mali byt z o3etrenia vyradent.

KONTRAINDIKACIE

+ Produkty si kontraindikované v pripadoch precitivenosti na vetky lokdne anestetika amidového typu (nielen na lidokain,
akc je uvedene v plsomnej mforma(u pre pcuzwatelov) aku v pripade v3etkych stupriov amoventnkulame; blokady,
dysfunkie sir , myokardu, porfyrie, dmych tachykardii.

« Obsahuje lidokain a je y pre pacientov s alergif na takyto materidl.

« Neaplikujte gél Revanesse® Kiss™+ do ocnych kontdr (ocné kruhy ani viecka).

« Tehotné ani dojciace zeny by nemali byt o3etrované gélom Revanesse® Kiss™+.

« Gél Revanesse® Kiss™+ je urceny iba na intradermélne pouzitie a nesmie sa injekéne aplikovat do krvnych ciev.
V opatnom pripade hroziriziko oklizie a nasledného embolizmu.

« Pacienti s hypertrofickjm zlazvenlm hy nemali byt osetrovani gélom Revanesse‘J Kiss™+.

+ Obsahuje stopové prvky ] bielkovin a je k dik
anamnézou alergii na takyto material.

- Nikdy nepouzivajte gél Revanesse® Kiss™-+ spolu s laserom, intenzivnym pulznym svetlom, chemickym pilingom
ani o3etreniami, pocas ktorych dochadza k abrazii pokozky.

« Osoby mladsie ako 18 rokov by nemali byt o3etrované gélom Revanesse® Kiss™+.

« Pacienti s akné ani inymi zépalovymi ochoreniami pokozky by nemali byt o3etrovani gélom Revanesse® Kiss™+.

- Pacientis nednsmhnute\nyml ocakavaniami.

« Pacienti s autoi horeniami alebo

« Pacienti s viacerymi typmi zavaznych alergi.

« Pacienti s akitnym alebo chronickym ochorenim pokozky na miestach injekénej aplikacie alebo v ich blizkosti.

« Poruchy koagulcie alebo podstupujiici antikoagulacni liecbu.

« Pacienti citlivi na kyselinu hyalurdnovi.

Je dolezité, aby pacienti s neziaducimi zapalovymi reakciami, ktoré pretrvavajd dihsie nez jeden tyzded, bezodkladne

oznamili tiito skutocnost lekdrovi. Tieto stavy by mali byt liecené vhodnymi spdsobmi (napriklad kortikosteroidmi

alebo antibiotikami). VSetky ostatné typy neZiaducich reakcii je potrebné priamo nahldsit autorizovanému

distribitorovi radu produktov Revanesse® alebo spolocnosti Prollenium Medical Technologies Inc.

PODAVANIE A DAVKA

« Gél Revanesse® Kiss™+ by mali injekéne aplikovat vylucne kvalifikovani lekdri vySkoleni v oblasti sprévnej
injekcnej aplikdcie na vyplnanie tvarovych vrasok, alebo by aplikdcia gélu mala prebiehat pod ich dohfadom.

« Pred o3etrenim pacientov je potrebné informovat pacientov o indikéciach pomacky, ako aj o kontraindikéciach
amoznych neziaducich vedlajsich dcinkoch.

« Oblast o3etrenia musf byt dokladne a. Injekénd aplikdciu vykonavajte vylucne v sterilnjch podmienkach.

« Produkt injekcne aplikujte pomaly a pouZite najnizsi potrebny aplikacny tlak.

« Produkt Revanesse® Kiss™+ a pribalené ihly st urcené iba na jedno pouZitie. NepouZivajte opakovane. V pripade
opakovaného pouzitia hrozi riziko infekcie alebo prenosu krvou prenasanyich ochoreni.

« Pred injekénou aplikéciou ponechajte produkt 30 minit v prostredni s izbovou teplotou.

« Ak pokozka zbledne (zosinavie), injekéna aplikacia by sa mala okamdite zastavit a dandi oblast je potrebné
masirovat dovtedy, kym sa neobnovi normalna farba pokozky.

« Predinjekénou aplikaciou zatlacte na piest striekacky dovtedy, kym na hrote ihly nebude viditelnd mala kvapocka.

y pre pacientov s
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PREVENTIVNE OPATRENIA

« Ak podate intravaskuldmu injekciu omylom, toxicky vplyv bude badatelny do 13 mindt (aby boli lekar a pacient
v pripade chyby ostraiti).

« Ak podéte infiiziu na mieste zapalu alebo infekcie, vplyv lidokainu sa moze zn

« Zvl&tnu pozornost je potrebné venovat pacientom s Ciastocnou alebo tplnou atrioventrikularnou blokadou, kedze
lokdIne aplikované anestetikd mozu potlacat vedenie v myokarde u pacientov s pokrocilym ochorenim pecene
alebo zévaznym poskodenim funkcie obliciek, u pacientov s epilepsiou, respiracnym zlyhanim, u starSich pacientov,
u pacientov so vieobecne nepnazmvym zdvavotnym stavom, u pacientov uzivajlicich antlarytm\ka MIl. medy
(napriklad amlodamn) ktori musia byt pod it i I dohladom (vré
dosledku mozného zvysenia intenzity vplyvu na srdce, a napokon u pacientov s akitnou porfyriou.

. leokam by sa mal pouzivat uvézlivo u pacientov prijimajticich iné lokalne anestetik alebo latky, ktoré s

élne podobné lokdlnym ikam amidového typu (napriklad niektoré antiarytmiké, ako napriklad
mexiletin a Iokamd) kedze systemove toxické vplyvy mozu byt kumulativne.

+ LokdIne anestetikd mozu okrem priameho anestetického vplyvu vykazovat aj velmi mierny vplyv na kognitivnu
funkciu a koordinaciu pohybov, a docasne mozu ovplyvnit somatomotilitu a ostrazitost. V zavislosti od davky
mozu lokalne anestetikd vykazovat aj velmi maly vplyv na mentalnu funkciu a mozu docasne narisat pohyb
ajeho koordindciu.

« Gél Revanesse® Kiss™+ by sa nemal injekéne aplikovat do miest obsahujicich iny vypliiovy produkt, kedZe nie sii
k dispozicii ziadne klinické tdaje o moznych reakciach.

« Gél Revanesse® Kiss™-+ by sa nemal injekéne aplikovat do miest s trvalou vypliiou alebo implantatom.

« Produkty s obsahom kyseliny hyalurnovej vykazuji znamu ibilitu so solami Stvormocného ¢pavku,
napriklad benzalkénium chlorid. Dbajte na to, aby sa gél Revanesse® Kiss™+ nikdy nedostal do kontaktu s touto
Iatkou ani zdravotnickym vybavenim, ktoré sa dostalo do kontaktu s touto ltkou.

« Gél Revanesse® Kiss™+ by sa nikdy nemal pouzivat na zvécSovanie prsnikov ani na implantaciu do kosti, Sliach,
vdziv ani svalstva.

« 12 hodin po injekénej aplikcii sa nedotykajte osetrenej oblasti a vyhnite sa dlhodobej expozicii sinetnému
Ziareniu, UV Ziareniu, ako aj extrémnemu chladu a teplu.

« O3etrend oblast az do vymiznutia opuchov a scervenania nevystavujte extrémnemu teplu (napriklad solarium
alebo opalovanie) ani extrémnemu chladu.

« Ak ste v minulosti trpeli tvarovymi oparmi, hrozi riziko dal3ich erupcii oparov spdsobenyich ihlovymi punkciami.

+ Ak pred oSetrenim uzijete aspirin, nesteroidné protizapalové lieky, doplnky znacky St. John's Wort s vysokymi
davkami vitaminu E alebo podobné lieky, upozoriujeme, Ze tieto produkty mozu zvySovat intenzitu podliatin a
krvacania na mieste injekcnej aplikécie.

- Na zdklade hodnotenia toxikologického rizika lidokainu by maximélna rocné davka pre pacientov mala
predstavovat 20 ml na 60 kg (130 libier) telesnej hmotnosti. Bezpecnost injek¢nej aplikdcie vécSich mnozstiev
nebola hodnotend.

« Bezpecnost pouitia u pacientov mladsich ako 18 rokov alebo starsich ako 65 rokov nebola stanovend.

+ Pacienti, ktori st viditelne chori, napr. trpia bakteridinymi alebo virusovymi infekciami, chripkou alebo maji
hortcku, by nemali hyt osetrem az do vymiznutia symptomov.

« Sciefom minimali ikdciiby
svhodnym skolenlm a skusenustaml, klory ma pozadu]ute znalusn anammle a okclla m\esta |n|ekmej apllka(le
+ Odborny

tkaniv este pred samo(nym o3etrenim a mal by zaistit, aby poznali pnznaky a symp\cmy moznych komphka(u

VAROVANIA

Skuntmlujte (i pecat na baleni nie je poskodend a ¢i nedoslo k namsemu stenhty Overte, i neuplynul dalum

exspiracie produktu. Produkt je urceny iba na jedno poufitie — ho V pripad

pouzitia hrozi riziko infekcie alebo prenosu krvou prenasanych ochoreni.

« Aplikcia produktu do cievneho systému moze viest k embolizécii, okl(zii ciev, ischémii alebo infarktu.

« V stivislosti s intravaskularnou injekcnou aplikiciou vyplni makkych tkaniv tvdre sa uvadzaju zriedkavé, ale
zdvazné neziaduce udalosti, medzi ktoré patria docasné alebo trvalé zhorsenie zraku, slepota, mozgové ischémia
alebo krvacanie, ktoré vedie k porazke, nekrdza pokozky a poskodenie zakladnych tvarovych Struktar.

+ Okamite zastavte injekénd aplikciu, ak pacient vykazuje niektory z nasledujucich symptémov: zmeny videnia,
priznaky mrtvice, zblednutie pokozky alebo neobvykla bolest pocas procediiry i krétko po jej ukonent.

« Ak dojde k intravaskuldmej injekénej aplikdcii, pacienta by mal bezodkladne prehliadnut prislusny odborny
zdravotnicky persondl — $pecialista.

Rad produktov Revanesse” by sa nemal pouzivat na miestach s intenzivnou vaskularitou. PouZitie v takychto

oblastiach (napriklad priecelie alebo oblast nosa) viedlo k pripadom cievnej embolizécie a symptémom

konzistentnym s okltiziou ocnych ciev (t. j. slepota).

ZIVOTNOST A SKLADOVANIE
Datum exspiracie je uvedeny na kazdom jednotlivom baleni. Uchovavajte pri teplote 2° — 25 °C a chréite pred
priamym slnecnym svetlom a mrazom.

POZNAMKA: Na dosiahnutie tispesného osetrenia a spokojnosti pacienta je nevyhnutné pouit spravnu techniku
injekénej aplikcie. Gél Revanesse® Kiss™+ by mal injekcne aplikovat'iba lekar kvalifikovany podla miestnych
zdkonov a Standardov.

Odstupriovanie na striekacke nie je presné a sliiZi iba ako pomdcka. MnoZstvo materidlu na injekénd aplikéciu sa
najvhodnejsie uréuje pomocou vizualneho a hmatového hodnotenia pouZivatela.

wl VYROBCA

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4Q3, Kanada

Telefonne ¢islo na oznamovanie v3etkych neziaducich udalosti: (44)02039669787
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SESTA

Premrezena hialuronska kislina............25 mg/ml
Lidokain. ...3mg/ml (0,3 %w/w)
V fizioloski raztopini s fosfatnim pufrom
[Premrezeno z butandiol-diglicidil etrom (BDDE)]

OPIS

Revanesse® Kiss™-+ je brezbarven, prozoren, vodni el sinteticnega izvora brez vonja. Gel je shranjen v predhodno
napolnjeni injekcijski brizgi za enkratno uporabo. Vsaka Skatlica vsebuje dve 1,2ml brizgi polnila na osnovni
hialuronske kisline Revanesse® Kiss™+- skupaj z najvec dvema sterilnima iglama.

OBSEG APLICIRANJA/INDIKACIJE

Apliciranje: Povrsinske gubice in gube.

Medicinske indikacije: Izdelki so tkivno rekonstruktivni ma(enall ki zapo\mjo prostor, sestavljeni iz gela hialuronske

kisline, ki je indiciran za obnovo volumna, in/ali korekcijo konturnih
in deformacij bodisi |zvnva ali kot posledice poskodbe mehkega tkiva.

Predvideni bolniki so tisti, ki Zelijo opraviti korekcijo konturnih pomanjkljivosti in deformacije mehkih tkiv, kot sta z

virusom HIV povezana lipoatrofija in lipodistrofija.

Kozmeticne indikacije: Revanesse® Kiss™+ je indiciran za korekcijo gub na obrazu, obnovo volumna, povecanje

ustnic, hidratacijo koze in oblikovanje nenapete koze z injiciranjem v tkivo.

PRICAKOVANI NEZELENI UCINKI

Zdravniki morajo bolnike obvestiti, da se lahko z vsako injekcijo polnila Revanesse® Kiss™+ pojavijo mozni

nezeleni ucinki, ki so lahko zapozneli ali se pojavijo takoj po injiciranju. Ti vkljucujejo, vendar niso omejeni na:

« Reakdije, povezane zinjiciranjem, kot so prehodna rdecina, oteklina, bolecina, srbenje, sprememba barve koze
ali obcutljivost na mestu injiciranja. Te reakcije lahko trajajo en teden.

« Na mestu injiciranja se lahko pojavijo tudi vozlicki ali zatrdlina.

« Slabo delovanje izdelka zaradi nepravilne tehnike injiciranja.

« Pri injiciranju zdravil s hialuronsko kislino so porocali o nekrozi gub ¢ela, nastajanju abscesov, granulomih in
preobcutljivosti. Pomembno je, da zdravniki te reakcije od primera do primera upostevajo.

0 reakcijah, ki se ticejo preobcutljivosti so porocali pri manj kot enem od 1500 posegov. Ti ucinki so obsegali

podaljsan eritem, oteklino in zatrdlino na mestu vsaditve.

Te reakcije so se pojavile bodisi kmalu po injiciranju ali po dveh do Stirih tednih in so bile opisane kot blage ali

zmere, povprecno so trajale dva tedna. Reakcija obicajno izgine sama od sebe in scasoma spontano izzveni. Vendar

paje nujno, da se bolniki, ki na poseq reagirajo preobcutljivo, s svojim kibo

opravil pregled. Posega ne opravljajte pri bolnikih z ve alergijskimi reakmjam\

KONTRAINDIKACIJE

« Izdelki so kontraindicirani v primerih preobutljivosti na vse amidne lokalne anestetike (ne samo na lidokain,
kot je navedeno v navodilu za uporabo), kot tudi na atrioventrikulame bloke vseh stopenj, disfunkdije sinusnega
vozla, hudega upada kontraktilnosti miokarda, porfirije, supraventrikularne tahikardije.

« Vsebuje lidokain in je kontraindiciran pri bolnikih z anamnezo alergij na tak$no sestavino.

« Polnila Revanesse®Kiss™ne injicirajte v ocesne konture (v ocesni krog ali veke).

« Polnila Revanesse® Kiss™-+ ne smete injicirati nosecnicam ali dojecim zenskam.

« Polnilo Revanesse® Kiss™-+ je namenjeno samo za intradermalno uporabo in se ga ne sme injcirati v krvne
Zile. Te se lahko zamasijo, kar lahko povzroci embolijo.

« Polnila Revanesse® Kiss™-+ne smete injicirati bolnikom, ki razvijejo hipertroficne brazgotine.

« Vsebuje sledove grampozitivnih bakterijskih beljakovin in je kontraindiciran pri bolnikih z anamnezo alergij
na taksne snovi.

« Polnila Revanesse® Kiss™+ nikoli ne uporabljajte v povezavi z laserjem, intenzivno pulzno svetlobo, kemi¢nim
pilingom ali dermoabrazijskim postopkom.

« Polnila Revanesse® Kiss™+ ne smete injicirati osebam mlajsim od 18 let.

« Prav tako polnila Revanesse® Kiss™+ ne smete injicirati bolnikom z aknami in/ali drugimi vnetnimi
boleznimi koze.

« Bolniki z nerealnimi pricakovanji.

« Bolniki z avtoimunskimi boleznimi ali bolniki, ki se zdravijo zimunoterapijo.

« Bolniki z ve¢ hudimi alergijami.

« Bolniki z akutno ali kroni¢no boleznijo koze na mestih injiciranja ali v njihovi blizini.

« Bolniki zmotnjami koagulacije ali na antikoagulacijski terapiji.

« Bolniki, obcutljivi za hialuronsko kislino.

Nujno je, da bolniki z nezelenimi vnetnimi reakcijami, ki trajajo dlje kot en teden, o tem nemudoma obvestijo

svojega zdravnika. Ta stanja je treba ustrezno zdraviti {tj. s kortikosteroidi ali antibiotiki}. 0 vseh drugih vrstah

nezelenih ucinkov je treba dno porocati I ju za polnila Revanesse® in/ali

podjetju Prollenium Medical Technologies Inc.

UPORABA IN ODMERJANJE

« Polnilo Revanesse® Kiss™+ sme injicirati le zdravnik ali jak pod nadzorom
usposobljenih zdravnikov, ki so bili usposobljeni za pravilno tehniko injiciranja polnila v namene zapolnitve
obraznih gub.

« Pred posegom je treba bolnike poduciti o indikacijah pripomotka, kontraindikacijah in morebitnih nezelenih ucinkih.

« Predel, na katerem bo izveden poseq je treba temeljito razkuZiti. Zagotovite injiciranje v sterilnih pogojih.

« Zdravilo injicirajte pocasi in uporabite najmanjso mozno kolicino pritiska.

+ Polnilo Revanesse® Kiss™+ in igle, pakirane z njim, so namenjene enkratni uporabi. Ni namenjeno ponovni
uporabi. V primeru ponovne uporabe obstaja tveganje za okuzbo ali prenos bolezni, ki se prenasajo s krvjo.

« Pred injiciranjem polnilo 30 minut hranite na sobni temperaturi.

+ Ce koza postane bele barve (prebledi), je treba injiciranje nemudoma prekiniti in predel pa masirati, dokler
koza ne postane normalne barve.

« Pred injiciranjem pritiskajte na bat brizge, dokler se na konici igle ne pojavi drobna kapljica.
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VARNOSTNI UKREPI

« (e je polnilo injicirano pomotoma intravaskularno, se toksicni ucinek pojavi v obdobju ene do treh minut (zato
morata biti zdravnik in bolnik pozorna, ¢e pride do napake).

+ Utinek lidokaina se lahko zmanjsa, ce je poseg opravljen na obmodiu, kjer je prisotno vnetje ali okuzba.

« Posebno pozomost je treba nameniti bolnikom z delnim ali popolnim atrioventrikularnim blokom, ker lahko
lokalni anestetiki zavrejo prevodnost miokarda pri bolnikih z napredovano obliko bolezni jeter ali hudo okvaro
ledvic, bolnikih z epilepsijo, bolnikih z respiratorno odpovedjo, starejsih, bolnikih s slabim splosnim zdravstvenim
stanjem, bolnikih, ki prejemajo antiaritmike razreda lll (npr. amiodaron), ki morajo biti pod strogim zdravniskim
nadzorom, ki VkUU(IJjE uporabo elektrokardiograma zaradi moznih negativnih ucinkov na delovanje srca, in
nazadnje pri bolnikih z akutno porfirijo.

. leokam]eveba previdno uporabljati pn bolnikih, ki prejema]o druge topicne anestetike ali sredstva s strukturno

lokalnim amidnim npr. dolocene kot sta meksiletin in tokainid, ker so
sistemski toksicni ucinki lahko kumulativni.

« Poleg neposrednega anesteticnega ucinka imajo lahko lokalni anestetiki zelo blag ucinek na kognitivno funkdijo,
koordinacijo gibov in lahko zaasno vplivajo na gibanje in dejavnost telesa ter budnost. Glede na odmerek, lahko
imajo lokalni anestetiki manjsi vpliv na dusevne funkcije in lahko zacasno motijo gibanje in koordinaijo gibov.

« Polnila Revanesse® Kiss™+ se ne sme injicirati na obmocje, ki Ze vsebuje drugo polnilo, ker ne razpolagamo z
nobenimi linicnimi podatki o moznih reakcijah.

« Polnila Revanesse® Kiss™+ se ne sme injicirati na ubmuc e kjEle e pnmtnc trajno polnilo ali vsadek.

« Zaiizdelke s hialuronsko kislino je znano, da so jevimi solmi, kot je
klorid. Zagotovite, da polnilo Revanesse® Kiss™+ nikoli ne ho prislo v stik s to snovjo ali medicinskim pripomockom,
ki je bil v stik s to snovjo.

. P‘olni Revanesse® Kiss™-+ nikoli ne uporabljajte za namene povecanja prsi ali vsaditve v kost, tetivo, ligament
alimisico.

- Po injiciranju se 12 ur izogibajte dotikanju obmodja posega in dolgotrajni izpostavljenosti soncni svetlobi, UV-
Zarkom ter ekstremnemu mrazu in vrocini.

« Vse dokler zacetna oteklina in rdecica ne izgineta, obmodja posega ne izpostavljajte intenzivni vrocini (npr. solarij
in soncenje) ali hudemu mrazu.

+ Cesste Ze kdaj imeli herpes na obrazu, ubstaja tvegame da bndu vbodi z |glo povzrocili e en izbruh herpesa.

+ Ceste pred posegom zauili aspirin, ravila, § zevko ali visoke odmerke dodatkov
vitamina E ali pcdobna zdravila, se morate zavedan da Iahkn slednja povecajo moznost pojava modric in
krvavitev na mestu injiciranja.

« Na podlagi ocene toksikoloskega tveganja za lidokain je treba bolnike omejiti na 20 ml na 60 kg (130 Ibs) telesne
mase na leto. Varnost injiciranja vegjih kolicin ni bila ugotovljena.

« Vamnost uporabe pri bolnikih, mlajsih od 18 ali starejsih od 65 let, ni bila ugotovljena.

« Poseg se ne sme izvajati na bolnikih, ki so vidno bolni, imajo bakterijske ali virusne okuzbe, gripo ali aktivno
povisano telesno temperaturo, vse dokler ti simptomi ne izzvenijo.

- Da bi zmanjsali tveganje za morebitne zaplete, smejo to zdravilo uporabljati samo zdravstveni delavi, ki so
ustrezno usposobljeni, imajo izkusnje in poznajo anatomijo na mestu injiciranja in okoli njega.

« Zdravstvene delavce se spodbuja, da se pred zdravljenjem s svojimi bolniki pogovorijo o vseh moznih tveganjih
injiciranja v mehka tkiva, in da zagotovijo seznanjenost bolnikov z znaki in simptomi morebitnih zapletov.

OPOZORILA

Potrdite, da pecat na skatlici ni poskodovan in da sterilnost ni proizvoda ni bila ogrozena. Prepricajte se, da izdelku

ni potekel rok uporabe. Polnilo je namenjeno enkratni uporabi; ni namenjeno ponovni uporabi. V primeru ponovne

uporabe obstaja tveganje za okuzbo ali prenos bolezni, ki se prenasajo s krvjo.

« Vinos preparata v Zilo lahko povzroti embolizacijo, zaporo Zil, ishemijo ali infarkt.

« Porocani so bili redkih, vendar resni nezeleni ucinki, povezani z intravaskulamim injiciranjem polnil za mehka
tkiva v obraz, ki vkljucujejo prehodno ali trajno poslabsanje vida, slepoto, cerebralno ishemijo ali cerebralno
krvavitev, ki povzroci mozgansko kap, nekrozo koze in poskodbe obraznih struktur pod njo.

« Nemudoma prenehajte z injiciranje, e se pri bolniku med postopkom ali kmalu po njem pojavi kateri od naslednjih
simptomov, vkljucno s spremembanmi vida, znaki mozganske kapi, bledenjem koze ali nenavadno bolecino.

« V primeru intravaskularnega injiciranja, morajo bolniki nemudoma prejeti pomoc zdravstvenega delavca in po
moznosti oceno ustreznega zdravnika specialista.

Izdelkov linije Revanesse® ne uporabljajte na obmogjih z razvejanim Zilnim sistemom. Uporaba na obmogjih, kot

sta glabela in predel nosu, je povzrocila primere vaskularne embolizacije in simptome, ki se ujemajo z okluzijo

ocesnih il (t]. slepoto).

ROK UPORABNOSTI IN SHRANJEVANJE

Rok uporabnosti je naveden na vsakem posameznem pakiranju. Shranjujte pri temperaturi od 2 °C do 25 °C in

zasciteno pred neposrednim vplivom sonéne svetlobe in zmrzovanjem.

OPOMBA: Pravilna tehnika injiciranja je kljucnega pomena za uspeh posega in zadovoljstva bolnikov. Polnilo

Revanesse® Kiss™+ sme injicirati samo strokovni sodelavec, ki je usposobljen v skladu z lokalnimi zakoni in standardi.

Oznatba na injekcijski brizgi ni natancna in jo je treba uporabiti le kot vodilo. Kolicino materiala, ki ga je treba njicirati,

je najbolje doloiti z vizualno in tipno oceno uporabnika.

wd PROIZVAJALEC

Prollenium Medical Technologies, Inc.

138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4@3, Kanada

Kaksen koli nezazelen dogodek sporocite na, tel.: (44)02039669787
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COCTAB
TlepekpecTHo (BA3aHHas T Kucnora 25 wr/wn
Tlunokany 3 mr/mn (0,3% no secy)

B ocatHo-coneBom bydepe
[MepekpecTHble cBA3M 06pa3oBaHbl GyTaHAMON AUTAMLIANAOBLIM ddupom (BDDE)]

OMUCAHUE

Revanesse® Kiss™-+ 370 npo3pauHblid reflb Ha BOAHOIA OCHOBE, 663 LiBeTa I 3aMaXa, CUHTETMYECKOTO NPONCKOXKACHNS.
[enb HaXoRUTCA B 3aM0HEHHOM 0AHOPa30BOM WNpHLe. B Kaxaoii Kopobke coaepxuTca 2 wnpuua no 1,2 ma
npenapata Revanesse® Kiss™-+ Kaxiblii 1 10 2 CTEPUN30BaHHbIX UF1.

OBJIACTb MPUMEHEHUA / TOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

MMokasaHus K NpUMEHeHNI0: nOBerHO(THbIE MUMUYECKUE MOPLUNHBI.

MenwupHckye nokasanus: JlaHHblid npenapat npeAcTaBAseT co6oil MaTepuan AnA 06beMHON PeKOHCTpYKLMM

TKaHell, COCTOALWIA U3 Tensi Ha 0CHOBE rManypOHOBOI KUCNOTb. EFo NpUMEHSIOT A1A BOCCTaHOBAIeHUA 00bema

MATKUX TKaHeil npu O u/wn KOHTYpa U KW

1leGOpMaLuii MHOTO MPONCXOX/IGHNA, HanpyMep, noce TpaBMbl.

TpUMEHSETCA Y MaUMeHTOB C LENblo KOPPEKUMM eCTECTBEHHOTO KOHTYpa i Aedopmauyn MATKUX TKaHeil,
npu passuTin BUY: M AUTOANCTPOGHM.

KocveTuieckvte nokasanws: Revanesse® Kiss™+ NpUMEHSETCA B BIE MHLEKUMiA ANA KODPEKLMM NLIEBLIX MOPLLMH,

Y6,

BOCC [Ienpecci MATKIX TKaHeil.

BO3MOKHbIE MOBOYHbIE SOOEKTbI

Jlevaluyii Bpay 0643aH CO0BILUTL NaLVeHTy 0 TOM, 4To NpH NloBoii uHbekuMu Revanesse® Kiss™+ cywectayer

PHICK Pa3BUTA HEONAroNpUATHBIX MOCTIEACTBHI, KOTOPbIE MOTYT MOABUTLCA Yepe3 HeKOTOPOR BPems Wik Cpasy

nIocne BBeAeHMA npenapata. T NOCTEACTBIA BKNIOYAIOT B (60, B YACTHOCTH:

« TOCTUHbEKLMOHHbIE PeaKLIMH, TaKWe KaK PEXOAALLIAR IPUTEMa, OTek, G0fib, 3y, 61eAHOCTb Wnit NOBbILLEHHaA
UyBCTBUTEIbHOCTb B MECTE UHDEKLIW. Takie eakLiuit MOryT IPOAOMKATLCA B TUeHHe Hefleni.

« Y3€fIKi WK YNAOTHEHNA, KOTOPbIE TaKkike MOTyT 06Pa30BbIBATHCA B 0BMACTH UHbEKLMM.

« HuKylo 3¢ $eKTUBHOCTb NIpeNapaTa U3-3a HenpasIIbHOVi TEXHIUKM €ro BBEAeHIA.

« Hekpo3 B rabennapHoii 30He, GopmupoBakme abcuecca, pasBUTHE TPaHYMEM W TUNEPUYBCTBUTENbHOCTD
6binit ONVCaHbI MU NPOBE/ICHYM UHDEKUMii NPOZIYKTOB FManypOHOBOIA KICTOTI. HeobXoBuMo UMeTb B By
BO3MOXHOCTb PA3BUTHA STUX PEaKLiWii B KaXAOM KOHKDETHOM Cryuae.

PeaKiyys, ONMCaHHan KaK WCTMHHA TNEPUYBCTBUTENbHOCTD, ObiNa BbIAB/IEHa B MeHEe Yem OJHOM CTyuae Ha

1500 npoueayp nevexns. OHa Bbipaxanach B NOKPacHeHIM, 0TeKe U YINIOTHEHUM MecTa BBE/IEHUA Npenapara,

KOTOpbIe COXPAHANMCH JOAITOE BPEMA.

3T peaKiyui NPOABAANNCH BKOPE NOCAE UHEKLIMW WM Yepe3 2-4 Heient U ONMCIBANCL KAk Cnabble win

Tbi0 2 Hefienu. 0BbIYHO 3T Peakiiuy He TPebyloT A0NONHUTENbHON

KOHTPOAA M NOXOAAT CAMOCTOATENIbHO Yepe3 HeKOTOPoe Bpewsl. Tem He MeHee, NaLMenTaM C peakLyieii no Tuny

TUNepUyBCTBUTENLHOCT HEO6XOAMMO 00A3aTeNbHO 00PATUTLCA K Bpady ANA OLEHKH COCTOAHUA. [aumenTam ¢

rv

+ llpenapat A0mKeH HaxoRUTbCA NIPU KOMHATHOI TemnepaType B TeueHie 30 MIHYT nepef UHbeKLwedi.

« Ecn koxa npuoGpeTaer Genblii et (6neaHeeT), uHbekluA JomKHa BbiTb HemeneHHo npekpaluieHa. Koxy B
06MACTH MHBEKLIMI HYXKHO MaCCUPOBATD A0 BO3BPALLICHHA ee eCTECTBEHHOTO iBeTa.

+ Tlepep MHBEKIIUel! HyXHO HAAABUTb Ha NIOPLLICHb WNPHLIA 40 NOABNIEHIA MANEHbKOI KaNnW Ha KOHLE b,

MEPbI MPEQOCTOPOXHOCTU

« Tokcnyeckinii 39dEKT own6OHbIX BHYTPUCOCYAUCTBIX MHbEKWMIT NPOABUTCA B TeueHwe 1-3 MUHYT (Bpay U
NALMEHT OMKHI ObITb FOTOBbI K OCIOKHEHNAM).

« Bo3moxHo ocnabnenue fe/icTBIA NUOKaNHA NIPY €70 BBECHUN B 0Yar BOCMANEHUA AW UHOEKLIMY.

« Oco6oe BHUMaHUe CrienyeT YAGNATb NaUMeHTaM C YaCTUYHOI WM MOAHOI aTPUOBEHTPUKYNAPHOIH Gnokanoii
(MeCTHble aHeCTeTUKW MOTYT MOAABAATH NPOBOAUMOCTb MX MiOKapAa), MaueHTam C nporpeccupyiowLumn
3a60nBaHVAMM NeYeHY, TAKENOM NYeUHOit He0CTaTOYHOCTbIO, SMUNeNcHieil, AbIXaTenbHOl HeOCTaTOYHOCTbIO,
MI0XMM 06LUMM COCTOAHHEM 3A0POBbA WM 0CTPOVE NOPGUPHel, NaLMEHTaM MOXUNOTo BO3pacTa M NauyieHTam,

Kie lll-ro”knacca KOTOpbIE JOMKHbI
HaXOAUTLCA M0/] TILATENbHbIM MEAVLIHCKIM HabMioZieem (B TOM YiCe C MOMOLLIbIO SNEKTPOKAPAMOrpamMm)
U3-32 BO3MOXHOIO YCUTEHNA BO3AVICTBUA Ha CepLle.

« Jlug0KauH CnefiyeT NPUMEHATD C 0CTOPOXKHOCTbIO Y NAMEHTOB, UCNONb3YOLLIUX APYTUE MECTHbIE AHECTETHKI

WM CPEACTBA, MMelollye CTPYKTYPHOR CXOACTBO C MECTHbIMU aMUTHbIMM aHECTETVKamu (Hanpumep,
Pt Kie TaKie KaK MeKCWIIeTUH U TOKaWHUA), NOCKONIbKY BO3MOXHO
KyMYNATUBHOE CICTEMHOE TOKCUYECKOR BO3AEIICTBYe.

« Momumo o6e36onuBalowiero dddekTa, MeCTHble aHECTETUKM MOrYT OKa3biBaTb BO3EMCTBUE HA KOTHUTUBHYIO
QyHKLUIO 1 [BIDKERYIA, CHItKaA aKTUBHOCTb W 6 Tb. B 3aBUCHMOCTH
0T 7J03bl MeCTHble aHECTETUKM COCOGHbI He3HauNTeNIbHO BAUATL Ha PaboTy TONIOBHOTO MO3ra, BPEMeHHO
Hapywwian KOOPAMHALYIO JIBUKEHHIA.

- 332 ii BepoATHOCTH ficTBMiA He cneyeT BBoAMTL Revanesse®
Kiss™-+ 8 0briactit, conepxaliiue Apyre HanoAHUTENM.

« He cnepyet BBouTb Revanesse® Kiss™-+ 8 06nacTit ¢ NOCTOAHHBIMU HANONHUTENAMMU UM UMNNAHTaTaMM.

« Tlpenaparbi rfasypoHOBO/ KICTIOTbI HECOBMECTUMBI C HETBEPTHYHBIMU CONAMIM AMMOHUA (XNOPUA BeH3anKoHUA
u Ap.). Revanesse® Kiss™+ He OMKeH KOHTaKTUPOBaTb C STUMM BeUWECTBAMM WM 3arPASHEHHbIMM VMM
MeAUUMHCKMMY npu6opami.

« Revanesse® Kiss™+ He npefHasHaueH ANA yBenuueHnA PyAH, a Take ANA BBEAICHUS B KOCTH, CyXoXunua,
(CBA3KN UK MbILULbI.

+ B TeyeHue 12 YacoB nocne MHBEKLIN He NPUKACailTeCh K 06paboTaHHOMy yuacTky u u3beraiite Bo3aeiicTaua
COMHEUHOIO CBETa, YAETPAdUONETOBOTO M3NYUeHUA, CUIbHOMO X0/10Aa 1 Tema.

+ [lo MOMeHTa IICe3HOBEHIA NIePBOAYAbHOTO OTeKa I MIOKPACHEHIA He NoiBepraiiTe 06paboTaHkylo obnacTb
BO3/1E/ICTBII0 CUIHOTO Tenfia (OT CONHEUHbIX BaHH W1 CONADHA) WM CWAIbHOTO X0N0AQ.

« ECW nauvieHT panee Gonen repnecom, NPOKONbl KOXit MPW BINONHEHIM UHEKLIUA MOTYT CPOBOLUPOBATH
1I0ABAIEHUE NOBTOPHbIX FepMETUYECKUX 04aroB.

« TlpMem acnupyKa, HeCTepOWTHBIX MPOTMBOBOCTANMTEAbHbIX NPENapaTos, 38epo6oa wnu BuTaMitHa E moxer

MHOKECTBEHHBIMU NEPrUYECKUMM PEaKLMAMI MOJOBHOR ledeHie NPOBOAUTD 3anpelLiaeTcs. (10co6CTBOBATD W YCUIUTb Kp B MeCTe UHDeKLMI.
« Ouerka ToKc ICKa Wl 410 71032 He
NPOTNBOMOKA3AHUA . JBOMKHA NpesbilwaTb 20 M Ha 60 K& MacChl TeNla NauWeHTa B rof. be3onacHoCTb bWt B 60NbILNX
« lpenapat NpoTUBONOKa3aH NpPi NOBBILICHHOM YyBCTBUTENIbHOCTH KO BCeM MECTHbIM aMIAHBIM aHECTETHKaM (He KonuecTBax He NOATBepKAeHa.
TONbKO K NNJ0KAUHY, KaK YKa3aHO B UHC a

6n10Kabl, AVICHYHKLIMI CUHYCOBOTO Y3713, CUIbHOM CHIDKeHINM COKPaTUTeNbHON CTIOCOBHOCTM MIOKap/La, MOpgMpMY M
HajPKeNy/04KOBOVi TaxvKapAui.

« CnepiyeT u36eraTb NpUMEHEHIA 3T0r0 Npenapata NaUMeHTamu ¢ annepriteit Ha IMAOKaUH.

« Revanesse® Kiss™+ He npeHa3HaueH A UHbEKLMii B 0KONOTNa3Hble Kpyr WM BekM.

« Revanesse® Kiss™+ He npefiHa3HaueH AnA 6epemMeHHbIX 1 KOPMALLUX FPYAbI0 XEHLLUH.

« Revanesse® Kiss™-+ npefiHasHayeH TOfIbKO /1A BHYTPUKOMHbIX UHEKLIUA U He JOMKeH BBOAUTLCA B KDOBEHOCHbIE
cocybl. HecobniopeHue 3Toii peKoMeHAaUUM MOXKeT NPUBECTH K 3akyropke COCY/I0B 1 BbI3BaTb IM60MI0.

« Revanesse® Kiss™+ He cnenyer pybuios.

« Tlpenapat MOXeT cofiepXaTb CefioBble KONMYEC GakTepuiiu
NaUUeHTaM C annepriieii Ha 3T BeLecTBa.

+ 3anpewyaerca ucnonb3oBatb Revanesse® Kiss™+- B coueranni ¢ nasepHoii Tepanvieit, Tepanueii MMNyNbcHbIM
U371y4eHHEM, XUMUYECKUM MUAHTOM WK fepMabpasuedt.

« Revanesse® Kiss™+ He npefiHa3HaueH AnA NeyeHnA nauueHTo Maawe 18 net.

. b [LNA NIeYeHNA NaLVeHToB MAazLLe 18 i cTapLue 65 neT He NOATBEpXkAeHa.

« TIayWeHTbI C BbIpaeHHbIMI NPU3HAKamu 60n1e3Hu, B TOM Yuce GonibHble GaKTepHanbHbIMI WnU BUDYCHBIMU
UHEKLMAMM, TPUNNOM WAV NUXOPALIKOI, He OMKHbI MPUCTYNaTb K NpoLelypam A0 MOAHOTO BbI3A0POBACHNS.

« Yro6bl BECTH K i WHBEKUMI AONKHO
ugmecmnmm TOIbKO UMEHOLLVM COOTBETCTBYIOLLIYI0 MIOATOTOBKY CMIELIMavCTOM, XODOLLIO 3HaKOMBIM C aHaTOMMeli
00pabaTbIBaeMoii 30Hbl.

+ Tepezi npoueiypoit Bpasy CrieayeT o6CyaTh C NALIMEHTOM BCe NOTEHLMANIbHbIE PICKI HHBEKLMI 1 PACcKasaTh
€My 0 MIPU3HAKAX U CMNTOMAX BO3MOXHbIX OCTIOXHEHU.

NPEAOCTEPEXXEHUE

Y6epuTech B TOM, YTO repMETHYHOCTb YNaKoBKY He 6bina HapylueHa W CTepUNbHOCTb NpenapaTa CoxpaeHa.

MpoBepbTe CpoK FofHOCTU Npenapata feped UCOAb30BaHueN. [laHHbiii IPOAYKT NpeaHasHaYeH Tonbko AnA
; uc CYLLeCTBYET PUCK

He €10 noBTOpHo. pit
BO3HUKHOBEHWA WHORKLIMI W PACNPOCTPaHeHUA 3a60neBaHMi, NepealoLLINXCA Yepe3 KPOBb.
+ BBesieHute npeniapara B COCYAMCTYIO GCTEMY MOXET NPUBECTA K MG, 3akyriopKe COCY0B, ULIGMMM W HHAPKTY.

« Bbinn - 3aperucTpupoBaHbl peakve, HO cepbeHble M0GOYHble ABNEHWA, (BA3aHHble C MonajaHuem
HanonHuTenei MATKIIX TKaHel B COCYAibl NPY NPOBEEHIN MHBEKLINI, B UX YNCTE: BPEMEHHOE Wi NOCTOAHHOE

« Revanesse® Kiss™+ He eyt I aKHe 1 pyrumi KOXU.
+ 3anpeiaercs Uenob30BaTh NPENapar B LENAX, KOTOPbIe He 3aABAeHbI ero NPOU3BOAUTENEM.

« Mpenapar NaL{eHTaM, UMEIoLLM py! win

« lpenapar C it anneprueii.

« Mpenapat NpoTMBONOKa3aH NALMEHTaM C OCTPbIMM UM XPOHUUECKIIMMU KOXHbIMM 3a60neBaHMAMM B MecTax
nPeANONaraeMblX MHbEKLMiA Uni BONM3N HIX.

« Npenapar nauvenTam ¢ T KDOBU WM MIPOXOAALLIM
QHTUKOATYAHTHYI0 Tepanvio.
« Mpenapar 4 ii 4yBCTBUTENIbHOCTBIO K rUa/lypOHOBO KHCTOTe.

3peHWs,, CNenoTa, MLLIEMIA FNIBHOTO MO3ra AN KpOBOU3AUARYE B MO3T, NPUBOAALLINE K UHCYABTY,
HeKPO3y KOXi 1 MOBPEXK/IEHINIO OCHOBHOTO CTPOGHHS NMLLa.

« Ecn y nauventa HabniofiaeTca Kakoit-nnbo 13 Cneaylouiux CUMNTOMOB: W3MEHeHWe 3DeHus, Mpu3Haki
UHCynbTa, MobneHeHme KOXu Wi Heobbiukaa Gonb BO BpemA WM BCKope Mocne npoleaypbl — ClefyeT
HeMeAIeHHO NPeKpaTUTb UHbeKUMIo,

+ Mput nonaaanuw npenapara BHyTpb COCYAA NALMEHTbI AOMKHI NONY4HTb ONEPATUBHYIO MEANLIHCKYI0 OMOLLb
U I BO3MOXHOCTI UX JJ0NEH OCMOTPETb COOTBETCTBYIOLL{MiA MeAMLIMHCKUI CeLManict.

Tpu nevein 8 BIY, CMIWAA v nony: nefyet
6; 0c0bYi0 0CTOPOXHOCT, TaK Kak B 3T0ii rpynne NOBbILLIEH PUCK PA3BUTHA HEXeNaTeNbHbIX ABNEHUTL.

MayyienTsi CBo ii Hegenu, ROmKHbI

006LWTL 06 3TOM CBOEMY Bpauy A NONYUEHHA COOTBETCTBYIOLLIEr0 NEUeHNA (Hanpumep, KOPTUKOCTEPOUAHbIX
npenaparos WM aHTu6UTIKoB). 060 BCeX TUNax NO6OUHbIX peakiytii fﬂEL“/ET 000WATb aBTOPU30BAHHOMY
ZMCTpBbIoTOpY Npenapatos Revanesse® unu HenocpeAcTBeHHo B komnakuto Proflenium Medical Technologies Inc.

CrOCOB BBEAEHWA U JO3UPOBKA
« Revanesse® Kiss™+ MoryT ncnofib30Barb Tonbko Bpaul, NOAYUMBLIME COOTBETCTBYIOLYI0 KBAnudUKaLMio 1
obyuenie 11 TEXHUK TULIEBbIX MOPLLIH, WM APYrYie CELManuCTbl M0A HX

Henocpe/ICTBeHHbIM Habniofiennem.

CPOKIOAHOCTU U YCNOBUA XPAHEHUA

CpoK roAHOCTI YKa3aH Ha Kax/oii UHANBYUAYaNbHOil ynakoBKe. XpaHuTb npu Temneparype 2°-25° C, u3berarb
npAMbIX nydeit u

NPUMEYAHHUE: T TeXHUKa MHBEKLMM YCNex NeyeHus W cTeneHb

YA0BNETBOPEHHOCTI NaLIeHTa ero pe3ynbratom. Revanesse® Kiss™+ MOXeT UCNONb30BATBCA TONbKO BPAUoM,

MMeIOLLIIM 1PaBO OCYLECTBAATH NIeYeOHyI0 AEATENbHOCTL B COOTBETCTBUM C MECTHbIM 3aKOHOLATENIbCTBOM.

WwNpHLa He ABNAETCA aBCONIOTHO TOUHOI M MOXeT BbiTb WCMONb30BaHA TOMbKO B KauecTse

o0buwyTh 0 K U

060uHbIX dPheKTax.

« 06nacTb BBe/HNA Npenapata AoMKHa ObiTb TuiaTenbHo npofesuHOUUMpoBaHa. Yoeautecs B Tom, uTo
npoLieypa NPOBOAMTCA B CTEPUIbHbIX YCIOBIAX.

« MezneHHo BBOAUTE Npenapar, puiaras MUHUMANbHOE HeOGXoAUMOe fiaBreHNe.

« Revanesse® Kiss™+ 1 noc C HUM UrAIbI N ana e
UCNOAb3yiiTe WX MOBTOPHO. Mpit 1 CYLLIeCTBYET PUCK
PacnpocTpaHeHuA 3a60neBaHUi, NepeaLIMNCA Yepes KPoBb.

« llepen BBe/eHVeM Npenapata naLueHTy JlaHHOrO
aTakxe o

He
MHOEKLMM unn
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opueHTHpa. 06beM HeoBXOAMMOT0 1A UHBEKIIM Npenapata AOKeH ObiTb OnpedeneH BU3YabHO U TaKTHAbHO
CnewyaniCTom, KOTOpbIi NPOBOAMT NPOLLeAYpY.

w MPOU3BOAUTEJIb
Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
4G 4Q3, Kanapa

0 no6ouHbix ddheKTax, BA3aHHbIX C Npenapatom, coobluaiite no Tenedoky (44)02039669787
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BILESIMI

Capraz bagl hyaliironik asit..
Lidol am .3mg/ml (%0,3 a/a)
Fosfat t um fizyolojik igerisinde
[Butandml dlghsldll eter (BDDE) ile capraz bagh]

ACIKLAMA

Revanesse® Kiss™+ sentetik kkenli, renksiz, kokusuz, seffaf ve sulu bir jeldir. Jel, kullanima hazir dolu tek
kullammlik bir enjektar icerisinde saklanir. Her bir kutu, iki adet 1,2ml'lik Revanesse® Kiss™+ siringanin yani sira
Iki steril igneye kadar vardir.

UYGULAMA KAPSAMI / ENDIKASYONLAR

Uygulama: Yiizeysel izgiler ve kingikiiklar.

Tibbi Endikasyonar: Uriinler, yumusak dokuda lipoatrofi/lipodistrofi nedeniyle kaybedilen hacmin gen kazanllmasw

.25mg/ml

r

ONLEMLER

- Yanlighkla damar iine enjekte edilirse toksik etkisi 1-3 dakika icerisinde fark edilir (dolayisyla hata yapilmasi
durumunda doktor ve hasta tetikte olmalidir).

« Infiizyon, veya bir bdlgede lidokainin etkisi azalabilir.

- Kismi veya tam atriyoventrikiiler blogu olan hastalarda dzellikle dikkatli olunmalidir ciinkii lokal anestezikler,
ileri karaciger hastaligi veya siddetli bobrek yetmezligi olan hastalarda, epilepsisi olan hastalarda, solunum
yetmezlii olan hastalarda, yashlarda, genel saglik durumu kotii olan hastalarda, kardiyak etkilerin eklenme
ihtimali nedeniyle elektrokardiyogram da dahil olmak iizere yakin tibbi gozetim altinda tutulmasi gereken, sinif
Il antiaritmik ilaglari (6. amiodaron) alan hastalarda ve son olarak akut porfirisi olan hastalarda miyokardiyal
iletimi baskilayabilir.

- Sistemik toksik etkiler eklenerek artabilecegi icin lidokain, dider topikal anestezikleri veya lokal amid tipi
anesteziklerle yapisal benzerligi olan ajanlari, orn. meksiletin ve tokainid gibi bazi antiaritmik ilaglari alan
hastalarda dikkatli bir sekilde kullamiimalidir.

« Lokal dogrudan anestezik etkilerine ek olarak bilisel islev ve hareket koordinasyonu iizerinde cok hafif

ve/veya patolojik kokenli veya travma sonrasi kontur ve anatomik

endike olan bir hyaliironik asit jelinden olusan, bosluk doldurucu ve dokuyu yeniden yapilandina materyallerd\r
Hedeflenen hastalar, HIV ile iliskili lipoatrofi ve lipodistrofi gibi yumusak dokudaki deformitelerin ve kontur
eksikliklerinin diizeltilmesini arzu eden hastalardir.

Kozmetik Endikasyon: Revanesse® Kiss™+ dokuya yapilan enjeksiyon yoluyla yiizdeki km§|k||klarm tedavisi,
hacmin- geri dudaklarin cildin neminin

sekillendirilmesinde endikedir.

BEKLENEN YAN ETKILER

Hekimler hastalan, her Revanesse® Kiss™+ enjeksiyonu yapildiginda, gecikmis olavak veya enjeksiyondan hemen

sonra olasi advers reaksiyonlarin ortaya ikabilecegi konusunda

icermekle birlikte bunlarla sinirli dedildir:

« Enjeksiyon bdlgesinde gecici eritem, sislik, agri, kasinti, renk degisikligi veya hassasiyet gibi enjeksiyonla ilgili
reaksiyonlar meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar bir hafta siirebilir.

« Enjeksiyon bélgesinde nodiil veya sertlik olusmasi da miimkdindir.

- Uygun olmayan enjeksiyon teknigi nedeniyle iiriin performansinin kdtii olmasi.

« Hyaliironik asit iiriinlerinin enjeksiyonlari ile glabellar nekroz, apse olusumu, graniilomlar ve asin duyarlilik
bildirilmistir. Hekimlerin bu reaksiyonlar vaka bazinda gz niinde bulundurmalan Gnem tagir.

Her 1500 tedavide bir, asin duyarlilik mahiyetinde oldugu diisiiniilen reaksiyonlar bildirilmistir. Bunlar, implant

bolgesinde uzun siireli eritem, sislik ve sertlikten olusmaktadir.

Bu reaksiyonlar, enjeksiyondan kisa bir siire sonra veya 2 - 4 haftalik bir gecikmeden sonra baslamis ve ortalama

2 hafta siiren hafif veya orta siddette genellikle kendi

kendini sinirlayici olup zamanla kendiliginden diizelir. Bununla birlikte, asin duyarlilik tipi veakslyonlan olan

hastalanin degerlendirme icin derhal hekimleriyle iletisime gegmeleri gerekir. Birden fazla alerjik reaksiyonu olan

hastalar tedaviye dahil edilmemelidir.

KONTRENDIKASYONLAR

« Uriinler, tiim lokal amid tipi anesteziklere (prospektiste belirtildigi ibi sadece lidokaine degil) asin duyarhlik ile
tiim derecelerde amyovenmkuler hlok slnus dugimi disfonksiyonu, miyokard kontraktilitesinde ciddi azalma,
porfiri ve tasikardi

« Lidokain igerir ve bu tiir maddelere alerji Gykiisii olan hastalarda kontrendikedir.

« Revanesse® Kiss™-+ iiriiniinii goziin konturlarina (goz halkalarina veya goz kapaklarina) enjekte etmeyin.

« Hamile veya emziren kadinlara Revanesse® Kiss™+ uygulanmamalidir.

« Revanesse® Kiss™+ yalnizca intradermal kullanim icin uygun olup kan damarlarina enjekte edilmemelidir. Aksi
halde tikanma olusturarak emboliye neden olabilir.

« Hipertrofik skar gelisen hastalara Revanesse® Kiss™+ uygulanmamalidir.

- Eser miktarda gram pozitif bakteri proteini igerir ve bu tiir maddelere alerji dykilsii olan hastalarda kontrendikedir.

« Revanesse® Kiss™+ iriintinii hicbir zaman lazer, yogun atimli 151k, kimyasal peeling veya dermabrazyon
uygulamalanyla birlikte kullanmayin.

« 18 yasin altindaki kisilere Revanesse® Kiss™+ uygulanmamalidir.

« Aknesi ve / veya diger inflamatuar deri hastaliklan olan hastalara Revanesse® Kiss™-+ uygulanmamalidir.

« Ulasilamayacak beklentileri olan hastalar.

« Otoimmiin bozukluklari olan veya immiinoterapi almakta olan hastalar.

« Birden fazla siddetli alerjisi olan hastalar.

« Enjeksiyon bélgelerinde veya bu bélgelerin yakininda akut veya kronik deri hastaligi olan hastalar.

« Pihtilasma kusurlari olan veya pihti dnleyici tedavi almakta olan hastalar.

« Hiyaliironik aside duyarliligi olan hastalar.

Bir haftadan uzun siireyle devam eden advers inflamatuar reaksiyonlan o\an hastalarin bunu hekimlerine derhal

igerekir. Bu uygun sekilde {orn. kor ile} tedavi edilmelidir.
Diger tiim advers reaksiyon tiirleri, dogrudan Revanesse® iiriin ailesinin yetkll\ distribiitdriine ve / veya dogrudan
Prollenium Medical Technologies Inc. sirketine bildirilmelidir.

UYGULAMA VE DOZ
« Revanesse® Kiss™+ yalnizca yiizdeki kinsikliklan doldurmaya yonelik uygun enjeksiyon teknidi konusunda egitim
almis kalifiye hekimler tarafindan veya onlarin dogrudan gozetimi altinda enjekte edilmelidir.

« Hastalar, kendilerine uygulama once cihazin endil ile i ve olasi
istenmeyen yan etkileri hakkinda bilgilendirilmelidir.

. Uygulalma yapilacak olan alan iyice dezenfekte edilmelidir. Enjeksiyonu yalnizca steril kogullar altinda yaptiginizdan
emin olun.

- Uriini yavasca enjekte edin ve gereken en diisiik basinci uygulaymn.

« Revanesse® Kiss™+ ve ambalajinin icinde bulunan igneler yalnizca tek kullanimliktir. Yeniden kullanmayn.
Yeniden kullanilirsa enfeksiyon veya kan yoluyla bulasan hastalik bulasma riski vardir.

« Uriinii enjekte etmeden nce 30 dakika oda sicakliginda bekletin.

« Deri beyaz bir renk alirsa (beyazlama) enjeksiyon derhal durdurulmali ve deri normal rengine ddnene kadar
bolgeye masaj yapiimalidir.

« Enjekte etmeden dnce, ignenin ucunda kiiciik bir damla belirene enjektdriin pistonuna kadar bastirn.
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bir etki yaratarak somatik motilite ve uyanikligi gegici olarak etkileyebilir. Lokal anestezikler, zihinsel islev iizerinde
doza b olarak ok kilgik bir etki yaratabilir; hareketi ve hareket koordinasyonunu gegici olarak bozabi

+ Revanesse® Kiss™+ halihazirda bagka bir dolgu iriinil iceren bir bdlgeye enjekte edilmemelidir, gunku olast

iliskin klinik veri

« Revanesse® Kiss™+ kalici dolgu veya implant bulunan bir bolgeye enjekte edilmemelidir.

« Hyaliironik asit riinleri, benzalkonyum Kloriir gibi kuaterner amonyum tuzlari ile bilinen bir uyumsuzluga
sahiptir. Revanesse® Kiss™+ iiriiniintin bu maddeyle veya bu maddeyle temas etmis tibbi cihazlarla higbir zaman
temas etmemesini saglayin.

« Revanesse® Kiss™+ hichir zaman gogiisleri bilyiitmek veya kemik, tendon, bag veya kasigine implant uygulamasi
yapmak iin kullanilmamalidir.

« Enjeksiyondan sonra 12 saat boyunca uygulama yapilan bélgeye dokunmaktan kaginin ve giines isigina, UV
isinlarina ve ayrica asin soguk ve sicaga uzun siire maruz kalmasini onleyin.

« Ik basta olusan sislik ve kizarklik gecene kadar uygulama yapilan bdlgeyi yogun isiya (6m. solaryum ve
giineslenme) veya asiri soguga maruz birakmayin.

« Daha dnce yiiziiniizde uguk sorunu yasadiysaniz igne deliklerinin yeniden ucuk ¢lkmasina katkida bulunma
riski vardir.

« Tedaviden 6nce aspirin, nonsteroid antiinflamatuar ilaglar, yiiksek dozda sa kantaron veya E Vitamini takviyeleri
veya benzeri ilalar kullaniyorsamiz bunlarin enjeksiyon bolgesinde morarma ve kanamay! artirabilecegini goz
oniinde bulundurun.

« Lidokain igin yapilan toksikolojik risk deg i , hastalara uygul k doz 60 kg (130 Ib) viicut kiitlesi
bagina yilda 20 mL le sinirlandinimalidir. Daha yuksek duzlarda enjekte etmenin giivenliligi belirlenmemistir.

« 18 ya alti veya 65 yas iistii hastalarda kullaniminin giivenliligi kanitlanmamistir.

« Goriiniir sekilde hasta olan, bakteriyel veya viral enfeksiyonlan olan, gribi veya aktif atesi olan hastalara
semptomlar diizelene kadar uygulama yapiimamalidir.

« Olasi komplikasyon risklerini en aza indirmek amaciyla, bu iriin yalnizca uygun egitime, deneyime sahip ve
enjeksiyon bolgesi ve evresindeki anatomi hakkinda bilgi sahibi olan saglik uzmanlar tarafindan kullanilmalidir.

« Uygulayiai saglik uzmanlaninin, tedaviden once yumusak doku enjeksiyonunun tiim olasi risklerini hastalariyla
konusmalari ve hastalarin olasi komplikasyonlarin belirti ve semptomlan hakkinda bilgi sahibi olmalarini
saglamalari Gnerilir.

UYARILAR .

Kutunun iizerindeki miihriin yirtiimadigini ve sterilitenin bozulmadigini dogrulayin. Uriiniin son kullanma tarihinin

gegmedidini dogrulaym. Uriin tek kullanimliktir; yeniden kullanmayin. Yeniden kullanilirsa enfeksiyon veya kan

yoluyla bulasan hastalik bulagma riski vardir.

« Uriiniin damarlanin iine zerk edilmesi emboliye, damarlarin tikanmasina, iskemiye veya enfarktiise yol acabilir.

« Yiizde yumusak doku dolgu maddelerinin intravaskiiler enjeksiyonu ile iliskili nadir fakat ciddi yan etkiler
bildirilmis olup bunlar, gegici veya kalici gorme bozuklugu, korliik, inmeye yol acan serebral iskemi veya beyin
kanamasi, deri nekrozu ve altindaki yiiz yapilaninda hasan icerir.

+ Hastada slem sirasinda veya islemden kisa bir siire sonra gormede degisiklik, inme belirtileri cltte beyazlasma veya
olagandisi agn dahil olmak iizere asagidaki semptomlardan herhangi biri gorilirse enjeksiyonu derhal durdurun.

« Intravaskiiler enjeksiyon meydana gelmesi durumunda hastalar, derhal tibbi yardim almali ve bir uygulayic
saglik uzmani tarafindan degerlendirilmelidir.

Revanesse® iiriin ailesi, damarlanmanin fazla oldugu alanlarda kullaniimamalidir. Glabella ve burun bdlgesi gibi bu

alanlarda kullanim, vaskiiler emboli vakalarina ve okiiler damar tikanikligi ile uyumlu semptomlara (orn. korliik)

neden olmustur.

Her ambalajin iizerinde son kullanma tarihi belirtilir. Uriinii 2°-25°C arasinda saklayin; dogrudan giines isigindan
koruyun ve dondurmayin.

NOT: Dogru enjeksiyon teknigi, tedavinin basarisi ve hasta memnuniyeti agisindan biiyiik dnem tasir. Revanes:
Kiss™+ yalnizca yerel yasalara ve standartlara gdre yetkilendirilmis bir saglik uzman tarafindan enjekte edilmelidir.
Enjektor iizerindeki derecelendirme kesin degildir ve yalnizca kilavuz olarak kullaniimalidir. Enjekte edilecek madde
miktan en i olarak, kullanicinin gorsel ve dokunsal degerlendirmesiyle belirlenir.

9

Prollenium Medical Technologies, Inc.
138 Industrial Parkway North, Aurora, ON
146 4Q3, Kanada

Her tiir advers olay bildirimi icin telefon numarasi: (44)02039669787
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SYRINGE

NeEoLE

Syringe fluid path sterilized

using moist heat

Trajectoire du fluide dans la seringue
stérilisée a la chaleur humide
Sterilisation des Spritzenfliissigkeitspfades
mittels feuchter Hitze

Percorso del fluido nella siringa
sterilizzato a calore umido

Canal del fluido de la jeringa
esterilizado al vapor

Esterilizado por vapor

H d1adpopi ypob alptyyag
amootelpwBnke e vypr) Beppomta
TTBTAT Ha TeYHOCTTa Ha CPUHLIOBKATA
€ CTepUAM3NpaH C BNaXHa TonMuHa
Traseul fluidului seringii

sterilizat cu caldura umeda

Sciezka ptynowa strzykawki sterylizowana
za pomocg wilgotnego ciepfa

Dréha pro tekutinu stfikacky
sterilizovan pomoci vihkého tepla
Sprutans vétskebana steriliserad

med fuktig virme

Sproytevaeskebane sterilisert

ved bruk av fuktig varme
Sprojtevaeskebane steriliseret

ved hjlp af fugtig varme

Sterilized using irradiation
Stérilisé par irradiation

Durch Bestrahlung sterilisiert
Sterilizzato mediante irradiazione
Esterilizado mediante irradiacion
Esterilizado por irradiagao

Spuitvloeistofpad gesteriliseerd
met vochtige hitte

Afecskendd folyadékutja

nedves hével sterilizdlva

Siistla vedeliku tee steriliseeritud
niiske kuumusega

Ruiskun nestereitti steriloitu
kostealla lammplla

Slirces skidruma cels sterilizets,
izmantojot mitru siltumu
Svirksto skyscio kelias
sterilizuotas drégna Siluma
Moghdija tal-fluwidu tas-siringa
sterilizzata bl-uzu ta 'shana niedja
Dréha tekutiny zo striekacky
sterilizovana vihkym teplom

Pot tekocine za brizgo je
sterilizirana z vlazno toploto
ERRAIEG R
BREETHS

MyTb npoTexatoweit no wnpuy
KUTKOCTU NPOCTEPUAN30BaH C
UCNONb30BaHHEM BAXHOO Kapa
Nemli st kullanilarak sterilize
edilmis sinnga sivi yolu

il Bl s s ooy
il 15l sy

Steriliseret ved hjeelp af bestrling
Gesteriliseerd met behulp van bestraling
Besugarzassal sterilizalt
Steriliseeritakse kiiritamise teel
Steriloitu sateilytyksella

Sterilizéts, izmantojot apstarosanu
Svitinant

e
(Tepunu3upan upes 06nbuBatHe
Sterilizat prin iradiere

Sterilizzat bl-uzu ta ‘irradjazzjoni
Sterilizované pomocou oZiarenia

Sterylizowane za pomoca
Sterilizovéno ozafovénim

liirano 2
RAERNE
¢

Steriliserad med bestralni
Sterilisert ved hjelp av bestraling

Keep away from sunlight

Tenir a écart de la lumiere du soleil
Vor Sonneneinstrahlung schiitzen

Non esporre alla luce solare

Mantener protegido de la luz solar

Nao expora luz solar

Kpatrjote o pakpid and to nMakd gug
MaseTe 0T CTbHuEBa CBETIMHA

Ase pastra departe de lumina soarelui
Przechowywacz dala od Swiatfa stonecznego
Chraiite pred slunecnim zfenim

Hall borta frén solljus

Hold deg unna sollys

Holdes vaek fra sollys

y
Isinlama kullanilarak sterilize edilmistir
ol il iae

Blijf uit de buurt van zonlicht
Napfénytél tévol tartandd

Hoida eemal péikesevalgusest
Sailytettava poissa auringonvalolta
Sargat no saules gaismas

Saugoti nuo saulés spinduliy
Zomm 'il boghod mid-dawl tax-xemx
Chrérite pred sinecnym Ziarenim
Hraniti loceno od son¢ne svetlobe
RIS

He ponyckaiite nonaganus
COMHEUHOIO BeTa

Giines 1s1gindan uzak tutunuz

SN PP PER]
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25°C
2c

Read the Instructions before using the product
Lire les instructions avant d'utiliser le produit

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das
Produkt verwenden

Leggere le istruzioni prima di utilizzare
il prodotto
Lealasinstruccionesantesdeusarelproducto
Leia as instrugdes de uso antes de usar o
produto

QMaBdore Tic 08nyieg mpwv xpnotponoioete
0 ooy

Mpoyerere uHCTPyKUMMTe Npean Aa
v3non3sare npoayKTa

(ititiinstructiunile inainte de a utiliza produsul
Przeczytaj instrukgje przed uzyciem produktu
Pred pouzitim produktu si prectéte pokyny
Lds instruktionerna innan du anvéinder
produkten

Les instruksjonene for du bruker produktet

Store between 2 and 25 °C

Conserver entre 2 et 25 °C

Bei Temperaturen zwischen 2 °C und 25 °C
lagern

Conservare ad una temperatura compresa
tra2°Ce 25°C

Almacenar entre 2y 25°C

Armazenar entre 2 e 25 °C

Quhdooetar petagy 2 kat 25 °C

[la ce coxpanaBa mexay 2 u 25 °C

Ase pastraintre 25 25 °C

Przechowywac w temperaturze od 2 do 25°C
Skladujte pri teploté 2 az 25 °C

Forvaras mellan 2 och 25 °C

Oppbevares mellom 2 0g 25 °C

Donotuse f the package has been damaged

Laes vejledningen, for du bruger produktet
Lees de instructies voordat u het product
gebruikt

A termék haszndlata el6tt olvassa el az
Utmutatét

Enne toote kasutamist lugege juhiseid

Lue ohjeet ennen tuotteen kayttod

Pirms produkta lietosanas izlasiet instrukcijas
PrieS naudodami gaminj perskaitykite
instrukcijas

Aqra I-Istruzzjonijiet qabel tuza |-prodott
Pred pouzitim produktu si precitajte pokyny
Pred uporabo izdelka preberite navodila
&P EmRATARERA

Tepen ucnonb30BaHMeM U3AENUA NPONTUTE
BCE UHCTPYKLMM

Urinii kullanmadan dnce Talimatlan okuyun
el sl |3 Sl 3

Opbevares mellem 2 0g 25 °C

Bewaren tussen 2 en 25 °C

26525 °Ckozott térolandd

Hoida temperatuuril 225 °C

Séilytd 2- 25 °C

Uzglabat temperatiira no 2 lidz 25 °C
Laikyti 2-25 °C temperatiiroje

Ahzen bejn 2u25°C

Uchovavajte pri teplote 2 az 25 °C
Shranjujte pri temperaturi od 2 do 25 °C
HER2E 52/

XpaHute npu Temneparype ot 2°C 4o 25°C
2ila 25 °Carasinda saklayin

S O ah il g0 255
g st

Ikke bruk hvis pakken har blitt skadet

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die
Verpackung beschédigt ist

Non utilizzare se la confezione & danneggiata
No usar si el paquete se encuentra danado

Nao use se a embalagem estiver aberta ou
danificada

Mnv To xpnotponoteite edv ) uokevasia
£l KaTaoTpaQe

He u3non3saitre, ako onakoKara e nogperieqa
Nu utilizati daca ambalajul a fost deteriorat
Nie uzywac, jesli opakowanie zostato uszkodzone
Nepoutzivejte, pokud je obal poskozen
Anvénd inte om forpackningen har skadats

beskadiget
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Ne haszndlja, ha a csomagolds sériilt

Arge kasutage, kui pakend on kahjustatud
A , jos pakkaus on vaurioitunut
Nelietot, ja iepakojums ir bojats
Nenaudokite, jei pakuoté pazeista

Tuzax jekk il-pakkett ikun gie bil-hsara
NepouZivajte, ak je obal poskodeny

Ne uporabljajte, ce je embalaza poskodovana
WRBECIRIR, A7ER

He ucnonb3yiiTe, ecv ynakoBKa noBpexieHa
Paket hasar gdrmiigse kullanmayin

R TR PURER
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Keep dry

Garder au sec
Trocken lagern
Conservarein luogo secco
Mantener seco
Mantenha seco
Miatnpa oteyvo
MNasm cyxo
Pastreaza uscat
Utrzymuj suchos¢
Udrzujte v suchu
Hall torr

Hold tor

Blijf droog
Tartsd szérazon
Hoidke kuivana
Pidé kuivana
Turiet sausu
Laikyti sausg
Zomm niexef
UdrZujte suché
Hraniti na suhem
RIFRCIR
XpaHiTe B cyXom MecTe
Kuru tut

il e Bl

Do not reuse

Ne pas réutiliser

Das Produkt darf nicht
wiederverwendet werden
Evitare l riutilizzo

No reutilizar

Produto de uso tnico- proibido
reprocessar- nao reutilizar
Mnv enavaypnotponofote
He n3non3saiire nostopxo
Nu reutilizati

Nie uzywac ponownie
NepouZivejte znovu
Ateranvand inte

Ikke gjenbruk

Ma ikke genbruges

Niet hergebruiken

Ne haszndlja djra

Rrge taaskasutage

Hl kayta uudelleen
Nelietot atkartoti
Nenaudoti pakartotinai
Tuzax mill-gdid
Nepouzivajte opakovane
Ne uporabljajte ponovno
AMERER

He ncnonb3yiite nosTopHo
Tekrar kullanmaymn

Pt s ¥

Lot number
Numéro de lot M
Chargennummer
Numero di lotto
Niimero de LOTE
Niimero do lote
Apibpog maptidag
MapTuaex Homep
Numarul lotului
Numer partii
Cislo 3arze
Partinummer
Lottnummer
Partinummer
Lotnummer
Tételszam

Partii number
Erdn numero
Partijas numurs
Partijos numeris
Numru tal-lott
Cislo parcely

Lot Stevilka
#5R

Homep naprian
Parti numarasi
e

Expiration date E
Date d'expiration
Ablaufdatum 0123
Data di scadenza
Fecha de caducidad
Data de validade
Huepopnvia Méng
Cpok Ha ropHoCT

Data expirarii

Termin waznosci
Datum spotfeby
Utgéngsdatum
Utlopsdato
Udlabsdato

Uiterste
houdbaarheidsdatum
Lejérati datum
Aegumiskuupaev
Viimeinen kéyttopaivé
Deriguma termin$
Galiojimo laikas

Data ta 'skadenza
Datum spotreby
Datum veljavnosti
[aAla=E

CpoK roaHoCTH

Son kullanma tarihi
(RSN

Date of Manufacture
Date de fabrication “
Herstellungsdatum
Data di produzione
Fecha de fabricacién
Data de Fabricagao
Huepopnvia napaywyrc
[lara Ha npousBoACTBO
Data fabricatiei

Data produkgji

Datum vyroby
Tillverkningsdatum
Produksjonsdato
Fremstillingsdato
Fabricagedatum
Gyartds datuma
Tootmiskuupaev
Valmistuspéivaméara
Razosanas datums
Pagaminimo data
Data tal-Manifattura

Datum vyroby

Datum izdelave

*ERY

Ilam NpoM3BOACTBA.

Uretim tarihi

el o
NEEDLE € SYRINGE
AIGUILLE SERINGUE
NADEL 0653 Gomze
AGO SIRINGA
AGUIA JERINGA
AGULHA SERINGA
BEAONA SYPITTA
urmA CIPUHLIOBKA
AC SERINGA
IGEA STRZYKAWKA
JEHLA STRIKACKA
NAL SPRUTA
NAL SPROYTE
NAL SPROJTE
NAALD SPUIT
10 FECSKENDO
NOEL SUSTAL
NEULA RUISKU
ADATU SLIRCE
ADAGA SVIRKSTAS
LABRA SIRINGA
NEEDLE STRIEKACKA
1GLA BRIZGA
£t e ik
UTOMKA wnpyy
IGNE SIRINGA
Do i
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Manufacturer

Fabricant

Hersteller

Produttore

Fabricante

Kataokevaotig

npou3BOANTEN

Producator

Producent

Viyrobce

Tillverkare

Produsent

Producent

Fabrikant

Fabrikant

Gydrtd

Tootja

Valmistaja

Razotajs

(Gamintojas

Manifattur

Vyrobca

Proizvajalec

BIEEH

Mpou3BoguTent

Uretici firma

st
Importer

@ Importeur

Importateur
Importatore
Importador
Importador
Eioaywyéag
Brocuten
Importator
Importer
Dovozce
Importor
Importer
Importer
Importeur
Importdr
Maaletooja
Maahantuoja
Importétajs
Importuotojas
Importatur
Dovozca
Uvoznik
EOB
Wmnoprep
thalatg

Fyye )
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